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NOTA:

® Nomi e Logo sono marchi registrati di Narda Safety Test Solutions GmbH — | nomi commerciali sono marchi dei
proprietari.

Per non compromettere la sicurezza € indispensabile utilizzare lo strumento
A CAUTION seguendo scrupolosamente quanto indicato in questo manuale.

Prima di qualsiasi operazione occorre leggere con la massima attenzione la presente documentazione al fine di
familiarizzare con le prescrizioni di sicurezza

Per assicurare un corretto uso e la massima sicurezza di utilizzo, I'utente deve conoscere tutte le informazioni e le
prescrizioni contenute in questo documento.

IEC ed & stato prodotto per rispettare i requisiti della EN61010-1(Requisiti di
sicurezza per le apparecchiature elettriche di misura, controllo e laboratorio).

n WARNING Questo prodotto risponde alla Classe di Sicurezza lll in accordo alla classificazione

In accordo alla classificazione IEC il carica batterie di questo prodotto risponde alla Classe di Sicurezza Il e alla
Categoria di Installazione Il (provvisto di doppio isolamento e per operazioni da alimentazione monofase)

Questo prodotto risponde ad un Grado di Inquinamento Il (normalmente solo inquinamento non conduttivo).
Occasionalmente, comunque, ci si deve aspettare una conduttivita temporanea causata dalla condensa.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisione senza preavviso.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI ELETTRICI E DI SICUREZZA:

Sei in possesso di uno strumento che per molti anni ti garantira un’alta qualita di servizio.
Tuttavia, anche questo prodotto diventera obsoleto. In questo caso, ti ricordiamo che lo
smaltimento dell'apparecchiatura deve essere fatto in conformita con i regolamenti locali.

Questo prodotto & conforme alle direttive WEEE dell’'Un ione Europea (2002/96/EC) ed appartiene
alla categoria 9 (strumenti di controllo). Lo smalt imento, in un ambiente adeguato, pud avvenire
anche attraverso la restituzione del prodotto alla NARDA senza sostenere alcuna spesa. Puo
ottenere ulteriori informazioni contattando i vendi tori NARDA o visitando il sito Web www.narda-
sts.it.

Attenzione, Pericolo di scossa elettrica Terra
Leggere attentamente il manuale operativo e
le istruzioni, osservare le indicazioni di
sicurezza

Connessione di massa del
telaio

Terra di protezione Equipotenzialita

O> > |
¢ ¥ 1

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI USATI IN QUESTO DOCUMENTO:

Il segnale di PERICOLO porta all’evidenza una situazi  one di rischio imminente

A DANGER per l'incolumita delle persone che, se non evitata, causa morte o infortunio
grave. Tutte le indicazioni devono essere pienament e comprese ed applicate
prima di procedere.

Il segnale di AVVERTENZA porta all'evidenza una situazi one di rischio

AWARNING potenziale per l'incolumita delle persone che, se n  on evitata, causa morte o

infortunio grave. Tutte le indicazioni devono esser e pienamente comprese ed
applicate prima di procedere.

Il segnale di ATTENZIONE porta allevidenza una situa zione di rischio

A CAUTION potenziale per I'incolumita delle persone che, se n  on evitata, potrebbe causare
infortuni di minore o modesta gravita.

Il segnale di AVVISO evidenzia un potenziale rischio d i danneggiamento
NOT’CE dell'apparecchio o perdita di dati.
@ La NOTA porta all'evidenza una informazione importa  nte.
NOTE

II' Note e simboli




narda A

Safety Test Solutions

Indice

Pagina
Considerazioni ed istruzioni per la sicurezza........  .......... Xl
Dichiarazione di conformita CE 8053B............... veeeveeeeennn. XII
Dichiarazione di conformita CE 8053-2013/35........ .......... X1
Dichiarazione di conformita CE 8053 DISPLAY........ ....... IX
1 Informazioni generali Pagina
1.1 DOCUMENIAZIONE. ....uuvrieeeeeeieiiiieeeeeeeeesesinieereaae e s e snaneae e 1-1
1.2 PMM 8053B INtrodUzZIiONE......ccceeeiiveiiiiieeeeeeeeeeeiee e 1-1
1.3 Accessori standard...........ccccvveiiieeii i, 1-1
1.4 AccesSsOori OPZIONali........ccooiiiuiiiiiiiieeiiiieeee e 1-1
1.5 Specifiche principali.........cccccoooeeciiiiieee e, 1-2
1.6 Sensori di CamMPO......cuiiieriiiiiieieeee e e eeeeeeaes 1-3
1.7 Pannello frontale del PMM 8053B ............cccccvvvvvveeeennnns 1-41
1.8 Pannello laterale del PMM 8053B .........ccccccvveeeennnnnne. 1-41
2 Installazione Pagina
2.1 INtrodUZIONE. ......covveieeeeeeeeeee e 2-1
2.2 ISPezZIoNe INIZiale.........ccccvviiieee e 2-1
2.3 Ambiente di [avoro.........cccooeeeieiiiiiiiieieeeeeeee e 2-1
2.4 RItOrN0 Per riparazione........ccccveeeeeiecvrreeeeeeeessiinnneneeaaeens 2-1
2.5 Pulizia dello strumento...........coovevvvieeeeeeiieeeeeee e, 2-2
2.6 PMM 8053B Installazione ed USO..............ccccvvvvivveeeeenns 2-2
2.7 Segnali RF di intensita pericoloSa...........cccoccvveeeiiveeeenns 2-2
2.8 Carica batterie........cccovvevveee e 2-2
2.8.1 Sostituzione del connettore direte..........ccceevevvvvnnnnn.... 2-2
2.8.2 Controllo delle batterie interne.........cccccceeeeeeeevccivvnennnnn. 2-3

Indice



narda A

Safety Test Solutions

3 Istruzioni operative

1IN 110 Yo [V 4 To) o 1=
3.2 ACCENSIONE. ... .cciieitieeee ettt e e e e e e e s e e e e e e aees
3.3 MenU PrinCiPale..........coccuiieeiiiiee et
3.3.1 Dati della sonda..........ccceeeeeiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee e,
3.3.2 Riquadro di StatusS..........cccuuvieeiieeeeiiiiee e
3.3.3 Lettura digitale........ccoevvuiriiiiee e
3.3.4 Barra di lettura analogica...........ccccceeveiiiiieeiieeneniiiiaeen,
3.3.5 Tasti TUNZIONE.....ccoi i
BLA UNIT e e e e
BEMODE.. ...t
3.5. 1 MOAO ABS/0....eeeeeeeeeeeeeeee e
3.5.2 MIN-MAX/AVG - MIN-MAX/RMS ......coooviiieeeeeeeeeeiee,
3.5.3 MO0 PLOT ...t
3.5.4 Acquisizione dati DATA [0QQEr.......ccuvvveeeeiiiiiiiiieeeeeeenns
3.5.4.1 Per iniziare la memorizzazione dei dati.....................
3.5.4.2 Inserimento del commento...........ceeeveeeeiiieiiiiiieneeeeees
3.6 Controllo del display LCD.........ccooiiiiiiiiieaeeeiiiieeeeee e
3.7 FUNZIONE SET ... e
3.7.1 FUNzione AllAIME........couiiiiii e
3.7.2 Funzione valore medio AVG o media quadratica RMS
3. 7.3 FUNZIONE Freq....ccooiiiiiiiiiee et
3.7.4 FUNZIONE PlOt oo
3.7.5 FUNZIONE SPAN.....ciiiie i
3.7.6 FUNZIONE Serial.......uuevviiiiiiiiiieee e
3.7.7 FUNZIONE LOGQET .. uiiiiiiiiiiiiiiieeee e
B7.7.10Ver liMit... .
7. 7.2Modo Manual.........ccooiei i
3.7.7.3 Modo Data change............cocvovieriie i i e e,
BT A LS FiXuu i
B 7.5 XXXS DEF et
BT 7.6 XXXS DEf LP ..,
3.7.7.7. AVG (RMS) 6 MiN-6......cceviviiiiiiiiie e aiienane s
3.7.7.8 AVG (RMS) 6 MiN-1......couvviiriiiieeiiiineceiieieeeenann,
3.7.7.9 GEStioNe MEeMOIA......uvveirieiii e e,
3.7.8 FUNzione Log eNnd.........ccoveeiiiiiiiiiiiieiieeee e
3.7.9 FUNZIONE BAr.....uuiiiiiiiiiieiieee ettt e e
3.7.10 FUNZIONE FIlEI....uviiieeieeieee e
3.7.11 Funzione AUt OFF .......cccooviiiiiiiiiieee e
3.7.12 FUNZIONE TIM....iieeiiiieee et
3.7.13 FUNZIONE DAtB....uuviiiiiieeiiiee e

4 Applicazioni

4.1 Cos'e I'elettroSmMOg?. .. .cceveeiiiiee et
4.2 Considerazioni SUi MISCAI.........cccveeeiiiiiieiiiiiie e
4.3 Misura delle linee di distribuzione dell'alimentazione......
4.4 Misura di trasmettitori per telecomunicazioni................
4.5 Media Spaziale. ........cccceiiiiiiiiiiiie e
4.6 Acquisizioni a lungo termine..........ccccceveeeeeiicciineeee e
4.7 Conversione errorida dB in %...........ccoovvvviiiiiiineinn,

Indice

Pagina
4-1



narda A

Safety Test Solutions

5 Trasferimento dati — 8053 Logger Interface

5.1 INrOAUZIONE. ..o et e e
5.2 Requisiti del SIStEMA. .......cocoiiiiiiiiiiiiie e
5.3 Installazione del software...........coccvvviviiii i

5.4 Icona del

software 8053 Logger Interface........ccccccoviiiieennennn.

5.5 Installazione HardWare.............cuuuveeiiiiiiiiieiiiieee e
5.6 Esecuzione del software di trasferimento............cccceeevvvvererennnnn.
5.7 Trasferimento dei dati..........cceeeveiiiiiieiiiiiieeeeeeeeeee e
5.8 Salvataggio dei dati..........coooiuiiiiiiieiiiii e
5.9 Trattamento dei dati con Word per Windows..............cccvvveeee...
5.10 Trattamento dei dati con EXCEL.......ccccooviiiiiiiiiiiieeeeieeeeee,

6 Aggiornamento del Firmware

6.1 INtrOdUZIONE. ... . e e e e
6.2 Requisiti del SIStEMA ........covveeiiiiiiiiiiiie e
6.3 Installazione del Software...........ccoooeeieiiiiiiiii e,

6.4 Icona del

software del PMM 8053B..........cccuvvveiieiiiiiieiiiieneeeeees

6.5 Installazione Hardware.............cuuoeeeieiiiiiiiieeeeieeeeeee e
6.6 Esecuzione del software di aggiornamento................cccvvvveeennn.
6.7 Trasferimento dei dati.........ccooooueiiiieiiiieieeeeeee e

7 8053 SW-02 Software di acquisizione dati

7.1 Introduzione al Software PMM SW-02..........cvvviiiiiiiiienns
7.2 Specifiche principali.............oooooiiiii e
7.3 Installazione del software..........oooovviiii i
7.4 Descrizione dei comandi........c.coovei i

7.5 Barra dei

(o700 0= o Lo | TR

7.6 Finestra grafiCa.........coooeeiii i
7.7 FInestra di Stat0.......c.vvrere e e e
7.8 Uso del software con SB-04 (accessorio fuori produzione)......
7.8.1 Impiego di piti SB-04.......coovieiie i e
7.9 Utilizzo del modulo GPS (accessorio fuori produzione)............
7.10 Utilizzo con diverse SONde............ooviviiiini e
7.11 Attivazione del LImite.........ooo i e
7.12 Scaricamento dati dell’8053B...........cc.cccvviiiiiiiee e,
7.13 Uso dell’'SW-02 con I'8053B.......c.cuiviuiiiiiiiieiie i e

7.13.1 Logger iNterface.......cc.vveiiiie i e e
7.13.2 ACQUISIZIONT dati.......ovevieie i

7.13.3 Limite

Pagina
5-1
5-1
5-2
5-3
5-4
5-10
5-11
5-12
5-13
5-14

Pagina
6-1
6-1
6-1
6-1
6-1
6-1

Pagina
7-1
7-2
7-3
7-6
7-8
7-19
7-20
7-21
7-23
7-24
7-36
7-38
7-39
7-39
7-40
7-41
7-42

indice



narda A

Safety Test Solutions

8 EHP-50G Analizzatore di campi elettrici e magneti  ci

8.1 Introduzione EHP-50G .......ccoiiiii e
8.2 Specifiche EHP-50G .........ccooiiiiiiii e e
8.3 Tipica incertezza e anisotropia del EHP-50G .......................
8.3.1 Tipica incertezza dellEHP-50G ..........c.cooviiiiiiiiiiie e,
8.3.2 Note iNntegrativVe ..........cc.oi i e
8.3.3 Misura incertezza EHP-50G (modalita Weighted Peak)........
8.3.4 ANISOIIOPIA .. ev ettt e e e e
8.3.5 Livello di SOVIaCCariCO........c.vovivieieieeei e e e,
8.4 Pannello EHP-50G .......ooiviiiiii e
8.5 Accessori standard del PMM EHP-50G ..........ccccooiviiiiennens
8.6 Accessori opzionali del PMM EHP-50G ..............ccooiieinnee.
8.7 Caricadelle batterie..........ccccot v
8.8 GESHIONE DALEIIE ......eiei ittt
8.9 UsO EHP-50G cON 8053B ......covviiii it
8.9.1 Selezione della modalita di misura............coooviviiiiieeinennn..
8.9.2 Selezione del campo elettrico 0 magnetico .........................
8.9.3 Selezione della modalita di visualizzazione..........................
8.9.3. 1 MOUO ABS/Y0 ...t e e e e
8.9.3.2 Modi MIN-MAX/AVG e MIN-MAX/RMS ......cccooviviiiinn..
8.9.3.3MOUO SPECT .ouiiiiit it i e e e e e e e
Funzione MARKER nel modo SPECT .......coiiiiiiiiiie e
Funzione MARKER nel modo LOGGER............cocviviiiiiiiiiiens
8.9.3.4 M0odo Data l0gger .......ovvuvii e
8.10 Installazione sul sito e come evitare errori di misura.............
8.11 Scarico e Visualizzazione deidati...........covvviiiiiiiiiiieinnnn.
8.12 Uso EHP-50G in modalita Stand-Alone............ccoocvvvvvevinne.

Indice



narda A

Safety Test Solutions

9 EHP-200A/AC Analizzatore di campi elettrici e mag  netici

LS I 1 (0 Yo [V 4 To ] 1<
9.2 Specifiche EHP-200A...... ..o e e e
9.3 Specifiche EHP-200AC.........ooii i e
LS 0 Y 1Yo ] -
9.5 EHP-200A/AC Pannello ........oiiiiii e
9.6 Accessori Standard EHP-200A/AC .......c.coiii i,
9.7 Accessori Opzionali EHP-200A/AC ...,
9.8 Caricadelle batterie.........c.oiiiiii s
9.9 Gestione delle DAtterie. .. .....c..ouii i e e e
9.10 Uso EHP-200A/AC cON 8053B.......ivviiiiiiiiiiee e e
9.10.1 Selezione della modalita di misura.............ooooviiiiiiiiiiiieiennnn.
9.10.2 Selezione dei campi da MiSuUrare..........c.oeoeeeveiiveeiienenevennn,
9.10.3 Selezione della modalita di visualizzazione...........................
9.10.3.1 MOUO ABS......coiieeeiiiieeeeeeeeeie et e e e e e e e e e e e e eeaaaes
9.10.3.2 Modo MIN-MAX/AVG e MIN-MAX/RMS......c.ccovviiiiiiiinnnn.
9.10.3.3 MOdO FULL SPAN . ...ttt e
9.10.3.4 M0odO Data LOGQEr ... ..eue et e e e e
9.11 Installazione sul sito e come evitare errori di misura.................
9.12 Scarico e Visualizzazione deidati..........cocovivviiiiiiii i,
9.13 Uso EHP-200A/AC con Personal Computer..........c.covevvneennn.

10 EP-600/601/602/603/604 Sensore di campi elettric i

10.2 INtrOAUZIONE. .. c. et e e e e e e e e e e

10.2 Specifiche EP-600..........ccii it it e e e e

10.3 Risposta in Frequenza EP-600 ...........c.ooviiiiiiiiiie e,
10.4 Specifiche EP-B0L........c.ivii i e e e e ceeeeaas
10.5 Risposta in Frequenza EP-601 ............cooiiiiiiiiiie e
10.6 Specifiche EP-602........c.ovii i e e e aeeeeaes
10.7 Risposta in Frequenza EP-602 ............cooiiiiiiiiiii e,
10.8 Specifiche EP-603........c.iiii i e e e e e e
10.9 Risposta in Frequenza EP-603 ............cooiiii i,

10.10 Involucro e Connettori EP-600/601/602/603...............cccvvvenes

10.11 Specifiche EP-604........c.oii e e e
10.12 Risposta in Frequenza EP-604 .............ccoii i i,
10.13 Involucro, assi e Connettori EP-604.............ccooiiieiiiieinvennn.
10.14 Accessori Standard .........coveeiiiie i
10.15 AcCessOori 0PZIoNali .......oeieie it
10.16 EP-600/601/602/603/604 collegata al misuratore PMM 8053B .
10.17 Come evitare errori di MiSUra..........coovueieeiiieii i e,
10.18 Uso degli accessori di SOStEgNO.........cvvieviiiieiiiiiiievieenane s

10.18.1 Uso Supporto conico treppiede..........coovviieiii i

10.18.2 Sostegno opzionale PMM TR-02.........ccoovviiiiiiie i,
10.19 EPB00 CHARGER.......ii ittt e

10.20 Uso dell' EP-600/601/602/603/604 con I'8053B ....................

10.20.1 MOdalIta d'USO... .. eevieeieie et e et e e e
10.20.2 Operazioni Preliminari..........oocevieviiine i e e
10.20.3 Visualizzazione numerica dei dati misurati.........................
10.20.3.1 MOdalitd ABS0........uveeeiiiiiiee e
10.20.3.2 Modalita MIN-MAX/AVG e MIN-MAX/RMS.............c.ceneee.
10.20.4 Visualizzazione grafica dei dati misurati......................ceeees
10.20.4.2 Modalita PLOT ... .e it et et e e e eeas
10.20.5 Memorizzazione e Visualizzazione dei dati misurati.............
10.21 Uso dell’ EP-600/601/602/603/604 con Personal Computer.....

Pagina
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
10-6
10-7
10-8
10-9
10-9
10-10
10-11
10-11
10-12
10-12
10-13
10-16
10-17
10-17
10-18
10-19
10-22
10-22
10-23
10-24
10-24
10-24
10-25
10-25
10-25
10-26

Indice



narda A

Safety Test Solutions

11 Accessori Pagina
500 I [ 011 70 To 18 4o ] L= PP 11-1
11.2 Ispezione INIZIale..........e e 11-1
11.3 Ambiente di laVoro.........c.ovi i 11-1
11.4 RitOrNO Per HPAraZIONE. ... ... it et e et e e 11-1
LL5 PUNZIA. .. oo e e 11-1
11.6 Carica delle batterie e alimentazione degli accessori del’'8053B.. 11-2
11.7 OR-03 Ripetitore ottico programmabile..............ccoovviiiieineiinnnn. 11-3
11.8 USB-OC Convertitore Ottico-USB..........cooiiii i 11-7
11.9 8053-OC Convertitore Ottico-Seriale.........ccccvvveveeiiini i, 11-9
11.10 8053-OC-PS PoOWer SUPPIY.....couiiiiaaiiiiiiiie e e 11-11
11.11 8053-Cal Sonda di calibrazione...........cccccoeveeeeiiiiiienniiee e, 11-13
11.12 8053-ZERO AZZEIatOre. .. ....cueeie et e e ee e 11-15
11.13 B053-RT THQUE ....cccuttreeieeeeeeietitieeeeeeesssittareeeeeessssnsennreeaeessannnes 11-17
11.14 8053-8059 AP ....cuiviet it et et e e 11-19
11.15 TR-02A Cavalletto di SOStEgNO0........cccevvvuvviiiiieeeie e cee e ieaene e 11-22
11.16 TT-01 Supporto telescopico in fibra.............c.ccooo i, 11-24
12,27 AIEET ACCESSONT ..ttt et et st et e 11-26
11.18 HP-01 Magnetometro — Analizzatore di Campo Magnetico ........ 11-28
12 Misure di campi elettromagnetici Pagina
12.2 INtrOAUZIONE. ...ttt e e e e e e e 12-1
12.1.1 Grandezze da CONSIHErare........cccoouveeeiiieeeeiiiieee e s eeaeen 12-1
12.2 Misure doSIMetriChe. ... ......uveiiiiie e e 12-1
12.3 Misure di @SPOSIZIONE. ......cuvveeeiiiiiiiieie e e e sssieee e e e e s e e eeaaenes 12-1
12.4 Caratteristiche delle sorgenti............ceeeiiiiiiii 12-1
12.5 Strumentazione di MISUIEL........eeeviurrieeiiiee et e e 12-1
12.6 Requisiti generali.............eeeeiiioiiiiiiiee e 12-2
12,7 SONUE...cco ittt e e 12-2
D O Y SO 12-2
12.9 UNItA di MISUIA.....eeiiiiiiiieiiiiie et e e e e 12-2
12.10 Strumenti alargabanda.............cooo i 12-2
12.11 Strumenti a banda stretta..........cccceevieii 12-2
12.12 Tipologia degli Strumenti...........c.c.veviiiiiiiiiiiiiieee e e 12-2
12.13 Strumenti @ dIOG0.......ocuveeieiiiiiee e e e 12-3
12.13.1 RISPOSIE SPUIIE. .. ueeiiiien et iiitiieiee e e e e e ettt e e e e e e e e e e eeneeans 12-3
12.14 Strumenti @ BOIOMELrO.....ccoovviiii i e 12-4
12.15 Strumenti @ terMOCOPPIA. ...« ueeeeeeiiiiiieei et e ee e 12-4
12.16 Risposte spurie dovute allo strumento.........ccccccevveeeeeee e, 12-4
12.16.1 AccoppiamentO dei CAVI........ceveeeiiirieniiieeiiiiiiiiieee e e e e 12-4
12.16.2 Effetto termoelettrico sui cavi di accoppiamento................... 12-4
12.16.3 Accoppiamento fra sonda e corpi conduttori......................... 12-4
12.16.4 CampPi SLALICI. .. .uvveeerieeiieeeeiiiiiiieer e e e s s e e e e e s e e e ren e 12-5
12.16.5 Risposte fuori banda............ccccooiiiiiiii 12-5
12.16.6 Calibrazione della strumentazione...........ccccovveeeiniiine s 12-5
12.17 Procedure di MISUMa.......cccuuueuaiiiiiiieeea et e e e 12-5
12.27.1 Preliminari.......cee et e een e eens 12-5
12.17.2 Campo vicino € campo 10NtaN0..........oooiuviiiieiieiiiii e 12-6
12.17.3 Prove funzionali sugli strumenti di misura...........ccccoeoeve v, 12-6
12.17.4 Campi PErtUrDALi............uveiiiiieei e e 12-6
12.18 Misure di campo [0NtAN0..........cccvvviiieee e e e e 12-6
12.18.1 MiISUIE IMIZIAli.....eeeeeeieeeeeeeiie et e e 12-7
12.18.2 Sorgenti MUIIPIE.......coveeei e e e e 12-7
12.18.3 Campi VIiCiNi radiatiVi..........uueeeeieeeiiiiieieeee e e 12-7
12.18.4 Presentazione dei risultati.............occoveeiiiiiiiininine e, 12-7
13 Comandi di programmazione del misuratore 8053B P agina
R T0 N [ 011 7o 18 Ao ] L= 13-1
13.2 Elenco dei comandi..........oueeiuiiiniie e e 13-2

VIl Indice



narda A

Safety Test Solutions

Figure

Figura Pagina
1-1 8053B Pannello frontale. ..........cccooiiiiieiiieii e, 1-41
1-2 8053B Pannello laterale..........cccoouveiiineeeniiiii 1-41
1-3 HP-01 Magnetometro.........covvui i e, 1-42
5-1 8053B collegato allUSB-OC..........cccoevviviieie e 5-4
5-2 8053B collegato all'8053-OC.........ccviiiieiiie i, 5-4
8-1 EHP-50G Schema a blocchi..........ccccevneiiiiiiiii s 8-1
8-2 Misurazioni 3D del sensore magnetico........................ 8-6
8-3 ASSIEHP-50G.. ..o 8-7
8-4 EHP50G Livello di Sovraccarico (H, Mode B, RMS)...... 8-9
8-5 EHP50G Livello di Sovraccarico (E, RMS).................. 8-9
8-6 EHP-50G Pannello ..........ccoovveiiiiiiiiiieiiiee e e 8-10
9-1 Misurazioni 3D del sensore magnetico........................ 9-4
9-2 AsSi EHP-200A/AC... ..., 9-5
9-3 EHP-200A/AC Pannello.........ccccovvveiieiiiiie e, 9-7
9-4 Curva di scarica della batteria dellEHP-200A/AC.......... 9-8
10-1 EP-600/601/602/603 .......c.ueeieiiniieceieiieveieeeneaeenns 10-1
10-2 EP-B04 .. 10-1
10-3  Risposta in Frequenza EP-600 .............c.ccevvvvvevennenn.n. 10-3
10-4  Risposta in Frequenza EP-601 ...........c.ccoeevviiveinnnnnnn. 10-5
10-5 Rispostain Frequenza EP-602 ...............cccovvivueivnnnnnns 10-7
10-6  Risposta in Frequenza EP-603 .................ccceeieivninnes 10-9
10-7  Involucro di plastica EP-600/601/602/603...................... 10-9
10-8 Connettori ottici EP-600/601/602/603......................cc...s 10-9
10-9  Risposta in Frequenza EP-604 ................cccoevveunnnnnn. 10-11
10-10 Involucro di plastica EP-604.............ccccceveeeeeieeeeeeeenen, 10-11
10-11 Connettori ottici EP-604.............ccvviveviiiiieeeeeeeeeee i, 10-11
10-12 EP-600/601/602/603 con Prolunga FO-EP600/10.......... 10-14
10-13 EP-604 con Prolunga FO-EP600/10...............cccuvunnen. 10-14
10-14 EP-600/601/602/603 con Supporto CONiCo................... 10-17
10-15 EP-604 con SUPPOrto CONICO........uvvrerreereerieeeeeenennnes 10-17
10-16 EP-600/601/602/603 con TR-02A .........ccvvvviinienannnn. 10-18
10-17  EP-604 con TR-02A ....coiiiiiiiiiii e e, 10-18
10-18 EP-600/601/602/603 con TR-02A e PMM 8053-SN....... 10-18
10-19 EP-604 con TR-02A € PMM 8053-SN.........cvvvvvrevnnne. 10-18
10-20 Alimentatore da rete per EP600 CHARGER................ 10-19
10-21  EPB00 CHARGER.........cvviieiiieei e 10-19
10-22 Componenti EP600 CHARGER...............cccevivinnnn. 10-20
10-23 EP-600/601/602/603 su EP600 CHARGER ................ 10-21
10-24 EP-604 su EP600 CHARGER ........ccooeviiviiiiiieeee e, 10-21
11-1 OR-03 PaNNEllo ...ovviev e e e e e 11-5
11-2 USB OC Adattatori...........oveviviniiiiieiiiiiiesiiiee e 11-7
11-3  8053-OC Pannelli...........ccooviiiiieiiiece e e, 11-9
11-4  8053-OC-PS CONNEOri.......uevuiviiniiniiniiniineineireanans 11-11
11-5 Esempio di display del 8053B con PMM 8053-CAL........ 11-13
11-6 Esempio di display del 8053B con PMM 8053-ZERO..... 11-15
11-7  8053-RT Trigger REMOO.........cccveeeeeeeirieeciee e 11-18
11-8  8053-8059 AdAPLEN .....cuiviiiieiie e 11-19
11-9  8053-8059 Adapter CONNEttONi..........uuvvveereereerieennnnns 11-19
11-10 Esempio finestra di menu principale con HP-1B-01...... 11-20
11-11 Esempio finestra di menu principale con EP-4B-02...... 11-21
11-12 TR-02A Cavalletto di SOStEgNO........cccveevvvnniniiniininnne, 11-22
11-13 TT-01 Supporto telescopico in fibra..............cccceeevnnnn. 11-24
11-14 HP-01 Pannello 11-31

Indice



narda A

Safety Test Solutions

Tabelle

Tabella Pagina
1-1 Specifiche Tecniche Misuratore di Campi elettromagnetici portatile PMM 8053B  1-2
1-2 Specifiche Tecniche Sensori di Campo .....cccvviieeeee e e e e 1-3
7-1 Specifiche software 8053-SWO02 .......c.oiiiiiiii i e 7-2
8-1 Specifiche Tecniche EHP-50G .........coiiiiiiiiie e e e e e vea 8-2
8-2 Autonomia della batteria ......... ..o e 8-11
8-3 Stato del Led EHP-50G ...t i e e e e e 8-12
8-4 Tabella delle frequenze e della sensibilita a seconda degli Span utilizzati.......... 8-17
9-1 Specifiche Tecniche EHP-200A...... ..o e e e e e e 9-2
9-2 Specifiche Tecniche EHP-200AC.........co.uii i e e 9-3
9-3 Stato del Led EHP-200A/AC ...t e e e e 9-9
10-1  Specifiche Tecniche EP-600....... ..ot e e e 10-2
10-2  Specifiche Tecniche EP-60L........c.cc.uit oo e e e e e e e 10-4
10-3  Specifiche Tecniche EP-602 ....... ..ot e e e 10-6
10-4  Specifiche Tecniche EP-603 .........couii it e e e e e 10-8
10-5  Specifiche Tecniche EP-604 ... e e 10-10
10-6  Colore Led EP600 CHARGER fase “Start up iniziale” .............cccoovviiveiennns 10-21
10-7  Colore Led EP600 CHARGER fase “Ricarica”..........c.ccoeieiiiiiiiiiaiie e 10-21
11-1  Specifiche Tecniche OR-03.......ccooi i e e e e e e 11-3
11-2  Statodel Led OROS ... .ttt et e et e e et e ae e 11-4
11-3  Specifiche Tecniche USB-OC........cccciiiiiii et e e e e e e e e ee e 11-7
11-4  Specifiche Tecniche 8053-OC........ooi i e e e 11-9
11-5 Specifiche Tecniche 8053-OC-PS........iiiiiiiicie e e e e 11-11
11-6  Caratteristiche del 8053-CAL.... ..ot e e e e 11-14
11-7  Caratteristiche del 8053-ZERO .........ccuiiiiiiiiii e e e 11-16
11-8  Caratteristiche del 8053-RT ..... ... e e 11-18
11-9  Specifiche 8053-8059 AQAPIET ... .uuiiiieeiiiii e e et e e e e e e e e ee e 11-19
11-10 Specifiche Tecniche TR-02A. ... ... e e e 11-22
11-11 Specifiche del TT-06. .. ...t e e e e e e e e e e a e e 11-24

indice



narda A

Safety Test Solutions

& WARNING | CONSIDERAZIONI ED ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Questo prodotto € stato progettato, costruito e provato in Italia ed ha lasciato la fabbrica in uno stato di
completa conformita con gli standard di sicurezza; per mantenerlo in condizioni di sicurezza e per
assicurarne un uso corretto le seguenti istruzioni generali devono essere pienamente comprese ed
apphcate prima di procedere.
Quando I'apparecchio deve essere connesso in modo permanente, prima di ogni altra connessione
collegare un conduttore di terra di protezione
Se I'apparecchio deve essere connesso ad altri apparati o accessori verificare che sia presente una
connessione di terra di protezione fra di loro.
In caso di apparecchi connessi in modo permanente al sistema di alimentazione e privi di fusibili o di
altri dispositivi di protezione la linea di alimentazione deve essere provvista di protezioni adeguate e
commisurate al consumo degli apparecchi stessi.
In caso di connessione dell’apparecchio alla rete di alimentazione verificare, prima della
connessione, che l'eventuale cambio tensione ed i fusibili siano adeguati alla tensione di
alimentazione presente.
Le apparecchiature con Classe di Sicurezza I, provviste di una connessione alla rete di alimentazione
per mezzo di cavo e spina, possono essere connesse solamente ad una presa di rete provvista di
connessione di terra di protezione.
Qualunque interruzione o allentamento del conduttore di terra di protezione, sia all'interno che
all'esterno dell'apparecchio, o0 in un cavo di connessione causeranno un potenziale rischio per
l'incolumita e la sicurezza delle persone.
La connessione di terra di protezione non deve essere interrotta intenzionalmente.
Per evitare il potenziale pericolo di scosse elettriche & vietato rimuovere i coperchi, i pannelli o le
protezioni di cui I'apparecchio & dotato, riferirsi unicamente ai Centri di Servizio NARDA in caso sia
necessaria manutenzione.
Per mantenere la protezione adeguata dal pericolo di incendio, rimpiazzare i fusibili solamente con
altri dello stesso tipo e corrente
Osservare le regole di sicurezza e le informazioni aggiuntive specificate in questo manuale per la
prevenzione degli infortuni e dei danni.

Considerazioni per la sicurezza
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Dichiarazione di Conformita c €
EC Declaration of Conformity

In accordo alla Decisione 768/2008/EC, conforme alle direttive EMC 2014/30/UE, Bassa Tensione 2014/35/UE e

RoHS 2011/65/UE, ed anche alle norme ISO/IEC 17050-1 e 17050-2.

In accordance with the Decision 768/2008/EC, compliant to the Directives EMC 2014/30/UE, Low Voltage 2014/35/UE and
RoHS 2011/65/EU, also compliant to the ISO/IEC standard 17050-1 and 17050-2

Il costruttore ) ) _
The manufacturer ~ Narda Safety Test Solutions S.r.l. Socio Unico
Indirizzo .
Address Via Benessea, 29/ B
[-17035 Cisano sul Neva (SV) Italy
sulla base delle seguenti norme europee armonizzate , applicate con esito positivo:

based on the following harmonized European Standard s, successfully applied:

EMC - Emissioni:
EMC - Emission: IEC EN 61326-1 (2021)

EMC - Immunita:

EMGC - Immunity:  'EC EN 61326-1 (2021)

Sicurezza:

Safety: EN 61010-1 (2010)

dichiara, sotto la propria responsabilita, che il p rodotto:
declares, under its sole responsibility, that the p roduct;

Descrizione MISURATORE DI CAMPI ELETTROMAGNETICI PORTATILE
Description PORTABLE FIELD METER

Modello

e conforme ai requisiti essenziali delle seguenti D irettive:

conforms with the essential requirements of the fol lowing Directives:
Bassa Tensione

Low Voltage 2014/35/EU

Compatibilita Elettromagnetica

EMe J 2014/30/EU

RoHS

ROHS 2011/65/EU

Cisano sul Neva, 06 December 2022 Egon Stocca

General Manager
|

Xl Conformita CE
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Dichiarazione di Conformita
EC Declaration of Conformity

In accordo alla Decisione 768/2008/EC, conforme alle direttive EMC 2014/30/UE, Bassa Tensione 2014/35/UE e

RoHS 2011/65/UE, ed anche alle norme ISO/IEC 17050-1 e 17050-2.

In accordance with the Decision 768/2008/EC, compliant to the Directives EMC 2014/30/UE, Low Voltage 2014/35/UE and
RoHS 2011/65/EU, also compliant to the ISO/IEC standard 17050-1 and 17050-2

Il costruttore ] ) _
The manufacturer ~ Narda Safety Test Solutions S.r.l. Socio Unico

Indirizzo .
Address Via Benessea, 29/ B

[-17035 Cisano sul Neva (SV) Italy

sulla base delle seguenti norme europee armonizzate , applicate con esito positivo:
based on the following harmonized European Standard s, successfully applied:

EMC - Emissioni:

EMG - Emission:  |EC EN 61326-1 (2021)

EMC - Immunita:

EMC - mmunity:  'EC EN 61326-1 (2021)

Sicurezza:

Safety: EN 61010-1 (2010)

dichiara, sotto la propria responsabilita, che il p rodotto:
declares, under its sole responsibility, that the p roduct:

Descrizione MISURATORE DI CAMPI ELETTROMAGNETICI PORTATILE
Description PORTABLE FIELD METER

Modello

Model 8053-2013/35
e conforme ai requisiti essenziali delle seguenti D irettive:
conforms with the essential requirements of the fol lowing Directives:
Bassa Tensione

Low Voltage 2014/35/EU

Compatibilita Elettromagnetica

Ere J 2014/30/EU

RoHS

ROHS 2011/65/EU

Cisano sul Neva, 06 December 2022 Egon Stocca

General Manager
|

Considerazioni per la sicurezza Xl
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Dichiarazione di Conformita c €
EC Declaration of Conformity

In accordo alla Decisione 768/2008/EC, conforme alle direttive EMC 2014/30/UE, Bassa Tensione 2014/35/UE e

RoHS 2011/65/UE, ed anche alle norme ISO/IEC 17050-1 e 17050-2.

In accordance with the Decision 768/2008/EC, compliant to the Directives EMC 2014/30/UE, Low Voltage 2014/35/UE and
RoHS 2011/65/EU, also compliant to the ISO/IEC standard 17050-1 and 17050-2

Il costruttore ) ) _
The manufacturer ~ Narda Safety Test Solutions S.r.l. Socio Unico
Indirizzo .
Address Via Benessea, 29/ B
[-17035 Cisano sul Neva (SV) Italy
sulla base delle seguenti norme europee armonizzate , applicate con esito positivo:

based on the following harmonized European Standard s, successfully applied:

EMC - Emissioni:
EMC - Emission: IEC EN 61326-1 (2021)

EMC - Immunita:

EMGC - Immunity:  'EC EN 61326-1 (2021)

Sicurezza:

Safety: EN 61010-1 (2010)

dichiara, sotto la propria responsabilita, che il p rodotto:
declares, under its sole responsibility, that the p roduct;

Descrizione MISURATORE DI CAMPI ELETTROMAGNETICI PORTATILE
Description PORTABLE FIELD METER

Modello

Model 8053 DISPLAY

e conforme ai requisiti essenziali delle seguenti D irettive:

conforms with the essential requirements of the fol lowing Directives:
Bassa Tensione

Low Voltage 2014/35/EU

Compatibilita Elettromagnetica

EMe J 2014/30/EU

RoHS

ROHS 2011/65/EU

Cisano sul Neva, 06 December 2022 Egon Stocca

General Manager
|

XV Conformita CE
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1.1 Documentazione

1.2 PMM 8053B
Introduzione

1.3 Accessori standard

1.4 Accessori opzionali

1 — Informazioni generali

In questo Manuale sono inclusi i seguenti allegati:
Un questionario da rispedire alla NARDA assieme all’apparecchio in
caso di assistenza.
Una lista di controllo degli accessori inclusi nella spedizione.
Questo manuale include la descrizione degli accessori del sistema di
misura di campi elettromagnetici.

I PMM 8053B € un sistema di test versatile ed espandibile adatto alle
misure di campi elettrici e magnetici relativi allinquinamento
elettromagnetico.

Il sistema consiste in varie sonde di campo elettrico e magnetico e di una
unita di lettura compatta e portatile corredata di un ampio display LCD,
quattro semplici tasti funzionali (permettono differenti azioni ed
impostazioni, in accordo con il menu selezionato), batterie ricaricabili
interne e interfacce RS232 e a fibra ottica. Il sistema dispone inoltre di
un‘ampia gamma di accessori sviluppata per tutte le esigenze di test.

Gli accessori standard inclusi con lo strumento PMM 8053B sono:
Borsa di trasporto morbida;
Cavo seriale (lungo 1,5 m);
Convertitore USB-RS232;
Carica batterie con adattatori di alimentazione;
Manuale Operativo incluso nel Supporto Software;
Certificato di Taratura;

I seguenu accessori possono essere ordinati separatamente:
FO-8053/10 Cavo in Fibra Ottica (10m);
FO-8053/20 Cavo in Fibra Ottica (20m);
FO-8053/40 Cavo in Fibra Ottica (40m);
FO-8053/80 Cavo in Fibra Ottica (80m);
FO-10USB Cavo in Fibra Ottica (10m);
TT-01 supporto telescopico;
TR-02A treppiede completo di snodo;
ORO03 Ripetitore Ottico Programmabile;
8053-CC borsa di trasporto rigida;
8053-CA carica batterie da auto;
8053-BC carica batterie addizionale;
8053-0OC convertitore Ottico-RS232;
USB-OC convertitore Ottico-USB,;
8053-0OC-PS Power Supply;
8053-RT Remote Trigger;
8053-CAL Simulatore di sonda per il controllo dell’8053;
8053-ZERO Azzeratore;
8053-8059 Adapter Adattatore per sonde AMB-8059.

Documento 8053BIT-30929-3.27 - © NARDA 2023

Informazioni Generali 1-1
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1.5 Specifiche principali

La Tabella 1-1 elenca le specifiche del PMM 8053B. Le specifiche degli
accessori sono elencate nel capitolo Accessori.
Le seguenti condizioni si applicano a tutte le specifiche:

La temperatura ambiente di utilizzo deve essere da -10° a 40° C.

TABELLA 1-1 - Specifiche Tecniche Misuratore di Cam

pi elettromagnetici portatile PMM 8053B

Campo di misura
Campo di frequenza
Dinamica
Campo di lavoro
Risoluzione
Sensibilita

Unita di misura
Display LCD
Campo misurato
Tempo

Sensore

Barra grafica

Funzioni di misura
Tempo di acquisizione
completo

(misura sul totale dei 3 assi)

Memoria interna

Allarme

Funzioni
Averaging mode
Averaging time
Acquisizioni dati
(Logger)

Specifiche generali
Uscite

Ingressi

Batterie interna
Tempo operativo

Tempo di ricarica
Alimentazione esterna
Interfacce
Software/Firmware
Autotest

Calibrazione
Conformita
Temperatura operativa
Temperatura di
immagazzinamento
Dimensioni (LxHxP)
Peso

Attacco treppiede

DC - 40 GHz (in funzione del sensore)
>140 dB (in funzione del sensore)

| in funzione del sensore (Vedere Tabella 1-2)

I
Vim, kV/m, mNV/cm2, mW/cm?2, W/mz2, A/m, nT, nT, mT;

X, Y, Z in valore assoluto, percentuale e totale.

Clock interno in tempo reale

Visualizzazione del modello e data di calibrazione

La barra analogica mostra:

- il campo in tempo reale rispetto al fondo scala;

il campo in funzione del tempo (in forma lineare o logaritmica) con
cambio scala temporale automatico;
soglia di allarme.

150 msec con filtro 80 Hz

250 msec con filtro 40 Hz

450 msec con filtro 20 Hz

900 msec con filtro 10 Hz

Fino a 32700 punti (fino 8100 memoria standard — fino 21600 memoria
estesa)

Soglia variabile dallo 0 al 100% del fondo scala. Avvisatore acustico interno con
simbolo lampeggiante e segnale in uscita sui connettori RS-232 quando il livello
supera la soglia di allarme

Minimo , Massimo e Medio

Aritmetica, quadratica (RMS), manuale, spaziale e media trascinata
definibile 30 sec, 1, 2, 3, 6, 10, 15, 30 min o manuale

Modi: sampling (1, 10-900 sec/lettura), data change, over the limit,

average su 6 min, manuale, Spectrum (solo serie EHP-50), Picco
ponderato (solo EHP-50G)

LCD display 72x72mm 128x128 pixel, RS232 (con cavo o fibra ottica)
diretto con connettore Fischer o fibra ottica

ricaricabili al NiMH (5 x 1.2 V)

24 ore in funzionamento normale, 48 ore in modalita ( SAVE MODE:
display spento )

< 4 ore (15 min di carica per 1 ora di funzionamento)

DC, 10 - 15V, | = circa 500 mA

RS232 (controllo remoto, calibrazione ed aggiornamento del firmware)
Aggiornamento disponibile via Internet all'indirizzo www.narda-sts.it
Automatico durante I'accensione per tutte le funzioni; verifica automatica di
ogni singolo sensore a diodi

Interna al sensore su E2PROM

Alle direttive 89/336 e 73/23 e alle guide CEIl 211-6 e 211-7

Da -10 a +40°C

Da -20 a +70°C

108 x 240 x 50 mm
1,07 kg
inserto filettato 1/4”

1-2 Informazioni Generali
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1.6 Sensori di campo

Il sistema di misura PMM 8053B € completato da una serie di sensori di

campo elettrico e magnetico nel campo di frequenza da DC a 40 GHz.

TABELLA 1-2 - Specifiche Tecniche Sensori di Campo

Sensore di Campo Campo di frequenza Portata
Sonda di Campo Elettrico EP-105 100 kHz 1000 MHz 0.05 50V/m
Sonda di Campo Elettrico EP-300 100 kHz 3 GHz 0.1 300V/m
Sonda di Campo Elettrico EP-330 100 kHz 3 GHz 0.3 300V/m
Sonda di Campo Elettrico EP-301 100 kHz 3 GHz 1 1000 V/m
Sonda di Campo Elettrico EP-333 100 kHz 3.6 GHz 0.15 300 V/m
Sonda di Campo Elettrico EP-183 1 MHz 18 GHz 0.8 800V/m
Sonda di Campo Elettrico EP-408 1 MHz 40 GHz 0.8 800V/m
Sonda di Campo Elettrico EP-44M 100 kHz 800 MHz 0.25 250V/m
Sonda di Campo Elettrico EP-33M 700 MHz 3 GHz 0.3 300V/m
Sonda di Campo Elettrico EP-33A 925 MHz 960 MHz 0.03 30V/m
Sonda di Campo Elettrico EP-33B 1805 MHz 1880 MHz ]0.03 30 V/m
Sonda di Campo Elettrico EP-33C 2110 MHz 2170 MHz ]0.03 30V/m
Sonda di Campo Elettrico EP-201 60 MHz 12 GHz 3 500 V/m
Sonda di Campo Elettrico EP-600 100 kHz 9.25 GHz 0.14 140 VIm
Sonda di Campo Elettrico EP-601 10 kHz 9.25 GHz 0.5 500V/m
Sonda di Campo Elettrico EP-602 5kHz 9.25 GHz 1.5 1500 V/m
Sonda di Campo Elettrico EP-603 300 kHz 18 GHz 0.17 170 VIm
Sonda di Campo Elettrico EP-604 300 kHz 26.5 GHz 0.4 800V/m
Sonda di Campo Elettrico EP-645 100 kHz 6.5 GHz 0.35 450 V/m
Sonda di Campo Elettrico EP-745 100 kHz 7 GHz 0.35 450 V/m
Sonda di Campo Magnetico HP-032 0.1 30 MHz 0.01 20A/m
Sonda di Campo Magnetico HP-102 30 1000 MHz 0.01 20A/m
Sonda di Campo Magnetico HP-050 10 Hz 5kHz 10nT 40 nT
Sonda di Campo Magnetico HP-051 10 Hz 5kHz 50 nT 200 nr
Analizzatore di Campo Elettrico e Magnetico EHP-50G 1Hz 400 kHz 5mV/m 100 kV/m
0.3nT 10mT

Analizzatore di Campo Elettrico e Magnetico EHP-200A

9kHz 30 MHz (*)

0.02 V/m 1000 V/m
0,6 mMA/m 300 A/m (*)

Analizzatore di Campo Elettrico e Magnetico EHP-200AC

3kHz 30 MHz (*)

0.02 V/m 1000 V/m
6 mA/m 1 kA/m (*)

Magnetometro HP-01 DC 1000 Hz 10T 10T (¥
Sonda di Campo Magnetico HP-1B-01 (**) 10Hz 5kHz 50 nT 200 mr
Sonda di Campo Elettrico EP-1B-03 (**) 100 kHz 7 GHz 0.2 200V/m
Sonda di Campo Elettrico EP-1B-05 (**) 300 kHz 18 GHz 0.5 800V/m
Sonda di Campo Elettrico EP-1B-06 (**) 300 kHz 40 GHz 0.5 800V/m
Sonda di Campo Elettrico EP-1B-08 (**) 100 kHz 8 GHz 0.2 200V/m

Sonda Quadri Banda di Campo Elettrico EP-4B-02 (**)

100 kHz 7 GHz

(0,03) 0.2 200 V/m

(*) I valori cambiano in funzione della modalita di misura del campo magnetico. Fare riferimento alle specifiche del prodotto.
(**) Con accessorio opzionale 8053-8059 Adapter; per specifiche vedi manuale AMB-8059.

Informazioni Generali 1-3
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| TABELLA 1-3 Specifiche Tecniche Sensori di Campo

SONDA DI CAMPO ELETTRICO EP-330

Campo di frequenza 100 kHz 3 GHz
Portata 0,3 300 V/m
Sovraccarico > 600 V/Im
Dinamica > 60 dB
Risoluzione 0.01 VIm
Sensibilita 0.3V/m
Errore assoluto @ 50 MHz e 20 V/im  + 0,8 dB
Piattezza (10 - 300 MHz) +0.5dB
Piattezza (3 MHz - 3 GHz) +1.5dB
Isotropicita + 0.8 dB (Tipico + 0.5 dB @ 930 e 1800 MHz)
Reiezione campo magnetico >20dB
20°C +60°C=+0.1dB
Errore in temperatura 0°C +20°C =-0.05dB/°C
-20°C + 0°C =-0.15dB/°C
Calibrazione E?PROM interna
Dimensioni 317 mm lunghezza, 58 mm diametro
Peso 100 g
[dB] Typical frequency response for EP-330 probe
@20V/m
1.0
0.0 ~ A~ A4
r’/

1.0 4

2.0

-3.0

-4.0

-5.0

6.0 [MHz]

0.1 1 10 100 1000 10000

Risposta in frequenza tipica del modello EP-330

1-4 Informazioni Generali
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Typical response for signal GSM, 1 frequency channe |, 1 time slot
Correction factor EP330
2.00
1.50
TN
——// \\
" \\
1.00
T —
0.50
0.00
1 10 100 300
Erms [V/m]
Erms [V/m] Edisplay [V/m] Correction factor
1 0.98 1.02
2 1.91 1.05
3 2.82 1.06
4 3.70 1.08
5 4.58 1.09
6 5.40 1.11
7 6.17 1.13
8 6.96 1.15
9 7.75 1.16
10 8.50 1.18
20 15.84 1.26
30 21.3 1.41
40 28.6 1.40
50 38.5 1.30
60 51.3 1.17
70 62.5 1.12
80 75.1 1.07
90 88.1 1.02
100 99 1.01
200 227 0.88
300 361 0.83

Questo test viene svolto con un segnale di laborato rio al fine di

@ massimizzare l'errore sulla lettura al fine di conf rontare le
NOTE prestazioni della sonda su di una base comune.

In realta le stazioni radiobase impegnano al minimo otto time slot di
un canale sicché I'errore commesso dalla sonda é tr ascurabile.

Informazioni Generali 1-5




narda A

Safety Test Solutions

EP330 - Typical amplitude response for two CW signa | of same level. (Fc=1MHz)
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SONDA DI CAMPO ELETTRICO EP-33M

Campo di frequenza

Portata

Sovraccarico

Dinamica
Risoluzione
Sensibilita

Errore assoluto @ 930 MHz e 20 V/m
Piattezza (900 MHz - 3 GHz)

Isotropicita

Reiezione campo magnetico
Errore in temperatura

700 MHz 3 GHz
0,3 300 V/m

> 600 V/m

> 60 dB

0.01 V/Im

0.3V/m

+1dB

+15dB

+ 0.8 dB (Tipico + 0.5 dB @ 930 e 1800 MHz)
>20dB

0.05 dB/°C

Calibrazione E?PROM interna
Dimensioni 317 mm lunghezza, 58 mm diametro
Peso 100 g
[dB] Typical frequency response for EP-33M probe
5
0 T ——— f
-5
-10
-15
-20
-25
100 1000 10000
[MHz]
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SONDA DI CAMPO MAGNETICO HP-102

Campo di frequenza 30 1000 MHz
Portata 0,01 20 A/m
Sovraccarico > 40 A/m
Dinamica > 60 dB
Risoluzione 1 mA/m
Sensibilita 0.01 A/m
Errore assoluto @ 50 MHz e 2 A/m +1dB
Piattezza (50 - 900 MHz) +1dB
Isotropicita + 0.8 dB (Tipico + 0.5 dB @ 930 MHz)
Reiezione campo elettrico >20dB
Errore in temperatura 0.05 dB/°C
Calibrazione E?PROM interna
Dimensioni 317 mm lunghezza, 58 mm diametro
Peso 11049
Typical frequency response for HP-102

[dB]

4

2

0 g e

T

2 //

-4

-6

10 100 1000 (MHz)
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SONDA DI CAMPO ELETTRICO EP-105

Campo di frequenza
Portata
Sovraccarico
Dinamica
Risoluzione
Sensibilita
Errore assoluto @ 50 MHz e 6 V/m +0.8dB
Piattezza (10 - 300 MHz)
Piattezza (300 kHz - 1 GHz)
Isotropicita

Reiezione campo magnetico

Errore in temperatura
Calibrazione
Dimensioni

Peso

100 kHz 1000 MHz
0,05 50V/m

> 100 V/m

> 60 dB

0.01 V/Im

0.05 V/m

+0.5dB

+1dB

+ 0.8 dB (Tipico £ 0.5 dB @ 930 MHz)
>20dB

0.05 dB/°C

E?PROM interna

350 mm lunghezza, 133 mm diametro
290 g

1,0

0,0 1

-1,0

201

3,0 1

-4,0

501

-6,0

-7,0

-8,0

[dB]

Typical frequency response for EP-105 probe

10 100 1000

10000
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SONDA DI CAMPO MAGNETICO HP-032

Campo di frequenza 0,1 30 MHz
Portata 0,01 20 A/m
Sovraccarico > 40 A/m
Dinamica > 60 dB
Risoluzione 1 mA/m
Sensibilita 0.01 A/m
Errore assoluto @ 1 MHz e 2 A/m +1dB
Piattezza (1 -25 MHz) +1dB
Isotropicita 1+ 0.8 dB (Typical £ 0.5 dB @ 1 MHz)
Reiezione campo elettrico >20dB
Errore in temperatura 0.05 dB/°C
Calibrazione E?PROM interna
Dimensioni 350 mm lunghezza, 133 mm diametro
Peso 4009
a8l Typical frequency response for HP-032 probe
5
4
3
2
1
. _— \
2 //
3 / \
4 / \
4 \
-5
° / \
4 /
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-9
-10
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SONDA DI CAMPO ELETTRICO EP-301

Campo di frequenza
Portata

Sovraccarico

Dinamica

Risoluzione

Sensibilita

Errore assoluto @ 50 MHz e 20 V/m
Piattezza (10 - 300 MHz)

Piattezza (3 MHz - 1 GHz)
Isotropicita

Reiezione campo magnetico

Errore in temperatura

100 kHz 3 GHz
1 1000 V/m

> 1200 V/m

> 60 dB

0,1 V/m

1V/m

+0.8dB
+0.5dB
+1.5dB

+ 0.8 dB (Typical £ 0.5 dB @ 930 and 1800 MHz)
>20dB

0.05 dB/°C

Calibrazione E?PROM interna
Dimensioni 317 mm lunghezza, 58 mm diametro
Peso 100 g
(dB] Typical frequency response for EP-301 probe
@20V/m
1.0
0.0 — — ] v
-1.0 [
2.0
-3.0
-4.0
-5.0
6.0 [MHz]
0.1 1 10 100 1000 10000
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SONDA DI CAMPO ELETTRICO EP-183

Campo di frequenza 1 MHz 18 GHz
Portata 0,8 800 V/m
Sovraccarico >1200 V/m
Dinamica > 60 dB
Risoluzione 0.01 V/m
Sensibilita 0.8 V/m
Errore assoluto @ 200 MHze 6 V/im + 0.8 dB
Piattezza (1 MHz - 1 GHz) +1.5dB
Piattezza (1 - 3 GHz) +2.0dB
Piattezza (3 - 18 GHz) +2.5dB
Isotropicita @ 200 MHz + 0.8 dB (Tipico £ 0.5 dB @ 930 and 1800 MHz)
Reiezione campo magnetico >20dB
Errore in temperatura 0.02 dB/°C
Calibrazione E?PROM interna
Dimensioni 317 mm lunghezza, 50 mm diametro
Peso 90 g
Typical frequency response for EP-183 probe
[dB]
2
1 s
gt B !
0 T ~ ad \’\
’!
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2

3 /
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5

-6
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9

-10 [MHZz]
0.1 1 10 100 1000 10000 100000
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SONDA DI CAMPO ELETTRICO EP-408

Campo di frequenza 1 MHz 40 GHz

Portata 0,8 800 V/m

Sovraccarico > 1000 V/m

Dinamica > 60 dB

Risoluzione 0.01 V/Im

Sensibilita 0.8 V/Im

Errore assoluto @ 200 MHze 6 V/im + 0.8 dB

Piattezza (1 MHz - 1 GHz) +1.5dB

Piattezza (1 - 3 GHz) +2dB

Piattezza (3 - 18 GHz) +2.5dB

Piattezza (18 - 26,5 GHz) +3dB

Piattezza (26,5 - 40 GHz) +4dB

Isotropicita @ 200 MHz + 0.8 dB (Tipico £ 0.5 dB @ 930 and 1800 MHz)
Reiezione campo magnetico >20dB

Errore in temperatura 0.02 dB/°C

Calibrazione E?PROM interna

Dimensioni 317 mm lunghezza, 52 mm diametro
Peso 90 g

[HE]

Typical frequency response for EP-408 probe

0.1 1 10 100

000 10000

hHe]
100000
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SONDA DI CAMPO ELETTRICO EP-44M

Campo di frequenza 100 kHz 800 MHz
Portata 0.25 250 V/m
Sovraccarico > 500 V/Im
Dinamica > 60 dB
Risoluzione 0.01 V/m
Sensibilita 0.25 VIim

Errore assoluto

@ 50 MHz e 6 V/Im +0.8dB
Piattezza

(10 MHz - 200 MHz) + 1.5 dB (tipico £ 0,8 dB)

(200 MHz - 800 MHz) + 2.0 dB (tipico 1,5 dB)
Isotropicita + 0.8 dB (tipico + 0.5 dB @ 740 MHz)
Attenuazione fuori banda rispetto a 50 MHz

900 MHz — 3 GHz > 12 dB (tipico >15 dB)

Reiezione campo magnetico >20dB
Errore in temperatura 0.02 dB/°C
Calibrazione E2PROM interna
Dimensioni 317 mm lunghezza, 58 mm diametro
Peso 100 g
[dB] EP-44M Tipica risposta in frequenza
10
5 B 2 E111 - I
L

-30

0. 1 10 100 1000 [MHZz] 10000
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SONDA DI CAMPO MAGNETICO HP-050

Campo di frequenza 10Hz 5KkHz
Portata 10nT 40T
Sovraccarico > 400uT
Dinamica > 72 dB
Risoluzione 1inT
Sensibilita 10 nT
Errore assoluto @ 50 Hz e 200 nT a25°C *0.4dB
Piattezza (40 Hz — 1kHz) +1dB
Isotropicita @ 50 Hz e 200 nT +0.3dB
Reiezione campo elettrico >20dB
Errore in temperatura 0.015 dB/°C
Calibrazione E2PROM interna
Dimensioni 350 mm lunghezza, 133 mm diametro
Peso 4009
[dB] Typical frequency response for HP050 probe
5
— TN~

-10
10 100 1000 10000[Hz]

Informazioni Generali 1-15



narda A
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SONDA DI CAMPO ELETTRICO EP-300

Campo di frequenza 100 kHz 3 GHz
Portata 0,1 300 V/m
Sovraccarico > 600 V/Im
Dinamica > 66 dB (Tipico >70 dB)
Risoluzione 0.01 VIm
Sensibilita 0.15 V/Im (Tipico >0.1V/m)
Errore assoluto @ 50 MHze 20V/m +0,8 dB
Piattezza (10 - 300 MHz) +0.5dB
Piattezza (3 MHz - 3 GHz) +1.5dB
Isotropicita + 0.8 dB (Tipico + 0.5 dB @ 930 and 1800 MHz)
Reiezione campo magnetico >20dB
20°C+60°C=+0.1dB
Errore in temperatura 0°C + 20°C =-0.05 dB/°C
-20°C + 0°C =-0.15 dB/°C
Calibrazione E?PROM interna
Dimensioni 317 mm lunghezza, 58 mm diametro
Peso 100 g
[dB] Typical frequency response for EP-300 probe
@20V/m

1.0

0.0 — L~ v

-1.0 4

2.0

-3.0

-4.0

-5.0

6.0 [MHZ]

0.1 1 10 100 1000 10000
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SONDA DI CAMPO ELETTRICO EP-33A

Campo di frequenza

Portata

Sovraccarico

Dinamica

Risoluzione

Sensibilita

Errore assoluto @ 942.5 MHz e 2 V/Im

Piattezza (925 - 960 MHz)

Attenuazione fuori banda rispetto a 942.5 MHz
860 MHz
1025 MHz

Isotropicita

Reiezione campo magnetico

Errore livello/temperatura

Deriva frequenza centrale/temperatura
Calibrazione

Dimensioni
Peso

925 MHz 960 MHz
0,03 30V/m

> 120 V/m

> 60 dB

0.001 V/m

0.03 V/m

+1dB
+0.2dB/-1.8dB

>10dB

>10dB

+ 0.8 dB (Tipico £ 0.5dB)
>20dB

0°C +60°C=+0.2dB
-20°C + 0°C =-0,1 dB/°C
40°C + 60°C = + 100 kHz
-20°C+40°C = -100 kHz/°C
E?PROM interna

317 mm lunghezza, 58 mm diametro
100 g

[dB]

-10

Typical frequency response for EP33A probe

215 -

-20 -
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Ty ploal ampliud e recpeon o8 Bra G0, 1 Tequenoy eliannel, 1 4m & slot
EF334

Comection factor
2,00

1450

1.00

0.0

0,0
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Erms Vi)

Questo test viene svolto con un segnale correntemen te utilizzato in

@ laboratorio per massimizzare l'errore sulla lettura al fine di
NOTE confrontare le prestazioni della sonda su di una ba se comune.

In realta le stazioni radiobase impegnano al minimo otto time slot di
un canale sicché I'errore commesso dalla sonda é tr ascurabile.

i
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SONDA DI CAMPO ELETTRICO EP-33B

Campo di frequenza 1805 MHz 1880 MHz
Portata 0,03 30V/m
Sovraccarico > 120 V/m
Dinamica > 60 dB
Risoluzione 0.001 V/m
Sensibilita 0.03 V/Im
Errore assoluto @ 1842.5 MHz e 2 V/m +1dB
Piattezza (1805 - 1880 MHz) +0.2dB/-1.8dB
Attenuazione fuori banda rispetto a 1842.5 MHz
1580 MHz >10dB
2010 MHz >10dB
Isotropicita + 0.8 dB (Tipico + 0.5dB)
Reiezione campo magnetico >20dB
Errore livello/temperatura 0°C +60°C=+0.2dB
-20°C+0°C =-0,1 dB/°C
Deriva frequenza centrale/temperatura 40°C + 60°C =+ 100 kHz
-20°C + 40°C = - 100 kHz/°C
Calibrazione E?PROM interna
Dimensioni 317 mm lunghezza, 58 mm diametro
Peso 100 g
Typlcd Trequencyresp onse 7or EF 336 prob e
o /
-
(]
///
- 1= K
-0 -\-\-\-\-\-\"'
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Typloal Tequencyresponse ¥or EP 336 probe
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SONDA DI CAMPO ELETTRICO EP-33C

Campo di frequenza

Portata

Sovraccarico

Dinamica

Risoluzione

Sensibilita

Errore assoluto @ 2140 MHz e 2 V/Im

Piattezza (2110 - 2170 MHz)

Attenuazione fuori banda rispetto a 2140 MHz
1880 MHz
2320 MHz

Isotropicita

Reiezione campo magnetico

Errore livello/temperatura

Deriva frequenza centrale/temperatura

2110 MHz 2170 MHz
0,03 30V/m

> 120 V/m

> 60 dB

0.001 V/m

0.03 V/m

+1dB
+0.2dB/-1.8dB

>10dB

>10dB

+ 0.8 dB (Tipico £ 0.5dB)
>20dB
0°C+60°C=+0.2dB
-20°C+0°C =-0.1 dB/°C
40°C + 60°C = + 100 kHz
-20°C + 40°C = -100 kHz/°C

Calibrazione E°PROM interna
Dimensioni 317 mm lunghezza, 58 mm diametro
Peso 100 g

[d B] Typloal requency resp onge Tor EF 330 p ob &

| \

I I

167 94 1263 5 20479

2z3z.0

24154

[MHz]
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[4E] Typlcal requencyresponse ©r EPF 330 probe
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SONDA DI CAMPO MAGNETICO HP-051

Campo di frequenza 10Hz 5KHz
Portata 50nT 200 uT
Sovraccarico > 400 uT
Dinamica >72dB
Risoluzione 1nT
Sensibilita 50 nT
Errore assoluto @ 50 Hz e 3 uT a 25°C +0.4dB
Flatness @ 40 Hz - 1KHz +1dB
Isotropicita della sonda @ 50 Hz e 3 uT +0.3dB
Reiezione campo E >20dB
Calibrazione E2PROM interna
Errore in temperatura 0.015 dB/°C
Dimensioni 350 mm lunghezza, 133 mm diametro
Peso 400g

[dB] Typical frequency response for HP051 probe

-10
10 100

1000 10000 [Hz]
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SONDA DI CAMPO ELETTRICO EP-201

Campo di frequenza 60 MHz 12 GHz
Portata 3 500 V/m
Sovraccarico > 1000 V/m
Dinamica > 45 dB
Risoluzione 0.1V/m
Sensibilita 8 V/Im (misura istantanea con filtro 10 Hz)
3 VIm (RMS o AVG 30 sec con filtro 10 Hz)
Piattezza @ 40 V/Im +1.5dB (150 MHz 9.25 GHz)
+3dB (60 MHz 12 GHz)
Isotropia@ 40 V/Im @ 200 MHz +0.6dB
Reiezione al campo H >20dB
Conversione A/D interna - un convertitore per ognuno dei tre assi.
Calibrazione interna EEPROM
Microcontrollore interno
Volume sensore sfera 3 mm diametro
Dimensioni tubo in quarzo per discese 180mm lungh. x 4 mm diam.
Dimensioni sonda 300 mm lungh. x 18 mm diam.
Peso 85¢g
Typical frequency response for EP201 probe
dB 4
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2N ™~
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10 100 1000 10000 100000
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e
‘{ﬁgﬂw \sﬁ\f‘
s

A differenza di tutte le sonde passive che vengono riconosciute dall’'8053B e

dal’lORO03 indifferentemente prima o dopo [l'accensio ne dell'unita in
NOTE guestione, le sonde attive (con conversione a bordo ) EP333 ed EP201
vengono riconosciute solo all'accensione del dispos itivo.
@ L'8053B supporta la sonda EP201 con il Firmware versi one 3.05 o
NOTE superiore
Per una misura piu accurata, con le sonde attive EP333 ed EP201, e
NOTE consigliato impostare il filtro a 10 Hz sia nell’80  53B che sul’ORO03.
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SONDA DI CAMPO ELETTRICO EP-600

Campo di frequenza
Portata
Sovraccarico
Dinamica

Linearita
Risoluzione
Sensibilita

Piattezza

Isotropicita

Sensori
Lettura componenti x, y, z

Lettura batteria
Lettura temperatura
Dati in memoria interna

Batteria
Tempi di funzionamento

Tempi di ricarica
Dimensioni esterne

Peso

Temperatura di lavoro

Software per PC

Connettore fibra ottica

Attacco per adattatore treppiede

100 kHz 9.25 GHz

0.14 140 VIm

> 300 V/m

60 dB

0.4dB @ 50 MHz/0.3 100 V/m
0.01 V/m

0.14 V/im

1 150 MHz 0.8dB

0.5 6000 MHz 1.6dB

0.3 7500 MHz 3.2dB

(con correzione di frequenza OFF)

0.3 7500 MHz 0.4dB
(Tipico con correzione di frequenza ON)

0.5 dB (tipico 0.3 dB @ 50 MHz)

6 monopoli

Campionamento isocrono delle componenti
scalari visualizzate.

Risoluzione 10 mV

Risoluzione 0.1 °C

Numero di serie

Data di calibrazione.

Fattore di calibrazione

Revisione software

Panasonic ML621S 3V 5mA/h Li-Mn ricaricabile
100 h @ 0.4 S/sec filtro 28 Hz
60 h @ 3 S/sec filtro 28 Hz
48h per massima autonomia

Sfera 21 mm

Sensore 16 mm

Ingombro 53 mm

23g inclusa fibra ottica (1m)
-10°  +50°

Fornito

HFBR-0500

Y4 - 20 UNC femmina

@ L'8053B supporta la sonda EP-600 con il Firmware ve rsione 3.02 o
NOTE superiore
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EPE00 Typical Frequency Response
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SONDA DI CAMPO ELETTRICO EP-601

Campo di frequenza
Portata
Sovraccarico
Dinamica

Linearita
Risoluzione
Sensibilita

Piattezza

Isotropicita

Sensori
Lettura componenti x, y, z

Lettura batteria
Lettura temperatura
Dati in memoria interna

Batteria
Tempi di funzionamento

Tempi di ricarica
Dimensioni

Peso

Temperatura di lavoro

Software per PC

Connettore fibra ottica

Attacco per adattatore treppiede

10 kHz 9.25 GHz

0.5 500 V/m

> 1000 V/m

60 dB

0.4dB @ 50 MHz/1 500 V/m
0.01 V/m

0.5 V/m

0.1 150 MHz 0.4dB

0.05 6000 MHz 1.6dB

0.03 7500 MHz 3.2dB

(con correzione di frequenza OFF)

0.05 7500 MHz 0.4 dB
(Tipico con correzione di frequenza ON)

0.5 dB (tipico 0.3 dB @ 50 MHz)

6 monopoli

Campionamento isocrono delle componenti
scalari visualizzate.

Risoluzione 10 mV

Risoluzione 0.1 °C

Numero di serie

Data di calibrazione.

Fattore di calibrazione

Revisione software

Panasonic ML621S 3V 5mA/h Li-Mn ricaricabile
100 h @ 0.4 S/sec filtro 28 Hz
60 h @ 3 S/sec filtro 28 Hz
48h per massima autonomia

Sfera 21 mm

Sensore 16 mm

Ingombro 53 mm

23g inclusa fibra ottica (1m)
-10° - +50°

Fornito

HFBR-0500

Y4 - 20 UNC femmina

@ L'8053B supporta la sonda EP-601 con il Firmware ve rsione 3.02 o
NOTE superiore
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BPED typi cal frequency response
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SONDA DI CAMPO ELETTRICO EP-602

Campo di frequenza
Portata
Sovraccarico
Dinamica

Linearita
Risoluzione
Sensibilita

Piattezza

Isotropicita

Sensori
Lettura componenti x, y, z

Lettura batteria
Lettura temperatura
Dati in memoria interna

Batteria
Tempi di funzionamento

Tempi di ricarica
Dimensioni

Peso

Temperatura di lavoro

Software per PC

Connettore fibra ottica

Attacco per adattatore treppiede

5kHz 9.25 GHz

1.5 1500 V/m

> 3000 V/m

60 dB

0.4dB @ 50 MHz/2.5 1000 V/m
0.01 V/m

1.5 V/m

0.1 150 MHz 0.4dB

0.05 6000 MHz 1.6dB

0.03 7500 MHz 3.2dB

(con correzione di frequenza OFF)

0.05 7500 MHz 0.4 dB
(Tipico con correzione di frequenza ON)

0.5 dB (tipico 0.3 dB @ 50 MHz)

6 monopoli

Campionamento isocrono delle componenti
scalari visualizzate.

Risoluzione 10 mV

Risoluzione 0.1 °C

Numero di serie

Data di calibrazione.

Fattore di calibrazione

Revisione software

Panasonic ML621S 3V 5mA/h Li-Mn ricaricabile
100 h @ 0.4 S/sec filtro 28 Hz
60 h @ 3 S/sec filtro 28 Hz
48h per massima autonomia

Sfera 21 mm

Sensore 16 mm

Ingombro 53 mm

23g inclusa fibra ottica (1m)
-10° +50°

Fornito

HFBR-0500

Y4 - 20 UNC femmina

@ L'8053B supporta la sonda EP-602 con il Firmware ve rsione 3.16 o
NOTE superiore
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2.00

EP-602 Typical frequency response
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SONDA DI CAMPO ELETTRICO EP-603

Campo di frequenza
Portata
Sovraccarico
Dinamica

Linearita
Risoluzione
Sensibilita

Piattezza

Isotropicita

Sensori
Lettura componenti x, y, z

Lettura batteria
Lettura temperatura
Dati in memoria interna

Batteria
Tempi di funzionamento

Tempi di ricarica
Dimensioni

Peso

Temperatura di lavoro

Software per PC

Connettore fibra ottica

Attacco per adattatore treppiede

300 kHz 18 GHz

0.17 170 V/m

> 350 V/m

60 dB

0.4 dB @ 50 MHz/0.3 170 V/m
0.01 V/m

0.17 V/Im

3 8200 MHz 1.40B

1 12000 MHz 2.4 dB

0.6 18000 MHz 3.8dB

(con correzione di frequenza OFF)

0.3 18000 MHz 0.4 dB
(Tipico con correzione di frequenza ON)

0.4 dB (tipico 0.2 dB @ 50 MHz)

6 monopoli

Campionamento isocrono delle componenti
scalari visualizzate.

Risoluzione 10 mV

Risoluzione 0.1 °C

Numero di serie

Data di calibrazione.

Fattore di calibrazione

Revisione software

Panasonic ML621S 3V 5mA/h Li-Mn ricaricabile
100 h @ 0.4 S/sec filtro 28 Hz
60 h @ 3 S/sec filtro 28 Hz
48h per massima autonomia

Sfera 21 mm

Sensore 16 mm

Ingombro 53 mm

23g inclusa fibra ottica (1m)
-10° +50°

Fornito

HFBR-0500

Y4 - 20 UNC femmina

@ L'8053B supporta la sonda EP-603 con il Firmware ve rsione 3.16 o
NOTE superiore
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EP-603 Typical frequency response
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SONDA DI CAMPO ELETTRICO EP-604

Campo di frequenza
Portata
Sovraccarico
Dinamica

Linearita
Risoluzione
Sensibilita

Piattezza

Isotropicita

Sensori
Lettura componenti x, y, z

Lettura batteria
Lettura temperatura
Dati in memoria interna

Batteria
Tempi di funzionamento

Tempi di ricarica
Dimensioni

Peso

Temperatura di lavoro
Software per PC
Connettore fibra ottica

Attacco per adattatore treppiede

@TE

300 kHz 26.5 GHz

0.4 800 V/m

> 1600 V/m

66 dB

0.4 dB @ 50 MHZz/0.8 800 V/m
0.01 V/Im

0.4 Vim

10 18000 MHz 1.8 dB
3 23000 MHz 3.2dB
(con correzione di frequenza OFF)

0.3 26500 MHz 0.4 dB
(Tipico con correzione di frequenza ON)

0.4 dB (tipico 0.2 dB @ 50 MHz)

6 monopoli

Campionamento isocrono delle componenti
scalari visualizzate.

Risoluzione 10 mV

Risoluzione 0.1 °C

Numero di serie

Data di calibrazione.

Fattore di calibrazione

Revisione software

Panasonic ML621S 3V 5mA/h Li-Mn ricaricabile
100 h @ 0.4 S/sec filtro 28 Hz
60 h @ 3 S/sec filtro 28 Hz
48h per massima autonomia

Sfera 21 mm

Sensore 12 mm

Ingombro 45 mm

229 inclusa fibra ottica (1m)
-10° +50°

Fornito

HFBR-0500

Y4 - 20 UNC femmina

L'8053B supporta la sonda EP-604 con il Firmware ve  rsione 3.16 o
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EP604 typical frequency responce with correction OFF
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SONDA DI CAMPO ELETTRICO EP-333 VALORE EFFICACE (TR UE RMS)

Campo di frequenza 0.1 3600 MHz

Portata 0.15 300 V/m

Sovraccarico 600 V/m

Dinamica > 66 dB

Risoluzione 0.01V/Im

Sensibilita 0.15 V/Im

Piattezza 0.3 MHz 3500 MHz 3.0dB

(Con correzione disabilitata) 3.5MHz 3200 MHz 1.5dB
20 MHz 500 MHz 0.75dB

Isotropia 0.8 dB (tipico 0.5 dB)

Reiezione al campo H >20dB

Calibrazione interna EEPROM

Errore in temperatura 20°C +60°C +0.1dB

0°C +20°C -0.05dB/°C
-20°C +0°C -0.15dB/°C

Dimensioni 385 mm lunghezza 133 mm diametro.
Peso 293 g.
3 Typical frequency response for EP333 at 6 V/m nomin  al electric field
[dB]
| - L
0 L L~
[
|
/-"'/
-3 I
-6 1
-9
-12
0.1 1 10 100 1000 10000
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La sonda EP-333 é stata sviluppata appositamente per la misura RMS di segnali digitali con elevati fattori di cresta
che con tradizionali sensori a diodo vengono normalmente sovrastimati.

Si tratta di una particolare configurazione circuitale, sempre basata su rivelatori a diodo, che a differenza di sensori a
termocoppia consente un’elevata sensibilita.

Test su segnali COFDM (FFT8k, Costellazione 64QAM, Fattore di cresta 13dB, intervallo di guardia 1/32) hanno
dimostrato che su tutto il range di frequenza della sonda la sovrastima € inferiore a 0.5dB fino a segnali di 75 V/m.

A differenza di tutte le sonde passive che vengono riconosciute dall’8053B e

dallORO03 indifferentemente prima o dopo Iaccensio ne dell'unita in
NOTE guestione, le sonde attive (con conversione a bordo ) EP333 ed EP201
vengono riconosciute solo all’'accensione del dispos itivo.
@TE L'8053B supporta la sonda EP333 con il Firmware ver  sione 3.04 o superiore
@TE L'ORO03 supporta la sonda EP333 con il Firmware vers  ione 2.15 o superiore
@ Per una misura piu accurata, con le sonde
NOTE attive EP333 ed EP201, & consigliato ____.
impostare il filtro a 10 Hz sia nell’8053B ——
che sul’ORO03.
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SONDA DI CAMPO ELETTRICO EP-645

Campo di frequenza
Portata

Sovraccarico

Dinamica

Risoluzione

Sensibilita

Piattezza

(Con correzione disabilitata)

Isotropia

Reiezione al campo H
Calibrazione

Errore in temperatura

Dimensioni
Peso

(0.1) 0.3 6500 MHz
0.35 450 V/m
900 V/Im
> 62 dB
0.01 V/Im
0.35V/Im
3 MHz 10MHz 1.5dB
10 MHz 1000 MHz 1.0dB
1000 MHz 3000 MHz 1.5dB
3000 MHz 5500 MHz 2.5dB
0.8 dB (tipico 0.5 dB)
>20dB
interna EEPROM
20°C + 60°C +0.1dB
0°C +20°C -0.05dB/°C
-20°C +0°C -0.15dB/°C
317 mm lunghezza 58 mm diametro
100 g.

. Typical frequency response for EP-645 probe
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SONDA DI CAMPO ELETTRICO EP-745

Campo di frequenza
Portata

Sovraccarico

Dinamica

Risoluzione

Sensibilita

Piattezza

(Con correzione disabilitata)

Isotropia

Reiezione al campo H
Calibrazione

Errore in temperatura

0.1 7000 MHz
0.35 450 V/m
900 V/m
> 62 dB
0.01V/Im
0.35V/Im
3 MHz 10 MHz 1.5dB
10 MHz 1000 MHz 1.0dB
1000 MHz 3000 MHz 1.5dB
3000 MHz 6000 MHz 2.5dB
0.8 dB (tipico 0.5 dB)
>20dB
interna EEPROM
20°C +60°C £0.1dB
0°C +20°C -0.05dB/°C
-20°C + 0°C -0.15dB/°C

Dimensioni 317 mm lunghezza 58 mm diametro
Peso 100 g.
(dB) Typical frequency response for EP745 probe
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ANALIZZATORE DI CAMPO ELETTRICO E MAGNETICO EHP-50G

Specifiche EHP-50G Dove non diversamente indicato, le seguenti specifiche si riferiscono ad una
temperatura operativa ambiente di 23°C e umidita relativa del 50%.

Campo Elettrico | Campo Magnetico | Ingresso AUX (MMCX Zin 1kW)
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Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso
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ANALIZZATORE DI CAMPO ELETTRICO E MAGNETICO EHP-200 A

Campo elettrico Campo magnetico Campo magnetico Ingresso AUX
Mode A Mode B
Campo di frequenza 9 kHz + 30 MHz 9 kHz + 3 MHz 300 kHz + 30 MHz 9 kHz + 30 MHz
Portata
@10kHz RBW 0.1 +1000 V/m 30 mA/m + 300 A/m 3 mA/m + 30 A/m -80 + 0 dBm
con preamplificatore ON 0.02 + 200 V/m 6 mA/m + 60 A/m 0.6 mA/m + 6 A/m -94 + -14 dBm
Dinamica > 80 dB
Portata > 94 dB
Risoluzione 0.01 V/im 1 mA/m 0.1 mA/m 0.01 dB
Sensibilita @10kHz RBW (*) 0.1 V/m 30 mA/m 3 mA/m -80 dBm
con preamplificatore ON 0.02 V/m 6 mA/m 0.6 mA/m -94 dBm
0.5dB 0.8dB 0.8dB 0.4dB
Piattezza 9kHz 30 MHz 100 kHz 3 MHz 300 kHz 30 MHz 9 kHz + 30 MHz
@ 20 V/Im @ 166 mA/m @ 53 mA/m @ -20dBm
Isotropicita @1MHz 0.8dB
Stabilita in frequenza <25 ppm
Linearita @1MHz 0.5dB da FS a —60 dBFS
SPAN da 0 a FULL SPAN
RBW 1 kHz — 3 kHz — 10 kHz — 30 kHz — 100 kHz — 300 kHz
Reiezione ai campi elettrici -—- >20dB
Reiezione ai campi magnetici >20dB -—-

Calibrazione

E2PROM interna

Errore in Temperatura 0.02 dB/°C
Dimensioni 92 x 92 x 109 mm
Peso 550 g
Protezione ambientale 1P42

Preamplificatore

selezionabile ON/OFF, 14dB

Unita Vim, Alm, uT, mW/cm2, W/m?
Batteria interna 3.7 V —5.55 Ah Li-lon, ricaricabili
Operativita > 12 ore

Tempo di ricarica < 8ore

Alimentazione esterna

10 + 15 VDC, | = circa 560 mA

Connessione fibra ottica

fino a 10 m (USB-OC)
fino a 80 m (8053-0C)

Aggiornamento del firmware

tramite connessione a PC con adattatore USB-OC (in dotazione),
0.in RS232 con I'adattatore 8053-OC (opzionale)

Self test automatico all'accensione
Temperatura operative -10 +50°C
Temperatura di immagazzinaggio -20 +70°C

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso
Le specifiche sono valide per analizzatori prodotti o ricalibrati dal 10/2021
(*) La massima sensibilita si ottiene con il filtro a 10 kHz.
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Specifiche EHP-200A con 8053B

Campo elettrico

Campo magnetico
Mode A

Campo magnetico
Mode B

Campo di frequenza

500 kHz + 30 MHz

50 kHz + 3 MHz

500 kHz + 30 MHz

Portata @10kHz RBW

0.1 + 1000 V/m 30 mA/m + 300 A/m 3 mA/m + 30 A/m
con preamplificatore ON 0.02 + 200 V/Im 6 mA/m + 60 A/m 0.6 mA/m = 6 A/m
Dinamica > 80 dB
Portata > 94 dB
Risoluzione 0.01 V/m 1 mA/m 0.1 mA/m
Sensibilita @10kHz RBW (*) 0.1 VIm 30 mA/m 3 mA/m
con preamplificatore ON 0.02 V/m 6 mA/m 0.6 mA/m

0.5dB 0.8dB 0.8dB
Piattezza 9kHz 30 MHz 100 kHz 3 MHz 300 kHz 30 MHz
@ 20 VIm @ 166 mA/m @ 53 mA/m

Isotropicitd @1MHz 0.8dB

Linearita @1MHz 0.5 dB da FS a —60 dBFS
SPAN 50 kHz a FULL SPAN
RBW 1 kHz — 3 kHz — 10 kHz — 30 kHz — 100 kHz — 300 kHz

Reiezione ai campi elettrici

>20dB

Reiezione ai campi magnetici

>20dB

Calibrazione

E2PROM interna

Errore in Temperatura 0.02 dB/°C
Dimensioni 92 x 92 x 109 mm
Peso 550 g
Protezione ambientale P42

Preamplificatore

selezionabile ON/OFF, 14dB

Unita V/m, A/m

Batteria interna 3.7 V —5.55 Ah Li-lon, ricaricabili
Operativita > 12 ore

Tempo di ricarica < 8 ore
Alimentazione esterna 10 + 15 VDC, | = circa 560 mA
Connessione fibra ottica finoa 10 m

Aggiornamento del firmware

tramite connessione a PC con adattatore USB-OC (in dotazione)
0 in RS232 con I'adattatore 8053-OC (opzionale)

Self test automatico all'accensione
Temperatura operative -10  +50°C
Temperatura di immagazzinaggio -20 +70°C

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso
Le specifiche sono valide per analizzatori prodotti o ricalibrati dal 10/2021
(*) La massima sensibilita si ottiene con il filtro a 10 kHz.
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ANALIZZATORE DI CAMPO ELETTRICO E MAGNETICO EHP-200 AC

Campo elettrico Campo magnetico Campo magnetico Ingresso AUX
Mode A Mode B
Campo di frequenza 3 kHz + 30 MHz 3 kHz + 300 kHz 30 kHz + 30 MHz 3 kHz + 30 MHz
Portata
@10kHz RBW 0.1+ 1000 V/m 0.1 A/m + 1 kA/m 30 mA/m + 300 A/m -80 + 0 dBm
con preamplificatore ON 0.02 + 200 V/m 20 mA/m + 200 A/m 6 mA/m = 60 A/m -94 + -14 dBm
Dinamica > 80 dB
Portata >94 dB
Risoluzione 0.01 V/im 1 mA/m 0.1 mA/m 0.01 dB
Sensibilita @10kHz RBW (*) 0.1Vim 0.1 A/lm 30 mA/m -80 dBm
con preamplificatore ON 0.02 V/im 20 mA/m 6 mA/m -94 dBm
0.5dB 0.8dB 0.8dB 0.4dB
Piattezza 9kHz 30 MHz 5kHz 300 kHz 30 kHz 30 MHz 3kHz 30 MHz
@ 20 V/Im @ 1 A/m @ 166 mA/m @ -20dBm

Isotropicitad @ 300 kHz 0.8dB
Stabilita in frequenza < 25 ppm

Linearita @ 300 kHz

0.5 dB da FS a —60 dBFS

SPAN

da 0 a FULL SPAN

RBW

1 kHz — 3 kHz — 10 kHz — 30 kHz — 100 kHz — 300 kHz

Reiezione ai campi elettrici

— > 20 dB -

Reiezione ai campi magnetici

> 20 dB - -

Calibrazione

E2PROM interna

Errore in Temperatura 0.02 dB/°C
Dimensioni 92 x 92 x 109 mm
Peso 550 g
Protezione ambientale P42

Preamplificatore

selezionabile ON/OFF, 14dB

Unita Vim, Alm, uT, mW/cm2, W/m?
Batteria interna 3.7 V — 5.55 Ah Li-lon, ricaricabili
Operativita > 12 ore

Tempo di ricarica < 8 ore

Alimentazione esterna

10 + 15 VDC, | = circa 560 mA

Connessione fibra ottica

fino a 10 m (USB-OC)
fino a 80 m (8053-0C)

Aggiornamento del firmware

tramite connessione a PC con adattatore USB-OC (in dotazione),
0 in RS232 con I'adattatore 8053-OC (opzionale)

Self test automatico all’accensione
Temperatura operative -10  +50°C
Temperatura di immagazzinaggio -20 +70°C

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso
Le specifiche sono valide per analizzatori prodotti o ricalibrati dal 10/2021
(*) La massima sensibilita si ottiene con il filtro a 10 kHz.
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Specifiche EHP-200AC con 8053B

Campo elettrico Campo magnetico Campo magnetico
Mode A Mode B
Campo di frequenza 500 kHz + 30 MHz 50 kHz + 300 kHz 500 kHz + 30 MHz
Portata @10kHz RBW
0.1 + 1000 V/m 30 mA/m + 300 A/m 3 mA/m + 30 A/m
con preamplificatore ON 0.02 + 200 V/Im 6 mA/m =+ 60 A/m 0.6 mA/m + 6 A/Im
Dinamica > 80 dB
Portata > 94 dB
Risoluzione 0.01 V/m 1 mA/m 0.1 mA/m
Sensibilita @10kHz RBW (*) 0.1 V/im 30 mA/m 3 mA/m
con preamplificatore ON 0.02 V/m 6 mA/m 0.6 mA/m
0.5dB 0.8dB 0.8dB
Piattezza 9 kHz + 30 MHz 100 kHz + 3 MHz 300 kHz + 30 MHz
@ 20 VIm @ 166 mA/m @ 53 mA/m
Isotropicitd @1MHz 0.8dB

Linearita @1MHz 0.5 dB da FS a —60 dBFS
SPAN 50 kHz a FULL SPAN
RBW 1 kHz — 3 kHz — 10 kHz — 30 kHz — 100 kHz — 300 kHz

Reiezione ai campi elettrici

- >20dB

Reiezione ai campi magnetici

> 20dB -

Calibrazione

E2PROM interna

Errore in Temperatura 0.02 dB/°C
Dimensioni 92 x 92 x 109 mm

Peso 550 g

Protezione ambientale P42
Preamplificatore selezionabile ON/OFF, 14dB
Unita V/m, A/m

Batteria interna 3.7 V —5.55 Ah Li-lon, ricaricabili
Operativita > 12 ore

Tempo di ricarica < 8 ore
Alimentazione esterna 10 + 15 VDC, | = circa 560 mA
Connessione fibra ottica finoa 10 m

Aggiornamento del firmware

tramite connessione a PC con adattatore USB-OC (in dotazione)
0 in RS232 con I'adattatore 8053-OC (opzionale)

Self test automatico all'accensione
Temperatura operative -10 + +50°C
Temperatura di immagazzinaggio -20 + +70°C

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso
Le specifiche sono valide per analizzatori prodotti o ricalibrati dal 10/2021
(*) La massima sensibilita si ottiene con il filtro a 10 kHz.

1-42 Informazioni Generali




narda A

Safety Test Solutions

1.7 Pannello frontale
del PMM 8053B

Fig.1-1 8053B Pannello frontale

1.8 Pannello laterale
del PMM 8053B

R [
-0.5A WIRED OPTIC LINK

Fig.1-2 8053B Pannello laterale

Legenda:
1. Connettore della sonda;
2. Display LCD;

3. Inserto per fissaggio
cavalletto;

4. Tastiera alfanumerica;

5. Pannello laterale (vedi §1.8)

Legenda:

1. Collegamento in fibra ottica
per ORO03, EHP-50G,
EHP200A/AC.

2. Interfaccia RS-232 per
connessione a PC.

3. Connettore Carica batterie

(12V - 0,5A).
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MAGNETOMETRO HP-01

Campo di frequenza DC + 1000 Hz

Portata (1) 10puT+10T
Sovraccarico 20 T (valore atteso ma non verificato)
Dinamica (dopo azzeramento) 120 dB (gamma totale)
Risoluzione 1 pT (fino a 50 mT)

1 mT (oltre i 50 mT)

Rumore medio visualizzato (DANL) (2)

10 T

Piattezza in frequenza (valore tipico)

0,5 dB (DC + 1000 Hz)

Accuratezza in DC (3)

1%

Sensore di campo Tre dispositivi a effetto Hall in posizione ortogonale

Metodo di acquisizione

Acquisizione simultanea sui tre assi

Metodo di analisi spettrale

Realtime Gapless (4) FFT

SPAN 20 Hz 30 Hz 100 Hz 1000 Hz
Risoluzione di frequenza 0,2 Hz 0,3 Hz 1 Hz 3 Hz
RBW (-3 dB) 0,75 Hz 1,12 Hz 3,74 Hz 10,6 Hz
Tempo di lettura < 350 ms

Frequenza di Start Selezionabile dall'utente entro l'intera gamma

Frequenza di Stop Selezionabile dall'utente entro I'intera gamma

Calibrazione (5)

E2PROM interna

Misura di Temperatura e Umidita

-20 +55°C 0,01° risoluzione

5 95 % 0,1% risoluzione

Scarto in temperature tipico
@ 0 Hz riferito a 23°C
(@ 50% di umidita relative ove

0,05% / °C

applicabile)

Dimensioni Sensore f 9mm, L 143 mm
Corpo principale f 43 mm, L 55 mm
Lunghezza totale 200 mm

Peso 100 g

Attacco treppiede

Inserto filettato 1/4”

Batteria interna

3.7 V / 250 mAh Li-lon, ricaricabile

Operativita

> 6 ore

Tempo di ricarica

<4 ore

Alimentazione esterna

10 + 15 VDC, | = circa 100 mA

Connessione fibra ottica

fino a 40 m (USB-OC)

Interfaccia Seriale Ottica 115200 Baud (6) — connettore RP02

Aggiornamento Firmware

aggiornamento disponibile tramite connessione a PC con adattatore USB-OC

Auto-verifica

automatico all’accensione

Temperatura operativa 20  +55°C
Umidita relativa di lavoro (7) 5 95%
Temperatura di ricarica 0  +40°C
Temperatura di immagazzinaggio -30  +75°C

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

(1) Per ogni singolo asse. Positivo e negativo in DC.

(2) Dopo azzeramento. Il DANL dipende da Frequenza e SPAN.
Le prestazioni specificate si riferiscono a 0 Hz e SPAN 20 Hz.
(3) Per i valori certificati.

(4) Sovrapposizioni di misure per SPAN inferiori a 1000 Hz.

(5) Intervallo di calibrazione raccomandato di 24 mesi.

(6) 38400 Baud con 8053B.

(7) Senza condensa.

Fig.1-3 HP-01 Magnetometro
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2.1 Introduzione

2.2 Ispezione iniziale

NOTICE

2.3 Ambiente di lavoro

2.4 Ritorno per
riparazione

NOTICE

2 - Installazione ed uso

Questa sezione fornisce le informazioni necessarie per installare ed usare |l
Misuratore di Campo Portatile PMM 8053B. Per l'utilizzo degli accessori
riferirsi a Capitoli 8, 9, 10 e 11 di questo manuale.

Sono incluse informazioni riguardanti lispezione iniziale, i requisiti di
alimentazione, le interconnessioni, 'ambiente di lavoro, il montaggio, la
pulizia, 'immagazzinamento e la spedizione.

Ispezionare I'imballaggio per eventuali danneggiamenti.

Se limballaggio o il materiale antiurto risultano dannegagiati,
controllare che il contenuto sia completo e che lo strumento non
abbia subito danni elettrici 0 meccanici.

Verificare gli accessori con riferimento alla lista di controllo allegata
al Manuale.

Notificare qualsiasi danno al personale di trasport o e alla NARDA.

L'ambiente operativo dello strumento deve trovarsi nellambito delle
seguenti specifiche:

Temperatura Da-10°a +40° C

Umidita < 90% relativa

Lo strumento deve essere immagazzinato in un ambiente pulito ed asciutto,
esente da polveri, acidi ed umidita.
L'ambiente di immagazzinamento deve trovarsi nellambito delle seguenti
specifiche:

Temperatura Da-20°a+70°C

Umidita < 95% relativa

Quando lo strumento deve essere restituito alla NARDA per riparazione si
prega di completare il questionario allegato a questo Manuale Operativo
completandolo con tutti i dati utili al servizio richiesto.

Per limitare il periodo di riparazione essere il piu specifici possibile
descrivendo il guasto. Se il problema si manifesta solo in determinate
condizioni, dettagliare come riprodurre il guasto.

Se possibile & preferibile riutilizzare I'imballaggio originale, assicurandosi di
avvolgere I'apparecchio in carta pesante o plastica.

In caso contrario usare un imballaggio robusto impiegando una quantita
sufficiente di materiale assorbente gli urti attorno a tutti i lati dello
strumento, al fine di assicurare la compattezza ed evitare movimenti
allinterno dellimballaggio. In particolare prendere ogni precauzione per
proteggere il pannello frontale.

Completare I'imballaggio sigillandolo fermamente.

Applicare la scritta FRAGILE sul contenitore per incoraggiare maggiore
cura nella movimentazione.

Al giorno d’'oggi ci sono restrizioni sul trasporto di materiali
pericolosi, come ad esempio alcuni tipi di batterie al litio.

Si prega di verificare, con l'aiuto del proprio cor riere, quale sia la
modalita di spedizione sicura piu adatta, nel caso in cui il prodotto sia
dotato di batterie.
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2.5 Pulizia dello
strumento

NOTICE

2.6 PMM 8053B
Installazione ed uso

@TE
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@TE

2.7 Segnali a RF di
intensita pericolosa

@TE
@TE

2.8 Carica batterie

2.8.1 Sostituzione del
connettore di rete

Usare un panno asciutto, pulito e non abrasivo per la pulizia dello
strumento.

Per pulire lo strumento non usare solventi, acidi, trementina,
acquaragia, acetone o similari per evitare danneggi  amenti.

Il misuratore di campi elettromagnetici PMM 8053B puo lavorare con sonde
isotropiche NARDA entro ampi campi di frequenza e di livello.
L'installazione del PMM 8053B € molto facile, semplicemente inserire la
sonda nell’apposito connettore superiore dell’'apparecchio ed accenderlo.

La sonda puo essere connessa sia con |'apparecchio acceso sia
spento senza causare danni. Per evitare danneggiame nti al
connettore della sonda, la chiave di inserimento, p  osizionata nella
parte esterna del connettore della sonda, deve esse re posizionata
rivolta verso la parte anteriore dello strumento.

Inserire e sconnettere la sonda trattenendola sul ¢ onnettore.
Inserire od estrarre la sonda trattenendola per il supporto o per la
testina pud causare danneggiamenti alla sonda.

Quando si misurano campi provenienti da antenne tra  smittenti &
importante posizionare la sonda con il manico di su pporto
perpendicolare alla polarizzazione dell'antenna per evitare influenze
sulla misura. In modo particolare quando si analizz  ano segnali
nell'ordine del megahertz (in questo caso il sensor e va posizionato in
orizzontale).

La sonda del PMM 8053B usa componenti altamente sensibili.

Non inserire la sonda in un campo elettrico o magne  tico superiore al
massimo permesso per la sonda usata.

Sia con il PMM 8053B acceso o spento o che la sonda non sia
connessa allo strumento, possono verificarsi danneg giamenti ai diodi
interni quando la sonda ¢ irradiata da forti campi.

Il carica batterie in dotazione allo strumento puo funzionare sia a 50 Hz sia
a 60 Hz con un campo di tensione di alimentazione tra 100 e 240 Volt.

Esso e fornito con un connettore alla rete di alimentazione in accordo ai
vari standard nazionali del paese di destinazione.

Per Tl'eventuale sostituzione del connettore di rete semplicemente
rimuovere quello installato sul carica batterie e rimpiazzarlo con quello
conforme per I'utilizzo.
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2.8.2 Controllo delle
batterie interne
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Prima di mettere lo strumento in servizio e per avere la massima

autonomia € necessario completare un intero ciclo di carica.

Riferirsi alla seguente procedura:

- Connettere il carica batterie alla presa di alimentazione
Collegare il connettore di uscita del carica batterie all'ingresso
CHARGER sul pannello laterale dello strumento
I PMM 8053B si accendera autonomamente e, dopo un suono
prodotto dal cicalino interno, il visualizzatore verra attivato e lo
strumento iniziera il controllo interno e la procedura di riconoscimento
della sonda (se montata).

La finestra principale verra quindi attivata e lo stato di carica (CHG) della

batteria verra visualizzato nel riquadro di STATUS.

Indicazioni del riquadro di STATUS della batteria: Lo stato di carica

della batteria €& visualizzato nell’angolo in alto a sinistra del riquadro

denominato STATUS, il simbolo di una piccola batteria verra riempito in

proporzione allo stato di carica delle batterie. La carica delle batterie verra

automaticamente fermata quando si verifichera una delle seguenti

condizioni, ed un piccolo connettore verra visualizzato in associazione ad

una lettera indicante la fine del ciclo di carica.

Significato della lettera visualizzata:

V - La tensione delle batterie ha raggiunto 1.45 V/elemento (7,25 totali), e
quindi il ciclo di carica € completo.

H - Il ciclo di carica si & protratto per oltre 4 ore.

T - La temperatura delle batterie, comparata con la temperatura
memorizzata dopo dieci minuti di carica, & aumentata oltre 10 °C, o la
temperatura della batteria ha raggiunto i 65 °C.

Quando il ciclo di carica della batteria € completato il PMM 8053B €& pronto
all'uso.

Quando viene mostrato il simbolo T, per evitare dan  ni alle batterie
viene interrotto automaticamente il ciclo di carica

Per completare il ciclo di carica attendere alcune decine di minuti che
le batterie si raffreddino quindi ricollegare il ca rica batterie.

Carica batterie: DC, 10 - 15 V, ~ 500 mA @
- — +

Connettore:

Connettere SEMPRE l'alimentazione al carica batteri e PRIMA di
collegare l'uscita DC al PMM 8053B. Il carica batte rie ha un circuito di

protezione interna che non gli permette di funziona  re in presenza di
un carico sull'uscita, all'atto della connessione a lla rete.

Al fine di preservarne le caratteristiche € opportu no ricaricare
completamente le Dbatterie prima di periodi di inuti lizzo
dell'apparecchio superiori a 4 mesi. Per periodi su periori  si
suggerisce una ricarica ogni quattro mesi.
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NOTICE

Durante le misure € necessario disconnettere il car ica batterie in
quanto introduce un rumore nella misura pari a circ a lo 0.3% del
fondo scala della sonda in uso, quando si € in asse  nza di campo.

Ad esempio utilizzando una sonda EP-330, che ha un fondo scala di
300 V/m, il rumore N introdotto dal carica batterie € pari a:

_300V/m” 03
10C

N

=09V/m

Questo fenomeno si riduce rapidamente allaumentare dell'intensita di
campo applicato alla sonda. Un campo effettivodi 1~ ,5 V/m puo essere
indicato pari a 1,8 V/m, mentre un campo effettivo di 6 V/m puo essere

indicato pari a 6,1 V/m. In tutti i casi il cavo di ricarica dovra essere
mantenuto lontano dalla sonda nonché dalle sorgenti del campo
stesso.

La ricarica non introduce alcun errore nel caso la sonda sia installata
ad almeno qualche metro dal misuratore PMM 8053B pe r mezzo dei
ripetitori ottici PMM ORO3.
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3.1 Introduzione

3.2 Accensione

3 — Istruzioni operative

80538

Rel 3.25 87-12-21
kedys .
Calibrating ¥ G=

4

@TE
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Il misuratore di campo portatile PMM 8053B €& stato concepito per operare
in modo semplice e veloce, e pud quindi essere usato anche da personale
poco esperto.

I comandi vengono inseriti tramite una tastiera alfanumerica a 16 tasti e la
relativa funzione software viene visualizzata su un ampio display a cristalli
liquidi.

| quattro tasti superiori della tastiera alfanumerica sono usati per
selezionare direttamente la funzione desiderata (indicata sulla
corrispondente barra di menu del display LCD). Alcuni pannelli permettono
di selezionare la funzione semplicemente scorrendo su e git i comandi per
mezzo di frecce indicate sulla barra di menu.

Mantenendo i tasti premuti viene generalmente effettuata una ripetizione
automatica del comando con una ripetitivita costante o incrementale a
seconda del comando scelto.

| restanti 12 tasti della tastiera alfanumerica sono usati per inserire vari
dati a seconda dell'impostazione scelta.

Il tasto BACK permette di tornare all’operazione precedente.

Il tasto POWER permette di accendere e spegnere lo strumento.

Una volta inserito il sensore possiamo accendere lo strumento premendo |l
tasto POWER. Un beep prolungato confermera I'avvenuta accensione.

Verra avviata la routine di inizializzazione che mostrera sul display le
seguenti informazioni:

Revisione e data del firmware;

Stato di controllo della tastiera;
Autocalibrazione dello stadio di ingresso;
Controllo di integrita della sonda.

PO

Se la sonda non é stata connessa allo strumento, il controllo al punto
4 non verra eseguito e la parola “NONE” apparira nel r iquadro
denominato “Probe” sulla finestra principale. S e invece la sonda non
funziona  correttamente  apparira  lindicazione  “FAIL " in
corrisponden za dell'asse non funzionante (es. Z:0K Y:FAIL X:O K)e
verra emesso un beep.

Il tempo impiegato per eseguire la calibrazione int  erna dello strumento
dipende dal filtro di disturbi selezionato.

Se il filtro & impostato a 10 o a 20 Hz il processo di calibrazione
impieghera un tempo maggiore che con frequenze piu alte.

Per un uso normale raccomandiamo il filtro a 40 Hz.
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3.3 Menu principale Una volta terminata la routine di inizializzazione lo strumento mostrera la
finestra di menu principale:

— Frobe qrEtatus OFOFF

EP330|[—= ol mus| 1
10.12.98

0.59 Vim -

] ————————————— «— 3

X 0.34
Y 0.29
2 0.40

(p

ABS | ¢

UNIT|(HODE

o [[SET| «— >

Questa finestra € suddivisa in righe che hanno il seguente significato:
1. Lariga piu in alto & suddivisa in due riquadri:
1a) Il riquadro a sinistra mostra il tipo di sonda collegata e la data di
calibrazione o l'eventuale accessorio e lo stato di carica delle sue

batterie;

1b) Il riquadro a destra mostra lo stato generale con vari parametri ed
impostazioni che verranno spiegate piu avanti;

2. La seconda riga dall'alto mostra il valore digitale della lettura, sulla base
della grandezza UNIT impostata;

3. La terza riga dall'alto mostra il valore analogico della lettura, la
visualizzazione puo essere scelta sia in forma lineare che logaritmica;

4. Laquarta riga mostra vari dati in funzione del MODE impostato;

5. L'ultima riga in basso mostra le funzioni assegnate ai quattro tasti
superiori.

Di seguito verranno analizzate piu nel dettaglio le indicazioni fornite dai vari
riquadri.
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3.3.1 Dati della sonda

@TE

3.3.2 Riquadro di Status

Il riquadro in alto a sinistra, denominato Frraohe
Probe, mostra il tipo di sonda connessa

allo strumento e per le sonde con EF 33“
E2PROM anche la data di calibrazione. 04.12.98
Quando non ci sono sonde connesse
verra indicato NONE.

Esempio di sonda EP330 collegata

all'8053B tramite 'ORO03. In questo caso ReF.cer
il riguadro € denominato Rep.eter e EF 33“
visualizzera lo stato delle batterie del " miEh
ripetitore ottico.

Solo NARDA ¢ in grado di aggiornare correttamente i dati di taratura
nell’E 2PROM.

Si raccomanda pertanto di utilizzare i servizi dit  aratura NARDA per
sfruttare al massimo le potenzialita dell’apparecch i0.

Il riquadro in alto a destra, denominato riquadro di Status, mostra lo stato
generale riferito a vari parametri ed impostazioni dello strumento come
indicato qui di seguito.

1. Stato di carica della batteria;

2. Tensione della batteria;

3. Tempo di acquisizione del Data logger o modo di memorizzazione;

4. Tempo di plottaggio (Plot) o numero di campioni dati (Sample) acquisiti;
5. Indicatore di allarme (Alarm) e del livello di allarme inserito;

6. Fattore di correzione, con indicazione della frequenza se attivo.

1 6

/
sEakbtu= OToFF

-
iy 013 WA=

mintdl

2 3 4 5
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3.3.3 Lettura digitale
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3.3.4 Barra di lettura
analogica

In funzione dell’'unita di misura selezionata, lo strumento indichera il campo
misurato dalla sonda.

0.59 Vim

Il valore mostrato & calcolato secondo la seguente formula, utilizzando i
valori dei singoli assi:

V/mtot = Ex2+ Ey2+ E22

Quando lintensita del campo misurato € inferiore alla sensibilita del
sensore utilizzato, sul display apparira la parola LOW, come nel seguente
esempio:

—Frobe —rikatus s=———

OfoFF
EP!!D;I -_— O ao:s O+A=
ip.ov.o2 || B-TIY

LOW Vin

MAX 2.07
MIN 0.00
+AVG 0.01

|UNIT||hHoDE|[» 2 || SET|

Tenendo premuto il tasto 5 durante la procedura di accensione (in
questo caso apparira un errore di tastiera sul disp lay), sara possibile
misurare qualsiasi segnale a partire da 0 V/m. Natu ralmente il valore
misurato inferiore alla sensibilita dichiarata non sara preciso e quindi
non dovra essere utilizzato per una valutazione del vero valore di
campo esistente.

L’intensita di campo misurato viene visualizzata anche in forma analogica.
La lettura potra essere impostata sia in modo logaritmico che in modo
lineare.

Dal menu set posizionare il cursore su BAR e selezionare LINEAR o
LOGARITHMIC. Una tacca presente sulla barra indichera che l'allarme &
attivo e dove & posizionato.\

00
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3.3.5 Tasti funzione

3.4 UNIT

@TE

| tasti funzione permettono all'operatore di selezionare tutti i modi operativi.
Quando il PMM 8053B viene acceso il menu presentato € il seguente:

UNIT|(HODE|( (3 % || SET

Le funzioni relative sono:

UNIT

seleziona una unita di misura differente

seleziona un modo operativo o di memorizzazione differente.
Attivando MODE si entra automaticamente nella funzione SAVE MODE per
una massima autonomia del DATA Logger

RS

cambia il contrasto e l'intensita del display

SET

inserisce le impostazioni principali dello strumento
seleziona altre funzioni secondarie

Attivando il tasto UNIT l'operatore pud selezionare le unita di misura
desiderate ed in funzione della sonda installata.
Quando viene installata una sonda per campi elettrici 0 magnetici a
frequenze radio 0 microonde, possono essere selezionate le seguenti unita
di misura:

Vim, Alm, mW/cm 2, W/m?

Ad esempio, utilizzando I'EHP-50G le unita di misura disponibili sono V/m,
kV/m, uT and mT. Per EHP-200A/AC sono V/Im e A/m. Invece, per I'HP-
050/051 e HP-1B-01 e il pT.

Ogni qualvolta si decidera di usare una unita di mi  sura non primaria,

ma una derivata, verra visualizzato il seguente mes  saggio: WARNING
Correlated UNIT per informare che il risultato visu  alizzato € derivato

da un calcolo interno e non da una misura diretta. La conversione e

valida in condizioni di campo lontano, cioé quando il sensore dista

dalla sorgente parecchie lunghezze donda della fre quenza
dominante.

Le formule usate sono:

H(A/m) = E(V/m)/377(0Ohm)

S(W/m2)=E(V/m) x H(A/m)

L'uso del tasto BACK permette di tornare al menu pr  incipale.
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3.5 MODE

C:2§§§;32)113

3.5.1 Modo ABS/%

— Frobe Fhakus o
I:Ifl:lFF
oo 857 ov

4.07 Vim

aoo

—
X 98 ,
¥y 7509
z 154 4

|UNIT||HODE|| (3 7 |[ SET |

3.5.2 MIN-MAX/AVG
MIN-MAX/RMS

—Frobe —raEtatus o0——
OFoFF
EP!BD:I Oforr e
18.04.02 || B-25Y

2.47 Vim

— ]
MAX 444
MIN 157
AVG 2.34

HES||HIM=-HRX FLET DHTH
e | (A &l [ 5]

Premendo il tasto MODE il PMM 8053B permette differenti modi per
mostrare i dati.

Premendo MODE con il DATA Logger attivato, il displ  ay dell’l8053B si

spegnera automaticamente (SAVE-MODE) dopo circa 90  secondi. In
questa modalita I'8053B potra acquisire dati per ci  rca 40 ore.
Premendo qualsiasi tasto il display sara nuovamente acceso e Si
spegnera nuovamente dopo 90 secondi per permettere il risparmio
energetico delle batterie (vedi Pag. 3-10).

Alla pressione del tasto MODE apparira la seguente  finestra:

— Frobe -

EF 330

10.12.98

1.62 Vim

oo

Zkatus= OforF |

DATAH
logger

a
FrEE

In questo modo operativo il PMM 8053B mostra le tre componenti vettoriali
del campo misurato in valore assoluto o, premendo ancora una volta, in
valore percentuale rispetto al valore totale.

Il valore del campo totale visualizzato sara computato secondo la formula
espressa nel paragrafo 3.3.3.

In questo modo operativo possono essere visualizzati i valori massimi e
minimi misurati oltre al valore medio espresso come media aritmetica
(AVG) o come media quadratica (RMS).

La selezione del tempo usato per calcolare la media in modo AVG o RMS
puo essere scelta nel modo operativo SET.

Vedi paragrafo 3.7.2, 3.7.7.7, 3.7.7.8
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3.5.3 Modo PLOT

Al arm OFE

S Last 32 SMP=
Fread

Flot. T

Serial 1re

LoY%er  Manuwal
Lod.End Manual .
Ear Lodarithmic
Filter 4@8.8 Hz
AutodFF Disabled
Time B3, 37,43

Date 6. 18,62

L4+ |[ # ||<*|[BEEP|

@TE

Nel modo PLOT il PMM 8053B acquisisce i dati e li mostra in funzione del
tempo. La visualizzazione ¢ simile a quella di un registratore.

— Frobe qritatus s————
m—  OfOFF

EF 33u-| O1= | B
i0.42.88 |[B-1™"  CoupLen

1.89 Vim

RES| [AR-nRx| [ PLOT |[ FATA
J\.l.'-": AY G | |dael| | 100980

|Sca|a di tempo

Questo esempio sfrutta la modalita COUPLED

Questa funzione ha lo scopo di verificare la stabilita del campo in funzione
del tempo offrendo una visualizzazione grafica e semplice da interpretare.
Questo grafico non puod essere salvato o stampato. Il tempo di scorrimento
viene visualizzato nella finestra superiore del display.

La scala di tempo ¢ selezionabile alla riga Plot T presente all’interno

del menu SET (vedi 83.7 e §3.7.4) e verra visualizz ata nel riquadro in
alto a destra di Status.
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3.5.4 Acquisizione dati
DATA logger
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Nel modo DATA logger l'operatore pud memorizzare i dati delle misure
effettuate e salvarli in un file. La funzione DATA logger puo essere usata
con le sonde montate direttamente sul’8053B o per mezzo del ripetitore
ottico ORO03, oppure con l'analizzatore EHP-50G o EHP-200A/AC collegato
via fibra ottica al misuratore portatile. Se viene utilizzato il modulo 8053-
GPS (fuori produzione) il data logger non viene abilitato. Con il comando
SET, si selezione la frequenza di campionamento, i diversi modi di
acquisizione e per quanto tempo dovra durare I'acquisizione stessa:
Tutti i file generati sono numerati progressivamente e contengono:

data e ora di partenza della misura

il valore medio

il valore di ogni singolo dato memorizzato

il commento dell’'utente
Non appena verra premuto il tasto DATA logger il display mostrera il primo
file con i comandi disponibili sulla riga inferiore.
Questo e un esempio del display:

— Frobe qretahus sz
EP330 ||E-§U L.
10.12.98 - 1 miniv

1.49 Vim

# 1

11 second

Date: 12.12.95
Time: 14,.86,.35
Fueds 2.87T Wrm
test n.22

[RUN|| + || & ||SH]

1. La prima riga indica il numero del file (in questo caso 1) e il tempo
totale di misura trascorso (in questo caso 11 secondi);

2. Laseconda riga mostra la data della misura;

3. Laterzariga indica I'ora di inizio della misura;

4. Laquartariga indica il valore medio calcolato (AVG o RMS);
Muovendosi con le frecce verranno indicate le singole misure eseguite,
punto per punto a seconda del tempo di logger scelto nel menu SET.
Nella riga di Time verra visualizzato il tempo relativo a ciascuna misura.

5. La quinta riga indica un eventuale commento inserito dall’operatore.
Per inserire il commento € sufficiente premere un tasto alfanumerico, al

termine premere .
| tasti funzione avranno i seguenti comandi:

RUNM
+

¥
=it

inizia I'acquisizione dei dati

seleziona i dati precedenti

seleziona i dati seguenti

seleziona un file differente

Mantenendo premute le frecce ci si pud muovere tra i dati
memorizzati e visualizzarli sul display.

La stessa cosa avviene premendo — per selezionare i file
memorizzati. E‘E
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3.5.4.1 Per iniziare la
memorizzazione
dei dati

vuoto:

dati sara necessario premere il tasto

=35

— Frobe
Epsanﬂ

18.04.02

EtEtUSW
g3y OMan. O«

Quando si desidera iniziare una nuova misura ed una nuova acquisizione di

finché non si trova il record

0.94 Vin

Emkty

Ho Comment

RUN| 4+ || ¥

=it

Premere quindi il tasto RUN per iniziare la misura. Prima di iniziare la
misura, il PMM 8053B mostrera il numero di record ancora disponibili per la
memorizzazione ed attendera una conferma dell'operatore per mezzo del

tasto OK.

—Frrobe —rEkakus g
OfoFF
EP 33UE” OMan. O+
18.04.02_|[B-63Y

1.05 Vim

Emkty

Ho Comment

AVAILAELE 15k FOINTS uH

Premere OK per avviare I'acquisizione.
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NOTICE

NOTICE

@TE

Dopo 90 secondi che e stato avviato il logger, e se I'8053B viene
lasciato nel menu MODE (quello in cui viene posto p er default
all'inizio del logger), il display si spegne (funzi one SAVE-MODE)
risparmiando circa il 40-45% della corrente. Il dis  play si riaccende nei
seguenti modi:

 Alla pressione di un qualsiasi tasto (escluso il tasto POWER). In
guesto caso ovviamente la funzione del tasto non viene eseguita (per
evitare di eseguire funzioni errate).

« Alla fine programmata del periodo di acquisizione.

Il display non viene spento nel caso in cui il menu sia diverso da MODE.
Cio consente di poter lasciare lo strumento acceso qualora lo si voglia oltre
i 90 secondi programmati dopo l'ultima pressione di un tasto.

Fare attenzione a non premere il tasto power quando si riattiva il
display dalla funzione SAVE-MODE, in caso contrario si spegnerebbe
lo strumento, e il logger si interromperebbe all’is tante dello
spegnimento.

Se si sovrascrive un record gia memorizzato in prec  edenza, verranno
cancellati anche tutti i record successivi. Ad esem pio: abbiamo gia
memorizzato con quattro differenti misure i record da 1 a 4, iniziamo
un‘altra misura posizionandoci sul record # 2, ver ranno cancellati i
record # 2, 3 e 4 e la nuova misura verra memorizza ta nel record # 2.

L’'acquisizione dei dati potra essere fermata manual  mente, premendo
il tasto STOP o automaticamente dopo un certo tempo definito nel
menu SET per mezzo della selezione Log. End. L'acqu isizione dei dati
potra essere comunque fermata in qualunque momento,
indipendentemente dal tempo di acquisizione imposta to premendo |l
tasto STOP.

— Frobe kgbtus s/
OfaFF
Epaau“mu 5w

i0.12.98 minsdin

6.04 Vin

iono
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3.5.4.2 Inserimento del
commento

@TE

Ad ogni memorizzazione di dati, potranno essere associati alla misura sino
a 40 caratteri di testo, per identificare il luogo di misura o altre informazioni
utili. Per inserire un commento utilizzare la tastiera alfanumerica.

Di seguito si puo vedere un esempio:

— Frobe EtEtUE
OfoFF
EF !3“ E oo .15 | I B

10.13.98 minsdiu
2 195 second
Tlate: 1Z2.12.92
Time: 14.24.41
Huds 2.569 Ll m
TEST AT STATION 123K

? [« e[

| tasti hanno i seguenti significati:

=

muove il cursore a destra

-

muove il cursore a sinistra

%Uﬂ
I
d

ar
m==

torna indietro di uno spazio cancellando il carattere a sinistra

h

conferma il testo inserito

I PMM 8053B ha una tastiera alfanumerica nella quale undici tasti sono
utilizzabili per inserire dati (numerici o alfabetici), descrivere un commento
o per ricordare la localita dove sono state effettuate le misure.

Ciascun tasto ha una scelta fra 4 caratteri. Alla prima pressione del tasto
verra selezionato il primo carattere, premendo il tasto due volte in rapida
successione selezionera il secondo carattere e cosi via, la quarta pressione
successiva selezionera il numero corrispondente, di seguito si avranno le
stesse lettere in minuscolo.

Il tasto O (SP)-* ha quattro funzioni: numero 0, spazio bianco, - e *

E necessario premere il tasto molto rapidamente per selezionare il

successivo carattere o numero, in caso contrario il cursore Si
muovera alla posizione successiva.
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3.6 Controllo del display Questo tasto offre allutente la possibilita di regolare il contrasto e
LCD lilluminazione del display LCD per adattarli alla luce ambiente o alla

migliore visione.
[] I;:'-l Il display mostrera:

EEEEE . OHan. W

1.40 Vim

oo

—
1

— Frobe ‘HE'IE'IUE OFOFF

B
3
|

e ke T3
(4] o~ B

|8}
+ = || -
> o
|_|_ P o P - | Questa funzione regola il contrasto. Premere + o — per aumentarlo o
L diminuirlo.
+ L Questa funzione regola la retroilluminazione. Premere + 0 — per aumentarla
Y n - o diminuirla.

La pressione del tasto BACK permette in qualunque momento di tornare al
menu principale.
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3.7 Funzione SET

La pressione del tasto SET permette di entrare in una finestra dove
possono essere scelti i principali parametri e le principali impostazioni di
misura.

Verra visualizzato il seguente menu:

H1arm oFF
RME: _ B min
Fred Disabled
Flot. T 1 min-sdiw
Serial MHired _
Lodder EMS 06 min2

Lod. End Mafus
Bar LoYarithmic
Filter d4H.8 H

L | z
AutolOFF Disabled
Time 16,48, 56
Date 18.681.81

4+ || ¥ ||&&F|BEEP

| tasti di funzione disponibili sono:

. per salire nelle scelte.

l per scendere nelle scelte.

per scegliere limpostazione voluta ruotando tra quelle
@ disponibili.

Per cambiare il tipo do media da computare

RMS

0N OFF Per accendere o spegnere lallarme o la frequenza di
correzione se usata

per abilitare/disabilitare il beep quando si premono i tasti e
BEEF durante la funzione di Logger (escluso il beep iniziale
all'accensione).

Istruzioni operative 3-13



narda A

Safety Test Solutions

3.7.1 Funzione Alarm

Al arm
o
Fread
Flot. T
Serial
Lodder
Lod. End

ar
Filter
Aut.oOFF
Time
Date

. i
Nizabled
Coukled
Mired
Aud & min -1
Marual .
Lodarithmic
A.8 Hz
Disabled
28,48
@9, 18,82

g
Ao

L4 |[ # |[onorF][BEEP|

@TE

@TE

3-14

Questa funzione pud essere usata per definire il livello di allarme per
abilitare il beep oppure utilizzata con la funzione del Data logger: Over
Limit.

Quando il campo misurato supera la soglia di allarme impostata vengono
abilitate le seguenti funzioni:

1. Il cicalino €& attivato ed un piccolo segnale lampeggiante appare vicino al
simbolo dell'altoparlante.

2. La soglia di allarme impostata sara indicata sulla barra analogica di
lettura per mezzo di una banda piu scura che mostra se la misura si
trova sopra o sotto il limite impostato.

3. Il PMM 8053B viene abilitato ad acquisire dati se la funzione Logger
mode é impostata su Over Limit.

4. A seconda dell'impostazione alla voce Serial (vedi paragrafo Funzione
Serial) potranno essere disponibili segnali di allarme sui relativi
connettori.

Per impostare il valore di soglia € necessario scriverlo per mezzo della
tastiera numerica dopodiché premere il tasto invio. A questo punto l'allarme
puo essere inserito o disinserito sulla soglia impostata premendo il tasto
ON-OFF.

Questa funzione consente di informare acusticamente
il campo supera una certa soglia senza dover legger
esempio durante la pre-analisi di una macchina da v

Inoltre permette di effettuare lunghe acquisizioni senza sprecare
memoria, con dati poco significativi, ma acquisendo solo i campi che
superano una certa soglia. Nella memoria dell’8053B verranno
registrati sia i valori di campo che il tempo in cu i il superamento &

I'operatore, se
e il display; per
erificare.

avvenuto.
Se si usa una sonda EHP-50G con un allarme superior e a 300 V/m e
successivamente si monta una sonda con un fondo sca la inferiore

(esempio EP-330), I'allarme risultera sempre attivo
Pertanto sara necessario ritornare su SET e spegner
allarme o diminuire il valore di allarme impostato.

e la funzione di
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3.7.2 Funzione valore
medio AVG o media
quadratica RMS

@TE

Tutte le misure medie eseguite dal PMM 8053B saranno fatte in funzione
dellimpostazione AVG (media aritmetica) o RMS (media quadratica).
Per selezionare AVG or RMS usare il tasto in basso a destra nella funzione

[+ [ |[&2|[RAS

Entrambe le medie verranno eseguite in base alle seguenti scelte:

Last 32 samples (ultime 32 acquisizioni)
30 sec

1 min

2 min

3 min

6 min

10 min

15 min

30 min

Il valore medio € visualizzato nella finestra principale assieme ai valori

Massimo e Minimo. Quando il PMM 8053B avra acquisito un numero

sufficiente di dati o sara trascorso il tempo scelto in questo menu, nel

display principale la misura media sara evidenziata con un piccolo simbolo
come nell'esempio sotto:

MAX 1.45

MIN 1.34
+wAYG 1.36

Successivamente, all'apparire del simbolo , la media visualizzata sara la
media trascinata.

Ogni volta che verra premuto il tasto MIN-MAX/AVG (0 MIN-MAX/RMS)
il PMM 8053B iniziera a calcolare una nuova media s ovrascrivendo
quella precedente; dal simbolo in poi il display mo strera la media
trascinata.

Se viene impostato un tempo di 6 minuti il display visualizzera, dopo
6 minuti, la media trascinata come previsto dal D.M . 381.

Il numero di campioni usati per calcolare la media dipendera dal Filter
selezionato. Per esempio, se il filtro scelto e 10 Hz, il PMM 8053B
collezionera meno dati che non con il fitroa 80 H  z.

Quando si usa il Data Logger, il campionamento avvi ene con una
tempistica ben definita ed alla fine della misura i | numero totale di
campioni sara diverso da quelli usati nella funzion e MIN-MAX.
Pertanto il valore di media risultante dal Data Log  ger sara diverso da
quello mostrato sul display dell’'8053B.

Solo in presenza di un campo costante (stesso valor e per tutta la
durata della acquisizione) i valori saranno identic i.
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3.7.3 Funzione Freq

Alatrm 18,68 Lm
Huo

Fred

Flot. T oufle
Serial MWired |
LoY%er  Hud & min -1
Lod.End Manual .
Ear Lodarithmic
Filter 4@8.8 Hz
AutodFF Disabled
Time 15.82.51
Date 151 5 A = by

L4 |[ # |[onorF][BEEP|

3.7.4 Funzione Plot T

AL arm 18.88 L m
SR & _min
Fred

Plot. T

Serial ire .
Logger  Hud & min -1
Lod.End Manual .
EBar Lodarithmic
Filter 48.8 Hz
AutolFF Disabled
Time 15.12.52
Date B3, 16,82

L4 || ¥ |[<*e¥|[eEEP|

(::ggégFiiizflﬂE

3.7.5 Funzione Span

H1arm OFF

Heed . 1 min
Fred

Skran

Serial [ A
LodAder 1= Fix
Lod.End 1 min

Ear Linear

Auf.o0FF Disabled
Time 17.19.87
Date Ba.12.21

L+ || & |[[«*<|[peEP]

(::é§§55;335v11a

Inserendo il valore di una frequenza da misurare conosciuta, il PMM 8053B
correggera la misura effettuata usando un fattore di correzione inserito in
una tabella interna alla sonda. Cio permettera di ottenere una misura molto
precisa del valore di campo sulla frequenza scelta.

La frequenza dovra sempre essere inserita in MHz (escluse le sonde
HP-050/051 dove la frequenza €& espressa in Hz e sara visualizzata nel
riquadro di Status della finestra principale).

Questa funzione viene usata solamente in presenzad i una frequenza
unica dominante su tutte le altre; per esempio in v icinanza di un
ripetitore o di una stazione radio base tenendo pre sente che il
contributo degli altri trasmettitori deve essere mo Ito basso.

Con I'8053B collegato allEHP-50G, questa funzione permette invece di
scegliere la modalita di misura:

Highest (a banda stretta)

Wideband (a banda larga)

Weighted Peak (Picco Ponderato)

Per maggiori informazioni vedere §8.9.1

Una volta scollegato 'EHP-50G, occorre spegnere e riaccendere I'8053B
per ritornare alla condizione precedente.

Questa funzione mostra lintensita di campo in funzione del tempo. Le
possibili scale di tempo sono:
- coupled dove la velocita di lettura dipende dal filtro (Filter) selezionato

1 min/div

2 min/div

10 min/div

30 min/div

60 min/div .

L’immagine su display non puo essere stampata o salvata.

Con I'8053B collegato allEHP-50G, la funzione Plot T & disponibile
solo nel menu a barra (vedi 83.5 e §3.5.3).

Con I'8053B collegato al’lEHP-50G, sara disponibile la funzione Span. Le
scelte sono:

100 Hz

200 Hz

500 Hz

1 kHz

2 kHz

10 kHz

100 kHz

400 kHz

Se nella funzione Freq viene scelta una delle modal ita di Picco
Ponderato (WP), lo Span verra automaticamente impos  tato su 400kHz.

Una volta scollegato 'EHP-50G, occorre spegnere e riaccendere I'8053B
per ritornare alla condizione precedente.
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3.7.6 Funzione Serial

H1arm 1a.88 L m
Hra & _min
Fredy 188,88 MHz
Flot T B
Serial

LodAder ] mir —
Lod. End Manwal .
EBar Lodarithmic
Filter d4@.8 Hz

AutcOFF Disabled
Time 15.14.57
TDate A9, 18,02

L+ |[ & |[<*<*|[pEEP|

@TE

@TE

La funzione Serial viene usata per:

- Aggiornare il firmware/FPGA dell’'8053B.

- Acquisire misure da una sonda collegata ad un ripetitore ottico (es. OR-
03) o da un analizzatore con ripetitore ottico interno (es. EHP-50G) o dal
modulo 8053-GPS (fuori produzione).

- Scaricare i dati su PC.

In alternativa & possibile indirizzare lo stato relativo alla funzione Alarm sui
connettori Wire 232 o Opt. 232.
Le scelte sono:

Wire 232 via cavo Jack-RS232
Opt. 232 via fibra ottica
Alarm Wire Uscita allarme su segnale TX del connettore Jack:

Allarme OFF: lo stato del segnale TX corrisponde allo stato IDLE (o
SPACE) dello standard RS232 (~ -9V)

Allarme ON, lo stato del segnale TX corrisponde allo stato MARK
dello standard RS232 (~ +9V)

Il segnale TX corrisponde al pin 2 del connettore D
connettore jack 2.5mm.

BOf e al pin TIP del

Alarm Opt Uscita allarme su segnale TX del connettore ottico.
Funzionalita analoga alla precedente ma con uscita trasportabile via
fibra ottica anziché via cavo. In assenza di allarme il led & spento
mentre si accende al superare della soglia di allarme.

Se si vuole collegare il PMM 8053B direttamente alla porta USB 0 RS232
del PC con la fibra ottica, &€ necessario il convertitore USB-OC o 8053-OC.

Utilizzando la porta in fibra ottica, la porta seri ale in cavo é

disconnessa. Pertanto quando si usa il ripetitore o ttico OR03 o
I'analizzatore EHP-50G, non & possibile comunicare conil PC.
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3.7.7 Funzione Logger

Con la funzione Logger il PMM 8053B e utilizzato per acquisire dati e
salvare i livelli di campo per lunghi periodi, memorizzando la data e I'ora di
ciascun valore. Inoltre, dato che la memoria interna viene indirizzata
dinamicamente, potranno essere memorizzati molti gruppi di valori anche
acquisiti in modi differenti fra loro e con diverse sonde. Ogni gruppo puo
essere identificato con un commento di 40 caratteri e con data e ora d'inizio
misura.

Per soddisfare le piu diverse esigenze il PMM 8053B consente varie
modalita di memorizzare dei dati:

1.

Over Limit i dati sono memorizzati ogni secondo per tutto il tempo
durante il quale il valore & superiore al limite impostato con Alarm .

La memoria verra dimezzata in quanto verra memorizzato il tempo
durante il quale il campo ha superato il limite.

Manual i dati sono memorizzati ogni volta che viene premuto il relativo
tasto software GET. Questa funzione viene utilizzata principalmente per
le medie spaziali o con I'8053B abbinato ad una rotella metrica per
acquisire i dati ad ogni giro della stessa.

Data change i dati sono memorizzati sia nel caso che il valore sia il
25% piu alto o pit basso del precedente o che sia trascorsa un’ora
dall'ultima variazione.

Questa funzione & molto utile per verificare se il campo, generato da un
ripetitore, rimane stabile entro +/- 3 dB. Questa modalita non va
applicata per segnali molto piccoli ed instabili.

1s Fix viene memorizzato il massimo valore rilevato durante l'intervallo
di un secondo.

xxxs Def viene memorizzato iI massimo valore rilevato durante
l'intervallo di xxx secondi definiti dall'utente, il valore (tra 10 e 900
secondi) puo essere impostato con la tastiera alfanumerica.

xxxs Def LP questa & la modalita Low Power (Basso Consumo) da
utilizzare anche con [I'EHP-50C (fuori produzione) e funziona
esattamente come la modalita xxxs Def, con la differenza che tra una
misura e l'altra I'analizzatore viene posto in modalita Stand By riducendo
al minimo i consumi e aumentando quindi l'autonomia delle batterie
dell'analizzatore stesso. Utilizzando questa opzione con EHP-50E o
versioni successive o altre sonde, I'apparecchiatura si comporta come
per l'opzione xxxs Def.

AVG/RMS (6 min-6) viene memorizzato il valore medio AVG o RMS
rilevato durante l'intervallo di 6 minuti (il valore memorizzato sara AVG o
RMS in funzione del modo selezionato). Pertanto la memoria verra
riempita con valori equidistanti di 6 minuti.

AVG/RMS (6 min-1) viene memorizzato il valore medio AVG o RMS
rilevato durante l'intervallo di 6 minuti. Trascorso tale tempo I'operazione
viene ripetuta di minuto in minuto, escludendo i valori letti nel primo
minuto e aggiungendo quelli letti nel successivo all'ultimo (il valore
memorizzato sara AVG or RMS in funzione del modo selezionato).
Questa funzione offre la media trascinata con la risoluzione temporale di
1 minuto.
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3.7.7.1 Over Limit

Hlarm 186,68 Um
& min

FPEq Disabled

Plot T Courled

Serial

Logdar

Lod.End Manua

Bar Lodarithmic

Filter 80.8 Hz

AutolFF Disabled
@3, 35,39

Time
Date B3, 168,82

L4 || ¥ |[<*e¥|[eEEP|

Questa funzione € utile per memorizzare i campi elettrici 0 magnetici che
superano il campo definito dalla funzione Alarm .

Lo strumento 8053B, acquisisce i dati ogni secondo e memorizza il campo
per tutto il tempo per il quale il valore & piu alto del limite.

Alla fine della misura il display € simile alla seguente videata:

—Frobe Statu5 ——————
EFssnﬂ D ma
1p.04.02 || 851" q@TPe
# 1o 53 S. Dﬂh
Date: @9.14.
Time: H@2.33. 25

Aug: ——
Mo Comment
RUN|| # || # ||SH

Nella finestra di Status vengono mostrate la funzione O.Lim abilitata ed il
numero delle acquisizioni effettuate (in questo esempio: 18 punti).

La funzione media non viene attivata in quanto le misure non hanno
nessuna relazione temporale fra loro.

Premendo i tasti UP e Down, & possibile visualizzare il campo ed il tempo
associato ad ogni singola misura.

—Frobe skaktys =———
Of

EFHUEHE“U Ofiim W
18.04.02

0.89 Vin

12 S5 s, O0Lim
DatE- [ 1 T [ T 5
Time: BA2.38.57

=H T.62 Ll m
Mo Comment

RUN| & || & |[|S=

In questo esempio il record # 18 riporta 7.68 V/m.
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3.7.7.2 Modo Manual

AL arm G, AE L m
o . & min
Fred Disabled
Plot T Courled
Serial

Logdar

Lod.End Manua

EBar Lodarithmic
Filter 18.8 Hz
AutolFF Disabled

B3, 15,14

Time .15,
Date B3, 168,82

L4 || ¥ |[<*e¥|[eEEP|

@TE

3-20

Questa modalita operativa € utile per effettuare delle mappature spaziali di
campo.

Per esempio, sotto un traliccio dell'alta tensione & possibile mappare il
campo rispetto alla distanza dal centro dei cavi utilizzando una rotella
metrica collegata al 8053-RT (remote trigger) che sara montato sull’'8053B.
Ad ogni giro della rotella metrica verra chiuso il contatto sul’'8053-RT che
attivera il comando GET per memorizzare una lettura.

Nel modo Manual verranno memorizzati il tempo (data e ora) e l'intensita di
campo misurata ad ogni pressione del tasto GET.
Per I'uso di questo modo operativo, seguire | segue  nti passi:
Entrare in SET, selezionare Logger e poi Manual.
Uscire dal modo SET con il tasto BACK.
Selezionare MODE e poi Data Logger (il
predisporra sull'ultimo record salvato); per selezi
_ . St
misura premere il tasto .
Poi premere RUN e confermare I'acquisizione in moda
premendo OK.
A questo punto si € pronti ad acquisire | dati prem endo il tasto
GET o per mezzo dell’accessorio 8053-RT collegato a lla rotella
metrica. Per terminare l'acquisizione in corso, pre  mere BACK e
poi STOP.

—Frobe
EP 33uq

Data Logger si
onare una nuova

lita manuale

Ekgtu= OforF

-
Eran. W=
1g.04.02 || B-50Y

0.93 Vin

oo

?_I—I—I-Hﬂﬂl

12.7
0.7
0.9

= o e 4
(P

A
I
v

[k lun]l it

GET
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3.7.7.3 Modo
Data change
Alatrm .88 Lm
S & min

Fread Nizabled
Flot. T Coukled
Serial

Lodder

Lod.End Manua

Ear Lodarithmic
FlltEF 18.8 Hz
AutolFF Disabled
Time B3, 32,38
Date @9, 18,62

L4+ |[ # ||<*|[BEEP|

3.7.7.4 1sFix
Alatrm .88 Lm
o & min

Fread Nizabled
Flot. T Coukled
Serial

Lodder

Lod.End Manua

Ear Lodarithmic
FlltEF 18.8 Hz
AutolFF Disabled
Time @3, 38, 36
Date @9, 18,62

L4+ |[ # ||<*|[BEEP|

C:E§S§EZTFE

Questa funzione ¢é utile per controllare la stabilita del campo emesso da un
trasmettitore.

In questa modalita '8053B memorizza solo i campi superiori od inferiori del
25% rispetta al valore precedente.

—Frobe EtEtUS
o] g e
0.94 V/m

19 25 =, O0.ch.
Date- @9, 1@, 82
Time: @9.35.02

Ao ———
Mo Comment

[RUN|| & || & |[E&]

Anche in questa modalita la funzione del calcolo della media & disabilitata
in quanto i dati collezionati non sono temporalmente relazionati fra loro.

In questa modalita '8053B memorizza i dati ad ogni secondo. Il numero di
letture eseguite dallo strumento dipende invece dal filtro utilizzato; per
esempio con il filtro posizionato su 40 Hz, I'8053B effettua 3 misure/sec. Il
valore piu alto di queste tre misure verra salvato nella memoria interna del
misuratore 8053B.

—Frobe zkatus Oforr ]

EP 3305

18.04.02

HAX 33.78
HIN 0.74
AVYG 6.36
[UNIT|(oDE|[» 7 || SET |

In questa modalita lo strumento visualizza anche il numero di
memorizzazioni effettuate (in questo esempio € 43 P ts = 43 punti).
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3.7.7.5 xxxs Def

OFF

& min
Nizabled
Coukled

Al arm
o
Fread
Flot. T
Serial
Lodder

anuna

Lod. End

Ear Lodarithmic

FlltEF 18.8 Hz

AutolFF Disabled
@3, 49,39

Time
Date B9, 18,62

L4+ |[ # ||<*|[BEEP|

ngésﬁiiSTﬁz

3-22

Questa modalita & usata per definire un intervallo di campionamento
definibile a piacere tra 10 e 900 secondi.

Per sostituire I'intervallo di tempo gia presente nello strumento, digitare con

la tastiera il nuovo numero e premere il tasto I.

Alarm oFF
H.d B min
Fred Di=sabhled
Flot T Eaupled
Serial

Lodder
Lod.End Manual ]
Bar Lodarithmic
Filter 18.A Hz
AutolFF Disabled
Time 0219
Date 2.18.82
ESC EJHEE 1'J

Per modificare un intervallo di campionamento o annullare I'operazione in
corso, premere i tasti ESC o BACK SPACE .

Premendo il tasto enter lo strumento si riportera al menu principale
mostrando il nuovo tempo inserito (in questo esempio 600 sec).

—Frobe qrEtatus se——
ot

EP330s| = " 01T oo
18.04.08

U 94 Vim

137 =. O1:
Date. B9, 168,82
Time: @9.41.56
Fvdg: 168,38 LA m

Ho Comment

RUN St

+

¥

zzare nuovi dati. |l
era sempre dal
| valore piu alto

Il misuratore 8053B & pronto per acquisire € memori
numero di misure effettuate per ogni secondo dipend
filtro selezionato e metterd in memoria solamente i
nell'intervallo di 600 secondi.
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3.7.7.6 xxxs Def LP

AL arm oaFF
o . & min
Fred Disabled
Plot T Courled
Serial

Logdar

Lod.End Fanual ]
Bar Lodarithmic

Filter 18.8 Hz
AutolFF Disabled
18.12.51

Time
Date B3, 168,82

L4 || ¥ |[<*e¥|[eEEP|

3.7.7.7 Avg(RMS) 6min-6

AL arm oaFF
SR & min
Fred Disabled
Plot T Courled
Serial

Logdar

Lod.End Fanual ]
Bar Lodarithmic

Filter 18.8 Hz
AutolFF Disabled
18.19.62

Time
Date B3, 168,82

L4 || ¥ |[<*e¥|[eEEP|

Se utilizzata con 'EHP-50C (fuori produzione) questa modalita & simile a
xxxs Def, ma I'analizzatore viene posto in stand-by tra una acquisizione e
la successiva consentendo un notevole risparmio delle batterie del’lEHP-
50C stessa.

Invece, se usata con la versione EHP-50E o successive o con altre sonde,
la macchina si comporta come descritto nel paragrafo relativo al modo
xxxs Def .

Nel display dello strumento verra visualizzato il simbolo L vicino al tempo di
memorizzazione per ricordare questo modo operativo.

In questo esempio € stato utilizzato un intervallo di memorizzazione ogni
600 secondi.

— Frobe sfatus o
a0 Barl oo
0. 90 Vim
MAX 33.78
MIN 0.74
AYG 0.92
UMIT|[HODE|| D} ' || SET

In questa modalita I'8053B acquisisce i dati per 6 minuti, poi calcola il
valore medio (Lineare o quadratico se si seleziona rispettivamente AVG o
RMS) e memorizza il valore mediato all'interno della sua memoria. Questa
operazione verra ripetuta ogni 6 minuti fino all'arresto del logger stabilito da
Log. End oppure con l'arresto manuale.

—Frabe Eakus g
i
0.89 Vim
MAX 33.78
MIN 0.74
AVG 0.89
UNIT|(HODE|(» % || SET

Il display principale mostra il simbolo S6-6.
La memoria del Data logger verra riempita con valori equidistanti fra loro di

6 minuti ed ogni valore ¢ il risultato della media su 6 minuti.
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3.7.7.8 AVG(RMS) 6min -1

AL arm oaFF
o . & min
Fred Disabled
Plot T Courled
Serial

Logdar

Lod.End Manua

EBar Lodarithmic
Filter 18.8 Hz
AutolFF Disabled
Time 16, 28. 46
Date B3, 16,82

L4 || ¥ |[<*e¥|[eEEP|

Questa modalita offre la media trascinata su 6 minuti con una risoluzione
temporale di 1 minuto. Il misuratore 8053B mettera in memoria nel primo
record la media su 1 minuto, nel secondo record la media su 2 minuti, nel
terzo record la media su 3 minuti e cosi via.

Dopo 6 minuti I'B053B mettera la media su 6 minuti; nel settimo record
verra escluso dal calcolo il primo minuto ed aggiunto il settimo minuto e
cosi via per tutti i successivi record. La media effettuata sara lineare o
guadratica in funzione della modalita AVG o RMS scelta.

Il simbolo S6-1 verra mostrato nel display.

— Frobe Ekakus
O foFF
EP330s|[= " 01 o4

18.04.02

16.52 Vi

MAX 33.78
HIN 0.74
+wRAY G 0.89
UNIT||HODE|| D &' || SET

Il Data Logger riempira la sua memoria con valori (media) equidistanti fra
loro di 1 minuto. Ognuno di loro sara la media degli ultimi 6 minuti trascorsi.
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3.7.7.9 Gestione

L'8053B dispone di una memoria standard di 52kB. Lo schema che segue

memoria si riferisce all'utilizzo della memoria:
Modo Sampler Dati salvati Spazio occupato Max Data Max tempo di
Bytes Points memorizz.
Sampling 1 Incondizionato | Solo val. di campo | oo qer @g)42*N | >26000 >7h 13
ogni secondo (Picco entro 1 s)
Sampling xxx s Incondizionato Solo val. di campo Header (88)+2*N 526000 79h 13’ - 6500h
(20 - 900 s) ogni xxx secondi (Picco entro xxx s)
. Incondizionato Solo val. di campo «
AVG 6 min. ogni 360 secondi (AVG di 6 min)) Header (88)+2*N >26000 >2600h
. Incondizionato Solo val. di campo «
RMS 6 min. ogni 360 secondi (RMS di 6 min)) Header (88)+2*N >26000 >2600h
S - Sino a 539
25% di variazione Valori di campo e . NS
Data change 0 ogni ora tempo di ciascuno Header (88)+4*N >13000 giorni lim. dg
Max Data Point
Over the LIMIT mgr?trr]tlaslle ggrr;]d% ¢ | Valoridicampoe | .40 (gg)yearn | >13000 | S Ore soprail
camp tempo di ciascuno limite
sopra il limite
Manual Manuale Valori d'. campo e Header (88)+4*N >13000 | -
tempo di ciascuno

@TE

Il numero di record che puo essere memorizzato nel
essere facilmente calcolato come segue:

53248/(88(header) + spazio occupato)
Per esempio possono essere memorizzati sino a 578 r
con il suo commento, data e ora) con dati acquisiti
(16300/92).

Quando viene iniziata la memorizzazione di dati in
occupato, tutti i dati

sovrascritti
mantenere i gruppi di dati gia memorizzati bisogna
acquisizione in un nuovo record successivo all'ulti

e quindi

persi.

precedentemente memorizzati

Cio significa che se &

Istruzioni operative

PMM 8053B puo

ecord (ciascuno

manualmente

un gruppo gia

verranno
necessario

iniziare la nuova
mo usato.
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3.7.8 Funzione Log. End

(:;égsgiz)jﬂi

3.7.9 Funzione Bar

3.7.10 Funzione Filter

c:;égggiz)jﬂi

(:;égsgiz)jﬂi
c:;égggiz)jﬂi

Questa funzione determina quanto tempo sara necessario per acquisire i
dati. Le scelte possibili sono:

Manual I'acquisizione viene fermata manualmente
1 min I'acquisizione si ferma dopo 1 minuto

2 min I'acquisizione si ferma dopo 2 minuti

4 min I'acquisizione si ferma dopo 4 minuti

6 min I'acquisizione si ferma dopo 6 minuti

12 min I'acquisizione si ferma dopo 12 minuti

20 min I'acquisizione si ferma dopo 20 minuti

30 min I'acquisizione si ferma dopo 30 minuti

60 min I'acquisizione si ferma dopo 60 minuti

In tutti i modi operativi & comunque possibile term inare l'acquisizione

premendo il tasto STOP.

Per acquisizioni di durata superiore ad un ora € ne  cessario usare la
funzione Manual oppure collegare I'8053B ad un PC ¢  on il software
8053-SWO02.

E’ usato per scegliere la scala lineare o logaritmica per la barra analogica.

Il PMM 8053B possiede un filtro passa basso per ridurre il rumore durante
le misure, le scelte sono:
- 10Hz

20 Hz

40 Hz e il filtro di default

80 Hz

La scelta del filtro da usare sara in funzione dellinstabilita del campo
misurato. Se il campo varia molto si usera il filtro a 10 Hz.

Il tempo di acquisizione variera in funzione del filtro scelto:
900 msec con filtro 10 Hz
450 msec con filtro 20 Hz
250 msec con filtro 40 Hz
150 msec con filtro 80 Hz

Con I'8053B collegato allEHP-50G, questi filtri no  n vengono utilizzati
dall'analizzatore. La funzione € disabilitata e sos tituita con puntini . ..

Lod. Emel Famual

Bar Lo#ar-ithmic
AutoOFF Disabled
T4 me= TA. 19>

Per una misura piu accurata, con le sonde attive EP 333 ed EP201, &
consigliato impostare il filtro a 10 Hz sia nel’'80  53B che sul’OR03.

La scelta del filtro impattera i seguenti modi di f unzionamento:

- Modo PLOT in Coupled: la velocita di scorrimento de | grafico sara
lenta con il filtro a 10 Hz e molto piu veloce con il filtro a 80 Hz.

- Modo AVG o RMS: il numero di campioni su cui si eff  ettuera la
media.

- Modo Logger: il numero di campioni da cui verra est rapolato il
valore peggiore (il piu alto).
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3.7.11 Funzione AutoOFF

@TE

3.7.12 Funzione Time

3.7.13 Funzione Date

I PMM 8053B pud essere spento manualmente o automaticamente dopo
un periodo di accensione definito senza la pressione di alcun tasto:

Disabled spegnimento manuale
10 min il PMM 8053B verra spento dopo 10 minuti
60 min il PMM 8053B verra spento dopo 1 ora

Questa funzione & importante per ridurre il consumo sulle batterie.

Se la funzione Logger ¢ attiva, e cioé lo strumento sta memorizzando
dati, la funzione AutoOFF viene automaticamente dis  attivata sino al
termine dell'acquisizione programmata.

Questa funzione permette all'utente di impostare I'orologio interno.
Usare la tastiera alfanumerica per inserire I'ora nel seguente formato:
hh.min.sec .

Premere quindi Enter per attivare il valore impostato.

Questa funzione permette all'utente di impostare la data del calendario
interno.

Usare la tastiera alfanumerica per inserire la data nel seguente formato:
day.month.year .

Premere quindi Enter per attivare il valore impostato.
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Questa pagina € lasciata bianca intenzionalmente
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4 - AEEIicazioni

4.1 Cosa é Elettrosmog € un termine entrato ormai nell'uso corrente e descrive
I'elettrosmog? qualunque fenomeno o problema associato ad inquinamento elettrico e
magnetico generato artificialmente. Ogni apparecchiatura elettrica o
elettronica pud causare un rischio ambientale. Tutti i motori, le stazioni
elettriche, i trasmettitori AM o FM e TV, i forni elettrici, il macchinario di
produzione, i telefoni e le stazioni cellulari possono generare campi elettrici

e magnetici potenzialmente pericolosi.

4.2 Considerazioni sui Ciascuno di noi sia sul lavoro sia altrove pud essere esposto a campi
rischi sufficientemente alti per essere dannosi per la salute. Diversi studi nel
mondo confermano i rischi che si corrono ad essere irradiati da forti campi

magnetici o elettrici. Molto & stato scritto sullargomento e la medicina

conferma il rischio. Infatti, lo IEC, il CENELEC e molte organizzazioni

nazionali stanno prendendo in considerazione l'elettrosmog e le sue

potenziali conseguenze. Nuovi standard sono in fase di studio e di

applicazione per proteggere le persone che lavorano ed i cittadini in tutto il

mondo.
4.3 Misura delle linee di Tutti i sistemi di alimentazione ad alta tensione hanno il potenziale di
distribuzione generare un pericolo elettrico o magnetico. Con I'analizzatore EHP-50G o
dell'alimentazione EHP-200A/AC o i sensori di campi magnetici HP-050/051, possono essere

misurate le intensita elettriche o0 magnetiche di questi campi. La
configurazione raccomandata € la seguente:

\ Linee ad alta

tensione

EHP-50G

Fibra ottica

D / 8053B
/N

Grazie alla funzione di analisi di spettro dell'analizzatore, € possibile
memorizzare solo il contributo dato dalle linee di alta tensione eliminando
dalla misura eventuali altre frequenze indesiderate.

Per avere la massima sensibilita di misura & necess  ario predisporre
NOTE I'analizzatore nella modalita highest.

Nel modo Spectrum & possibile memorizzare una sola frequenza.

L’EHP-50G pud anche lavorare in modalita Stand-Alone senza essere
collegata all'8053B e, grazie alla sua memoria interna, & possibile effettuare
misure della durata massima di 36 ore. Finita I'acquisizione & sufficiente
collegare 'EHP-50G ad un PC e scaricare tutti i dati acquisisti utilizzando il
software EHP-50 Stand-Alone in dotazione.
Per ulteriori dettagli vedi manuale EHP-50G.

Documento 8053BIT-30929-3.27 - © NARDA 2023
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4.4 Misura di
trasmettitori per
telecomunicazioni

Oggigiorno le stazioni trasmittenti pubbliche e private coprono virtualmente
tutto il territorio.

A meno che non siano adottate delle protezioni, le stazioni trasmittenti ad
alta potenza possono essere un potenziale pericolo per coloro che vivono
nelle vicinanze o che sono coinvolti nel lavoro di manutenzione.

Grazie al suo peso contenuto e al dispositivo di allarme acustico il PMM
8053B pud essere facilimente utilizzato per monitorare questi campi
elettromagnetici affinché non superino le soglie di sicurezza.

Se € necessario misurare lintensita di campo nelle vicinanze del
trasmettitore & raccomandato I'uso di un supporto telescopico per rimanere
ad una distanza di sicurezza dal campo potenzialmente pericoloso.

Inserire le sonde EP-XXX o0 HP-XXX sul ripetitore ottico OR-03 e
connettere la fibra ottica all'ingresso del PMM 8053B e del ripetitore stesso;
guest'ultimo andra avvitato al supporto telescopico estendibile fino a 4
metri.

Usando il comando SET selezionare la funzione Alarm, digitare quindi il
massimo valore previsto.

Avwvicinare la sonda alla stazione radio ed ascoltare il buzzer del PMM
8053B. Quando iniziera a suonare significa che il massimo campo
ammesso € stato raggiunto. Premere MODE e scegliere il modo operativo
DATA logger , premere RUN e quindi OK.

Muovere il sensore, per mezzo del supporto telescopico, tutto attorno
all'area interessata dalla misura per poter memorizzare i dati.

Se é stato selezionato di terminare I'acquisizione dei dati in modo Manual
si potra fermare premendo il tasto STOP. In caso contrario I'acquisizione
verra interrotta dopo un periodo di tempo scelto con il menu SET.

™ EP-330 OR-03

/ Fibra ottica

8053B

Supporto telescopico
isolato

Quando si misurano campi provenienti da antenne tra  smittenti &
importante posizionare la sonda con il manico di su pporto
perpendicolare alla polarizzazione dell'antenna per evitare influenze
sulla misura. In modo particolare quando si analizz  ano segnali
nell'ordine del megahertz.
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4.5 Media spaziale

@TE

4.6 Acquisizioni a lungo
termine

@TE

@TE

Quando vengono misurati campi che possono irradiare il corpo umano,
devono essere eseguite diverse misure a differenti altezze da terra. |l
campo puo variare repentinamente da terra alla posizione piu alta (per
esempio sino a 2 m).

La maggior parte delle volte deve essere calcolata una media di tutte le
posizioni misurate. || PMM 8053B puo farlo automaticamente.

Selezionare il menu SET e quindi Logger con Log End in Manual.
Premere MODE e selezionare DATA Logger , premere RUN e quindi OK.
Ora il PMM 8053B & pronto per acquisire il valore di campo ogni volta che
verra premuto il tasto GET. Posizionare il sensore a terra e premere GET
per acquisire la prima lettura; alzare il sensore e premere GET per ogni
nuova posizione del sensore, per terminare premere BACK e quindi STOP:
Se si desidera visualizzare i dati acquisiti premere le frecce su o giu per
vedere ciascun record.

Inserire quindi il commento per memorizzare dove € stata eseguita la
misura.

Ogni volta che vengono memorizzati dati il PMM 8053 B mostra |l
numero totale di punti acquisiti

Quando € richiesta una acquisizione a lungo termine, pud essere usata la
funzione Over Limit o Data change o memorizzare i dati ad ogni intervallo
di tempo compreso tra 10 e 900 secondi; oppure utilizzare la funzione di
media ad ogni 6 minuti.

Scegliendo Over Limit, potranno essere acquisiti dati solamente quando il
segnale supera i limiti (precedentemente impostati tramite la funzione
Alarm); se verra scelto Data change i dati verranno memorizzati
ogniqualvolta il campo variera con un valore superiore al 25%. Con questi
modi operativi si potra risparmiare una grande quantita della memoria
disponibile nel PMM 8053B e potranno essere acquisiti solamente i dati piu
significativi.

Utilizzando il software in dotazione 8053-SWO02 & possibile effettuare
misure molto lunghe collegando I'8053B ad un PC.

Durante ogni acquisizione il PMM 8053B mostra i val ori minimo
massimo e medio.

Il risultato della media dipendera dalla scelta eff  ettuata nella funzione
Average. Sia RMS o AVG possono essere selezionati.

Dopo 32 acquisizioni o dopo un periodo di tempo sce Ito il PMM 8053B
mostrera il valore medio con il simbolo vicino ad esso per informare
I'utente che il calcolo della media & stato complet  ato.

Ogni volta che viene premuto il tasto MIN-MAX/AVG i | PMM 8053B
iniziera a calcolare una nuova media sovrascrivendo la precedente.

Per applicazioni a 50/60 Hz, I'analizzatore EHP-50G  offre fino a 36 ore
di acquisizione continua in modalita Stand-Alone se nza essere
collegato al misuratore 8053B. | dati acquisiti pot ranno essere
scaricati successivamente su PC per stendere irapp  orti prova.

Applicazioni 4-3



narda A

Safety Test Solutions

4.7 Conversione dadBin  Per convertire gli errori espressi in dB in errore %, si puo usare la seguente
errore % formula:

Applicazioni
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5.1 Introduzione

@TE

5.2 Requisiti del sistema

5 - Trasferimento dati
8053-Logger Interface

Il PMM 8053B dispone di un semplice e facile metodo per trasferire i dati
acquisiti ad un Personal Computer; questa sezione fornisce tutte le
informazioni necessarie per eseguire con facilita il trasferimento dei dati.

Per scaricare i dati dal’'8053B bisogha disporre de lla versione
Software 2.23 o successive.

Requisiti del Personal Computer dell'utente consigliati per un corretto
funzionamento del software:

Processore 486 o Pentium

16 Mb di RAM

almeno 2 Mb di spazio libero su hard disk

1 porta USB 0 RS232 libera

Sistema Operativo WindowsO 3.11/95/98/2000/XP/Win7/Win8/Win10.

Documento 8053BIT-30929-3.27 - © NARDA 2023
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5.3 Installazione del
Software

@TE

L'installazione del software deve essere eseguita prima di connettere il
PMM 8053B al PC. Allinterno del Supporto Software, eseguire il file
Setup.exe.

Dopo alcuni secondi il programma chiedera di scegliere la directory di
installazione. La directory proposta per default dal programma & 8053REC.
Per installare il programma in una directory differente inserire il nuovo

nome e premere Continue .

8053 LOGGER INTERFACE Setup

and?or drive, type the name of the directory.

Install To: [C:\BOS3REC

To quit Setup, choose the Exit button.

Continue I Exit Setup |

E If you want to install the test application in a different directory

Durante l'installazione il programma installa alcun i file di sistema
necessari al suo corretto funzionamento, se tali fi le sono gia presenti
da precedenti installazioni verra mostrata la segue  nte finestra:

34053 LOGGER INTERFACE Setup .

'd‘:f COMMDLGE DLL iz in uze. Pleaze cloze all applications and
re-attempt Setup.

Riprova | |lgniora !

In questo caso premere IGNORA per proseguire.
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@TE

5.4 Icona del software
8053 LOGGER
INTERFACE

In alcuni casi, potrebbe apparire un messaggio che informa l'utente
che non € possibile copiare il file SETUPl.exe. And are sotto la
directory WINDOWS e rinominare il file esistente co  n un altro nome a
piacere e far ripartire I'installazione.

SETUP

Q Error - Could not copy file: SETUP1 EX_ -» CWWINDOWS\setup 1 exe

Quando l'installazione € completa il software mostra una finestra per
informare che é andata a buon fine. Premere OK per continuare.

E3
80563 LOGGER INTERFACE Setup [ %]
& 8053 LOGGER IMTERFACE Installation is Completel
Terminata linstallazione il Program Manager mostra le icone del

programma. Per comodita trascinare le icone sul desktop del PC.

Il programma di aggiornamento del firmware del PMM 8053B verra
installato assieme al programma di trasferimento dati.

Selezionare e premere 8053 LOGGER INTERFACE due volte per eseguire
il software di trasferimento dati.

I CAWINDOWSProfil. [H[=1 3

File Modifica “isualizza 72

| 4 8053 LOGGER INTERFACE ]

BRE
UFDATE 8053
LOGGER Firrnif are

Oggetti zelezionati: 1 266 byte A
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5.5 Installazione Connettere il cavo RS232, fornito con il PMM 8053B, alla presa Wired
Hardware situata sul pannello laterale del PMM 8053B e ad una porta RS232 libera
del PC, eseguire quindi la seguente procedura:

Accendere il PMM 8053B;
Premere il tasto SET;
Posizionare il cursore su Serial;
Selezionare la funzione Wired ;
Premere il tasto Back .

E anche possibile collegare lo strumento al PC per mezzo della fibra ottica.
In questo caso posizionarsi con il comando SET su Optical e inserire
'USB-OC o0 I'8053-0OC nella rispettiva porta del PC.

80530C/0OL232

Fig. 5-2 8053B collegato all’8053-0OC

@TE L’'8053B deve essere spento.
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Collegare il convertitore alla porta USB e attendere qualche secondo in
modo tale che il sistema riconosca il dispositivo e awvii la procedura guidata
di “Installazione del nuovo hardware”

In caso di richiesta di connessione a Windows Update, selezionare “No,
non ora ” e proseguire con “Avanti ”.

Installazione guidata nuovo hardware

Installazione guidata nuovo
hardware

Verra effellyata una ricerca di software attuale & aggiomato nel
computer, nel CD di installazione dell'hardware o nel sito Web di
“windows Update [con Fautonizzazione dellutente).

Lennere linfomafien sl povad

Consentire la connessione awindows Update per la ricerca di
softweare?
(3 51, solo in questa occasions
(351, ora & ogni volta che viene connessa una periferica
(&) No. non ara

i Trovato nuovo hardware |X
Scedliers Avanti per continuare.

m L 16,25 I Aveanti > Annulla

USE Serial Converter

Selezionare “Installa da un elenco o percorso specifico”, quindi fare clic
sul pulsante Avanti.

Installazione guidata nuovo hardware.

Questa procedura guidata consente di installare i software per.

FT232R USB UART

{ '} Se la periferica & dotata di un CD o un disco
g floppy dii i inserirlo nell’ it
unita.

Scegliers una delle seguenti opzioni:

O Installa il software automaticamsnts (scelta consigliata)
() Installa da un elenco o percorso specifico [per utenti esperti]

Per continuare, scegliers Avant

{ < Indistio ” Aot > 1 { Anrulla I

Selezionare “Ricerca il miglior driver disponibile in questi pe rcorsi”.
Deselezionare la casella di controllo accanto a “Cerca nei supporti
rimovibili”, quindi selezionare la casella di controllo vicina a “Includi il
seguente percorso nella ricerca”.

Fare clic sul pulsante Sfoglia, individuare e selezionare la cartella "CMD

2.00.00". Confermare con OK e proseguire con Avanti .
Installazione guidata nuovo hardware.
Selezionare le opzioni di ricerca e di installazione.

() Rizerca il miglior driver dispanitile in questi percorsi

Utilizzars le caselle di controlla che saguona per limitare o espandere la izerca predetints,  IEAAGESREHEIS RI%

che include percorsi locali e supparti rimovibili. || mighor driver disponibile verrd installata. . )
Selezionare la cartella contenents | driver per [hardware,

[] Cerca risi supparti rimavibil [units foppy, CO-ROM._ |

Includi il sequente percorso nella ricerca: [€] Desktop
S LAl SR S # |} Documenti
Ch ~ ‘ Sfoglia @ ' Risorse del computer
@ % Risorse divete
() Mon effettuare la ficerca. La scelta del diver da installare verra effettuata manualmentz. # [A] ARCHIVIO
e C01 200,00
Scegliere quegta opzione per selezionare da un eleqco il driver di periferica. || driver (3 KLES0D
contenuto nell'elenco potiebbe non ezzere quello pitt aggiomiato per la perferica, B #ep

# [Z] supporta Lavora

Per visualizzare le sottocartelle, fare clic sul seano pid.

< Indietro J[ Avani > ] I Annulla J
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Il sistema cerca e installa i driver del nuovo hardware.

Installazione puidata nuovo hardware.

Attendere. Ricerca in corso... @
@ FT232R USE UART

< |ndietia =t Annlla

Attendere. Installazione del software in corso. . .
? LISE Serisl Part

Sulla schermata “Completamento dell'installazione guidata nuovo
hardware in corso”, fare clic sul pulsante Fine. L’hardware & pronto per
l'uso.

Installazione guidata nuovo hardware.

Completamento dell'Installazione
quidata nuovo hardware in corso.

Installazione del software completata per:

% USE Serial Convverter

Per chiudere linztallazione guidata, scegliers Fine,

Fine
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CENoTe

(& Nore

Con l'utilizzo del convertitore USB-OC il programma non ricerca il
PMM 8053B sulla prima porta seriale libera; occorre , quindi,
impostare una specifica porta seriale:

Entrare in Gestione Periferiche (Start > Impostazioni > Panello di
controllo > Sistema > Hardware > Gestione Periferiche ). La COM
assegnata al dispositivo si trova in Porte (COM & LPT) — USB Serial
Port (COMX) .

Il numero assegnato alla porta seriale del PC deve essere compreso
trale9.

COMXx indica la porta COM attribuita al dispositivo.
Se il dispositivo € presente in una diversa porta COM, occorre cambiare le
impostazioni come riportato:

£ Gestione periferiche [EEJ

File fAzione Misualizza 7

mEe @ a

+B%> Contraller USE {Universal serial bus) ~
|- (5 Human Interface Device (HID) [
I |} Mouse e altre periferiche di puntamento
] J Periferiche di sisteria
| 4 Porte (COM e LPT)
i ;Hyi Porta di comunicazione (COML)

5 Porta stampante ECP {LPT1)

5 B serial Part (COM3)
=+ ﬂ Processari
[+ E8 Schede divete -
- fé Schede video
& & Schermi w

- - -

Per cambiare la porta COMX, aprire la finestra di dialogo delle proprieta
selezionando con un doppio click la riga Porte (COM & LPT) e USB
Serial Port (COMx). Entrare in Impostazioni della porta e Advanced .

LISB Serial Port (COM3)

___Generalel Pait Settings i_Dli\-’er Dettagl

Bils per secand:
Data bits: |3 |
Paiity: |Mone |

Step bits: {1 |

Flow contiol: [Mone E

@Dﬂemom Defaults ]

ok [ Aondls |
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In Advanced Settings selezionare la prima porta COM libera e
premere OK.
Advanced Settings for COM3

COM Port Mumber:  [ropq fir use] vi
ar,
COM1 finuze] —
USE Transter Sizes = . c
COM2 arizel
Select lower getting COM4 fin use] ™ hance problems at low baud rates.
Select higher settings for Faster performance. Diefaults
Receive [Bytes]: 4096 >
Transmit [Bytes]: 4096 -
BM Options 1 Mizcelaneous Options
Select lower settings to comect iesponse problems. Serial Enumerator v
Serial Printer .
Latency Timer (msec): 16 -
Cancel If Power Off .-
Timeouts Ewvent On Surprise Removal R
SetRTS On Close w
Mgt Foad Tineaut neecl s |0 B3 Disable Modem Ctl &t Statup 1
Mirirnurm it Timeout frmsec): 0 -

Selezionare l'icona 8053-LOGGER INTERFACE con il tasto destro del
MOouse;

Selezionare Proprieta ;

Aggiungere il commando COMM=N (lettere maiuscole), preceduto da
uno spazio, alla fine del campo Destinazione dove N indica la porta
seriale utilizzata; ad esempio, se I'8053B & connesso alla porta COMM
2, aggiungere il comando COMM=2.

( § Il numero assegnato alla porta seriale del PC deve essere compreso
NOTE trale0. ’ P P

Proprieta - B0538 LOGGER INTERFACE ?X

| Generalei Collegamento E_I:nmpatibilité Frotezione

ﬁ%} 80538 LOGGER INTERFACE
i

Tipo: Applicazione
Percorzo: S053BREC
Destinazidne: %E:'\BDBBHEC\EDEBHEC.E><E COMM=2 |

- In alcuni sistemi operativi, il campo Destinazione e racchiuso tra
@TE virgolette (“); in questo caso, il comando COMM=N, preceduto da
uno spazio, deve essere al di fuori come da esempio

Proprieta - B053B LOGGER INTERFACE 7X

Generale| Collegamento El:nmpatibilité Protezione

G 80535 LOGGER INTERFACE

1 >I(

Tipo: Applicazione

Percarsa: B053BREC

Diestinazione: i"-;E:\BDESEHEE\BDESHEDEXE“ COMM=2

Confermare con Applica
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@TE
@TE

@TE

@TE

@TE

Con I'8053-OC il programma si imposta automaticamen  te per stabilire
la connessione sulla prima porta RS232 non impegnat a in quel
momento, nell'ordine COM1, COM2, COM3, ecc.

Su alcuni modelli di PC, I'energia fornita al conne  ttore DB9 potrebbe
non essere sufficiente a garantire il funzionamento dell’8053-0OC. In
questi casi occorre inserire I'8053-OC-PS trail co  nvertitore e il PC.

Nel caso che una porta sia invece impegnata daun d  ispositivo (ad es.

modem), che in quel momento non é attivo o € spento  , il programma
la riconosce libera pertanto tentera di connettere il PMM 8053B su
questa porta, in questo caso € necessario forzare | a porta seriale

successiva, utilizzando la seguente procedura:

Selezionare l'icona 8053-LOGGER INTERFACE con il tasto destro del
mouse;

Selezionare Proprieta ;

Aggiungere il commando COMM=N (lettere maiuscole), preceduto da
uno spazio, alla fine del campo Destinazione dove N indica la porta
seriale utilizzata; ad esempio, se I'8053B & connesso alla porta COMM
2, aggiungere il comando COMM=2.

Il numero assegnato alla porta seriale del PC deve essere compreso
trale.

Proprieta - B053B LOGGER INTERFACE R

__Generale E-ED"EQE"'I'IEND Eompatibilité_m F'roteziu:nne_ i
S ':} 20538 LOGGER INTERFACE

m >L('

Tipo: Applicazione

Percorso: A053EREC

Destinazione: ;E:\BDEEBHEE\SDEEHEE.EXE COmMM=2

In alcuni sistemi operativi, il campo Destinazione € racchiuso tra
virgolette (*); in questo caso, il comando COMM=N, preceduto da
uno spazio, deve essere al di fuori come da esempio

Proprieta - B053B LOGGER INTERFACE RIX

__Generale E-ED"EQENEND Eompatihilité_m F'roteziu:une_ i
ﬁt} A0538 LOGGER INTERFACE

" >i_(

Tipo: Applicazione

Percorso: A053EREC

Destinazions: | "C:\B053BRECANB0G3REC.EXE" COMM=2

Confermare con Applica
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5.6 Esecuzione del Non appena verra eseguito il programma di trasferimento 8053 LOGGER
software di INTERFACE verra visualizzata la finestra principale.

trasferimento

Se verra tentato il trasferimento dati senza aver prima connesso il PMM
8053B al PC verra visualizzata una segnalazione di errore.

8053 Logger Interface [ <]

Effettuare la connessione fra PC e PMM 8053B usando

NOT’ E esclusivamente il cavo fornito in dotazione. L8053 B usa solo le
funzioni RS232: TX ed RX; il Baud rate e la polarit & vengono assegnati

automaticamente.
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5.7 Trasferimento dei
dati

Per trasferire i dati memorizzati nel PMM 8053B al PC, premere il tasto
virtuale Recall Records ed attendere qualche momento sino al termine del
trasferimento dei dati. Alla conclusione verra mostrata una finestra simile

alla seguente figura:

% 8053 Logger Interface Rel. 2.21 12/2001 [COMM=1] _ O] x|
[#1 £2 3 4
Mo Comment ‘ Mo Comment ‘ Mo Comment ‘ Mo Camment
| Time: | 154758 | Time: | 155103 | Time: | 155441 | Time: | 1556.00
| Date: | 040402 | Date: | p404n2 | Date: | D40402 | Date: | D404m2
| Mode: | 15 Sampling | Mode: ‘ 10s Sarmpling ‘ Mode: | 1 s Sampling | Mode | Manual
| Duration | 1085 |Duralion' ‘ 181 s ‘ Duration: | s | Duration: | 495
| Probe: | EP3IM | Probe: | EPaN | Probe: | EP3DI | Probe: | HPO32
| Ave: | 00Bvim ||| Ave: | 07evim | Aver | 131vim ||| Avg: | DAD1Am
Time Wim - Time Wm = Time Wim = Time Afm =
+lg 0.00 +0g n.oo0 +0s 0.00 15,566,011 0.405
+15 0.00 +10s 2.27 +1s 0.00 16.56.02 0.000
+25 0.30 +20s 158 425 0.00 —1|/[15.56.04 0.228 |
+3s 0.32 +30s 1.03 Al +3s 2.33 15.56.04 0.349
+g 0.3% +40 5 1.03 +45 358 15,56,05 0.000
+hg 0.44 +hl g 1.34 +bg 0.00 15,566,068 0.000
+b 5 0.34 +60 s 0.43 +Bs 1.56 16.56.08 0.000
+7 s 0.68 +70s 0.00 +75 2.04 16,56.08 0.000
+8s 0.37 - +80 s 0.85 o2 +83 1.64 x|I|]15.56.08 0.098 hd
Save | Save Save Save |
Command
Stop atrecord #: El
| Recall Records I Exit
[ Sawve All #while loading |

I PMM 8053B trasferira sempre gli ultimi quattro record memorizzati. Per
esempio se sono stati salvati 5 record nel PMM 8053B il programma
trasferira gli ultimi quattro (2, 3, 4 e 5).

Se si desiderano, comunque, trasferire i primi quattro record sara
necessario inserire il numero 4 nella piccola finestra Stop at record #.

Ogni record mostrera quanto segue:

Il numero del record;

La data e 'ora di inizio della misura;

I modo di acquisizione;

La durata dell'acquisizione;

Il tipo di sonda usata;

Il tipo di media scelta per la misura RMS o Avg (se significativa per il
modo di acquisizione);

Tutti i valori misurati e memorizzati (usare il cursore su o giu per
visualizzare l'intero record);

Il tasto Save per salvare i dati su file.

In funzione del modo scelto durante I'acquisizione
8053B memorizza anche la data e I'ora associata al

dei dati, il PMM
valore misurato.

@TE

Per esempio nei modi Data Change, Over the Limit e Manual il PMM
NOTE 8053B memorizza il tempo assoluto, mentre nei modi 1s Fix e xxxs
Def il PMM 8053B memorizza solamente il tempo relat  ivo.
Trasferimento dati 5-11
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5.8 Salvataggio dei dati

(& Nore

Quando € necessario un salvataggio o0 una manipolazione dei dati é
necessario richiamare la gestione del salvataggio per mezzo del pulsante
Save. Il programma presentera la seguente finestra:

& 8053 Logger Interface Rel. 2.02 3/2000 (COMM=1) o] x]
T#5 #6 H #7 H ne

Mo Commert | Mo Commert | Mo Comment Na Comment
,W Save Record HE T

Drate: Home file: Cartelle: 0K I 26.10.00
| Mode B8053:6.153 c:\B053rec M anual
| Dunation: - et - —I O3
[ Probe: {23 8053rec Rete... | | EP30
T " amvm
= I Sola lettura m
Time . &2 ¥im -]
16.09.09 0.00
16.09.10 - e 0.00
160910 Salva come: Unita: 0,00
16.09.10 [8053 Records EEET -l 0.00
16.09.12 0.00
16.09.1 L T6. 0T 2T LA ) T6. T9.00 LA TT. 3136 0.00
16.09.12 0.49 16.09.29 0.51 16.15.52 0.00 11.31.36 000 |
16.09.12 0.43 16.09.30 0.51 16.15.52 0.00 11.31.36 0.00
16.09.12 0.49 x|/ |[16.09.30 0.50 x| ||16.15.52 0.00 x| ||[11.31.36 000 <

Save | Save | Save |

[ Command

Stop at d#:
Recall Records | e EI Exit |
[ Save Al # whils loading

Tutti i file salvati con dati numerici devono avere I'estensione: .r53,
mentre i file che contengono le immagini delle anal isi di spettro,
devono avere 'estensione .BMP.

E' possibile salvare contemporaneamente tutti i record memorizzati
selezionando la casella Save All # while loading.

Verranno creati i file corrispondenti a ciascun record con il nome
8053recx.r53 o Fft_ xxx.BMP nella cartella 8053REC.

¥ 8053 Logger Interface Rel. 2.02 32000 (COMM=1) Mi=1E
[#5 #6 #7 #e
No Comment | No Comment | No Comment | [N Tzt |
| Time: [ 16.09.10 | Time: | 1609.27 | Time: | 161548 [ Time: [ 113133
| Date: ‘ 27.09.00 ‘ Date: | 27.09.00 | Date: ‘ 27.09.00 ‘ D ate: | 26.10.00
| Mode: ‘ Manual ‘ Mode: | tanual | Mode: ‘ [rata Change ‘ Mode: | tanual
| Duratior: ‘ LE] ‘ Duration: | Es | Duratior: ‘ 22z ‘ Duration: | bs
| Probe: ‘ EF 330 ‘ Probe: | EF 330 | Probe: ‘ EF 330 ‘ Probe: | EF 330
| Avg: ‘ 049V m ‘ Avg: | 0.50%/m | Avg: ‘ ‘ Avg: | 0.00%/m
Time LS RGN 6053 Logger Interface [ x| = Time Vim  «]
16.09.09 0.43 16.09.: 11.31.34 0.00
16.09.10 0.49 16.09.; 11.31.36 0.00
16.09.10  0.50 16.09.: @ Saved 8 Recoids As 11.31.36  0.00
16.09.10  0.49 16.09.; REC_#r1R53 or FFT_fhan BMP 11.31.36  0.00
16.09.12 043 T ||[|16.09.; 11.31.36 0.00
16.09.12 0.49 16.09.: z Y 11.31.36 0.00
16.09.12 0.49 16.09.0 H Y 11.31.36 0.00 1
16.09.12 0.49 16.09.; 11.31.36 0.00
16.09.12 0.43 ~1||[16.09.30 050 -][[[16.15.52 0.00 =1||[11.31.36 0.00 e
Save | Save Save | Save
[ Command
Stop at d
Recall Records — l:l Exit
[® Save All # while loading

Una volta trasferiti al PC, & possibile espandere i file contenenti I'analisi
spettrale avvicinando il mouse al bottone Save.
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5.9 Trattamento dei dati
con WINWORD

@TE

\‘-& 8053 Logger Interface Rel. 2.21 1272001 [COMM=2] [_ O] =]

#9 L 1n it k| il | )
EHP 50 01.07.02 18.17.18
ND Commi | evel: 8.14/m [wids Band) 0 Comment
Tlme 13 i 500 Hz | | 181842
Date: 29 1k | [ ooroz
kode: | [ 1s Sampling
Duration: 100 I 39
Probe: EA | EHP50
10
| 13.5W/m
1
Time Wim Wim s
124000  0.00 i B R 137 —
124001 0.00 01 137
124004  0.00 [1 N A WA W 137 i
12,4004 0.00| No Comment 135
124004  0.00 135
12,4004  0.00 133
12,4004  0.00 133
124005  0.00 133
12,4005 0.00 Jad I T s 13.2 hé
Save | Save | Save | Save |
 Command
Stop at record #: -
[ Save All # while lnading M

Lo spettro potra essere salvato in formato BMP e manipolato con la
funzione Inserisci immagine disponibile da Word o Excel.

Tutti i record salvati sono pronti per la lettura o la manipolazione per mezzo
di qualsiasi editore di testo. Utilizzando Word per Windows si avra una
visualizzazione simile all'esempio seguente:

‘@Eile Modifica  Wisualizza  Inserisci Formato Strumenti Tabella  Finestra 7

FEEEEEREEE R R E

1

Probe-EP-3300
Acquisition-hode-Data-Changef]
Start-Date-24.12.98)
Start-Titne:-07.37.000
Total-Duration:- 26, 9-m{

1

~Titne— ==VVim]

7370 e L3

7370+ =157

7.37.0- 0667

7370+ 14

T 371 M

T 371w 03]

7372+ =130

7.37 4% (MY

7374+ =2 107 =
EEE] | o
[Pg1  Gez i /22 [Adem  Ril  Cal 1 825  [REG [FEV [EGT [35C

@ Avvio| Bk Risor. | =] Stelvio| FMicr.. | (e su..| CaMich..| Cusoss | st |[Fmic . [@a) 825

Utilizzando Word per Windows € necessario usare la conversione di

formato TEXT ONLY (solo testo).

Per aprire i file bisogna cercare nel direttorio do
software di trasferimento.

| file contenenti l'analisi di spettro possono esse
funzione Word: Inserisci Immagine da File.

ve e stato installato il

re inseriti con la
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5.10 Trattamento dei dati
con EXCEL

| record salvati possono essere manipolati per mezzo di EXCEL o altri
programmi di foglio elettronico. In questo caso e sufficiente aprire il file

selezionando il direttorio dove e stato effettuato il trasferimento dati per
ottenere la seguente visualizzazione:

B Microsoft Excel - B053RECT. TXT
& File  Modifica Inzerisci Strumnenti Dati Finestra 2

[Ariat BiERaEEEEEEEIEREREE]
EEEEEIBEEEEEE AR R E TS

&1 [2] [ Mo Cormment
A ' B [ ¢ [ o [ E [ F [ 6 [ H [ v [ &
Mo Carnrnznt m

Wizualizza Farmata

Probe: EF 330
Acguisition Maode: Manual
Start Date: 24.12.95

Start Tirne: 10.16.29
Total Duration: 22 g

Average: 3.91 Wim

o

18]

Time

10.16.30
10.16.33
10.16.36
10.16.36
10.16.38
10.16.40
10.16.41

Kiial
0.84
570
716
7.36
5.B2
£.29
1.18

-

CE%??ESTE

5-14

] '
[T INOM[ | =

W]« ]¥i]. 8053RECT
Pronto

funzione Proprieta
salva i file in formato
ti in formato XLS.

Quando si cerca un file 8053 & necessario usare la
tipo file: Tutti i file, in quanto il software 8053
.r53 che & compatibile con Excel, ma non sono salva
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6.1 Introduzione

6.2 Requisiti del sistema

6.3 Installazione del
Software

6.4 Icona del software
del PMM 8053B

6.5 Installazione
Hardware

@TE

6.6 Esecuzione del
software di
aggiornamento

0 - Aggiornamento del Firmware

I PMM 8053B dispone di un semplice e facile metodo per aggiornare il
firmware interno per mezzo di un Personal Computer; questa sezione
fornisce tutte le informazioni necessarie per eseguire con facilita
I'aggiornamento.

Requisiti del Personal Computer dell'utente consigliati per un corretto
funzionamento del software:

Processore Pentium o successivi

256 MB di RAM

almeno 32 MB di spazio libero su hard disk

1 porta seriale libera

Sistema Operativo WindowsO XP/7

Il programma di aggiornamento del firmware viene installato assieme
all'utility di trasferimento dati, come spiegato nel Capitolo 5 di questo
manuale.

Dopo linstallazione del software su PC verranno visualizzate le seguenti
voci. Premere UPDATE 8053B Firmware per eseguire il programma di
aggiornamento.

80538 LOGGER INTERFACE
¥4+ BOS3B LOGGER INTERFACE
&% Uninstall B053BREC

UPDATE 805358 FirmWWare

Connettere il cavo RS232, fornito con il PMM 8053B, alla presa Wired
situata sul pannello laterale del PMM 8053B e ad una porta RS232 libera
nel PC.

I'8BO53B deve essere tenuto spento.

Non appena verra eseguito il programma di aggiornamento UPDATE 8053
Firmware verra visualizzata la finestra principale:

UPGRADING UTILITY 3.12 28/05/2012 =]

/A harda
Safety Test Solutions®

an @ Communications Company

Fleasze select the type of communication
use

R5232 Porta di comunicazione [COMT] -

Documento 8053BIT-30929-3.27 - © NARDA 2023
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6.7 Trasferimento dei
dati

@TE

Per eseguire I'aggiornamento del firmware semplicemente accendere il PMM
8053B ed attendere che il trasferimento automatico venga completato.

Al termine, se I'aggiornamento € avvenuto correttamente, verra visualizzata
la seguente finestra, in caso contrario verra visualizzata una segnalazione di
errore:

_(o| |
R
[ READY ]
FPages SENT

[ WIN32UP |

Source

@& Utiity finished
BOG3R rom '-0-' 1911 Pages SENT

Upgrading ||UFS053E.

par |

Premere OK e spegnere lo strumento. Accendere nuovamente lo strumento
per verificare che la nuova release sia stata correttamente scaricata.

Il PMM 8053B € ora aggiornato con la nuova revisione del firmware interno.
E possibile sconnettere ora il cavo di collegamento al PC, con lo strumento
PMM 8053B sia acceso che spento.

Alla successiva accensione dello strumento la nuova versione di firmware
sara visualizzata nella finestra di inizializzazione del PMM 8053B.

Per ottenere gli aggiornamenti del firmware o deip  rogrammi per il PMM
8053B potete rivolgervi al vostro Rappresentante NA  RDA o, se si
dispone di un collegamento internet, scaricarli dir ettamente dal
seguente indirizzo www.narda-sts.it
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7 — 8053-SW02
Software di acquisizioni dati

7.1 Introduzione al Il software PMM 8053-SWO02 € uno strumento informatico che si integra
Software PMM SWO02  con il Misuratore Portatile di Campi Elettromagnetici PMM 8053B e con |l
sistema di commutazione automatica SB-04 (fuori produzione). Per mezzo
di una semplice interfaccia tra lo strumento ed il Personal Computer
dell'utente e di un software, basato sul sistema operativo WindowsO, viene
ampliata la flessibilitd d'uso del PMM 8053B facilitando I'acquisizione, la
memorizzazione e la visualizzazione grafica e numerica dei dati rilevati. Il
software PMM SWO02 (release 1.71) dispone delle seguenti funzioni
fondamentali:

Esegue una scansione dei rilevamenti, effettuati con il PMM 8053B o
con I'SB-04, ed una registrazione dei dati ad intervalli di campionamento
di un secondo per un arco di tempo definito dall'utente.

Genera un allarme visivo sullo schermo del PC qualora si superi un
allarme definito dall’'utente.

Inverte la polarita della tensione presente sul piedino 4 della porta
seriale usata per il collegamento al 8053B o SB-04 in caso di
superamento della soglia di allarme.

Permette di salvare su file i rilevamenti effettuati, contemporaneamente
sia come inviluppo sia come singoli dati, e di richiamarli ed analizzarli
comodamente in tempi successivi.

Permette di scaricare e salvare su file i dati delle misure memorizzate
nel Logger del PMM 8053B e di visualizzarli graficamente.

Esegue una rappresentazione grafica dell'inviluppo dei rilevamenti
memorizzati e/o salvati, permettendo l'analisi dei valori istante per
istante con l'ausilio di un marker.

Permette di confrontare i valori misurati con limiti impostati dall'utente.
Permette una visualizzazione grafica e numerica in tempo reale dei
rilevamenti in corso.

| file salvati su disco, relativi alle misure effettuate, sono integrati dalla
data e dall'ora di misura e di ogni altra informazione utile di riferimento
inserita dall'utente, permettendo di creare con estrema semplicita un
archivio di misure, si prestano inoltre ad un'ulteriore elaborazione per
mezzo di altri programmi o fogli di calcolo esterni, per esempio ExcelQ.
Una semplice interfaccia con l'utente basata sul sistema operativo
WindowsO ne rende I'utilizzo facile ed intuitivo.

Il collegamento fra lo strumento di misura ed il computer, realizzato per
mezzo di un cavo seriale (utilizzato per la connessione con 8053B o SB-
04) o di una fibra ottica (solo nel caso del 8053B o OR-03), garantisce la
massima sicurezza e flessibilita di collegamento in tutte le condizioni
operative.

Documento 8053BIT-30929-3.27 - © NARDA 2023
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7.2 Specifiche principali La Tabella 7-1 definisce i principali requisiti e le specifiche del Software
PMM 8053-SW02.

Tabella 7-1 Requisiti e specifiche 8053-SW02

Requisiti del Personal Computer dell'utente consigl iati per un corretto funzionamento del
software:
- Processore Pentium

16 Mb di RAM

almeno 10 Mb di spazio libero su hard disk

1 porta USB e RS232 libera

1 porta parallela

Sistema Operativo WindowsO 95/98/XP/Windows 2000

Specifiche del Software:
- Periodo di campionamento: 1 secondo

Tempo di registrazione: impostabile dall'utente ed espresso in minuti
Memorizzazione dati: campo totale e singoli dati (assi X, Y e Z)
Formato dei file: proprietario
Esportazione file: BMP o TXT
Media: RMS o Aritmetica su 6 min
Confronti: e possibile comparare due file di misura in modo grafico
Scala verticale: lineare o logaritmica
Limiti: definibili a piacere con allarme visivo al superamento del limite stesso
Funzioni speciali: Zoom, Marker e stampa
Proprieta di visualizzazione dell'inviluppo: campo piu alto nell'intervallo di tempo rappresentabile
con un singolo pixel.
Numero di punti memorizzati internamente: 1024
Scaricamento dati dalla memoria 8053 al PC
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7.3 Installazione del
software

8053-SWO02 Setup

@TE

@TE

Il programma SWO02 & scaricabile da Internet all'indirizzo www.narda-sts.it.
Il software, oltre ad aver la possibilita di essere scaricato anche per
eventuali aggiornamenti, viene fornito in un supporto software.
La procedura da seguire € la seguente:

accendere il PC con il sistema operativo Windows™ ;

awviare il file setup.exe all'interno del supporto software

Durante la fase di installazione il programma richiedera di confermare la
directory dove verranno caricati tutti i file.

Rispondere con un OK per confermare la directory proposta C:\8053SW02,
oppure digitare il nuovo nome.

La videata sara simile a quella che segue:

:UI L

8053-SW02 FOR WIN Setup

1f you want to install the test application in a different directary
[ESl  and7or diive. type the name of the directory.

Install To: [C:\B0535W02

To quit Setup, chaose the Exit button.

Continue

Exit Setup ‘

Cliccare sul bottone Continue per continuare l'installazione o premere Exit
Set-up per abortire la procedura.

Durante l'installazione il programma installa alcun i file di sistema
necessari al suo corretto funzionamento, se tali fi le sono gia presenti
da precedenti installazioni verra mostrata la segue  nte finestra:

8053-5w02 FOR WIN =]

{ ? COMMOLG,DLL is inuse. Please cloze all applications and re-atiempt Setup.

Riprova l lanora i

In questo caso premere IGNORA per proseguire

In alcuni casi, potrebbe apparire un messaggio che informa l'utente
che non é possibile copiare il file SETUP1. Andare sotto la directory
WINDOWS e rinominare il file esistente con un altro nome a piacere e
far ripartire I'installazione.

SETUP

Q Error- Could not copy file: SETUP1 EX_ > CWVINDOWSisetup exe
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Alla fine del processo di installazione, il software informera circa la buona
esecuzione del programma di installazione. La videata sara:

8053-SW02 x|
8053-5WD2 FOR WIN Setup [=]
& 8053.5W2 FOR WIN Installation s Complete!

Cliccare il pulsante OK per terminare l'installazione.

Terminata correttamente linstallazione verra creata l'icona 8053-SWO02
FOR WIN come nell'esempio seguente:

=lol x|

| File  Modi ®|| Inglrizzo
| &= ~= -3 &

8053-5w/02

FOR WM
|Dggetti:1 Y
Normalmente il programma identifica automaticamente la porta

seriale da utilizzare scegliendo la prima libera ed usabile (in ordine

numerico COMM1, COMM2 ecc.).

Se si desidera forzare una particolare porta serial e, bisogna seguire la

seguente procedura:

- Selezionare l'icona 8053-SW02 FOR WIN con il tasto destro del mouse;
Selezionare Proprieta ;
Aggiungere il commando COMM=N (lettere maiuscole), preceduto da
uno spazio, alla fine del campo Destinazione dove N indica la porta
seriale utilizzata; ad esempio, se I'8053B & connesso alla porta COMM
2, aggiungere il comando COMM=2.

Il numero assegnato alla porta seriale del PC deve essere compreso
trale.

Proprieta - BO535W-02

| Generale | Collegamento | Compatibiits | Protezione |

E‘n’& 2053502
b

Tipo: Applicazione
Percarso: 80535w02

Destinazione: | C:AB0G35WI024B0535 W02 EXE COMM=2
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Avvio del programma
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In alcuni sistemi operativi, il campo Destinazione e racchiuso tra
virgolette (*); in questo caso, il comando COMM=N, preceduto da
uno spazio, deve essere al di fuori come da esempio  :

Proprieta - BO535W-02

| Generale | Collegamento | Compatibilta | Protezione |

8‘% 80535402
i

Tipo: Applicazione

Percorso: B0535W02
Destinazione: | "C:ABI535WOZAA0G35 W02 EXE" COMM=2

Confermare con Applica

E ora possibile connettere 'SB-04 o 8053B al computer tramite il cavo
seriale.

Il PMM 8053B puo essere collegato nei due modi seguenti:

1) direttamente tramite il cavo seriale fornito con il PMM 8053B (il PMM
8053B andra configurato su Wired)

2) utilizzando il Convertitore Ottico USB-OC o 8053-OC fra la prima porta
libera sul computer e la fibra ottica. Collegare la fibra ottica fra la
connessione Ottica del Convertitore e la connessione Optic Link del
PMM 8053B. L'alimentazione al Convertitore Ottico viene fornita
direttamente dalla porta del computer.

Il PMM 8053B andra configurato su: Serial Optical.
Per l'installazione dellUSB-OC fare riferimento al paragrafo 5.5.

Accendere il PMM 8053B o il PMM SB-04 ed i dispositivi ad esso collegati.
Il programma € ora pronto per essere utilizzato.

Il software SWO02 comunica in continuazione con la p orta PC
utilizzata. Se non viene ricevuta alcuna rispostad  al PMM SB-04 o dal
PMM 8053B (per esempio i connettori USB, RS232 e fi bra ottica hon

sono connessi correttamente, il PMM 8053B € spento, ecc.) vengono
automaticamente disabilitate le seguenti funzioni:

barra analogica

El acquisizione dati
. download dei record

|
. A EHP-50 non & collegato oppure & spento
| corrispondenti tasti virtuali saranno visualizzati in grigio.
Qualora la mancata risposta si verifichi durante un a misura,

l'acquisizione viene automaticamente messa in pausa cosicché
nessun dato verra perso.
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7.4 Descrizione dei Dopo aver selezionato e cliccato con il mouse sull'icona:
comandi

verra avviata la schermata principale del programma la quale, a seconda
del setup programmato, presentera durante I'avvio del programma diversi
messaggi:

Nel caso in cui I'SB-04 sia collegato e acceso, nella finestra verra
visualizzato il messaggio SB04 Ready (COMM N); in questo modo la
comunicazione tra PC e I'SB-04 & corretta.

7-6 8053-SW02
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Terminata la schermata principale, si entrera nel programma il quale si
presentera diviso in 3 settori:

In alto si trova la barra dei comandi (1)

Al centro & visualizzata la finestra grafica di presentazione dei dati (2)

In basso si trova la barra di stato (3)

Se si interrompesse la comunicazione durante I'acquisizione appare sul
display un messaggio con la scritta “CANNOT FEEL SB04”

Cannot feel So04
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7.5 Barra dei comandi

Save Files :

7-8 8053-SW02

FEE RN EEE N R RS E B i e J

Descrizione della barra dei comandi:
Consente di salvare files di misura nei quattro formati seguenti:

1. Draft [Diagram] (*.RS2) (Default) Archivio per future rielaborazioni
della  misura effettuata. In questo caso vengono salvati
automaticamente piu file in formato proprietario.

2. Panel (*P53) Viene salvato un file con estensione *.P53 che contiene
le impostazioni correnti scelte con il tasto Setup, ci0 permette
all'operatore un facile richiamo successivo delle impostazioni preferite.
(Normalmente il programma parte con le impostazioni contenute nel file
default.P53)

3. BitMap (*.BMP) Viene salvato un file grafico, di tipo bitmap, ricavato
dal diagramma presente al momento.

4. ASCIl (*.TXT) Viene salvato un file di testo contenente tutti i dati di
misura disponibili:

- Tempo e intensita di campo ;
- Tempo, intensita di campo e coordinate e precisione per dispositivi
muniti di GPS.

Cliccando sul pulsante Save Files verra visualizzata la seguente finestra:

File Save As I
File Hame: Directories:
= R52 | c:\8053sw02
8053r003.rs2 = e\ Cancel |
test_1.rs2 F= 8053sw02
test_2.rs2
test_3.rs2
untitled_rs2
Type OF Files: Drives:
Draft [Diagram] [~RS2) -] [He -]
Draft [iagram] [T.H32).
Panel [*.P5h3]

BitMap (~.BMP)
ASCI [=. TXT

Questa finestra permette di selezionare il tipo di file da salvare, il drive e la
directory ed il nome del file. Premendo il pulsante OK verra eseguito il
salvataggio, il pulsante Cancel annulla invece 'operazione.
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Open Files :

@TE

Print :

@TE

Consente di caricare file di misura precedentemente salvati (*.RS2).
Consente inoltre di caricare file di impostazione (*.P53).

Cliccando sul pulsante Open Files verra visualizzata la seguente finestra:

Load Files E
File Hame: Directories:
RS2 | ©:\8053sw02
8053003152 = Cancel
test_1.rs2 F= 8053sw02
test_2.rs2
test_3.rs2
untitled.rs2 [ Compare
Type OF Files: Drives:
Diaft [Diagram] (~RS2) ~| [l -]
Draft [Magram] [Z.H32)...
Panel [*.P53]

Questa finestra permette di selezionare il nome del file da caricare ed |l
drive e la directory che lo contengono. Premendo il pulsante OK verra
caricato il file, il pulsante Cancel annulla invece l'operazione.

E inoltre possibile, selezionando la casella Compar e, caricare un
nuovo file su quello gia caricato, sovrapponendo le visualizzazioni
grafiche di entrambi, ci0 permette la comparazione fra i grafici di
misure differenti.

Consente di stampare la visualizzazione corrente sulla stampante in linea.
Ogni traccia viene convertita in bitmap e stampata con i colori di paletta
scelti nel Setup.

Cliccando sul pulsante Print verra visualizzata la seguente finestra dove
sara possibile scegliere la stampante e modificarne le impostazioni :

Imposzta stampante BHE
— Stampante
* Stampante predefinita Annulla |
[attualmente HP 4050 su LASER]
" Stampante specifica: Opzioni__
[HP 4050 su LASER = Rete... |
— Orientamento———— —Foglio
" WYerticale Dimens.: |A4 21 x29.7 cm j

A] .

Aliment_: ISeIeziune automatica ﬂ

Selezionare I'Orientamento Orizzontale
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ClipBoard

|n:n'32' || 0:59'281

| 9.47

|| 24£DEHEH|
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Consente di costruire il bitmap corrispondente alla misura corrente
visualizzata e copiarlo nella Clipboard di Windows. In questo modo &
possibile effettuare operazioni di incolla immagine direttamente su altri
software attivi senza costruire file di scambio. Questa operazione puod
essere utile per integrare rapporti di prova o altri documenti scritti per
mezzo di un Word Processor, come ad esempio Word per WindowsO, con
l'immagine grafica delle misure effettuate.

Ogni traccia viene convertita in formato bitmap e copiata con i colori di

paletta scelti nel Setup.

Questa casella riporta il nome della misura visualizzata o in corso.
Normalmente esso & aggiornato automaticamente con il comando LOAD e
dovrebbe essere cambiato manualmente, se necessario, prima di ogni
nuova misura effettuata.

Per cambiarlo portarsi con il cursore nella casella, evidenziare il nome
proposto e sovrascriverlo con il nuovo nome scelto.

Queste caselle riportano:
Il tempo trascorso dall'inizio della misura e quello rimanente alla fine,
mentre la registrazione € in corso
L'ora e la data di inizio registrazione della misura in ogni altro caso.

Queste caselle possono essere editate manualmente i n modo da
inserire ore e date diverse da quelle fornite autom  aticamente.

Data e ora sono quelle di misura e non quelle del f ile.

Questi tasti permettono rispettivamente di iniziare, sospendere e terminare
anticipatamente la registrazione di misura.
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Zoom Mode :
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Quando il pulsante Zoom Mode €& attivato, € possibile espandere
orizzontalmente la misura visualizzata (ZOOM) per una definizione
migliore; attiva inoltre la funzione Marker .

Abilitando nel setup le seguenti opzioni,
[FEe = Bz
[ Show ™ Lag

e dopo aver premuto il tasto Zoom Mode, comparira la seguente finestra

X anis
Y a:u:is

che dara la possibilita di muovere il marker sul gr afico dellasse X o Y
0 Z oppure anche sul grafico del valore totale rica  vato dalla seguente
formula:

V/Mtot =\/ Ex2+Ey2+E22

Nel caso la visualizzazione dei singoli assi non sia abilitata, il marker sara
attivabile solamente sulla traccia del valore totale.

Per attivare lo Zoom selezionare Zoom Mode , posizionare quindi con il
mouse il triangolo del Marker sul punto di inizio e, mantenendo premuto il
tasto sinistro del mouse, trascinare il Marker sul punto di fine del tratto che
si desidera espandere. Durante questa operazione vengono visualizzate
due barre verticali che aiutano la selezione.

Rilasciando il tasto del mouse verra immediatamente espanso il tratto di
traccia selezionato.

Per ritornare alla visualizzazione normale deselezionare Zoom Mode .

Il minimo tratto di traccia selezionabile & di 120 secondi (2 minuti). Un
ingrandimento maggiore non farebbe altro che distan Ziare
ulteriormente i punti di misura tra loro senza aggi ungere informazioni
significative.

Se si tenta uno zoom su di un tratto inferiore ai 2 minuti viene
visualizzato un messaggio di errore.

Il pulsante Zoom Mode permette di attivare il Marker, rappresentato da
una freccia colorata, che pud essere posizionata, per mezzo del mouse,
lungo la traccia grafica visualizzata.

In questo caso sulla barra distato, nella parte inferiore dello schermo,
| Time || D CLev || 0.368 uT AMS || |

[ Tme ] 0:0'3" _Lev [[ [¥i1023T _RMs ] |

verranno visualizzati i valori di tempo TIME (trascorso dall'inizio della
misura) e di campo LEV (totale o singolo asse) relativi alla posizione
corrente del Marker .

Questa funzione permette un'analisi dettagliata del grafico e dei relativi
valori memorizzati.
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Redraw :

H3 Comment :
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7-12 8053-SW02

¥/m 00

Quando il pulsante Zoom Mode € attivo vengono autom  aticamente
disattivati gli altri comandi ad esclusione di Save , Print, ClipBoard ed
Help.

Quando il pulsante Zoom Mode ¢ attivo i file posson 0 essere salvati
solo in formato BMP.

Consente di rinfrescare lo schermo e ritracciare il diagramma.
Questa funzione & molto utile quando il PC dispone di poca memoria.

Visualizza la casella contenente il commento, che pud essere digitato o
modificato, fino ad un massimo di 1024 caratteri

Nella stampa del grafico o nel bitmap, il commento viene riportato
solo quando questo tasto € attivato.
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Rcl Records
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EF 330

Consente di visualizzare i parametri di tutti i record di misura presenti sul
PMM 8053B e di convertire, quelli selezionati, nello stesso formato
dell'acquisizione diretta.

Questa funzione permette di scaricare i dati memorizzati nel logger del
Misuratore di Campo portatile PMM 8053B, come gia possibile tramite il
programma Logger Interface fornito in dotazione con lo strumento.
Permette inoltre di salvare ciascun record nel formato di acquisizione
diretta (.RS2) e di visualizzarlo ed analizzarlo graficamente con il software
PMM SWO02.

Attivando Rcl Records viene visualizzata la seguente finestra:

& 8053 Logger Interface =
Rec # Date Time Duration i
1 01.06.01 15.54.32 3Z = ND.EDI‘nI‘IjBnl ‘
2 01.06.01 15.57.12 IS = :
3 01.06.01 16.01.30 | Times | 16.02.41
4 01.06.01 16.02.05 [ Date: [ OLOGDI
= -5 [ 5.02. § | | Mode: | Spectium
] 21.09.01 14.39.27 90 = -
|Durat|0_n: |
| Probe: | EHF 50
l |
|
[ 4l Records Downloaded Elipbuardl Save | Exit

EHP 50 01/06401 16:02:41 Highest Level B59.58 % /m at 50.0Hz
i 1kHz

f‘\ I ‘ 1k
L& -

1 | i —
riss) pvisisrme e

| ' PN

Mo Comment

La parte sinistra della finestra evidenzia i record scaricati dal PMM 8053B.
La parte destra evidenzia i parametri del record selezionato.

Il tasto Clipboard viene abilitato solo nel caso in cui nel logger ci sia
salvato uno spettro di EHP-50G; in questo caso il grafico viene salvato
negli appunti di Windows come immagine Bitmap e pud essere incollato
senza ricorrere ai file di scambio.

Con il tasto Save verra salvato il record selezionato.

E da notare che, essendo la maggior parte dei modi di acquisizione
del PMM 8053B discontinui, i dati non presenti non verranno
ovviamente riportati. Ad esempio, in un record nell a modalita data
change mode in cui sia stato acquisito il campo all'istante 10 ed il
successivo dopo un'ora, verra visualizzata comunque una retta che

va' da punto a punto, ma che con il Marker non forn  ira nessun valore
intermedio al di fuori dei due acquisiti.

Questa casella riporta il probe attivo, utilizzato per la misura.
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Field Meter :

HAYE Bis

[I‘ [ Log
HATL Bis

’Vﬁ Show ™ Lag

7-14 8053-SW02

Consente di visualizzare una barra analogica della lettura, la quale pud
rimanere attiva in ogni momento.

Quando essa ¢ ridotta ad icona, riporta comunque il valore di campo letto.
Se X-Y-Z Axis nella finestra di Setup € deselezionato verra visualizzata
solamente la barra relativa al valore totale isotropico.

d 515 vim M=l E1 d 515 vim M=l E1

515 Vim .15 Vim

w0 —

10

Se X-Y-Z Axis nella finestra di Setup € selezionato verranno visualizzate,
oltre al valore del totale isotropico, anche le barre ed i valori relativi alle
singole componenti X-Y-Z.

< 2500 v/m [H[=]E3 2 30.29 v/m H[=1E3
2500 Vim 30.29 Vim
X | Z] X | il
1364 | 1332 | T4 1267 | 2691 545
1000 — -
1000 — - ]
100 — |
= 500 —
10 = _
1 — =
Scale Scae |
[EELUgali[hm\Cé | ’VrELogarlthm\cé |

In questa finestra i valori di campo rilevati dal PMM 8053B sono riportati sia
sotto forma numerica che sotto forma analogica e su scala logaritmica o
lineare. (L'impostazione si sceglie tramite il Setup)



narda A

Safety Test Solutions

Setup :

Colors

Compared traces

SCREEN Sample

@TE

Con il pulsante di Setup si accede alla finestra delle impostazioni principali

del programma.

E' possibile variare le impostazioni correnti in qualsiasi momento, le nuove
impostazioni scelte potranno essere salvate su file per essere richiamate

successivamente.

La finestra di Setup é simile alla seguente:

ZSWO01 for Windows SETUP =] E3
Bt [BMP Files— | [ Printer FRINTER Sample
BackGround l:l . . .
 Sanpinghioce s e —
DChange Motk I L
Recording Mode W i
Average (5 min) [ W [ R
% B
Y = e
> _ _ " Seconds .z [full time]
T B (I B |
®) Period O Local
oo | D
Gt || || D | | rin Aveose
Field B ar | | @ None O Continuous Line
O Dazh  C Circle
Compared traces [ BMS
Sanple Mode I . o
DChange Maode _ l:l ["oN
Recording Made _ " Recaording Time [min) 1
% I
Y I N
2 i |
- RN -Zakis—
Save | Default | Exit | [iLog
[Go back to MAIN form.

Sul lato sinistro della finestra € possibile variare i colori e le palette di ogni

traccia per adeguarle alle preferenze, la scelta dei colori & suddivisa tra
schermo, file bitmap e stampa del grafico;

e inoltre possibile differenziare i colori fra le tracce comparate.
Quando vengono cambiati i colori €& possibile salvare la nuova
configurazione per mezzo del tasto Save.

Il tasto Default richiamera i colori impostati di default nel programma.

Il piccolo grafico in alto a destra anticipa un esempio della visualizzazione,
del salvataggio o della stampa che verra ottenuta con i colori impostati.

Il tasto Exit chiude la finestra di Setup mantenend o le impostazioni

selezionate per la misura corrente, se si desidera mantenere queste
impostazioni anche per le misure effettuate success ivamente €
possibile salvare la nuova configurazione su file p er mezzo del
pulsante Save Files.

Se si salva il file di configurazione con il nome "

quello richiamato automaticamente ad ogni apertura

Default" esso sara
del programma.
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Misc.

Export FILEs (TXT)

Decimal separator

6 min. Average

7-16 8053-SW02

" Expart FILE 2 [TT] Sul lato destro della finestra & possibile

{ Seconds ¢ hm.sffulltime] | accedere ad ulteriori impostazioni tramite
[ Decimal separatar la finestra denominata Misc.

® Perind ) Loeal . L .
. Essa e suddivisa in 6 parti:
B min. Average

@ Mone () Avg 1. Modo di export dei file * TXT

L BMS 2. Opzioni di media sui 6 min.

| Limit” 3. Attivazione ed impostazione del limite

L] ron

- Recording Time [min)

Tempo di memorizzazione

5. Scala della barra analogica e della

[ Scale finestra grafica
[ Logarithmiz

S 6. Registrazione e visualizzazione delle
[ Show o singole componenti X-Y-Z

Permette di selezionare le modalita con cui verranno esportati i files di
testo, sia destinati direttamente a documenti che per un'ulteriore
elaborazione per mezzo di altri programmi o fogli di calcolo esterni, per
esempio Excel :
- Seconds riporta il tempo in secondi trascorsi dall'inizio della
registrazione in modo che possano essere facilmente interpretati in
fogli di calcolo esterni.
h.m.s (full time) imposta il formato ora, minuti e secondi trascorsi
dall'inizio della registrazione in modo da avere unimmediata
comprensione dei dati.

Questa opzione comprende:
Period imposta come separatore decimale il carattere punto (.)
Local imposta il valore internazionale di Windows come separatore
decimale

Consente di impostare le modalita di misura sulla media dei 6 minuti:
None disabilita la funzione
Avg calcola la media in modo aritmetico (d1+d2+...+ dn)/n.
RMS quando questo flag € abilitato, la media anziché essere
aritmetica:, e’ quadratica: \f (d12+d22+...+ dn2)/n.
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Limit

Lirnit
T

Recording Time (min)

" Recarding Time [min)

Scale

Scale
[E Logarithrnic:

Traccia una retta orizzontale sul diagramma del valore impostato nel
riquadro, € possibile disabilitarla o abilitarla attivando il riquadro ON.

Visualizzando i dati, presenti nel grafico precedentemente salvato in
formato txt, si notera che i valori superiori al valore impostato (raffigurato
graficamente con una retta orizzontale), vengono contrassegnati con un * a
sinistra di essi, ad indicare che la misura in quell'istante ha ecceduto il
limite.

& 1minuto - Blocco note HEi=E
File  Modiica: Ceica 2
PHM 88535W02 for Windows el
Name: 1minuto Date: 26/89701 Time: 15:86
Probe HP 858 Mode :SWB2 Sampling
Limit = 8.2 uT
Time Lev uT RMS Lev (6 min)
15 .86 :88 8.843 i
15.86:81 8.843
15.086:82 6.845
15.086:83 6.044
15.086: 84 B.064
15.06:05% = p.2m
15.06:86 * B.L48
15.06: 87 * B.569
15.06: 88 6.822
15.86:89 6.0838
15.86:18 = 0.509
15.86:11 a.878
15.86:12 * B.513
15.86:13 B.044
15.086:14 = 8.542
15.86:1% = B.518
15.086:16 8.833
15.086:17 * p.232
] i 7

Se il Limite viene attivato ed il campo eccede tale valore, il software mostra
un messaggio sullo schermo del PC di superamento del limite stesso.

8053

LIMIT
OVERCOME

Determina il tempo di registrazione della prossima misura.

Seleziona la scala visualizzata sulla barra analogica e sulla finestra grafica
di presentazione dei dati fra logaritmica o lineare.

8053-SW02 7-17



narda A

Safety Test Solutions

X-Y-Z Axis Questa opzione aggiunge la possibilith di registrare e visualizzare oltre al
valore di campo totale (isotropico) anche i singoli assi X, Y e Z.
KL iz
lrli Show X Lag

La funzionalita di questa opzione € totale in quanto permette di visualizzare,
ingrandire, misurare con un marker, catturare come .BMP, stampare,
comparare e salvare in ASCII come tabella anche i singoli assi X, Y e Z.

Log abilita la lettura dal PMM 8053B delle singole componenti assiali e
deve essere selezionato per poter registrare una misura che le includa.
Quando esso é deselezionato la misura ed i file che verranno salvati
saranno composti dal solo valore totale.

Show abilita la visualizzazione delle tracce relative alle singole
componenti, (solamente se sono state precedentemente acquisite con
Log selezionato), la possibilita offerta da questa opzione ¢ utile nel caso
si voglia visualizzare solamente il valore isotropico, per maggiore
chiarezza, qualora le componenti assiali non servano. Le tracce X-Y-Z
sono anche visibili per la funzione COMPARE permettendo cosi di
avere 8 tracce contemporaneamente (1 valore isotropico + 3
componenti assiali di ciascun record). Per ottenere chiarezza e
distinzione fra le tracce, ogni singola traccia ha il proprio colore
impostabile dalla finestra di Setup.

Quando Show € selezionato sono disponibili per la visualizzazione sulla
barra analogica sia i valori digitali che le barre relative alle singole
componenti assiali.

Sulle componenti assiali X-Y-Z & disponibile la funzione Marker .
E' possibile cambiare la traccia di riferimento del Marker selezionando la
traccia voluta per mezzo di una lista disponibile accanto al tasto Zoom.

Quando la misura viene salvata in modo tabellare (tabella ASCII) con il
comando "Save as TXT", se Show e selezionato tre colonne aggiuntive
riportano i valori di campo assiali X-Y-Z.

Le sole limitazioni relative alle tracce X-Y-Z sono le seguenti:

1. Le tracce X-Y-Z relative alla misura comparata non appaiono se la
durata delle due misure é differente, in questo caso vengono
visualizzate le quattro tracce della misura principale e la traccia
isotropica della misura in comparazione.

2. Quando nel modo Compare le tracce sono state espanse con la

funzione Zoom non €& possibile né salvarle come file BMP né
stamparle.
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7.6 Finestra grafica La parte centrale della finestra principale del programma PMM SW02
visualizza la finestra grafica di presentazione dei dati.

E' possibile selezionare la scala fra logaritmica o lineare tramite le
impostazioni di Setup . E inoltre possibile visualizzare la traccia del valore di
campo isotropico e le tre componenti assiali X-Y-Z selezionando Show e
Log tramite le impostazioni di Setup .

Quando viene attivato Zoom Mode un triangolino con il vertice in basso
mettera in evidenza la posizione del Marker.

Una linea orizzontale, del colore scelto tramite Setup, evidenzia il limite
impostato, cid permette una facile comparazione con il grafico rilevato.
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7.7 Finestra di stato

7-20

8053-SW02

La parte bassa della finestra principale del programma PMM SWO02
visualizza la finestra di stato.

Questo riquadro fornisce informazioni utili sul funzionamento del
programma.

Fornisce inoltre un aiuto esteso ed immediato sul significato dei comandi e
delle opzioni sulle quali viene posizionato il mouse.
Qui di seguito sono riportati alcuni esempi:

| Probe | EP 330 tode | 8053-5'02 Recording Diuration | 10 |

Modalita operativa corrente

| Time ] 0:E1" Lev || 816 Vdm RMs || 813 V/m |

Valori relativi alla posizione del Marker

|Stalts a meazure. |t can be either stopped or paused by the associated push buttons

Descrizione del pulsante Start Measure
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7.8 Uso dell’'SWO02 con
SB-04 (accessorio
fuori produzione)

@TE

Dopo aver acceso I'SB-04, ed avviato il programma 8053-SW02, i led dei
Device del’'SB-04 si accenderanno in sequenza da 1 a 4 fino a quando non
sara individuata una periferica, e nella finestra principale, si notera che
sotto la riga dei comandi principali ne apparira una seconda che
visualizzera soltanto il dispositivo collegato al PC ossia I'SB-04 con la
relativa Release firmware e data di creazione.

‘[a’: & @] [ United | [i50650 ] [p8ze2001 | ] o] o] (QIEREEI=] 0 [
Z | SB4Rel L5301

SEB-04 Fel. 1.15 2080101

Connessione periferiche . Le 4 caselle indicano le periferiche collegate
alle varie porte del SB-04; in questo caso sono vuote perché il dispositivo
non presenta nessuna periferia connessa.

Nel caso ci siano uno o piu dispositivi collegati al’'SB-04, nelle caselle
compariranno le figure dei dispositivi collegati allo Switching Control Box.

B 1]

Per [Iabilitazione, occorrera cliccare con il mouse nella casella
corrispondente alla periferica scelta.

Il semplice posizionamento del mouse sopra ad una casella, senza
clikkare, fara apparire il nome del Device corrispondente.

1]
PMM 8053

Per attivare in ogni momento la scansione delle por  te del’'SB-04 alla
ricerca di dispositivi collegati &€ necessario clicc are su uno dei
pulsanti liberi indicati sopra. Quest’operazione oc corre quando si
collega uno strumento in aggiunta a quelli gia prec edentemente
attivati, o nel caso uno degli strumenti connessi Vv enga
involontariamente spento.

Settaggio parametri dispositivi.  Attraverso questo pulsante & possibile
settari i parametri dei dispositivi collegati al’'SB-04; & possibile interagire
con questa funzione soltanto nel caso in cui venga abilitata la casella
corrispondente al dispositivo connesso all'SB-04.

Indicatore di livello di batteria.  Indica il livello di tensione della batteria

Nel caso in cui nel’'SB-04 non ci sia nessuna periferica connessa 0 non sia
stato selezionato nessun pulsante corrispondente al dispositivo, il livello di
batteria indica lo stato di carica della batteria interna del Switching Control
Box.

|. i i i I |:-:| -SB-U4Hel.1.1530m1m1|
i I I i :.:| -53-04He|.1.15.30mﬂm|

Invece, se c’¢ almeno una periferica connessa e il relativo pulsante
selezionato, indica il livello di batteria corrisponde al dispositivo abilitato.
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SB-04 Rel. 115 20001401

8053-SW02

|E| i i 1 :.'-:l CH1 8053 (40 Hz] -

Se la periferica 0 I'SB-04 € in carica, al posto dell'indicatore di batteria
apparira la scritta CHARGING.

|| i i i |Chalging- CHI 2052 [#0Hz]
| I I I I I—Charging ss.u4|=:e|.1.1530m1m1|

Se la batteria € carica sara di colore verde mentre quando & quasi scarica
la barretta diventa rossa.

o] o]

Portando il puntatore del mouse sullicona della batteria si otterra
un’indicazione assoluta della tensione di batteria in Volt.

Indicatore di dispositivo.  Accanto all'indicatore di batteria si pud notare
una riga la quale, secondo i casi, puo0 visualizzare diversi parametri:

Nel caso in cui nessuna periferica sia collegata all’'SB-04 o nessun pulsante
corrispondente al dispositivo sia stato selezionato, tale riga visualizza |l
dispositivo collegato al PC (SB-04), la release del FW (es. 1.15) e la data di
realizzazione (30/01/01).

|- 1] . o] '5B-04 Reel. 115 30401101 |
L :] i1 S5-04 Rl 11530001401 |

SE-04 Rel. 1.15 20001401

Invece, nel caso venga connesso una periferica e abilitata la casella
corrispondente, tale riga visualizzera su quale porta € connessa la
periferica (CH1 corrispondera a Device 1), il tipo di dispositivo connesso
all’'SB-04 (8053) e il suo parametro principale (es. filtro a 40Hz).

o] CH1 8053 (40 Hz )
)

CH1 2053 [40Hz ] |
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7.8.1 Impiego di piu
SB-04

PMM SB-04 Installazione
ed uso

Nel caso si desideri effettuare misure con un numero di sensori superiore a
qguattro e possibile collegare tra loro fino ad un massimo di quattro
Switching Control Box impiegando le apposite porte di espansione.

I PMM SB-04 Switching Control Box € un accessorio versatile ed
espandibile, studiato per operare con il sistema di misura di campi
elettromagnetici PMM 8053B. Il PMM SB-04 puo lavorare assieme al
Misuratore di Campo Portatile PMM 8053B con tutta la serie di sensori,
all'analizzatore EHP-50G ed al modulo 8053-GPS. || PMM SB-04 permette
di acquisire misure di campo fino ad un massimo di 16 sensori collegati
contemporaneamente, sia posizionati in differenti punti di misura e/o su
differenti frequenze di lavoro e fondo scala.

Due microprocessori interni controllano tutte le operazioni interfacciando i
dati misurati con i PMM SWO02 Software di Acquisizione Dati e di
Presentazione Grafica, attivato su un Personal Computer dell'utente.Un
PMM SB-04 permette di collegare al Personal Computer sino a quattro
dispositivi per mezzo di fibra ottica , con una singola connessione RS232.
Sino a quattro SB-04 possono essere interconnesse tra loro per acquisire e
memorizzare contemporaneamente misure provenienti da un massimo di
sedici dispositivi di misura utilizzando solamente una porta seriale del PC.

Il PMM SB-04 Switching Control Box puo lavorare in congiunzione a diversi
sensori in un ampia gamma di frequenza e di livello, anche il misuratore
PMM 8053B pud essere connesso.

Di seguito ci sono alcuni esempi di connessione:

HP-102

Power
Supply/Charger EP-330

|:| 8053-GPS  EHP-50C

OR-03 8053 | | | |
CHG )
RS232

SB-04

PC
Optic Fibers
SWo02
RS 232

ouT

Power IN
Supply/Charger

Device 16
Device 15
Device 14
Device 13

YYyvy

SB-04 P Device 12
P Device 11
SEhr P Device 10
IN p Device 9
>
Supplied
Extension g .
Cables SB-04 P Device 8
P Device 7
- Device 6
p Device 5
SB-04 Device 4

Device 3
Device 2
Device 1

Yyvyvy

Optic Fibers
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7.9 Utilizzo del

modulo GPS
(fuori produzione)

7-24
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Dopo aver acceso I'SB-04, in questo esempio con 3 periferiche collegate
(8053, EHP-50G, 8053GPS), e awviato il programma 8053-SW02, nella
finestra principale verranno visualizzati dispositivi (Device) collegati all'SB-
04 (verranno visualizzati nelle caselle corrispondenti) e si settera
automaticamente con le varie configurazioni in funzione degli apparecchi
collegati.

H|=]| S]] [ united |[i73m22 |[os2s20m | [ ] o] Qe = o ] [
o% ._] SB-04 Rel. 1,15 30401/01

Pulsante Devicel. Questo pulsante da la possibilita di selezionare la
periferica (I'8053 con la relativa sonda) connessa sulla porta Devicel
dell’'SB-04.

%

123

Selezionando l'icona del Device 1 (1) , all'interno della quale appare l'icona
del PMM 8053, verra attivato I'8053 e il suo probe utilizzato per la misura
(HPO050) (11); verranno attivati lo Start Measure (4) , il Rcl Records (10) , il
Field Meter (12) e il Device Setup (14).

Prima di procedere alle misure € possibile attraverso il pulsante Setup (13)
settare le caratteristiche del grafico (all'interno del quale dovranno essere
selezionate in modo opportuno, nella finestra X,Y,Z Axis, le opzioni SHOW
e LOG). Mentre con Device Setup (14) verranno modificati i principali
parametri dell’l8053B (Filter, Frequency e Correction ON); per salvare le
impostazioni premere il tasto Save mentre per uscire occorre premere
nuovamente il pulsante Device Setup (14) .

P 3053

" Filter

I 10Hz 1 20Hz
® 40 Hz (180 Hz

" Freguency

h0.000 MHz

[ Comection OM

" Lirnit
Wim X ON
Save |
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Settate e salvate le impostazioni dell’'8053B, € possibile iniziare le
misurazioni premendo il pulsante Start Measure (4);

| i
flk""'"’-"-l"-mﬁ'm-w.f} lliJ
; v g Nl‘ﬂ""“'

hmw bl g e o

Il processo di acquisizione potra essere:

- sospeso con il tasto Pause (5);

- arrestato con il tasto Stop (6).

Quando la acquisizione & ferma sono abilitati i pulsanti Zoom Mode (7) ed
il pulsante Setup (13).

Selezionando il pulsante Zoom Mode (7) , si ha la possibilita di far muovere
il Marker (indicato nella figura con il triangolo blu) sul grafico dell'asse X o
Y o Z o sul grafico del valore totale isotropico e di espandere
orizzontalmente la misura visualizzata (ZOOM) con una definizione
migliore.

Lo zoom si attua posizionando (sull'asse precedentemente scelto), con il
mouse, il triangolo del Marker sul punto di inizio (freccia 1) e, mantenendo
premuto il tasto sinistro del mouse, trascinare il Marker, per un periodo non
inferiore ai 2 minuti, in modo tale da visualizzare due barre verticali che
aiutano la selezione sul punto di fine del tratto (freccia 2) che si desidera
espandere.

L |
e
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Rilasciando il tasto del mouse verra immediatamente espanso il tratto di
traccia selezionato.

Per ritornare alla visualizzazione normale deselezionare Zoom Mode (7) .

C di Pulsante Device2. Questo pulsante da la possibilita di selezionare la
' Eonpago'Gper periferica ("EHP-50G) connessa sulla porta Device2 dell’'SB-04.

Selezionando l'icona del Device 2 (2) , allinterno della quale appare l'icona
del’lEHP-50G, verra attivata I'EHP-50G e visualizzato il suo probe utilizzato
per la misura (EHP-50G stessa) (11), verra attivato lo Start Measure (4) ,
lo Spectrum Mode (10) , il Field Meter (12) e il Device Setup (14).

Prima di procedere alle misure € possibile attraverso il pulsante Setup (13)
settare le caratteristiche del grafico (all'interno del quale dovranno essere
opportunamente impostate, nella finestra X,Y,Z Axis, le opzioni SHOW e
LOG) mentre con Device Setup (14) verranno modificate i principali
parametri del’lEHP-50G (Span, Fields, Frequency e Limit); per salvare le
impostazioni premere il tasto Save mentre per uscire occorre premere
nuovamente il pulsante Device Setup (14) .

Frkd EHFE0

Cspan | [ Fields
1100 Hz —
() 200 Hz 100 ki dm
L €100 T
® 1 kHz O 1amT
O2 e " Frequency |
O10kHz @ wide
100 kHz o) s

™ Lirwik

""" RO
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Settate e salvate le impostazioni, € possibile iniziare le misurazioni
premendo il pulsante Start Measure (4);

g PO
vd‘»«‘mri iy ;Lﬂ‘lr.ﬂ.l'hm-v.[.rﬂmt et Y ATt

Terminate le misurazioni verranno abilitati i tasti Pause (5), Stop (6) e |l
pulsante Zoom Mode (7) e disabilitato il pulsante Setup (13). Selezionando
il pulsante Zoom Mode (7), si da la possibilita di far muovere il marker sul
grafico dellasse X o0 Y o Z o sul grafico del livello totale e di espandere
orizzontalmente la misura visualizzata (ZOOM) con una definizione
migliore; attiva, inoltre, la funzione Marker, gia illustrata nei paragrafi
precedenti.

che consiste nel posizionare (sul'asse precedentemente scelta), con il
mouse, il triangolo blu del Marker sul punto di inizio e, mantenendo
premuto il tasto sinistro del mouse, trascinare il Marker, per un periodo non
inferiore ai 2 minuti, in modo tale da visualizzare due barre verticali che
aiutano la selezione sul punto di fine del tratto che si desidera espandere.
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Rilasciando il tasto del mouse verra immediatamente espanso il tratto di
traccia selezionato.

Per ritornare alla visualizzazione normale deselezionare Zoom Mode (7) .

Terminate le misure con il pulsante Fields Meter (12) ¢ possibile notare il
livello del campo totale o il valore dei singoli assi.

2PMM 80535WO02 for Wind™~ 137.68 M=k 1.70 (May 2004)

[ 0% 137 685 V/m | UL ] e [T18]3]
Span [Fields

ol izl O 100Hz ® 1000%/m

x| z
32363 | 50810 123807 O 200Hz O 100 kK /m

® 500Hz O 00T
O 1 kHz Comt

O 2kHz "Frequency |
O 10kHz @® Wide
CH00kHz | © Highest

Lt

Save

1000

[ Piobe ] EAPS0 Mode SWZ Sampling Duration | | T
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ClipBoard |

Save |

Mentre con lo Spectrum Mode (10) € possibile visualizzare all'istante lo
spettro dellEHP-50G e settare il relativo Span e Fields.

Dopodiché, con il tasto Clipboard €& possibile catturare il solo grafico
mentre con il tasto Save si € in grado di salvare il grafico in formato BMP
sotto il quale verranno visualizzati il valore massimo (Highest), il valore
corrispondente al posizionamento del marker (Marker) e la larghezza di
banda per la misura (wideband oppure highest ); ovviamente, il tutto verra
espresso nell'unita di misura selezionata precedentemente.

“#EHP50 Spectrum =10 x|

0.1
0.0
%an [ Fields
= 100 Hz
Max | 13027 ¥/m EO00Hz (96993 % ® FiL @ 1000 V4m | O 1007
Marker 1.8286%/m |250,00Hz 0,006 % A\ G20 dB @ S00Hz OA00Km | O 1amT
Wide Band| 132.878V/m O1kHz BiMap———
) 2 kHz
10 kHz ClipE oard
100 kHz

EXIT |

Duration ‘ 1

| Probe | EHPS0 tode | SW02 Sampling

Con il tasto Save si possono salvare i grafici in formato BMP o TXT che
riportano anche il valore massimo MAX corrispondente alla posizione del
marker ed il valore totale (Highest o Wideband).

Save Spectrum ' x|
File Mame: Directories:
[Untitied. BMP c:\B053sw02
H0hz.bmp = e Cancel |

Type OF Files:

= 8053sw0?

Drives:

Bitmap Spectlum[‘_BMP:;I

TABLE Spectrum(=.TXT]

== -

8053-SW02
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Riportiamo un esempio di file salvato in formato BMP:

........ [} L e e e B
"""" ‘ﬁﬁ |
G i I it e w9
T T e I e . on

Marker: 16269 V/m at: 250,00 Hz (D003 %] (-51.0dB]
Highest: 105,05 ¥/m at: 50,00 Hz  [96.297 %) Wideband: 107,150 ¥/m

Il seguente esempio riporta invece un file salvato in formato TXT ed aperto
con una applicazione WORD:

EHP50 Spectrum 06-23-2004 17.22.26

Hz Vim
5,00 0,1345
6,25 0,0941
7,50 0,0672
8,75 0,0941
10,00 0,0672
11,25 0,0941
12,50 0,0672
13,75 0,0672
15,00 0,0672
16,25 0,0672
17,50 0,0807
18,75 0,0941
20,00 0,0672
21,25 0,0538
22,50 0,0672
23,75 0,0807
25,00 0,0672
26,25 0,0807
26,25 0,0807
27,50 0,0672
28,75 0,0672
30,00 0,0672
31,25 0,0672
32,50 0,0672
33,75 0,0672
35,00 0,0672
36,25 0,0538
37,50 0,0538
38,75 0,0538
40,00 0,0538
41,25 0,0538
42,50 0,0672
43,75 0,0807
45,00 0,1076
46,25 0,1210
47,50 11,7916
48,75 68,8538
50,00 111,0454
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Modulo GPS

Pulsante Device3. Questo pulsante da la possibilita di selezionare la terza
periferica (nel’esempio: 8053-GPS) connessa sulla porta Device3 dell’'SB-
04.

SE-04 Fel 1.15 2040 "o

Selezionando l'icona del Device 3 (3) , all'interno della quale appare l'icona
del Satellite, verra attivato I'8053-GPS e nell' Active probe (11) verra
visualizzata la scritta Unlock se il GPS sta cercando la posizione esatta.
Saranno disabilitati i pulsanti Start Measure (4), Pause (5), Stop (6),
Zoom Mode (7), Fields Meter (12) e Device Setup (14) mentre verra
abilitato il pulsante Satellites (10).

=] = I = I | | e o I . e ] (urieck [ 1 [8]
i KN 155] 3aPs

Nel momento in cui il dispositivo si aggancera e riconoscera una posizione
valida. per la misura, nell’Active probe (11) verra visualizzata la scritta
LOCK.

CH2GPE [FDOP= 2.3)

H|=| &[] [ unied ] [23r0s ] [ioizenot | [ ] o] o) [Q[EEEE[E) oo
i) BN EEE 23

Solo in quest'ultimo caso & possibile effettuare la misura, infatti, saranno
abilitati i pulsanti Start Measure (4), Zoom Mode (7), Fields Meter (12) e
il Device Setup (14).

Prima di procedere alle misure & possibile attraverso il pulsante Setup (13)
settare le caratteristiche del grafico (all'interno del quale dovranno essere
impostate, nella finestra X,Y,Z Axis, le opzioni SHOW e LOG).

Con il pulsante Satellites (10) si aprira la seguente finestra:
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w GPS [_ (O] =]
rutc PDOP — [[Latitude —— [(Longitude
28/09/2001 | 144403 | [ 23 | [ 44°04' 29" 60N | [ 08°09°36"04E |

G llation [ Satellite Info
[ Satld | Level | Status |

L0 /00 sE
li SearcPE
7 NN 00 nUsE
li Searching
% N nhUsE
i Ii Searching
2 I st

Searching

Searching
Stand-By
Searching
Stand-By
Searching
Stand-By
Searching
Stand-By

La riga in alto visualizza le informazioni ricevute (gruppo data-orario, qualita
delle indicazioni, posizione): UTC con la relativa data ed ora, PDOP,
Latitudine e Longitudine. In basso a sinistra verra visualizzata la
costellazione (Costellation) la quale mostra la posizione dei satelliti (che
sono individuati con un cerchietto con un proprio numero di identificazione)
prendendo come punto di riferimento il punto cardinale Nord (N); invece,
accanto alla costellazione sono visualizzate le informazioni principali
riguardanti ognuno dei satelliti (Satellite Info), ossia, il numero di
identificazione (Sat Id), il livello del segnale ricevuto (Lev) e lo stato attuale
(Status) che pud essere: Searching (scritto in nero) quando si sta
cercando il Satellite, WEAK (scritto in rosso) indica che il satellite & stato
trovato ma con un segnale debole, Decoding (scritto in verde chiaro)
quando il GPS sta decodificando il satellite, StandBy (scritto in blu) quando
e in attesa e In USE (scritto in verde scuro) quando il satellite & stato
agganciato. Cliccando su Exit si ritorna alla videata principale di misura.
Dopo aver controllato il numero, la posizione e lo stato dei satelliti, settare,
con i corrispondenti Device Setup (14), le impostazioni principali delle
sonde collegate all'SB-04; riselezionare nuovamente il pulsante relativo al
GPS dopodiche iniziare le misurazioni premendo il pulsante Start Measure
(4) il quale abilitera i tasti Pause (5) e Stop (6).
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Terminate le misure, nella finestra principale verranno visualizzati entrambi

i grafici: cliccando il tasto £2#| & possibile ingrandire su tutta la finestra
principale il grafico scelto;

i
!

RO P e S O

in questa maniera verra attivato il pulsante Zoom Mode (7), il quale da la
possibilitd di far muovere il marker sul grafico dell'asse X o0 Y o Z o sul
grafico del modulo e di espandere orizzontalmente la misura visualizzata
(ZOOM) con una definizione migliore.
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Attiva, inoltre, la funzione Marker che consiste nel posizionare (sullasse
precedentemente scelta), con il mouse, il triangolo del Marker per ottenere
un’indicazione dettagliata delle misure memaorizzate, istante per istante.

R Gy L e S

Per effettuare lo Zoom si agisca come descritto in precedenza, puntando il
Marker sull'istante di inizio, mantenendo premuto il tasto sinistro del
mouse, trascinare il Marker per un periodo non inferiore ai 2 minuti, in
modo tale da visualizzare due barre verticali (indicate nel disegno
sottostante con le lettere 1 e 2) che aiutano la selezione sul punto di fine
del tratto che si desidera espandere.

R P p AR N T

1 2

Rilasciando il tasto del mouse verra immediatamente espanso il tratto di
traccia selezionato.

Per ritornare alla visualizzazione normale deselezionare Zoom Mode (7) .
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Il solo grafico attivo potra essere salvato cliccando sull'icona Save Files

, dopodiché, si entrera nella finestra File Save As, si digitera il nome
del file seguito dall'estensione .RS2 (Draft) o .P53 (Panel) o .Bmp (BitMap)
o0 .Txt (ASCII). Se al file non verra attribuito nessun nome si salvera in
default con il nome corrispondente al canale su cui & connesso (se, ad
esempio il Device utilizzato € CHL, il file si chiamera CH1.txt).

File Save As
File Hame: Directornies:
|1 minuto. TXT | c:hprogra”1\prodot™1\progri
- Iminuto. i | [= progra™1 - Cancel |
= prodot™1
(== progra™
B W
= =w02
= 8053
#= 8053sw™1
Type OF Files: Drives:
[ascl (=TxT) = [=Ee =]

Oltre ai livelli letti con la sonda, nel file verranno salvate anche le
informazioni relative alla posizione in cui si trovava tale sonda. Quindi,
guando sara richiamato il file in formato TXT (formato ASCII) si leggera una
pagina con i dati sia del livello letto, ma anche con i dati del GPS ossia
Latitudine, Longitudine, PDOP e UTC (Universal Time Coordinated, ovvero
gruppo data-orario corrispondente al meridiano di Greenwich).

&% Ch_1 - Blocco note =] B3
File Modfica Cerca 2
HH 8053SH02 for Windows =
Mame: ©Ch_1 Date: 10-03-2001 Time: 16:84:54
Probe HP 050 Hode:SWB2 Sampling
Linit = 0.855 wuT
Time Lev uT X ouT ¥ ouT z T Latitude Longitude  PDOP ute
] * 0.082 0_oug 0_ouz 0_e5y 4408 20796 08209°36"66E 2.3 14:35:25
1 = 0.083 0.042 0.039 0.059 K4204 207 06H 08209°36"67E 2.3 14:35:26
2 = 0.087 0.045 0.045 0.055 K404 20796 08200°36"68E 2.3 14:35:27
3 * 0.087 0_ou0 0_ous 0_062 H4204° 207 96N 08209°36"69E 2.3 14:35:28
I * 0.088 0_oug 0_oug 0.061 4400420795 08209°36"7BE 2.3 14:35:20
5 = 0.089 0.040 0.048 0.055 420420705 08209°36"71E 2.3 14:35:30
6 = 0.090 0.042 0.048 0.053 K404 209K 68200°36"72E 2.3 14:35:31 _|
7 * 0.085 0_059 0_ous 0_ous B4204° 207 94N 08209°36"73E 2.3 14:35:82
8 = 9.084 0.852 0.044 0.846 4204297 94N 08209°36"73E 2.3 14:35:32
9 = 0.084 0.052 0.0u4 0.046 K404 207 0% 08200°36"73E 2.3 14:35:32
18 = 0.084 0.052 0.0un 0.046 ¥4004° 20793 68200°36"75E 2.3 14:35:35
11 * 0.083 0_ouu 0_ou0 0.056 B4204° 20792 08209°36"76E 2.3 14:35:36
1z = 0.085 0.049 0.041 0.062 4420429792 08209°36"76E 2.3 14:35:37
13 = 0.087 0.048 0.0u4 0.058 420420793 08200°36"74E 2.3 14:35:38
14 * 0.089 0_043 0_ous 0.060 B4204° 29791 08209°36"78E 2.3 14:35:3¢
15 * 0.088 0_0u1 0_ou7 0_057 44204 20701 08209°36"79E 2.3 14:35:40
16 = 0.089 0.042 0.047 0.059 K4204° 20700 08209°36"81E 2.3  14:35:41
17 = 0.084 0.056 0.049 0.0u4 K404 20" 80N 08200°36"83E 2.3 14:35:42
18 * 0.087 0_058 0_ouy 0.051 — - —— -— -— 99.9 14:35:42
19 * 0.083 0_e5y 0_ou3 0.051 - - - -- -- -- 99.9 14:35:42
20 = 0.086 0.058 0.035 0.055 R - -- -- 99.0 14:35:42
21 = 0.084 0.048 0.038 0.057 - - = —- -— -— 99.9 14:35:42
22 * 0.086 0_050 0_ou0 0_057 4420429790 08209°36"82E 2.3 14:85:47
23 = 0.086 T 0_euz 0_657 K404 20708 08209°36"83E 2.3 14:35:48
2y = 0.088 0.047 0.045 0.060 -— - - -- -- -- 99.9 14:35:4g
4 | w2

Durante le misurazioni pud accadere che il segnale diventi debole e,
conseguentemente, il GPS entri in stato di Unlock; in questo caso, la
misura prosegue fino al suo termine senza alcun problema, infatti,
allinterno del file di archivio dati (salvato in formato Txt), nei secondi
corrispondenti a tale stato vengono segnati i livelli misurati dai rispettivi
assi; invece, all'altezza della longitudine e della latitudine vengono segnati
tre trattini (cid sta ad indicare l'impossibilita del GPS nel leggere le
coordinate) mentre il PDOP, che indica la diluizione della precisione della
posizione, assume il valore massimo (in questo caso il valore massimo &
99.9). Piu tale valore € basso e piu l'indicazione € da ritenersi precisa.
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7.10 Utilizzo con

diverse sonde

7-36
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Quando sono collegate due o piu sonde di acquisizione al’'SB-04, nel
momento in cui viene lanciato il pulsante Start Measure (4) nella
schermata principale appariranno due o piu grafici. Comincera I'operazione
di misura di tutte le sonde, verranno disabilitati i pulsanti Start Measure (4),
Zoom Mode (7), Redraw (8), Comment (9), Setup (13) e il pulsante di
registrazione dati (10) (la cui icona cambia a seconda della sonda
selezionata). Terminata I'acquisizione rimarra disabilitato solo il pulsante
Zoom Mode (7) e nella schermata principale compariranno i seguenti
grafici;

Per salvare entrambi i i rafici (possono essercene fino ad un massimo di

16), cliccare sull'icona ; si entrera nella finestra File Save As, digitare il
nome del file (File Name) seguito dall’'estensione .BS2 (Set Of Draft) che
conterra lintero set di diagrammi, selezionare la corretta cartella di
destinazione, controllare il driver esatto e cliccare su Ok. Per salvare un
solo singolo grafico, cliccare sul pulsante Load] (situato in alto a sinistra di
ogni grafico);
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in questa maniera verra visualizzata nella finestra principale l'intero grafico
selezionato.

Il solo grafico attivo verra salvato Cliccando sullicona Save Files ,
dopodiché, si entrera nella finestra File Save As, si digitera il nome del file
seguito dall’estensione .RS2 (Draft) o .P53 (Panel) o .Bmp (BitMap) o .Txt
(ASCII). Se al file non verra attribuito nessun nome si salvera in default con
il nome corrispondente al canale su cui & connesso (se il Device utilizzato &
CH1, il file si chiamera CHL1.txt).

Quando viene premuto il tasto _Load] per iniziare [I'operazione di
visualizzazione o salvataggio di un singolo grafico, vengono disabilitati i
pulsanti Start Measure (4) , il Field Meters (12) , il probe (11) e il pulsante
di registrazione dati (10) (la cui icona cambia a seconda del tipo di

sonda). Inoltre, sparisce il tasto JLosd| , al posto del pulsante Open Files

compare il tasto Back to Bloc E5) che da la possibilita di ritornare nella
modalita multi grafico.
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7.11 Attivazione del Limit
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Se la funzione Limit viene abilitata, & possibile definire per ogni sonda un
proprio limite come nel seguente esempio.

HP 102

Ptk OFR2 Repeater

"~ Filker

) 10Hz ) 20Hz
@ 40Hz O 80Hz

I Frequency

50.000 MHz

[ Comection O

™ Lirmit

an Eon

Quando il campo misurato da una qualsiasi sonda eccede il proprio limite
predefinito, il software 8053-SWO02 eseguira le seguenti azioni:

- verra visualizzato un messaggio di allarme sul PC
- la tensione presente sul piedino 4 della porta seriale utilizzata per
comandare I'SB-04 invertira la sua polarita.

I messaggio sara del tipo:

PHMM EHPS0 [ 2]

LIMIT
OVERCOME

La finestra grigia mostra il sensore utilizzato il cui allarme & stato superato,

ed a quale canale la sonda o il ripetitore ottico & stato collegato al
commutatore SB-04.
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7.12 Scaricamento dati
del PMM 8053B

7.13 Uso del’'SW-02 con
8053B

Terminate le misure & possibile scaricare i dati memorizzati nel logger del
Misuratore di Campo portatile PMM 8053B tramite il programma Logger
Interface fornito in dotazione con lo strumento. Dopodiché, con il pulsante
Rcl Records (10) €& possibile richiamare i dati scaricati e salvarli nel
formato di acquisizione diretta (.RS2) e di visualizzarli ed analizzarli
graficamente con il software PMM SWO02.

Inoltre, i grafici corrispondenti ai record appartenenti alla modalita
Spectrum, possono essere catturati in formato BMP con il pulsante
Clipboard

Terminati i collegamenti del PC con il misuratore 8053B, selezionare e
cliccare con il mouse sull'icona:

BE 3053-5W02 FORWIN

attraverso la quale verra avviata la schermata principale del programma. A
questo punto non rimane altro che seguire le istruzioni inserite nei paragrafi
precedenti ed assicurarsi che la porta seriale usata dal software 8053-
SWO02 sia quella a cui si € collegato il PMM 8053B.

In funzione del sistema operativo utilizzato, Iicona visualizzata potrebbe
essere di questo tipo:
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7.13.1 Logger Interface
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La funzione Logger Interface viene usata per trasferire tutti i file presenti
nella memoria del PMM 8053B al PC. Se ¢ stata usata la sonda EHP-50G
nella modalita Spectrum, € possibile scaricare, in formato BMP, anche tutti i
grafici spettrali eventualmente memorizzati all'interno dell’'8053B. Vedi
istruzioni operative del PMM 8053B.

Per trasferire i record contenuti nell’'8053B, premere il pulsante RCL
Records, il quale, dopo la scansione, visualizzera tutti i record con la
relativa modalita, che cambiera a seconda del settaggio effettuato nel
Logger dell’'8053 al momento della acquisizione dati, e la corrispondente
data di creazione.

Nel caso in cui la I'8B053B contenga dei file salvati con I'analisi spettrale
(Spectrum mode), il pulsante Clipboard verra abilitato in modo tale da
poter permettere di copiare negli appunti di Windows il grafico in formato
BMP.

& 8053 Logger Interface [_[o[]
(4

No Comment
[Twe | BB
16.02.41 [Mode: | Specium
21.09.01 b5 e i 90 s e e
11.10.01 11.50.31 213 =

Rec

Date Time  Duracion
01.06.01 15.54.32 3z s
01.06.01 15.57.12 EERE

#
1
z
3
4 01.06. & 5
5
6
2

[ Probe: | EHP 50

Clipboard || Save | | Exit
Fighest Level 17,80/ 2 60.0F2
S 1 kHe

[ Al Records Downloaded
EHF 50 01/06/01 160205

- "
AR

Ho Comment

] i a1

In tutte le altre di modalita di acquisizione, il pulsante Clipboard verra

disabilitato.

& 8053 Logger Interface =
Rec # Date Time Duration [ibs
1 01.06.01 15.54.32 32 = No'Eo_mr_trent' |
Z o1.06.01 15.57.1Z2 39 s
3 | Wik | 11.50.31
4 ! [rate: ! 111001
e | Mode: | anual
G
s | Duration: | 213z
| Probe: | EP 330
! Avg: ! 1.61 ¥/m
[ &l Records Downloaded Elipboard | Save | Exit |

In seguito, i grafici delle misurazioni effettuate salvati nel PC, potranno
essere richiamati in con lo stesso programma.
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7.13.2 Acquisizioni dati

D]

=PHM 30535W02 for Windows Releasze 1.71 [June 2004]

o

| Frote || EP 330 Mode Sw/02 Samping Duration | | 1"

Con il misuratore 8053B collegato al PC, via cavo o fibra ottica, & possibile
iniziare una nuova acquisizione premendo il pulsante Play che dara la
possibilita di veder I'andamento dei valori acquisiti dalla sonda in un
determinato tempo; dopodiché si potra procedere alle operazioni descritte
nei capitoli precedenti.

E’ inoltre possibile abilitare contemporaneamente la funzione Field Meter
(barra analogica).

=PHH 30535W02 for Windows Releaze 1.71 [June 2004)

oo

o

14k 18k1430"

| Probe | | EHPED Mode 305 Sampling Duration | 151430
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7.13.3 Limite

CENoTe

Uscire dal programma

7-42 8053-SW02

Se la funzione Limit € stata attivata, il software mostrera un messaggio di
superamento ogni qualvolta il campo eccede il limite impostato.

| 8053

LIMIT
OVERCOME

Contemporaneamente all'apparire del messaggio di su peramento del
limite, il software 8053-SWO02 invertira la polarita della tensione
presente sul piedino 4 del connettore seriale del P C a cui e stato
collegato il PMM 8053B.

Questo segnale potra essere usato per comandare dispositivi esterni
collegati al piedino 4 del connettore RS232 del PC (lampade, sirene ecc.).
Se la comunicazione tra PC ed 8053B si dovesse interrompere, il software
genera il seguente messaggio sullo schermo del PC:

o Cannot feel PMM8053  ---------]
dany rmore
Recording is PAUSED

Se la comunicazione seriale si ripristina nuovamente, verra mostrato il
seguente messaggio:

Premere PAUSE per continuare I'acquisizione.

Quando si esce dal programma, apparira la seguente finestra:
PMM 80535W02 for Windows

& Are ou Sure YouWant To Exit?
Annulla |

Premere OK per uscire dal programma.
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8 - EHP-50G Analizzatore di Campi
Elettrici e Magnetici a bassa frequenza

8.1 Introduzione Questa sezione illustra linstallazione e l'uso dell'analizzatore di Campi
EHP-50G Elettrici e Magnetici EHP-50G con '8053B/8053 Display.

L'EHP-50G €& un sensore-analizzatore isotropico di campi elettrici e
magnetici con acquisizione simultanea sugli assi X, Y e Z e nel range di
frequenza 1 Hz 400 kHz.

L’EHP-50G e gestito internamente da un microprocessore che controlla
tutte le funzioni principali, dalla carica delle batterie alla comunicazione
seriale con l'unita DSP.

L’analizzatore incorpora una E2PROM che memorizza il numero di serie, la
data di taratura, i fattori di calibrazione e la versione Firmware e FPGA.
Un'interfaccia ottica permette il collegamento all’'8053B/8053 Display o al
Personal Computer per l'acquisizione dei dati e la visualizzazione delle
misure in formato testo o tabella.

L'EHP-50G ha anche una modalita di funzionamento Stand-Alone che
consente di acquisire e memorizzare i dati nella memoria interna fino a 36
ore senza I'utilizzo dell’8053B.

Per maggiori informazioni sulluso con Personal Com puter o in
modalita Stand-Alone fare riferimento al manuale o erativo del’lEHP-
@TE P
50G.
Analog Inputs
DSP ()
————— cPU | e O
ower Supply
Ry + Battary charger, + Ram, R§-232 [ ES‘_D =il @
|Tem"e“"“'e Sormar EEPROM, DSP Inferface DSP @
(=
(=)

L DSP
Charger connector T [SS; o

On/Off button
LED data
Optical Senial port

Fig. 8-1 Schema a blocchi dell'analizzatore EHP-50G

Y

L’EHP-50G é alloggiato in un involucro cubico di plastica di piccole
dimensioni dove sono presenti i sensori magnetici ed elettrici formati
rispettivamente da tre bobine ortogonali fra loro e tre condensatori paralleli
anch’essi ortogonali tra loro e opposti a quelli magnetici. Sulla parte
inferiore & presente un inserto per il fissaggio del supporto e un pannello
per la connessione della fibra ottica, la carica delle batterie,
I'accensione/spegnimento e la visualizzazione dello stato di funzionamento.

Documento 8053BIT-30929-3.27 - © NARDA 2023
EHP-50G 8-1



narda A

Safety Test Solutions

8.2 Specifiche EHP-50G

Quando non specificato diversamente, le seguenti specifiche sono riferite

ad una temperatura ambiente di 23°C ed una umidita relativa del 50%.

TABELLA 8-1 Specifiche Tecniche dell'Analizzatore d i campi Elettrici e Magnetici PMM EHP-50G
Campo Elettrico | Campo Magnetico Ingresso AUX (MMCX Zin 1kW)
I ™#$% &% #
() *+")
1) )
") )
. mHS &
0 " #""$ % "#& TH
"H&" "% " " (#) * " $
0 !
0 + +,-+./ 0012 34 % " $"%% $ #
0 5%) """ ™ A
-1 2 2 2 2 2 2 2
' " 5 "t $
% /I5- 6 7 5% ) "$ "8 #&9"
4& /5-
2 ( # " # 3 <=
1> ?, # @ 2,
!!((("L / 3 , > ?, # @ 2, @ > 5 H@ @ 2
O / - @> 7 # 7 > 7 # 7
I3 @ > 7 # 07 @ > 7 # 07
0>0>0
&
5 2 +
- +# (" A
6 59B"+ 2#"% #'%C"
- Do # " #
PR
' L #
- E.2 +F %"#% 5
2 + #H(%%" # <% 1 % # (" 4 < ( % 1
- 7 % %G H% . #HGH# % G#H" # 4 .
- 8 5 "% 1%% ™
' @ ?,
9 |/ 07
' @ 2,
' @ ?,
I#&"™& " " " "H# " #
# & " "#$'8C"
+ E5-B "$ 1#) $ B "&"# SHT NS %N("% MH(#'% X /5- £
Bl C#" 5" # GG" i $2"$ e % '"'& &% $"" HGH % "("#.2% $
$'8 " #% ("&HH#S " #'S# #" # "G
+ #G # %%

"% "C# "
%

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso

8-2 EHP-50G
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8.3 Tipica incertezza e
anisotropia per la
EHP-50G

Le incertezze dichiarate in questo documento sono state determinate
conformemente al documento EA-4/2 [4] ed espresse come incertezza
estesa ottenuta moltiplicando lincertezza tipo per il fattore di copertura

k=1.96, corrispondente al livello di fiducia di circa il 95% .

8.3.1 Misura
dell'incertezza
dellEHP-50G
(modalita Spectrum)

L'incertezza espansa totale, riportata nelle tabelle sottostanti, € dovuta ai
contributi di linearita, isotropia, risposta in frequenza, temperatura, umidita
relativa e con o senza il contributo dell'incertezza di calibrazione.

Sensore magnetico ®

Incertezza estesa totale (k=1.96)

Gamma dei livelli
di induzione
magnetica

senza il contributo
dell'incertezza di
calibrazione Ut enpsoc (%)

con il contributo
dell’incertezza di
calibrazione Urot (%)

50 nT a < 100 uT 2.4 3.1®

Frequenza 50/60 Hz
100 pT a 3000 pT 2.6 43@
Frequenze da 5 a 40 Hz 50 nT a10.0 uT 5.2 590
Frequenze da 40 Hz a 100 kHz 50 nT a10.0 uT 4.8 560
Frequenze da 100 a 400 kHz 50 nT a10.0 uT 75 810

(1) 1 bilancio di incertezza & valutato per una temperatura ambiente di (23 +/- 4) °C, ed una umidita relativa di (50 +/- 5) %.
L'incertezza estesa per la densita di flusso di campo magnetico, per valori prossimi a 50 nT, & calcolata con il contributo

trascurabile del rumore.

(2) Lincertezza estesa di calibrazione U -, usata & del 2,0%

(3) Liincertezza estesa di calibrazione U -, usata & del 3.0%

(4) Lincertezza estesa di calibrazione U -, usata & del 3.5%

Sensore elettrico ®

Gamma dei livelli di
campo elettrico

Incertezza estesa totale (k=1.96)

senza il contributo
dell'incertezza di
calibrazione Ut enpsoc (%)

con il contributo
dell'incertezza di
calibrazione Urot (%)

1V/ma 1000 V/m 6.9 7.5

Frequenza 50/60 Hz
1V/ma <40 kV/m 7.6 8.1®
Frequenze da 5 Hz a 100 kHz 1V/ma < 1000 V/m 8.8 103 ™
Frequenze da 100 a 400 kHz 1V/ma < 1000 V/m 9.4 10.8 ™

(5) Il bilancio di incertezza & valutato per una temperatura ambiente di (23 +/- 4) °C, ed una umidita relativa di (50 +/- 5) %

(6) Lincertezza estesa di calibrazione U cal Usata e del 3.0%

(7) Lincertezza estesa di calibrazione U cal Usata e del 5.5%

EHP-50G
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8.3.2 Note integrative

a) Se disponiamo di un certificato di taratura con diversi valori di
incertezza rispetto a quanto riportato nelle note precedenti, al fine di
calcolare l'incertezza totale Uror, l'incertezza di taratura deve essere
tenuta in considerazione:

Usror =1.96 '\{{”r EHP 50 f gy y

(19 FHRSD A b
dove < =359Y @ lincertezza standard
(tr zgpsg “YUr gapse [ 1.96)

U, € lincertezza standard
( uCaI= UCal /k)
dove U, & l'incertezza estesa riportata sul certificato

e k é il fattore di copertura riportato sul certificato (di solito
k=2 0 1.96)

La somma quadratica € considerata come precauzione in quanto
lincertezza U, € aggiunta quadraticamente ad un’incertezza che & gia
combinata.

b) Quando la temperatura ambiente &€ maggiore di 23 °C, il contributo dovuto
alla temperatura deve essere aggiunto quadraticamente all'incertezza.

Esempio: per campi magnetici, se la temperatura ambiente & di 43°C,
otteniamo una variazione di 20°C in confronto ai 23°C. Si ottiene quindi una
variazione di 0,26 dB ( 0.013 dB / °C ) equivalente a 3,04% e,
presupponendo una distribuzione rettangolare di probabilita, l'incertezza
standard é del 1.755% (= 0,0304 / /3).

Assumendo un’incertezza estesa Urtot =2.4%,

. 0.024 ° 2
u'.. _1.96-\/T +(0.01755)* @0.042 -

La somma quadratica & considerata come precauzione in quanto l'incertezza
dovuta alla temperatura & aggiunta quadraticamente ad un’incertezza che é
gia combinata.

Simile ragionamento puod essere fatto nel caso in cui 'umidita relativa superi
il 50%.

EHP-50G
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8.3.3 Misura L'incertezza totale derivata dai contributi tipici di linearita, anisotropia,
dell'incertezza temperatura e umidita relativa.
del’EHP-50G
(modalita Weighted Peak)
Sensore magnetico Incertezza estesa totale %
Frequenze da 15 Hz a 100 kHz 4.6
Frequenze da 10 Hz a 300 kHz 7.1
Frequenze da 3 Hz a 300 kHz 8.6
Sensore elettrico Incertezza estesa totale %
Frequenze da 15 Hz a 250 kHz 8.3
Frequenze da 3 Hz a 300 kHz 9.7
@ Sotto i 3 Hz e sopra i 300 kHz, l'incertezza aument ata di 0.85 dB (filtro
NOTE passa banda non considerato)

EHP-50G 8-5
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8.3.4 Anisotropia

1) Lo standard IEEE 1309 [3] definisce I'anisotropia (A) come la massima
deviazione dalla media geometrica del valore massimo e minimo quando il
sensore viene ruotato sul suo orto-asse (e.g. "manico virtuale") come
mostrato nella figura sottostante.

S .
A=20%og,, ——=— dB equazione. (1)
Smax >(Smin
dove S é il valore del campo misurato V.i,'m'a,

Handle

[2a)
g =sin"'| X =54.7°
{ﬁa»

2) La norma internazionale IEC 61786 [2] "Measurement of low-frequency
magnetic and electric fields with regards to exposure of human beings -
special requirements for instruments and guidance for measurements” non
definisce il fattore di anisotropia, ma suggerisce, per le sonde triassiali, la
taratura di ogni singolo asse previo allineamento rispetto al vettore di
campo.

Il certificato di taratura dovrebbe anche riportare la misura del fattore di
taratura per una specifica posizione del sensore, quando i tre sensori di
campo X, Y e Z misurano approssimativamente la stessa intensita di
campo.

Seguendo tali suggerimenti alcuni laboratori calcolano il massimo e |l
minimo valore tra i fattori di taratura di ogni singolo asse e della misura
totale e riportano il valore di anisotropia usando I'eq. (1).

3) Noi calcoliamo Il'anisotropia in riferimento all'eq. (1) ma usiamo un
insieme di misure che coprono 4p steradianti.

X

Fig. 8-2 Misurazioni 3D del sensore magnetico

Ogni “x marker” della figura 8-2 indica le coordinate superficiali delle
coordinate sferiche (r, g, /).

L'anisotropia viene valutata calcolando il fattore di taratura, rappresentato da
r, ogni 30 gradi di variazione degliangolig e /.

| tipici valori di anisotropia sono del 1,4% (0,12 dB) per il sensore magnetico
e del 6,5% (0,54dB) per il sensore elettrico.

L'anisotropia cosi calcolata € sicuramente peggiore rispetto ai casi sopra
descritti , ma & piu rappresentativa dell'anisotropia del sensore.
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Una buona valutazione dell'anisotropia di una sonda di campo dovrebbe
essere effettuata in un luogo in cui tutte le seguenti condizioni siano
soddisfatte:

- Campo lontano

- Onda piana

- Campo uniforme

Anche se queste condizioni non possono essere mai ottenute, la
valutazione dell'anisotropia per le nostre sonde mostra risultati vicini a quelli
ideali.

L’EHP-50G ¢ alloggiato in un piccolo involucro cubico di plastica. Sulla parte
inferiore e presente un inserto per il fissaggio del supporto e un pannello per
la connessione della fibra ottica, la carica delle batterie,

Magnetic Y-axis

Magnetic X-axis

Electric X-axis

Electric Y-axis

Fig. 8-3 Assi EHP-50G
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Come raffigurato in Fig. 8-3, i tre sensori magnetici ed elettrici sono
posizionati circa 9mm sotto la superficie esterna dell'involucro e formati
rispettivamente da tre bobine ortogonali fra loro e tre condensatori paralleli
anch’essi ortogonali tra loro e opposti a quelli magnetici.

Quando si misurano campi lontani, la struttura cubica del’lEHP-50G con i
sensori in prossimita di ogni faccia mostra lo stesso comportamento di un
analizzatore con i sensori posizionati al centro. Questo offre la possibilita di
valutare anche campi molto vicini, pur con tutte le limitazioni che cio
comporta, sapendo esattamente dove si trova il singolo sensore e
permettendo di minimizzare il contributo degli altri.

Riferimenti:

1] ISO/IEC “Guide to the expression of uncertainty in measurement” JCGM 100:2008 GUM 1995 with
minor correction — International Organization for Standardization.

[2] CEI-IEC 61786-1 ed. 1.0 “Measurement of DC magnetic, AC magnetic and AC electric fields from 1
Hz to 100 kHz with regard to exposure of human beings — Part 1. Requirements for measuring
instruments.

[3] IEEE Std 1309™-2005 (revision of IEEE Std 1309-1996) “IEEE Standard for Calibration of
Electromagnetic Field Sensors and probes, Excluding Antennas, from 9 kHz to 40 GHz".

[4] EA European co-operation for Accreditation — Public Reference EA-4/02 M:2013
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8.3.5 Livello di Sovraccarico
Overload Level EHP-50G (B Field, RMS)

1000 mT
~
~ Damage Level
N
N
\ .
\\ — — Spectrum and other Weighted
\\ Peak Standards (Range 10 mT)
\\ —-—Weighted Peak Standards ICNIRP 1998 GP,
100 mT N ICNIRP 2010 GP (Range 10 mT)
N

omr N,
N

1mT
0.1 mT
1Hz 10 Hz 100 Hz 1000 Hz 10000 Hz 100000 Hz
Fig. 8-4 EHP50G Livello di Sovraccarico (Campo magnetico Mode B, RMS)
Overload Level EHP-50G (E Field, RMS)
1000 kv/m
— Damage Level
— — Spectrum (Range 100 kv/m)
-+ =+ Weighted Peak (Range 100 kV/m)
100 kV/m
10 kV/m
1 kV/m
0.1 kv/m

1Hz 10 Hz 100 Hz 1000 Hz 10000 Hz 100000 Hz

Fig. 8-5 EHP50G Livello di Sovraccarico (Campo Elettrico, RMS)
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8.4 Pannello EHP-50G

1 Legenda:

3
=\ #“Ié._ = | 1. Led

OPTIC LINK

Q 2. Connettore carica batterie

POWER CHAHG;H\Z 3. Pulsante di accensione/spegnimento

Fig. 8-6 Pannello EHP-50G 4. Connettore fibra ottica

8.5 Accessori standard
del PMM EHP-50G

8.6 Accessori opzionali
del PMM EHP-50G

Gli

accessori inclusi con lo strumento EHP-50G sono:
FO-8053/10 Cavo in fibra ottica (10m);

FO-10USB Cavo in fibra ottica (10m);

Carica batterie con adattatore italiano di alimentazione;
USB-OC convertitore ottico-USB;

Supporto in plastica;

Connettore ottico di corto circuito;

Mini treppiede;

Manuale Operativo incluso nel supporto software;
Certificato di calibrazione.

| seguenti accessori possono essere ordinati come opzioni:

EHP-50G

FO-10USB Cavo in fibra ottica (10m);
FO-8053/10 Cavo in fibra ottica (10m);
8053-BC Carica batterie addizionale;
8053-CA Adattatore per accendisigari;
8053-0OC convertitore ottico-RS232;
USB-OC convertitore ottico-USB;

TR-02A Cavalletto di supporto;

TT-01 Supporto telescopico con borsa.
PMM 8053B Misuratore di Campi portatile
PMM 8053 Display
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8.7 Carica delle batterie L’analizzatore EHP-50G e corredato di batterie ricaricabili Li-lon interne che
possono essere ricaricate con il carica batterie fornito in dotazione (il
modello & lo stesso fornito con I'8053B).

Per avere la massima autonomia dalle batterie interne € consigliabile
completare un ciclo di carica completo prima di utilizzare I'analizzatore.

Connettere sempre il carica batterie alla presa di alimentazione prima

@ di connetterlo allEHP-50G.
NOTE Il carica batteria ha un circuito interno di protez ione che interrompe

I'erogazione di corrente se non viene rilevato alcu n carico sull'uscita
in fase di ricarica.
Carica batterie:

uscita: DC, 10 * 15V, ~ 500 mA
Connettore: - +

Al fine di preservarne le caratteristiche €& opportu no ricaricare

@ completamente le Dbatterie prima di periodi di inuti lizzo
NOTE dell’'apparecchio superiori a 4 mesi. Per periodi su  periori si

suggerisce una ricarica ogni quattro mesi.

II' minimo livello di tensione di funzionamento visu alizzato

dall'indicatore & circa 3,25 V. Per tensioni pit ba  sse & necessaria una
NOTE ricarica delle batterie.

Il tempo di ricarica delle batterie € di circa 4-5 ore e la carica completa
viene indicato dal Led che lampeggia rapidamente di colore verde.

@ Se il carica batteria viene collegata al’lEHP-50G m entre € in funzione

NOTE con I'8053B, la misurazione verra interrotta.

8.8 Gestione batterie Nella tabella sottostante e riportata la durata della batteria in base allo
Span, alla frequenza di campionamento e alla modalita di funzionamento
scelta.

TABELLA 8-2 Autonomia della batteria

Modo Stand-Alone
Span Normale funz_ionamento Una r_ni_sura ogni 1s* Una r_ni_sura ogni 30s * Una r_ni_sura ogni 60s *
Autonomia (ore) Dominio del Tempo Analisi dello Spettro Analisi dello Spettro

100 Hz >10 -—- >24 >24

200 Hz >10 --- >24 >24

500 Hz >9 --- >24 >24

1 kHz >9 --- >24 >24

2 kHz >8 --- >24 >24

10 kHz >8 --- >24 >24
100 kHz >8 --- >24 >24
400 kHz >8 >8 >24 >24

* L'autonomia massima della batteria puo arrivare fino a 36 ore a seconda delle impostazioni del software
EHP-50 Stand Alone mode; per maggiori informazioni vedi manuale EHP-50G.
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8.9 Uso EHP-50G
con 8053B

Per usare 'EHP-50G con I'8053B occorre connettere la fibra ottica tra il
connettore OPTIC LINK dell’analizzatore e il connettore OPTIC LINK del
misuratore portatile facendo attenzione che la chiave di inserzione combaci
con l'alloggiamento.

Per utilizzare 'EHP-50G, occorre aggiornare il fir  mware dell’8053B alla
release 3.16 o superiore. In caso di analizzatore ¢ on funzione picco
ponderato attiva, &€ necessaria minimo la versione 3 .27 .

Per supportare la funzionalita di Picco ponderato, € necessario
aggiornare il firmware del’lEHP-50G alla release 5. 65 o superiore.

Gli aggiornamenti del software e del firmware sono disponibili per il
download gratuito al sito internet www.narda-sts.it o direttamente
richiedendolo agli uffici commerciali NARDA.

Accendere l'analizzatore EHP-50G e 1'8053B premendo il pulsante
denominato POWER per un secondo o meno.

Il LED bicolore dellEHP-50G, denominato ON DATA, si illumina di Arancio
per circa 1/2 secondo come test; dopodiché lampeggera rosso .

A questo punto impostare I'8053B nel seguente modo:

1. Premere il tasto funzione SET.

2. Posizionarsi su SERIAL

3. Selezionare Opt. 232

4. Confermare con il pulsante BACK

Per maggiori dettagli vedere il Capitolo 3 "Istruzioni Operative"

I LED bicolore dellEHP-50G, denominato ON DATA, iniziera a
lampeggiare verde confermando la corretta comunicazione con I'8053B.

Se il tentativo di comunicazione non va a buon fine o se la fibra ottica non &
connessa all'8053B, il led del’lEHP-50G continuera a lampeggiare rosso e
l'analizzatore si spegnera automaticamente dopo 60 secondi per
preservare lo stato di carica delle batterie.

TABELLA 8-3 Stato del Led EHP-50G

Velocita di lampeggiamento Colore del LED Significa  to

Variabile in funzione dello SPAN Verde Comunicazione con 8053B in corso e corretta

Medio

Rosso 8053B sconnesso 0 comunicazione errata

Rapido

Arancio Batteria sotto carica

Rapido

Verde Carica batteria ultimata

@TE

Tenendo premuto il pulsante POWER per piu di 4 seco  ndi si forza lo
spegnimento hardware dell'apparecchio. In questo ca  so & necessario
attendere alcuni secondi prima di riaccenderlo.
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Rereter

EHP50G

a1 3.69

NOTICE
NOTICE

Nel riguadro in alto a sinistra, denominato Rep.eter, sara indicato il nome
dell’analizzatore EHP50G e sotto verra visualizzata brevemente la data di
calibrazione per poi mostrare lo stato di carica della sua batteria interna.

La fibra ottica pud essere sconnessa e ricollegata durante il funzionamento;
in questo caso la comunicazione verra ristabilita automaticamente.

Non tirare la fibra ottica trattenendola per il fl o, ma servirsi del
connettore per non danneggiare l'intestazione.

Porre la massima attenzione nell’ evitare depositi di sporcizia e di
altre particelle all'interno dei connettori della f ibra ottica.

Se il carica batteria viene collegata al’lEHP-50G m entre € in funzione
con I'8053B, la misurazione viene interrotta.

Una volta stabilita la connessione con I'EHP-50G, la schermata principale
dell’'B05B ¢ la seguente:

-Rereter EtEtLIE
50.0H
E""’“E”mu W simHz
W] 3.69 1L:HZ)
2. 47 Vim
1 IIIIIIII

MAX 4.44
MIN 1.27
AYG 2.34
rieLos |[IODE|| D % || SET

Per eseguire la misurazione, seguire la seguente procedura:

- Selezionare la modalita di misura (vedi §8.9.1)

- Selezionare il tipo di campi da misurare (vedi §8.9.2)

- Selezionare la modalita di visualizzazione dei dati (vedi §8.9.3)
- Installare I'EHP-50G sul sito da monitorare (vedi §8.10)

- Scarico e visualizzazione dei dati su PC (vedi 88.11 e Cap. 5)
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8.9.1 Selezione della
modalita di misura

SET

Hlarm OFF
Hrd

Fred

Skan

Serial Qe 232
LodAder 1= Fix
Lod.End 1 min
Bar Lirnear

Aut.olFF Disabled
i 17.28, 38

Time .28,
Date B9.12.21

L4+ |[ & |« BEEP]

Alarm OFF
A

Fred

Skan

Serial Ot 232
Loddar 1= Fix
Lod.End 1 min
Bar Linear
Aut.o0FF Disabled
Time 1T7.22.39
Dat.e A9, 12.21

L4 |[ & [[eh|[BEEP]

H1arm OFF
Hwd

Fred

SkPan

Serial  Opt, 232
Lodder 1= Fix
Lod.End 1 min
Bar Lirear

Auf.olFF Disabled
i 17. 23,51

Time ek
Date A9, 12,21

L+ | & |« [eEEP]

I menu principale offre la possibilita di scegliere le diverse modalita di
misura. La selezione avviene nel seguente modo:

1. Premere il tasto funzione SET.

2. Posizionarsi su Freq

3. Selezionare la modalita desiderata

- Highest : (a banda stretta)

misura solamente il livello massimo del segnale rilevato all'interno dello
Span selezionato; la frequenza con lintensita di campo maggiore viene
indicata nel riquadro di Status. In caso di campi di intensita prossimi al
limite di sensibilita della sonda questa potrebbe misurare solamente il
proprio rumore di fondo.

-ReFeterqrEtatus

B so0.oH
EHFEI.'IE-” SN
a1 363 || B2 GEpiH=

AT \I/

- Wideband : (a banda larga)

misura il livello di tutte le componenti nello spettro (Span) selezionato
(fondamentale, armoniche ed eventuali altri disturbi presenti, incluso il
rumore di fondo della sonda); il risultato numerico rappresenta il campo
totale. Questa modalita va usata per campi particolarmente intensi dove |l
rumore di fondo dello strumento € trascurabile.

La scritta Wide viene indicata nel riquadro

FReFeLerqrEEatuE e
EHFEI.'IE-H e
a1 3.69 || BYEY  GpiHz

A7\

- Picco ponderato (Weighted Peak)

WP10 Occ (ICNIRP 2010 Occupational)

WP10 Pub (ICNIRP 2010 General Public)

WP98 Occ (ICNIRP 1998 Occupational)

WP98 Pub (ICNIRP 1998 General Public)

WP13 Hi (2013/35/EU High)

WP13 Low (2013/35/EU Low)

WP13 Lmb (2013/35/EU Limbs) *

WP16 Low (EMFV 2016 Low ALs) *
guesta modalita va usata per la valutazione dell'esposizione umana a
campi elettrici e/o magnetici complessi che variano in funzione del tempo
nel range 1 Hz 400 kHz.
Ad esempio, se viene scelta la modalita ICNIRP 2010 Occupational, nel
riquadro verra visualizzata WP10 Occ; l'indicazione (H) o (E) dipende dal
tipo di campo scelto con la funzione MODE (vedi §8.9.2)

-ReFekbar EtEtLIE e
WP ID0cc CHD
EHFEI]E-‘ R INaEe
a1 369 || B9V mpdkHz)
iy B4 v

* Gli standard WP13 Lmb e WP16 Low sono funzionanti solo per il
campo magnetico (H)
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8.9.2 Selezione dei
campi da misurare

EHF
FIELD:

@TE

8.9.3 Selezione della
Modalita di
visualizzazione

8.9.3.1 Modo ABS/%

o

@TE

E possibile selezionare la sola misura del campo elettrico (E) o del campo
magnetico (H) con due differenti fondo scala.

Le portate per i campi elettrici sono:

1k = 1000 V/Im
100k =100 kV/m

Le portate per i campi magnetici sono:

100m= 100 nT
10m =10 mT

100p H 10m|

Alcune volte durante la misura di campi molto debol i, e quindi
utilizzando il fondo scala piu sensibile, se inavve rtitamente ci si
posiziona sulla scala meno sensibile, la nuova lett  ura risulta piu alta.

Il motivo principale € che il misuratore, in presen za di campi deboli,
nella scala meno sensibile misura solamente il suo rumaore interno.

In questo caso € bene usare la modalita Highest anz  iché Wideband.

Permette di selezionare quattro differenti modi operativi:
- ABS %
Min-Max AVG
SPECT
Data logger

HIM-HAX

RAS

DATH

SRELT
lagger

s et

o

In questo modo operativo il 8053B mostra le tre componenti vettoriali del
campo misurato in valore assoluto o in valore percentuale.

¥ 274.64 4 64.0 ,
AES | | ¥ i1.3 Y4
Fad 24 6

Quando si effettuano misure molto vicino alla sorge
analizzatori di 180° la misura pud cambiare sensibi
dovuto alla geometria dell’analizzatore EHP-50G in

€ piu vicino alla sorgente che non nel caso opposto

nte, ruotando gli
Imente, cid e
guanto il sensore
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8.9.3.2 Modo
MIN-MAX/AVG e
MIN-MAX/RMS

HIM-HRX

AV G

HIM-HRX

RAS

8.9.3.3 Modo SPECT

SRELT

s et

@TE

In questo modo operativo possono essere visualizzati i valori massimo e
minimo misurati oltre al valore medio espresso come media aritmetica
(AVG) o come media quadratica (RMS).

La selezione della media in modo AVG o RMS pud essere scelta nel modo
operativo SET.

1T
AVG = ?O‘Emdt

1 T
T,
Il tempo di media € quello definito nella funzione SET; vedi paragrafo 3.7.2

In questo modo operativo viene visualizzato, nel riquadro dei dati del

display del 8053B, lo spettro dei segnali rilevati nella banda (Span)
selezionata (funzione FFT: Fast Fourier Transform).

La frequenza del segnale piu alto misurato € visualizzata sulla prima riga
del display.

Il valore dello Span impostate viene visualizzato tra parentesi nel riqguadro

di Status.
—ReF.cer = FU= <
B *so.00H
EHP S0 IEHE B soooHz

348.0 Vi

"' ||SAYE|| 4 span-¥

L'EHP-50G ha oltre 100 dB di dinamica ed offre un display a 5
divisioni.
| possibili comandi sono:

- Marker ON: usato per trovare il valore di campo piu elevato o
per misurare il campo ad una specifica frequenza o
memorizzare una sola frequenza nel Data logger.

Save: per salvare il grafico dello spettro in forma  to BITMAP e
scaricarlo successivamente sul PC usando il softwar e Data
Logger Interface o il software opzionale 8053-SWO02.

SPAN: usato per cambiare la finestra di osservazion e su otto
possibili scelte usando i tasti UP and DOWN.
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SPAN Tempo di acquisizione Risoluzione Hz
1. 100 Hz 4.1s 0.24

2. 200 Hz 20s 0.49

3. 500 Hz 0.8s 1,22

4. 1kHz 04s 2,44

5. 2kHz 02s 4,88

6. 10 kHz 40,96 ms 24,41

7. 100 kHz 4,096 ms 244,14

8. 400 kHz 1.024 ms 976.56

L'impostazione dello Span pud avvenire anche nel seguente modo:
1. Premere il tasto SET nei tasti funzione.

2. Posizionarsi su Span

3. Selezionare lo spettro desiderato

Lo Span selezionato indica la frequenza massima del
cui 'EHP-50G effettuera la misura.

La frequenza minima corrisponde circa all'l,2%
selezionato e comunque non € mai inferiore a 1 Hz.
(Esempio: Span = 10 kHz la minima frequenza misurat  a € circa 120 Hz,
Span = 2 kHz la frequenza minima & circa 24 Hz, Spa n = 200 Hz
frequenza minima = 2 Hz).

Per misure di campo a 50 Hz & necessario impostare
kHz

lo spettro entro

dell o Span

uno Span £ 2

TABELLA DELLE FREQUENZE E DELLA gﬁg%ﬁ_ﬁf\ A SECO NDA DEGLI SPAN UTILIZZATI
Span Range Sensibilita campo elettrico Sensibilita campo magnetico
di di fs 1000 V/Im fs 100 uT
frequenza frequenza Modo Modo Modo Modo
Highest Wideband / Highest Wideband
100 Hz 1Hz, 100 Hz <0.15V/m <0.40 VIm <30nT <30nT
200 Hz 2 Hz, 200 Hz <0.30 VIm <0.30 Vim <30nT <30nT
500 Hz 6 Hz , 500 Hz <0.30 V/Im <0.30 Vim <30nT <30nT
1 kHz 12 Hz, 1kHz < 0.40 V/m < 0.50 V/m <30nT <40nT
2 kHz 25Hz , 2kHz <0.40 VIm <0.50 VIm <30nT <40nT
10 kHz 120 Hz , 10 kHz <0.30 V/im <0.30 V/Im <40nT <40nT
100 kHz 1.2kHz, 100 kHz < 0.30 V/m <0.40 Vim <30nT <40nT
400 kHz 4.8kHz, 400 kHz <0.80 V/Im <1.00 V/Im <40 nT <80nT
EHP-50G 8-17
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Funzione MARKER nel
modo SPECT

Marker]
or

PERK

Funzione MARKER nel
modo LOGGER

@TE

In modo SPECT é inoltre disponibile la funzione MARKER selezionabile
per mezzo del tasto funzione marker ON .

All'attivazione del marker viene visualizzata una barra verticale sul riqguadro
dello spettro che indica la frequenza su cui & posizionato il marker, tale
frequenza € visualizzata con un valore numerico sul riquadro di Status in
alto a destra del display del 8053B, ed e possibile variarla all'interno dello
spettro impostato, per mezzo dei tasti funzione U marker

E inoltre disponibile la funzione PEAK che permette di posizionare
automaticamente il marker sul segnale di maggiore intensita rilevato
all'interno dello spettro impostato.

In presenza di campi estremamente deboli, pud avvenire che il Marker si
posiziona automaticamente su un campo non aspettato ma che & invece
un segnale di rumore interno dell’analizzatore superiore al campo esterno.
Muovere il marker e posizionarlo sulla frequenza desiderata.

Dalla versione del firmware 3.16 del 8053B con 'EHP-50G €& possibile
registrare (Logger) il campo su una sola frequenza selezionata a piacere
anziché con le modalita Highest o Wideband .

Per poter accedere a questa funzione e sufficiente entrare nel menu
SPECTRUM e quindi MARKER; posizionare il marker sulla frequenza
desiderata e premere il nuovo tasto Data Logger .

Da questo punto in poi il firmware si comporta esattamente come se Si
fosse arrivati a tal punto dal menu MODE; cid significa che tutte le modalita
del Data Logger sono funzionali. Il simbolo MK accanto alla frequenza
ricorda appunto che si sta misurando in modo selettivo. La larghezza del
filtro va considerata come 1/80 dello span selezionato; ad esempio con uno
span di 10kHz si avra un filtro largo 125Hz per cui un marker posizionato
su 9500Hz misurera in banda da 9435Hz a 9565. E da ricordare il fatto che
la pendenza del filtro € elevatissima per cui anche se il segnale & spostato
di pochi Hertz dal fianco, sara sicuramente fuori banda.

—Reprer—ritatus gmeee e Frequenza
EHPEOG|| == 01z : O del Marker
& 5.25 \ B.20V  (SpOHz) -
80.53 Viml_ ™
. I"I"I\
Intensita di campo alla

-—

frequenza del Marker

T~ Indicatore del Marker

PERK| 1555 || dmmarker mp |

Quando si effettuano misure con la funzione MARKER il livello di
campo visualizzato corrisponde a quello misurato su lla frequenza del
MARKER.
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8.9.3.4 Modo Data logger

lagger

@TE

Nel modo DATA logger [l'operatore pud registrare i dati delle misure
effettuate e salvarli in un file.

Se é stato selezionato Highest I'8053B salva solo il segnale piu intenso,
invece in Wideband o Weighted Peak (WP) il misuratore memorizzera il
contributo di tutti i segnali presenti nello Span usato (vedi 83.7.5 e §88.9.1).

Tutti i file generati sono numerati progressivamente e contengono:
1. durata della registrazione

2. impostazioni del logger

3. data e ora di partenza della misura

4. il valore medio

5. il valore di ogni singolo dato memorizzato

6. il commento dell'utente

Se si e all'interno della modalita Spectrum ed il M arker ¢ attivo, il data

logger memorizzera solamente il segnale puntato dal Marker.
L'uso di queste tre modalita & spiegato nel capitol 03.
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8.10 Installazione sul sito
e come evitare errori
di misura

NOTICE

@TE

@TE

Per non influenzare le misure in corso l'operatore o altre persone o veicoli
in movimento devono mantenersi ad almeno 5 metri dallEHP-50G.
L'analizzatore deve essere posizionato lontano da oggetti 0 masse
metalliche.

Per una corretta rilevazione il supporto di sostegn 0 del’lEHP-50G € un
elemento fondamentale. Un supporto non adeguato pot rebbe
influenzare le misure effettuate e determinare quin  di dei risultati non
corretti, si consiglia di usare sempre il supporto di estensione isolato
fornito in dotazione per sostenere I'analizzatore.

Si consiglia, inoltre, di utilizzare il cavalletto di sostegno opzionale
PMM TR-02 per posizionare I'EHP-50G all'altezza pre scritta dalle
normative di riferimento per la misura in corso e d i mantenere sempre
questa configurazione per una ripetibilita delle mi sure effettuate.

L'intensita del campo misurato, dipende principalme nte dalla tensione
presente e dalla geometria del sistema sotto esame oltre che dalla
distanza tra i conduttori ed il punto di misura; in prossimita dei cavi il

valore letto puo essere molto elevato e variabile ¢ on la posizione della
sonda.

Dalla definizione di differenza di potenziale trad  ue punti:

M.
\V, =- Edr
I
si desume che, mantenendo costante la differenza d i potenziale al
diminuire della distanza tra i due punti in esame, l'intensita di campo

necessariamente aumenta.

Esempio: l'intensita di campo elettrico presente tr a le due armature di
un condensatore piano poste ad una distanza di 0,1 m ed aventi una
differenza di potenziale di 100 V é pari a:

100/
=—-%V 1KV
E=omm =YV

Si noti come una tensione di 100 V, in queste condi  zioni, generi un
campo di 1000 V/m. E' quindi possibile che, in pros simita di
conduttori a 220 V, possa essere presente un campo anche molto
superiore ai 220 V/m.

Per ulteriori informazioni fare riferimento al Capi tolo 12
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8.11 Scarico e
Visualizzazione

Al termine dell’acquisizione, € possibile scarica i dati con il software 8053-
Logger Interface fornito in dotazione e salvarli in formato grafico e tabella

dei dati per l'applicazione Word ed Excel di Windows; cliccare su “Apri”,
selezionare “Tultti i file” e seguire le istruzioni di importazione che appaiono
sullo schermo.
& 8053 Logger Interface M=l B
Rec # Date Tite Duration #5
1 01.06.01 15.54.32 iz g No Comment |
z 01.06.01 15.57.12 39 = — .
3 0i.06.01 16.01.30 | Tme | 16024
4 01.06.01 16.02.05 | Dae | 01.05.01
= : | Mode: | Spectrum
& 21.09.01 14.39.27 90. 5 _
|Durat|qn: |
| Probe: | EHF 5O
===
| = 5
[ &)l Recards Downloaded l:I“:'h":"?‘":" Save | Exit
EHP 50 01/08/01 16:02:41 Highest Level:659.58 % /m at 50.0Hz
W 1 kHz
1k
100

I
i

o — AH:D

4
JI \\M

Mo Comment

@TE

Per maggiori informazioni sull’'uso del software 805 3 Logger Interface,
fare riferimento al capitolo 5.
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8.12 Uso EHP-50G in L'EHP-50G ha anche una modalita di funzionamento Stand-Alone
modalita Stand-Alone  configurabile con il software EHP-50 Stand-Alone mode.

1 Marda 5TS EHPSD Logger - O b4
99

Preference 7

e =
i EHP50G FW: Rel 5.62 3 % —
Version _ fEW: -82
FPGA: Rel 0x47 |EPGA: Rel 047
= Frequency Domain Report SOOETIE
Battery: 3.79 V (. | |Computation om 51 samples
Hse Fre=s | Searct
RMS WX RMS WY BMS WZ RMS WT
Function Vim Vim vim V/m
: . . 5 28, .72 s0.
@ Frequency Domain Time Domain 5-85L &-018 A EHSaRE
e WX e WY VG WZ e W
EHP50G logger Setup Vin Vi Vi Win
. 8.8on7 23439 40_€98 50.091
Span Fields
MAY WX MRE WY MAX WZ MAYX WT
i3 {
@ 100 Hz 1000 Vim 100 pT v/m wim V/m V/m
200 Hz 22.088 36.55% 43.102 55.078
500 H 100 kVim 10 mT 15:27:00  15:27:00 15:30:30
J z
1 kHz BMS HE RMS HY RMS HZ RMS HT
Vim Vim V/m Vim
1 2kHz 5.35¢ 27.85L 40852 50.1€0
110 kHz
: Rate Ve HX e HY VG Hz ave HT
L L - Vim V/m Vim V/m
' 400 kHz 5 30s 60s 8.411 23 328 10._¢€3 45_908
Comment ¥BX HX MAX HY MAX EZ MEX HT
vim vin vim
Frequency Domain Report 18.707 3€.224 5€.310
15:28:30  15:2%:00 15:27:00
S
Set Logger Read Logger Median W 53.042U/m
Scheduler Median H 53.03€W/m
Start at 15 [:] 10 Span 100 Hz
Range 1000 W/m
SIDP After []1 Hours Logger Started 30/11/21; 15:10:15 Rate: 30s. |
Start immediately
Wide X Wide ¥ Wide Z Wide T High X High ¥ High Z High T Freg.
v/m v/m V/m v/m V/m v/m v/m Tim Hz
s.20¢ 33189 40.738 53.347 40.73%  53.343 50.00
2.278 0.000  40.411 41.250 40.411 50.00
- 13.365 0.000  #3.857 43.884 25.71% 50.00
EHP50G Real Time Clock 5.214 -SE3 38.459 52.703 38.459 50.00
2 Al 5. -481 38_€81 52.799 38.€81 50.00
30/11121; 16:40:55 Set Date & Clock J 5 i iy gy o
5. 33,084 53. 33.084 ER 50.00
Logger DATA 33.338 53, 38.394 R 50.00
Show Mode 38.505 53, 33.505 53 50.00
: = 40.551 53, 40.351 53 50.00
@ Chronicle Median 40.411 52. 40_3€5 52. 50.00
38.594 53. 38.594 53 50.00
. 38.994 53. 38.994 53 50.00
Include Time |_ Download ‘ 39.264 E3u 39.213 63 50.00
—_— 41.020 52. 41.020 B2 50.00
Include 1d | Save ‘ 33.12% 53, 35.125 53 50.00
—_ 40_£44 52 B 50.00 =

@ Per maggiori informazioni sulluso in modalita Stan d-Alone, fare
NOTE riferimento al manuale operativo del’EHP-50G.
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9 - EHP-200A/AC
Analizzatore di Campi Elettrici e
Magnetici

9.1 Introduzione Questa sezione illustra l'installazione e l'uso dell'analizzatore di Campi
Elettrici e Magnetici EHP-200A/AC con I'8053B.

L’EHP-200A/AC €& un sensore-analizzatore isotropico di campi elettrici e
magnetici con acquisizione simultanea sugli assi X, Y e Z e nel range di
frequenza 9kHz +~ 30MHz (EHP-200A) e 3kHz + 30MHz (EHP-200AC).

L’EHP-200A/AC e gestito internamente da un microprocessore che
controlla tutte le funzioni principali, dalla carica delle batterie alla
comunicazione seriale con l'unita DSP.

L’analizzatore incorpora una E2PROM che memorizza il numero di serie, la
data di taratura, i fattori di calibrazione e la versione Firmware e FPGA.
L'interfaccia ottica interna permette il collegamento all'8053B per la
funzione di sonda selettiva a span definibili o al PC come analizzatore di
spettro in tempo reale.

@ Per maggiori informazioni sulluso con Personal Com puter fare
NOTE riferimento al manuale operativo dellEHP-200A/AC.

L’EHP-200A/AC é alloggiato in un involucro cubico di plastica di piccole
dimensioni dove sono presenti i sensori magnetici ed elettrici formati
rispettivamente da tre bobine ortogonali fra loro e tre condensatori paralleli
anch’essi ortogonali tra loro e opposti a quelli magnetici. Sulla parte
inferiore & presente un inserto per il fissaggio del supporto e un pannello
per la connessione della fibra ottica, la carica delle batterie, I'ingresso AUX,
I'accensione/spegnimento e la visualizzazione dello stato di funzionamento.

Documento 8053BIT-30929-3.27 - © NARDA 2023
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9.2 Specifiche EHP-200A

Le seguenti condizioni si applicano a tutte le specifiche:
La temperature ambiente di utilizzo deve essere tra -10°C e 50° C.

Tabella 9-1 Specifiche Tecniche del’EHP-200A

Campo elettrico Campo magnetico Campo magnetico Ingresso AUX
Mode A Mode B
Campo di frequenza 9 kHz + 30 MHz 9 kHz + 3 MHz 300 kHz + 30 MHz 9 kHz + 30 MHz
Portata
@10kHz RBW 0.1 +1000 V/m 30 mA/m + 300 A/m 3 mA/m + 30 A/m -80 + 0 dBm
con preamplificatore ON 0.02 + 200 V/m 6 mA/m + 60 A/m 0.6 mA/m + 6 A/Im -94 + -14 dBm
Dinamica >80 dB
Portata > 94 dB
Risoluzione 0.01 V/im 1 mA/m 0.1 mA/m 0.01 dB
Sensibilita @10kHz RBW (*) 0.1 V/m 30 mA/m 3 mA/m -80 dBm
con preamplificatore ON 0.02 V/m 6 mA/m 0.6 mA/m -94 dBm
0.5dB 0.8dB 0.8dB 0.4dB
Piattezza 9kHz 30 MHz 100 kHz 3 MHz 300 kHz 30 MHz 9 kHz + 30 MHz
@ 20 V/Im @ 166 mA/m @ 53 mA/m @ -20dBm
Isotropicita @1MHz 0.8dB
Stabilita in frequenza <25 ppm
Linearita @1MHz 0.5dB da FS a —60 dBFS
SPAN da 0 a FULL SPAN
RBW 1 kHz — 3 kHz — 10 kHz — 30 kHz — 100 kHz — 300 kHz
Reiezione ai campi elettrici -—- >20dB
Reiezione ai campi magnetici >20dB -—-

Calibrazione

E2PROM interna

Errore in Temperatura 0.02 dB/°C
Dimensioni 92 x 92 x 109 mm
Peso 550 g
Protezione ambientale P42

Preamplificatore

selezionabile ON/OFF, 14dB

Unita Vim, Alm, uT, mW/cm2, W/m?
Batteria interna 3.7 V —5.55 Ah Li-lon, ricaricabili
Operativita > 12 ore

Tempo di ricarica < 8ore

Alimentazione esterna

10 + 15 VDC, | = circa 560 mA

Connessione fibra ottica

fino a 10 m (USB-OC)
fino a 80 m (8053-0C)

Aggiornamento del firmware

tramite connessione a PC con adattatore USB-OC (in dotazione),
0.in RS232 con I'adattatore 8053-OC (opzionale)

Self test automatico all'accensione
Temperatura operative -10 +50°C
Temperatura di immagazzinaggio -20 +70°C

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso
Le specifiche sono valide per analizzatori prodotti o ricalibrati dal 10/2021
(*) La massima sensibilita si ottiene con il filtro a 10 kHz.
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9.3 Specifiche EHP-200A
con 8053B

Le seguenti condizioni si applicano a tutte le specifiche:

La temperature ambiente di utilizzo deve essere tra -10°C e 50° C.

Tabella 9-2 Specifiche Tecniche del’lEHP-200A con 8 053B

Campo elettrico Campo magnetico Campo magnetico
Mode A Mode B
Campo di frequenza 500 kHz + 30 MHz 50 kHz + 3 MHz 500 kHz + 30 MHz
Portata @10kHz RBW
0.1 + 1000 V/m 30 mA/m + 300 A/m 3 mA/m + 30 A/m
con preamplificatore ON 0.02 + 200 V/Im 6 mA/m =+ 60 A/m 0.6 mA/m + 6 A/Im
Dinamica > 80 dB
Portata > 94 dB
Risoluzione 0.01 V/m 1 mA/m 0.1 mA/m
Sensibilita @10kHz RBW (*) 0.1 VIm 30 mA/m 3 mA/m
con preamplificatore ON 0.02 V/m 6 mA/m 0.6 mA/m
0.5dB 0.8dB 0.8dB
Piattezza 9kHz 30 MHz 100 kHz 3 MHz 300 kHz 30 MHz
@ 20 VIm @ 166 mA/m @ 53 mA/m
Isotropicitd @1MHz 0.8 dB

Linearita @1MHz 0.5 dB da FS a —60 dBFS
SPAN 50 kHz a FULL SPAN
RBW 1 kHz — 3 kHz — 10 kHz — 30 kHz — 100 kHz — 300 kHz

Reiezione ai campi elettrici

Reiezione ai campi magnetici

- >20dB
>20dB ---

Calibrazione

E2PROM interna

Errore in Temperatura 0.02 dB/°C
Dimensioni 92 x 92 x 109 mm

Peso 550 g

Protezione ambientale P42
Preamplificatore selezionabile ON/OFF, 14dB
Unita V/m, A/m

Batteria interna 3.7 V —5.55 Ah Li-lon, ricaricabili
Operativita > 12 ore

Tempo di ricarica < 8 ore
Alimentazione esterna 10 + 15 VDC, | = circa 560 mA
Connessione fibra ottica finoa1l0 m

Aggiornamento del firmware

tramite connessione a PC con adattatore USB-OC (in dotazione)
0 in RS232 con I'adattatore 8053-OC (opzionale)

Self test automatico all’accensione
Temperatura operative -10 +50°C
Temperatura di immagazzinaggio -20 +70°C

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso
Le specifiche sono valide per analizzatori prodotti o ricalibrati dal 10/2021
(*) La massima sensibilita si ottiene con il filtro a 10 kHz.
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9.4 Specifiche EHP-200AC  Le seguenti condizioni si applicano a tutte le specifiche:
La temperature ambiente di utilizzo deve essere tra -10°C e 50° C.

Tabella 9-3 Specifiche Tecniche dellEHP-200AC

Campo elettrico Campo magnetico Campo magnetico Ingresso AUX
Mode A Mode B
Campo di frequenza 3 kHz + 30 MHz 3 kHz + 300 kHz 30 kHz + 30 MHz 3 kHz + 30 MHz
Portata
@10kHz RBW 0.1+ 1000 V/m 0.1 A/m + 1 kA/m 30 mA/m + 300 A/m -80 + 0 dBm
con preamplificatore ON 0.02 + 200 V/m 20 mA/m = 200 A/m 6 mA/m + 60 A/m -94 +-14 dBm
Dinamica >80dB
Portata >94 dB
Risoluzione 0.01 V/m 1 mA/m 0.1 mA/m 0.01 dB
Sensibilita @10kHz RBW (*) 0.1VIm 0.1 A/Im 30 mA/m -80 dBm
con preamplificatore ON 0.02 V/m 20 mA/m 6 mA/m -94 dBm
0.5dB 0.8dB 0.8dB 0.4dB
Piattezza 9kHz 30 MHz 5kHz 300 kHz 30 kHz 30 MHz 3 kHz + 30 MHz
@ 20 V/Im @ 1A/m @ 166 mA/m @ -20dBm

Isotropicita @ 300 kHz 0.8 dB
Stabilita in frequenza < 25 ppm

Linearita @ 300 kHz

0.5 dB da FS a —60 dBFS

SPAN

da 0 a FULL SPAN

RBW

1 kHz — 3 kHz — 10 kHz — 30 kHz — 100 kHz — 300 kHz

Reiezione ai campi elettrici

= > 20 dB

Reiezione ai campi magnetici

> 20 dB

Calibrazione

E2PROM interna

Errore in Temperatura 0.02 dB/°C
Dimensioni 92 x 92 x 109 mm
Peso 550 g
Protezione ambientale 1P42

Preamplificatore

selezionabile ON/OFF, 14dB

Unita Vim, Alm, uT, mW/cm?2, W/m?
Batteria interna 3.7 V —5.55 Ah Li-lon, ricaricabili
Operativita > 12 ore

Tempo di ricarica < 8ore

Alimentazione esterna

10 + 15 VDC, | = circa 560 mA

Connessione fibra ottica

fino a 10 m (USB-OC)
fino a 80 m (8053-0C)
fino a 10 m (con 8053B)

Aggiornamento del firmware

tramite connessione a PC con adattatore USB-OC (in dotazione),
0 in RS232 con I'adattatore 8053-OC (opzionale)

Self test automatico all’accensione
Temperatura operative -10 +50°C
Temperatura di immagazzinaggio -20 +70°C

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso
Le specifiche sono valide per analizzatori prodotti o ricalibrati dal 10/2021
(*) La massima sensibilita si ottiene con il filtro a 10 kHz.
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9.5 Specifiche EHP-200AC

Le seguenti condizioni si applicano a tutte le specifiche:

con 8053B La temperature ambiente di utilizzo deve essere tra -10°C e 50° C.
Tabella 9-4 Specifiche Tecniche del’EHP-200AC con  8053B
Campo elettrico Campo magnetico Campo magnetico

Mode A

Mode B

Campo di frequenza

500 kHz + 30 MHz

50 kHz + 300 kHz

500 kHz + 30 MHz

Portata @10kHz RBW

0.1 + 1000 V/m 30 mA/m + 300 A/m 3 mA/m + 30 A/m
con preamplificatore ON 0.02 + 200 V/Im 6 mA/m + 60 A/m 0.6 mA/m = 6 A/m
Dinamica > 80 dB
Portata > 94 dB
Risoluzione 0.01 V/m 1 mA/m 0.1 mA/m
Sensibilita @10kHz RBW (*) 0.1 VIm 30 mA/m 3 mA/m
con preamplificatore ON 0.02 V/m 6 mA/m 0.6 mA/m

0.5dB 0.8dB 0.8dB
Piattezza 9 kHz + 30 MHz 100 kHz + 3 MHz 300 kHz + 30 MHz
@ 20 VIm @ 166 mA/m @ 53 mA/m

Isotropicitd @1MHz 0.8 dB

Linearita @1MHz 0.5 dB da FS a —60 dBFS
SPAN 50 kHz a FULL SPAN
RBW 1 kHz — 3 kHz — 10 kHz — 30 kHz — 100 kHz — 300 kHz

Reiezione ai campi elettrici

>20dB

Reiezione ai campi magnetici

>20dB

Calibrazione

E2PROM interna

Errore in Temperatura 0.02 dB/°C
Dimensioni 92 x 92 x 109 mm
Peso 550 g
Protezione ambientale P42

Preamplificatore

selezionabile ON/OFF, 14dB

Unita V/m, A/m

Batteria interna 3.7 V —5.55 Ah Li-lon, ricaricabili
Operativita > 12 ore

Tempo di ricarica < 8 ore

Alimentazione esterna

10 + 15 VDC, | = circa 560 mA

Connessione fibra ottica

finoa 10 m

Aggiornamento del firmware

tramite connessione a PC con adattatore USB-OC (in dotazione)

0 in RS232 con I'adattatore 8053-OC (opzionale)

Self test automatico all’accensione
Temperatura operative -10 + +50°C
Temperatura di immagazzinaggio -20 + +70°C

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso
Le specifiche sono valide per analizzatori prodotti o ricalibrati dal 10/2021
(*) La massima sensibilita si ottiene con il filtro a 10 kHz.

EHP-200A/AC 9-5




narda A

Safety Test Solutions

9.6 Anisotropia

A =20%og,,

max

max

1) Lo standard IEEE 1309 [3] definisce I'anisotropia (A) come la massima
deviazione dalla media geometrica del valore massimo e minimo quando |l
sensore viene ruotato sul suo orto-asse (e.g. "manico virtuale") come
mostrato nella figura sottostante.

dB equazione (1)

)

min

Virtual

dove S ¢ il valore del campo misurato Handle

6'=5in"[j§j::54.7"

2) La norma internazionale IEC 61786 [2] "Measurement of low-frequency
magnetic and electric fields with regards to exposure of human beings -
special requirements for instruments and guidance for measurements” non
definisce il fattore di anisotropia, ma suggerisce, per le sonde triassiali, la
taratura di ogni singolo asse previo allineamento rispetto al vettore di
campo.

Il certificato di taratura dovrebbe anche riportare la misura del fattore di
taratura per una specifica posizione del sensore, quando i tre sensori di
campo X, Y e Z misurano approssimativamente la stessa intensita di
campo.

Seguendo tali suggerimenti alcuni laboratori calcolano il massimo e il
minimo valore tra i fattori di taratura di ogni singolo asse e della misura
totale e riportano il valore di anisotropia usando I'equazione (1).

3) Noi calcoliamo I'anisotropia in riferimento all’equazione (1) ma usiamo
un insieme di misure che coprono 4p steradianti.

Fig. 9-1 Misurazioni 3D del sensore magnetico

Ogni “x marker” della figura 9-1 indica le coordinate superficiali delle
coordinate sferiche (r, g, /).

L'anisotropia viene valutata calcolando il fattore di taratura, rappresentato
da r, ogni 30 gradi di variazione degliangolig e / .

| tipici valori di anisotropia sono del 1,4% (0,12 dB) per il sensore magnetico
e del 6,5% (0,54dB) per il sensore elettrico.

L'anisotropia cosi calcolata &€ sicuramente peggiore rispetto ai casi sopra
descritti, ma € piu rappresentativa dell’anisotropia del sensore.
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Magnetic Z-axis

Magnetic Y-axis

Una buona valutazione dell'anisotropia di una sonda di campo dovrebbe
essere effettuata in un luogo in cui tutte le seguenti condizioni siano
soddisfatte:

- Campo lontano

- Onda piana

- Campo uniforme

Anche se queste condizioni non possono essere mai ottenute, la
valutazione dell'anisotropia per le nostre sonde mostra risultati vicini a quelli
ideali.

L’EHP-200A/AC ¢ alloggiato in un piccolo involucro cubico di plastica. Sulla
parte inferiore & presente un inserto per il fissaggio del supporto e un
pannello per la connessione della fibra ottica, I'ingresso AUX, la carica delle
batterie, l'accensione/spegnimento e la visualizzazione dello stato di
funzionamento

Electric X-axis

Electric Z-axis

Fig. 9-2 Assi EHP-200A/AC

EHP-200A/AC 9-7



narda A

Safety Test Solutions

Come raffigurato in Fig. 9-2, i tre sensori magnetici ed elettrici sono
posizionati circa 9 mm sotto la superficie esterna dell'involucro e formati
rispettivamente da tre bobine ortogonali fra loro e tre condensatori paralleli
anch’essi ortogonali tra loro e opposti a quelli magnetici.

Quando si misurano campi lontani, la struttura cubica del’lEHP-50G con i
sensori in prossimita di ogni faccia mostra lo stesso comportamento di un
analizzatore con i sensori posizionati al centro. Questo offre la possibilita di
valutare anche campi molto vicini, pur con tutte le limitazioni che cid
comporta, sapendo esattamente dove si trova il singolo sensore e
permettendo di minimizzare il contributo degli altri.
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9.7 EHP-200A/AC Pannello
Key:

3 1
\ / 1. Led

2. Connettore carica batterie

ON 9
5/ OPTIC LINK @ AUx  CHARGER 3. Pulsante di accensione/spegnimento
4 4. Ingresso AUX — Connettore MMCX maschio
Fig. 9-3 Pannello EHP-200A/AC 5. Connettore fibra ottica
9.8 Accessori standard Gli accessori inclusi con lo strumento EHP-200A/AC sono:

del PMM EHP-200A/AC - 8053-SC Borsa di trasporto morbida
- Carica batterie con adattatori di alimentazione
FO-8053/10 Cavo in fibra ottica (10m)
FO-10USB Cavo in fibra ottica (10m)
USB-OC convertitore ottico-USB
Supporto in plastica
Mini treppiede
Manuale Operativo incluso nel supporto software
Certificato di taratura;

9.9 Accessori opzionali | seguenti accessori possono essere ordinati come opzioni:
del PMM EHP-200A/AC - USB-OC convertitore ottico-USB;
- 8053-0OC convertitore ottico-RS232;

8053-0OC-PS Power Supply;
FO-8053/10 Cavo in fibra ottica (10m)
FO-10USB Cavo in fibra ottica (10m)
TR-02A Cavalletto di supporto;
TT-01 Supporto telescopico con borsa
PMM 8053B Misuratore di Campi portatile
PMM 8053 Display
8053-CA carica batterie da auto;
8053-CC borsa di trasporto rigida;
8053-BC Carica batterie addizionale;
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9.10 Carica delle batterie

@TE

@TE

@TE
@TE

9.11 Gestione batterie

4.20

L'analizzatore EHP-200/AC ¢ corredato di batterie ricaricabili Li-lon interne
che possono essere ricaricate con il carica batterie fornito in dotazione (il
modello € lo stesso fornito con I'8053B).

Per avere la massima autonomia dalle batterie interne € consigliabile
completare un ciclo di carica completo. La durata di tale operazione é
inferiore alle 8 ore e una volta terminata il led si spegnera.

Con la carica completa della batteria, 'EHP-200A/AC consente di acquisire
e memorizzare i dati nella memoria interna per oltre 12 ore.

Connettere sempre il carica batterie alla presa di alimentazione prima
di connetterlo al’lEHP-200A/AC.

Il carica batteria ha un circuito interno di protez ione che interrompe
I'erogazione di corrente se non viene rilevato alcu n carico sull'uscita
in fase di ricarica.

Carica batterie:

uscita: DC, 10 15V, ~500 mA
Connettore: - +

Al fine di preservarne le caratteristiche € opportu no ricaricare
completamente le Dbatterie prima di periodi di inuti lizzo
dell'apparecchio superiori a 4 mesi. Per periodi su periori  si
suggerisce una ricarica ogni quattro mesi.

Il minimo livello di tensione di funzionamento visu alizzato
dall'indicatore & circa 3,25 V. Per tensioni pit ba  sse & necessaria una
ricarica delle batterie.

Se il carica batteria viene collegata al’lEHP-200A/ AC mentre € in
funzione con I'8053B, la misurazione viene interrot  ta.

EHP-200A/AC dispone di un efficiente controllo della batteria interna agli
loni di Litio; I'immagine seguente mostra la tipica curva di scarica:

Battery Discharging
{ E-Field - Full Span - REW 100KHz@25°C )

——
4.00
—a]
'—n._._'
_'-l...__
.
380 B -
e
_I.I__._.-
W
360
Volt \
340 \
320
3.00
280
00 .00 03.00 06 00 09.00 12.00 15.00 18.00
Hour

Fig. 9-4 Curva di scarica della batteria del’lEHP-200A/AC
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9.12 Uso EHP-200A/AC

Per usare 'EHP-200/AC con I'8053B occorre connettere la fibra ottica tra il

con 8053B connettore OPTIC LINK dell'analizzatore e il connettore OPTIC LINK del
misuratore portatile facendo attenzione che la chiave di inserzione combaci
con l'alloggiamento.
Per utilizzare 1'8053B collegato allEHP-200A/AC, e necessario
aggiornare il firmware del misuratore portatile all a versione 3.13 o
superiore e quello dell'analizzatore alla versione 1.20 o superiore.
Gli aggiornamenti del software e del firmware sono disponibili per il
download gratuito al sito internet www.narda-sts.it o direttamente
richiedendolo agli uffici commerciali NARDA.
Accendere I'8053B premendo il pulsante denominato POWER per un
secondo 0 meno e impostare nel seguente modo:
1. Premere il tasto funzione SET
2. Posizionarsi su SERIAL
3. Selezionare Opt. 232
4. Confermare con il pulsante BACK
Per maggiori dettagli vedere il Capitolo 3 "Istruzioni Operative"
Accendere l'analizzatore EHP-200A/AC premendo il pulsante denominato
POWER per un secondo o meno. Il LED bicolore dellEHP-200A/AC,
denominato ON DATA, si illumina di Arancio per circa 1/2 secondo come
test, poi lampeggia Verde per confermare la corretta comunicazione con il
misuratore portatile.
Nella schermata principale del misuratore portatile verranno brevemente
mostrate alcune operazioni di autotest e verifica firmware.
—Frobe —rataktus ———
0.30 HHz
MOME —I o O1z O
: 3.00  HHz
LOW Alm
1 | 1 | 1 an
[ I
EHFZO00A Rel 1.35
FSP 0K
Download 0.,
EHF
Leicic: |(MODE|| > & || SET |
Se il tentativo di comunicazione non va a buon fine o se la fibra ottica non &
connessa all'8053B, il led dellEHP-200A/AC continuera a lampeggiare
rosso e l'analizzatore si spegnera automaticamente dopo 30 minuti per
preservare lo stato di carica delle batterie.
Tabella 9-3 Stato Led EHP-200A/AC
Stato Led Colore del LED Significato
Lampeggio rapido Verde Comunicazione con 8053B in corso e corretta
Lampeggio rapido Rosso 8053B sconnesso 0 comunicazione errata
Fisso Verde Batteria sotto carica
Spento Spento Carica batteria ultimata

@TE

Tenendo premuto il pulsante POWER per almeno 4 seco  ndi si forza lo
spegnimento hardware dell'apparecchio. In questo ca  so & necessario
attendere alcuni secondi prima di riaccenderlo.
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ReF.rar

EHF200

] 3.65

NOTICE
NOTICE

Terminare le operazioni di autotest e verifica del firmware, nel riquadro in
alto a sinistra, denominato Rep.eter, sara indicato il nome dell'analizzatore
EHP200 e sotto verra visualizzata brevemente la data di calibrazione per
poi mostrare lo stato di carica della sua batteria interna.

La fibra ottica puo essere sconnessa e ricollegata durante il funzionamento;
in questo caso la comunicazione verra ristabilita automaticamente.

Non tirare la fibra ottica trattenendola per il fl o, ma servirsi del
connettore per non danneggiare l'intestazione.
Porre la massima attenzione nell’ evitare depositi
altre particelle all'interno dei connettori della f

di sporcizia e di
ibra ottica.

Se il carica batteria viene collegata al’lEHP-200A/ AC mentre € in
funzione con I'8053B, la misurazione viene interrot ta.

Una volta stabilita la connessione con I'EHP-200A/AC, la schermata
principale dell’805B ¢ la seguente:

—ReF.Eer—ribatus

a1 130 MH
El'FEnn—H O1s DI-':-}
a— 365 ||B-3™"  3p.0p MRz

0.248 Al

MAX 0.248
000
438

MIN 30.
AVG 0.2

“eLo: ||HODE|[ D &

FIELD>
Per eseguire la misurazione, seguire la seguente procedura:

SET

- Selezionare la modalita di misura (vedi §9.12.1)
- Selezionare il tipo di campi da misurare (vedi §9.12.2)
- Selezionare la modalita di visualizzazione dei dati (vedi §9.12.3)

- Installare 'EHP-200A/AC sul sito da monitorare (vedi §9.13)

- Scarico e visualizzazione dei dati su PC (vedi 89.14 e Cap. 5)

EHP-200A/AC
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9.12.1 Selezione della
modalita di misura

SET

C:g§;§§5rE
C:g§§§;5TE

La pressione del tasto SET permette di entrare nel menu di impostazione
dei parametri di misura del’lEHP-200A/AC.

Aut.c0FF
Time
Date

4+ || ¥ ||&&"||BEEP

Con i parametri Start e Stop € possibile impostare la gamma di frequenza
di lavoro dellEHP-200A/AC.

A causa del filtro usato non é possibile selezionar e uno start inferiore
a 500kHz per il campo elettrico e il magnetico Mode B e 50kHz per il
magnetico ModeA in quanto verrebbe altrimenti misur ato anche il
contributo dello zero (offset in continua della son da) e quindi valore
spurio. Per le misure in Full range utilizzare il S ~ w da Pc EHP-TS.

Per i restanti parametri fare riferimento al capito  lo 3.
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9.12.2 Selezione dei
campi da misurare

EHF
FIELD:

9.12.3 Selezione della
Modalita di
visualizzazione

9.12.3.1 Modo ABS/%

o

@TE

9.12.3.2 Modo
MIN-MAX/AVG
e MIN-MAX/RMS

HIM-HRX

AV G

HIH-HRX

RAS

I vari modi (Elettrico, Magnetico A e Magnetico B) sono accessibili
dall'apposito menu EHP Fields. Automaticamente vengono impostati e
limitati i vari range relativi (fare riferimento alla tabella 9-1 per le differenze
tra i due campi Magnetici).

Inoltre, tramite lo stesso menu, € possibile inserire e disinserire il
preamplificatore aggiornando conseguentemente il fondo scala indicato
sulla barra analogica fornendo cosi il feedback del reale stato di inserzione.

E Hn He

PRERHP
OH-OFF

Permette di selezionare quattro differenti modi operativi:
ABS %
Min-Max AVG
FULL SPAN
Data logger

HIH-HRAX DCATH

lagger

In questo modo operativo il PMM 8053B mostra le tre componenti vettoriali
del campo misurato in valore assoluto o in valore percentuale.
]

7 17943 S 2 BiR 4
l'intensita di campo pud variare sensibilmente anch e con piccole
variazioni della distanza dalla sorgente stessa, ru otando gli
dovuto alla geometria dei sensori all'interno dell’ analizzatore EHP-
200A/AC ed alla loro diversa posizione, rispetto al la sorgente, a

¥ AES
~a
Quando si effettuano misure molto vicino alla sorge nte dove
analizzatori di 180° la misura pud cambiare sensibi Imente. Cio &
seguito della rotazione.

In questo modo operativo possono essere visualizzati i valori massimo e
minimo misurati oltre al valore medio espresso come media aritmetica
(AVG) o come media quadratica (RMS).

La selezione della media in modo AVG o RMS pud essere scelta nel modo
operativo SET.

dt

1T
AVG = ?O‘E‘”

RMS =

Il tempo di media €& quello definito nella funzione SET. Vedi paragrafo 3.7.2

EHP-200A/AC
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9.12.3.3 Modo
FULL SPAN

9.12.3.4 Modo
Data logger

HT

DATH
lagger

@TE

Un’altra possibilita di impostare lo Span € data dalla funzione aggiunta “Full
Span” che consente di impostare rapidamente la sonda nella sua massima
gamma di frequenza.

Nel modo DATA logger l'operatore pud memorizzare i dati delle misure
effettuate e salvarli in un file.

Tutti i file generati sono numerati progressivamente e contengono:
1. durata della registrazione

2. impostazioni del logger

3. data e ora di partenza della misura

4. il valore medio

5. il valore di ogni singolo dato memorizzato

6. il commento dell'utente

Durante il funzionamento in modalita DATA Logger il PMM 8053B
deve rimanere acceso e collegato al’lEHP-200A/AC pe r tutto il tempo
della sessione di misura. Se il misuratore portatil e viene spento o
scollegato, i dati della misura in corso verranno p ersi e I'analizzatore,
per tornare in condizione di normale funzionamento, deve essere
resettato tenendo premuto il pulsante POWER per alm  eno 4 secondi.

In questo modo operativo, viene visualizzato nel riquadro dei dati del
display del 8053B:

1) Frequenza di START visualizzata sulla prima riga del display;

2) Modalita d’acquisizione dati
(In modalita 10s, I'8053B memorizza i dati ogni 10 secondi)

3) Frequenza di STOP.

192
y /
—ReF.cer E =
0.30 ¥ MHz
El'F'.Eﬂﬂ EE?U O 10s O+A==
—] EIEE 30.00 H=x

0.248

fen

SET

EHP-200A/AC
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9.13 Installazione sul sito
e come evitare errori
di misura

NOTICE

@TE

@TE

Per non influenzare le misure in corso l'operatore o altre persone o veicoli
in movimento devono mantenersi ad almeno 5 metri dal’lEHP-200A/AC.
L'analizzatore deve essere posizionato lontano da oggetti 0 masse
metalliche.

Per una corretta rilevazione il supporto di sostegn o dellEHP-200A/AC
€ un elemento fondamentale. Un supporto non adeguat o potrebbe
influenzare le misure effettuate e determinare quin  di dei risultati non

corretti, si consiglia di usare sempre il supporto di estensione isolato

fornito in dotazione per sostenere I'analizzatore.

Si consiglia, inoltre, di utilizzare il cavalletto di sostegno opzionale

PMM TR-02 per posizionare 'EHP-200A/AC all'altezza  prescritta dalle
normative di riferimento per la misura in corso e d i mantenere sempre
questa configurazione per una ripetibilita delle mi sure effettuate.

L'intensita del campo misurato, dipende principalme nte dalla tensione
presente e dalla geometria del sistema sotto esame oltre che dalla
distanza tra i conduttori ed il punto di misura; in prossimita dei cavi il

valore letto puo essere molto elevato e variabile ¢ on la posizione della
sonda.

Dalla definizione di differenza di potenziale trad  ue punti:

M.
\V, =- Edr
I
si desume che, mantenendo costante la differenza d i potenziale al
diminuire della distanza tra i due punti in esame, l'intensita di campo

necessariamente aumenta.

Esempio: l'intensita di campo elettrico presente tr a le due armature di
un condensatore piano poste ad una distanza di 0,1 m ed aventi una
differenza di potenziale di 100 V é pari a:

100/
=%V 1KV
E=omm =YV

Si noti come una tensione di 100 V, in queste condi  zioni, generi un
campo di 1000 V/m. E' quindi possibile che, in pros simita di
conduttori a 220 V, possa essere presente un campo anche molto
superiore ai 220 V/m.

Per ulteriori informazioni fare riferimento al Capi tolo 12
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9.14 Scarico e
Visualizzazione
dei dati

Al termine dell'acquisizione, € possibile scarica i dati con il software 8053-
Logger Interface fornito in dotazione e salvarli in formato grafico e tabella
per l'applicazione Word ed Excel di Windows; cliccare su “Apri”,
selezionare “Tultti i file” e seguire le istruzioni di importazione che appaiono

sullo schermo.

& BD53 Logger Inteiface

Per
@TE Interface, fare riferimento al capitolo 5.

EHP-200A/AC

Rec # bate Time Duration i
1 0i.06.01 15.54.32 32 = e Camment
2 0i.06.01 15.57.12 9 = :
3 01.06.01  16.01.30 Tme | 150241
4 01.06,01 16.02.05 Dalel! | 07.06.01
5 16 1 ‘Mode: | Spechum
& 21.09.01 14.39.87 90 = -
Durator. | e
Prober | EHF 200
- ||
I _ e e — -
i i HoccisTiommoaded Chipboard | Save Exit
EHP 200 /0640 180241 Highe:=t Lewet 65958 V/m at 50.0Hz
ll'rl'lm 1 kHF
1k
!
- 100
10
| '\M - =
L
Mo Coernen
maggiori informazioni sulluso del software 805 3 Logger
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9.15 Uso EHP-200A/AC L’interfaccia ottica interna permette il collegamento dellEHP-200A/AC al
con Personal PC e di utilizzare il dispositivo come analizzatore di spettro in tempo reale
Computer attraverso il software EHP200-TS.

=

[0, 751500 Nz

¥ S

i

9 kHz 100 kHz
tode T Span T Standard T

= TN | e ;:gcguisitison i ; [ Save ]
- o Bk Iee Can!jsec. | Highest Pesk ||| Save as bitmap :
e 128 i | MewtPeak | [EDP}' to clipboard]; &l i e

1y BMS aver & min 4 |
| Marker |__26:502 T | SEEL [] Max Hold | Previous F'eak_| [ Save as text ]

; | | [] Haold'when Dane
|- Power Density 1.44 Wi/m2 Marker Center || [] &uta save test
["WideBand ||| 546502 || 25245 |

———————————— Free Scan
£ Wave

l Exit

@ Per maggiori informazioni sull'uso con EHP200-TS, f  are riferimento al
NOTE manuale operativo del’EHP-200A/AC.
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10 — EP-600/EP-601/EP-602/EP-603/EP-604
Sensore di Campi Elettrici

10.1 Introduzione Questa sezione illustra linstallazione e l'uso del sensore di Campi Elettrici
PMM EP-600/601/602/603/604.

A | L’EP-600/601/602/603/604 € un sensore isotropico di campi elettrici a diodo

J che fornisce una soluzione ad alta tecnologia per la misura di campi sui 3 assi

Q;.v X,y,z: da 0.14 V/m sino a 140 V/m nell'intervallo 100 kHz 9.25 GHz (per EP-

"’0/'. 600) e da 0.5 V/m sino a 500 V/m nell'intervallo 10 kHz 9.25 GHz (per EP-

p 3 601) e da 1.5 V/m sino a 1500 V/m nellintervallo 5 kHz  9.25 GHz (per EP-

602) e da 0.17 a 170 V/m nell'intervallo 300 kHz 18 GHz (EP-603) e da 0.4 a
800 V/m nell'intervallo 300 kHz 26.5 GHz (EP-604).

Il sensore EP-600/601/602/603/604 €& alloggiato in un involucro di plastica
sferico che comprende 6 coni ortogonali (uno per ogni monopolo) che
permettono una facile identificazione dei vettori del campo elettrico, il pulsante
di accensione, il LED per il controllo del funzionamento, I'alloggio per il carica
batterie e la sede per la batteria.

Una fibra ottica di plastica (non removibile) & fissata all’EP-
600/601/602/603/604 alla cui estremita sono presenti due connettori standard
compatibili con i prodotti PMM per il collegamento a PC (attraverso convertitore
ottico in dotazione) o al misuratore di campo 8053B. Tramite un Personal
Computer o un misuratore 8053B & possibile visualizzare i dati misurati e
impostare i filtri per ottenere un compromesso tra la riduzione del rumore, i
tempi di acquisizione e il consumo di batteria. Inoltre, con I'utilizzo dell’8053B &
possibile memorizzare i dati misurati con la sonda e successivamente, con
software dedicato, convertirli in formato testo.

L’EP-600/601/602/603/604 incorpora una E2PROM che memorizza il numero di
serie, data di taratura, fattori di calibrazione e revisione Firmware.

Sono presenti 3 convertitori Analogici/Digitali per la lettura del campo elettrico
uno per ogni singolo asse con acquisizione simultanea; i sensori elettrici sono
costituiti da 6 monopoli ortogonali tra loro. Un’ulteriore convertitore
Analogico/Digitale, interno al microcontrollore, & utilizzato per la lettura del
livello di batteria e la temperatura.

Il sensore EP-600/601/602/603/604 & alimentato da una batteria interna
ricaricabile che gli permette di monitorare i campi elettrici fino ad un massimo
di 100 ore.

Fig. 10-1 EP-600/601/602/603 Fig. 10-2 EP-604

Documento 8053BIT-30929-3.27 - © NARDA 2023
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10.2 Specifiche EP-600

Le seguenti condizioni si applicano a tutte le specifiche:
La temperatura ambiente di utilizzo deve essere tra -10° e 50 °C.

TABELLA 10-1 Specifiche Tecniche del Sensore di cam  pi Elettrici PMM EP-600

Campo di frequenza
Portata
Sovraccarico
Dinamica

Linearita
Risoluzione
Sensibilita

Piattezza

Isotropicita

Sensori

Lettura componenti x, y, z
Lettura batteria

Lettura temperatura

Dati in memoria interna

Batteria
Tempi di funzionamento

Tempi di ricarica
Dimensioni

Peso

Temperatura di lavoro
Software per PC
Connettore fibra ottica

Attacco per adattatore treppiede

100 kHz 9.25 GHz

0.14 140 V/m

> 300 V/m

60 dB

0.4dB @ 50 MHz/0.3 100 V/m
0.01 V/Im

0.14 V/Im

1 150 MHz 0.8dB

0.5 6000 MHz 1.6 dB

0.3 7500 MHz 3.2 dB

(con correzione di frequenza OFF)

0.3 7500 MHz 0.4dB
(Tipico con correzione di frequenza ON)

0.5 dB (tipico 0.3 dB @ 50 MHZz)

6 monopoli

Campionamento isocrono delle componenti scalari visualizzate.
Risoluzione 10 mV

Risoluzione 0.1 °C

Numero di serie

Data di calibrazione.

Fattore di calibrazione

Revisione software

Panasonic ML621S 3V 5mA/h Li-Mn ricaricabile
100 h @ 0.4 S/sec filtro 28 Hz
60 h @ 3 S/sec filtro 28 Hz
48h per massima autonomia

Sfera 21 mm

Sensore 16 mm

Ingombro 53 mm

23g inclusa fibra ottica (1m)
-10°  +50°C

Fornito

HFBR-0500

1/4 - 20 UNC femmina
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10.3 Risposta in Il grafico mostra la risposta in frequenza tipica della sonda di campo
frequenza EP-600 elettrico PMM EP-600.
Valori tipici

Fig. 10-3 Risposta in frequenza EP-600
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10.4 Specifiche EP-601

Le seguenti condizioni si applicano a tutte le specifiche:
La temperatura ambiente di utilizzo deve essere tra -10° e 50 °C.

TABELLA 10-2 Specifiche Tecniche del Sensore di cam  pi Elettrici PMM EP-601

Campo di frequenza
Portata
Sovraccarico
Dinamica

Linearita
Risoluzione
Sensibilita

Piattezza

Isotropicita

Sensori

Lettura componenti x, y, z
Lettura batteria

Lettura temperatura

Dati in memoria interna

Batteria
Tempi di funzionamento

Tempi di ricarica
Dimensioni

Peso

Temperatura di lavoro
Software per PC
Connettore fibra ottica

Attacco per adattatore treppiede

10 kHz 9.25 GHz

0.5 500 V/m

> 1000 V/m

60 dB

0.4 dB @ 50 MHz/1 500 V/m
0.01 V/m

0.5 V/m

0.1 150 MHz 0.4dB

0.05 6000 MHz 1.6dB

0.03 7500 MHz 3.2dB

(con correzione di frequenza OFF)

0.05 7500 MHz 0.4 dB
(Tipico con correzione di frequenza ON)

0.5 dB (tipico 0.3 dB @ 50 MHz)

6 monopoli

Campionamento isocrono delle componenti scalari visualizzate.
Risoluzione 10 mV

Risoluzione 0.1 °C

Numero di serie

Data di calibrazione.

Fattore di calibrazione

Revisione software

Panasonic ML621S 3V 5mA/h Li-Mn ricaricabile
100 h @ 0.4 S/sec filtro 28 Hz
60 h @ 3 S/sec filtro 28 Hz
48h per massima autonomia

Sfera 21 mm

Sensore 16 mm

Ingombro 53 mm

23g inclusa fibra ottica (1m)
-10° +50°C

Fornito

HFBR-0500

1/4 - 20 UNC femmina
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10.5 Risposta in Il grafico mostra la risposta in frequenza tipica della sonda di campo
frequenza EP-601 elettrico PMM EP-601.
Valori tipici

Fig. 10-4 Risposta in frequenza EP-601

EP-600/EP-601/EP-602/EP-603/EP-604 10-5



10.6 Specifiche EP-602

Le seguenti condizioni si applicano a tutte le specifiche:
La temperatura ambiente di utilizzo deve essere tra -10° e 50 °C.

TABELLA 10-3 Specifiche Tecniche del Sensore di cam  pi Elettrici PMM EP-602

Campo di frequenza
Portata
Sovraccarico
Dinamica

Linearita
Risoluzione
Sensibilita

Piattezza

Isotropicita

Sensori

Lettura componenti x, y, z
Lettura batteria

Lettura temperatura

Dati in memoria interna

Batteria
Tempi di funzionamento

Tempi di ricarica
Dimensioni

Peso

Temperatura di lavoro
Software per PC
Connettore fibra ottica

Attacco per adattatore treppiede

5kHz 9.25 GHz

1.5 1500 V/m

> 3000 V/m

60 dB

0.4dB @ 50MHz/2.5 1000 V/m
0.01 V/m

1.5 V/m

0.1 150 MHz 0.4dB

0.05 6000 MHz 1.6dB

0.03 7500 MHz 3.2dB

(con correzione di frequenza OFF)

0.05 7500 MHz 0.4 dB
(Tipico con correzione di frequenza ON)

0.5 dB (tipico 0.3 dB @ 50 MHz)

6 monopoli

Campionamento isocrono delle componenti scalari visualizzate.
Risoluzione 10 mV

Risoluzione 0.1 °C

Numero di serie

Data di calibrazione.

Fattore di calibrazione

Revisione software

Panasonic ML621S 3V 5mA/h Li-Mn ricaricabile
100 h @ 0.4 S/sec filtro 28 Hz
60 h @ 3 S/sec filtro 28 Hz
48h per massima autonomia

Sfera 21 mm

Sensore 16 mm

Ingombro 53 mm

23g inclusa fibra ottica (1m)
-10° +50°C

Fornito

HFBR-0500

1/4 - 20 UNC femmina
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10.7 Risposta in

frequenza EP-602 elettrico PMM EP-602.
Valori tipici

Il grafico mostra la risposta in frequenza tipica della sonda di campo

[dB]

-4.00
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-10.00

2.00

EP602 Typical frequency response

0.00

-2.00

B Y

0.001
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Fig. 10-5 Risposta in frequenza EP-602
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10.8 Specifiche
EP-603

Le seguenti condizioni si applicano a tutte le specifiche:
La temperatura ambiente di utilizzo deve essere tra -10° e 50 °C.

TABLE 10-4 Specifiche Tecniche del Sensore di campi Elettrici PMM EP-603

Campo di frequenza
Portata
Sovraccarico
Dinamica

Linearita
Risoluzione
Sensibilita

Piattezza

Isotropicita

Sensori

Lettura componenti x, y, z
Lettura batteria

Lettura temperatura

Dati in memoria interna

Batteria
Tempi di funzionamento

Tempi di ricarica
Dimensioni

Peso

Temperatura di lavoro
Software per PC
Connettore fibra ottica

Attacco per adattatore treppiede

300 kHz 18 GHz

0.17 170 V/m

> 350 V/Im

60 dB

0.4 dB @ 50 MHz/0.3 170 V/m
0.01 V/Im

0.17 V/Im

3 8200 MHz 1.4dB

1 12000 MHz 2.4dB

0.6 18000 MHz 3.8dB

(con correzione di frequenza OFF)

0.3 18000 MHz 0.4 dB
(Tipico con correzione di frequenza ON)

0.4 dB (0.2 dB tipico @ 50 MHz)

6 monopoli

Campionamento isocrono delle componenti scalari visualizzate.
Risoluzione 10 mV

Risoluzione 0.1 °C

Numero di serie

Data di calibrazione.

Fattore di calibrazione

Revisione software

Panasonic ML621S 3V 5mA/h Li-Mn ricaricabile
100 h @ 0.4 S/sec filtro 28 Hz
60 h @ 3 S/sec filtro 28 Hz
48h per massima autonomia

Sfera 21 mm

Sensore 16 mm

Ingombro 53 mm

23g inclusa fibra ottica (1m)
-10°  +50°C

Fornito

HFBR-0500

1/4 - 20 UNC femmina
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10.9 Risposta in
frequenza EP-603
Valori tipici

EP-603 Typical frequency response
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Fig. 10-6 Risposta in frequenza EP-603

10.10 Involucro e Connettori
EP-600/601/602/603

Fig. 10-7 Involucro di plastica
EP-600/601/602/603

Fig. 10-8 Connettori ottici
EP-600/601/602/603

1. Led
2. Pulsante di accensione

3. Vano batteria con relativo
tappo di chiusura

4. Boccola diricarica

5. Supporto fibra ottica con etichetta identificativa

BLU = Connettore singolo ottico Trasmettitore

GRIGIO = Connettore singolo ottico Ricevitore
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10.11 Specifiche
EP-604

Le seguenti condizioni si applicano a tutte le specifiche:
La temperatura ambiente di utilizzo deve essere tra -10° e 50 °C.

TABLE 10-5 Specifiche Tecniche del Sensore di campi Elettrici PMM EP-604

Campo di frequenza
Portata
Sovraccarico
Dinamica

Linearita
Risoluzione
Sensibilita

Piattezza

Isotropicita

Sensori

Lettura componenti x, y, z
Lettura batteria

Lettura temperatura

Dati in memoria interna

Batteria
Tempi di funzionamento

Tempi di ricarica
Dimensioni

Peso

Temperatura di lavoro
Software per PC
Connettore fibra ottica

Attacco per adattatore treppiede

300 kHz 26.5 GHz

0.4 800 V/m

> 1600 V/m

66 dB

0.4 dB @ 50 MHz/0.8 800 V/m
0.01 V/Im

0.4 VIm

10 18000 MHz 1.8dB
3 23000 MHz 3.2dB
(con correzione di frequenza OFF)

0.3 26500 MHz 0.4 dB
(Tipico con correzione di frequenza ON)

0.4 dB (tipico 0.2 dB @ 50 MHz)

6 monopoli

Campionamento isocrono delle componenti scalari visualizzate.
Risoluzione 10 mV

Risoluzione 0.1 °C

Numero di serie

Data di calibrazione.

Fattore di calibrazione

Revisione software

Panasonic ML621S 3V 5mA/h Li-Mn ricaricabile
100 h @ 0.4 S/sec filtro 28 Hz
60 h @ 3 S/sec filtro 28 Hz
48h per massima autonomia

Sfera 21 mm

Sensore 12 mm

Ingombro 45 mm

22g inclusa fibra ottica (1m)
-10° +50°C

Fornito

HFBR-0500

1/4 - 20 UNC femmina
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10.12 Risposta in
frequenza EP-604
Valori tipici

Fig. 10-9 Risposta in frequenza EP-604

10.13 Involucro, Assi e Connettori

EP-604
1. Led
2. Pulsante di accensione
3. Vano batteria con relativo tappo di chiusura
4. Boccola di ricarica
5. Supporto fibra ottica con etichetta identificativa
6. Asse X
7. AsseY
8. AsseZ

Fig. 10-10 Involucro di plastica EP-604

BLU = Connettore singolo ottico Trasmettitore

GRIGIO = Connettore singolo ottico Ricevitore

Fig. 10-11 Connettori ottici EP-604
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10.14 Accessori standard Gli accessori ed i documenti inclusi con lo strumento PMM EP-
600/601/602/603/604 sono:
Carica batterie EP-600 CHARGER
Alimentatore da rete + Cavo di alimentazione
Adattatore Fibra Ottica Blu
Adattatore Fibra Ottica Grigio
FO-EP600/10 Cavo in fibra ottica (10m)
8053-0C convertitore ottico-RS232
Convertitore USB-RS232
Supporto conico treppiede
Mini treppiede
Adattatore in nylon 1/4* Withworth
Borsa di trasporto
Manuale Operativo incluso nel supporto software
Certificato di Taratura

10.15 Accessori opzionali I seguen'u accessori possono essere ordinati come opzioni:
PMM SB-10 Switching Control Box;
FO-EP600/10 Cavo in fibra ottica (10m)
FO-EP600/20 Cavo in fibra ottica (20m)
FO-EP600/40 Cavo in fibra ottica (40m)
8053-0OC convertitore ottico-RS232;
8053-0OC-PS Power Supply;
TR-02A Cavalletto di supporto;
TT-01 Supporto telescopico con borsa.
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10.16 EP-600/601/602/603 Per l'installazione occorre inserire i connettori singoli ottici della fibra ottica

/604 collegata al
misuratore PMM
8053B

del’EP-600/601/602/603/604 negli adattatori facendo attenzione alla
corrispondenza dei colori:

Inserire i connettori singoli ottici della prolunga negli adattatori facendo
attenzione alla corrispondenza dei colori

Connettere la fibra ottica proveniente dalla prolunga FO-EP600/10 (10m) o
FO-EP600/20 (20m) all'ingresso OPTIC LINK dell’'8053B rispettando la
posizione della chiave di riferimento.

Diversamente dalla prolunga da 10m e 20m, la prolunga FO-EP600/40 da
40m non viene fornita con un’estremita intestata con il connettore bianco
da accoppiare all'ingresso OPTIC LINK dell’'8053B.

Infatti la prolunga FO-EP600/40 ¢ realizzata con un vetro speciale che non
permette un’adeguata corrispondenza meccanica con lo stesso connettore
bianco utilizzato per la prolunga in plastica FO-EP600/10 e FO-EP600/20.
Nel caso della prolunga FO-EP600/40 la fibra ottica & fornita con connettori
“BLU-GRIGIO” in entrambe le estermita.

Questi connettori possono essere collegati all'ingresso OPTIC LINK
seguendo I'orientamento mostrato nella figura sottostante; una volta inseriti
nel foro corrispondente, occorrera premere verso l'interno con delicatezza
fino a sentire il “click” di innesto.

Non tirare la fibra ottica trattenendola per il fl o, ma servirsi del
connettore per non danneggiare l'intestazione.

Porre la massima attenzione nell’evitare depositid i sporcizia e di altre
particelle all'interno dei connettori della fibra o ttica.
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L’EP-600/601/602/603/604 si collega e comunica con il misuratore PMM
8053B per mezzo della connessione in fibra ottica. Per attivare la
connessione €& necessario impostare il PMM 8053B nel seguente modo:

1. La pressione del tasto funzione SET permette di entrare in una finestra
dove possono essere scelti i principali parametri e le principali
impostazioni di misura.

2. Posizionarsi su SERIAL

3. Selezionare OPTICAL

Per maggiori dettagli vedere il Capitolo "Istruzioni Operative" del presente
Manuale.

Fig. 10-12 EP-600/601/602/603 con Prolunga FO-EP600/10

Fig. 10-13 EP-604 con Prolunga FO-EP600/10
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Questa impostazione permette al PMM 8053B di colle garsi e di
riconoscere automaticamente il sensore EP-600/601/6 02/603/604
attraverso la connessione a fibra ottica. Con quest  a impostazione la
connessione seriale via cavo (Wired) é disabilitata

Per assicurare la compatibilita con [I'EP-600/601/60 2/603/604 il
firmware del misuratore di campo PMM 8053B deve ess  ere aggiornato
alla versione 3.16 o superiore. Gli aggiornamenti d el software e del

firmware sono disponibili per il download gratuito al sito internet
www.narda-sts.it o direttamente richiedendolo agli uffici commerciali
NARDA.

Se il tentativo di comunicazione non va a buon fine o se la fibra ottica

non & connessa al PMM 8053B, il sensore EP-600/601/ 602/603/604 si
spegne automaticamente dopo 30 secondi per preserva  re lo stato di

carica delle batterie.

Il sensore EP-600/601/602/603/604 pud essere ora acceso premendo il
pulsante.

All'accensione il LED si illuminera in successione Verde, Rosso e Blu
come test per lo stesso; successivamente il led lampeggera di Rosso e cio
sta ad indicare che I'EP-600/601/602/603/604 € pronta per I'utilizzo.

Verra iniziata automaticamente la procedura di connessione e di
riconoscimento, nel riquadro dei dati del PMM 8053B verranno brevemente
visualizzate le informazioni di connessione ed i dati di revisione e data del
firmware del sensore.

Non tirare la fibra ottica trattenendola per il fl o, ma servirsi del
connettore per non danneggiare l'intestazione.
Porre la massima attenzione nell’evitare depositid i sporcizia e di altre

particelle all'interno dei connettori della fibra o ttica.

Una volta terminata correttamente la connessione nel riquadro in alto a
sinistra, denominato Rep.ter sara indicato il corretto funzionamento del
sensore, con la scritta EP600 o EP601 o EP602 o EP603 o0 EP604, e lo
stato di carica della sua batteria interna.
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10.17 Come evitare Per non influenzare le misure in corso l'operatore o altre persone o veicoli

errori di misura in movimento devono mantenersi ad adeguata distanza dal sensore; si
consiglia inoltre di sistemare la sonda lontana da oggetti 0 masse
metalliche.

L'intensita del campo misurato dipende principalme nte dalla tensione
presente e dalla geometria del sistema sotto esame oltre che dalla

distanza tra i conduttori ed il punto di misura; in prossimita dei cavi il
valore letto puo essere molto elevato e variabile ¢ on la posizione della
sonda.

Dalla definizione di differenza di potenziale trad  ue punti:

P
\V, =- Edr
r
si desume che, mantenendo costante la differenza di potenziale al
diminuire della distanza tra i due punti in esame, l'intensita di campo

necessariamente aumenta.

Esempio: l'intensita di campo elettrico presente tr a le due armature di
un condensatore piano poste ad una distanza di 0,1 m ed aventi una
differenza di potenziale di 100 V é pari a:

100/
— NV _ 1KV
E="mm =YY

Si noti come una tensione di 100 V, in queste cond izioni, generi un
campo di 1000 V/m. E' quindi possibile che, in pros simita di
conduttori a 220 V, possa essere presente un campo anche molto
superiore ai 220 V/m.
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10.18 Uso degli
accessori
di sostegno

10.18.1 Uso Supporto
conico treppiede

Per una corretta rilevazione il supporto conico di sostegno dellEP-
600/601/602/603/604 & un elemento fondamentale. Si consiglia, inoltre, di
utilizzare il cavalletto di sostegno opzionale PMM TR-02 per posizionare
'EP-600/601/602/603/604 all'altezza prescritta dalle normative di
riferimento

Per non avere problemi di comunicazione, utilizzare la fibra ottica e il
convertitore ottico forniti in dotazione e descritt i in questo manuale

Ogni movimento meccanico della sonda pud aumentare o diminuire la
lettura del campo da misurare. E consigliabile posizionare il sensore in
modo stabile utilizzando gli accessori (standard e opzionali) consigliati.

Al termine della connessione del’EP-600/601/602/603/604, occorre
installare la sonda al supporto di sostegno; per una corretta rilevazione. il
supporto di sostegno dellEP-600/601/602/603/604 €& un elemento
fondamentale.

Un supporto non adeguato potrebbe influenzare le misure effettuate e
determinare quindi dei risultati non corretti, si consiglia di usare sempre |l
supporto fornito in dotazione per sostenere il sensore.

Per inserire la sonda EP-600/601/602/603/604 all'interno del supporto
utilizzare il meccanismo a scatto di quest'ultimo.

Fig. 10-14 EP-600/601/602/603 Fig. 10-15 EP-604
con Supporto conico con Supporto conico
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10.18.2 Sostegno Si consiglia, inoltre, di utilizzare il cavalletto di sostegno opzionale PMM TR-
opzionale 02 per posizionare I'EP-600/601/602/603/604 all'altezza prescritta dalle
PMM TR-02 normative di riferimento per la misura in corso e di mantenere sempre
guesta configurazione, per una ripetibilita delle misure effettuate. (Per
maggiori informazioni consultare il capitolo “Accessori”).

Fig. 10-16 EP-600/601/602/603 con TR-02A Fig. 10-17 EP-604 con TR-02A
Fig. 10-18 EP-600/601/602/603 con TR-02A Fig. 10-19 EP-604 con TR-02A
e PMM 8053-SN e PMM 8053-SN
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10.19 EP600 CHARGER

I PMM EP-600/601/602/603/604 & alimentato da una batteria interna Li-Mn
ricaricabile.

Il sensore EP-600/601/602/603/04 & alimentato da una batteria ricaricabilie
Li-Mn interna che pud essere ricaricata per mezzo del carica batteria
EP600 CHARGER collegato alla presa di alimentazione.

Il caricabatterie EP600 CHARGER & un apparecchio elettrico che tramite
alimentatore da rete € utilizzato per al ricarica di batterie rigorosamente del
tipo "ricaricabile".

L’EP600 CHARGER €& un carica batteria da tavolo con una superficie
anodizzata blu a forma di tronco di cono la cui base d’appoggio circolare
permette una notevole stabilita. Al suo interno ha un microprocessore che
permette e controlla la carica della batteria.

Le fasi che si possono verificare durante la carica della batteria vengono
rappresentate dal colore del led presente alla base (insieme al connettore
di alimentazione).

L’alimentatore da rete in dotazione al’lEP600 CHARGER puo funzionare sia
a 50 Hz sia a 60 Hz con un campo di tensione di alimentazione tra 100 e
240 Volt. E fornito di differenti connettori alla rete di alimentazione in
accordo ai vari standard nazionali.

Fig. 10-20 Alimentatore da rete Fig. 10-21 EP600 CHARGER
per EP600 CHARGER
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Legenda:

1 — Meccanismo di bloccaggio a molla
2 — Connettore di ricarica

3A — Led EP600 CHARGER

3B — Connettore di alimentazione

Fig. 10-22 Componenti EP600 CHARGER

Carica batterie:

uscita: DC, 10 - 15 V, ~ 500 mA @
- — +
Connettore:

La ricarica di pile di differente modello o non pro gettate per essere
ricaricate € un'operazione pericolosa che pud porta re anche
all'esplosione della batteria.

La batteria interna puo essere sostituita solamente dalla NARDA.

La sostituzione della batteria da parte di personal e non NARDA ltalia
annulla la garanzia; quindi in caso di danneggiamen to e/o
malfunzionamento contattare il centro di supporto N ARDA.

I minimo livello di tensione di funzionamento dell 'EP-
600/601/602/603/604 & di 2,05V; per tensioni piu ba sse & necessaria
una ricarica della batteria.

Al fine di preservarne le caratteristiche € opportu no ricaricare
completamente la batteria prima di periodi di inuti lizzo
dell'apparecchio superiori a 4 mesi. Per periodi su periori  si
suggerisce una ricarica ogni quattro mesi.

La durata massima della batteria nuova, dopo una ri  carica completa
di 48h, é di circa 100h; il consumo varia in funzio  ne del filtro usato e
del rate impostato.

A cariche di tempi inferiori corrispondono durate i nferiori.

Per effettuare le misure rimuovere SEMPRE la sonda dal carica
batterie.
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Prima di mettere lo strumento in servizio e per ave re la massima
autonomia & necessario completare un intero ciclo d i carica.

Connettere sempre l'alimentatore di rete al PMM EP6 00 CHARGER
prima di connetterlo alla presa di alimentazione.

Fig. 10-23 EP-600/601/602/603 Fig. 10-24 EP-604 su
su EP600 CHARGER EP600 CHARGER

Le varie fasi che si possono verificare durante la carica della batteria sono
rappresentate dal colore del led:

Tabella 10-6 Colore Led EP600 CHARGER in fase di “Start  up iniziale”
il caricabatterie € alimentato ma senza carico (la batteria non & presente
0 sconnessa 0 completamente carica).*

il carico €& eccessivo (l'uscita rimane staccata per 30 secondi prima di
Fisso Rosso riprovare a far ripartire la carica ).
Cortocircuito sul contatto metallico centrale **,

Fisso Verde

Tabella 10-7 Colore Led EP600 CHARGER in fase di “Rica rica”
Lampeggiante Verde la batteria € in carica

Lampeggiante rapido Rosso fine carica per limite tempo massimo raggiunto [ 60 ore ]

fine carica per limite tensione raggiunto senza I'estensione delle 12 ore
di consolidamento.

Lampeggiante lento Arancione

Lampeggiante rapido Arancione fine carica per limite tensione raggiunto piu 12 ore di consolidamento.

Il tempo di ricarica completa della batteria € di4 8 ore; il termine della
carica viene indicato dal Led dellEP600 CHARGER, ¢ he lampeggia
rapidamente di colore arancione.

* Lo stato del Led dellEP600 CHARGER varia in funzione della corrente assorbita.

Quando la corrente assorbita € molto bassa, 'EP600 CHARGER interpreta come se si fosse senza carico e il led
rimane fisso verde.

Anche in caso di batteria completamente carica il led rimane fisso verde perché la corrente assorbita &€ molto bassa.

** || led & rosso indica un eccessivo carico o cortocircuito sul contatto metallico centrale del’lEP600 CHARGER.
In questo caso, scollegare il carica batterie dallEP600 CHARGER per eseguire un “reset” di quest'ultimo e
attendere qualche secondo prima di ripristinare il collegamento.
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10.20 Uso dell’lEP-600 Con ['utilizzo dell’8053B é possibile visualizzare e/o memorizzatore i dati
/601/602/603/604 misurati con la sonda EP-600/601/602/603/604. Questo €& possibile
con I'8053B attraverso i tasti di funzione.

10.20.1 Modalita d’'uso Le modalita d'uso con I'8053B sono:
- Visualizzazione numerica dei valori di campo attraverso la modalita
ABS/%, MIN-MAX/AVG o MIN-MAX/RMS . Cio e possibile con i tasti
funzione ABS/% o MIN-MAX/AVG.

1.62 Vi

1.1
1.0
0.4

I =L
QO-Jon

- Visualizzazione grafica dellandamento nel tempo dei valori di campo
attraverso la modalita PLOT. Cio & possibile attraverso il tasto PLOT.

- Dopo aver attivato la modalita di memorizzazione dei valori di campo con
la funzione Data Logger, € possibile visualizzare (numericamente o
graficamente) i dati che si stanno rilevando attraverso le precedenti
modalita.
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10.20.2 Operazioni
preliminari

Indipendentemente dalla modalita d'uso scelta, prima di iniziare la misura
occorre impostare i principali parametri e le principali impostazioni di
misura all'interno della funzione SET:

Funzione Alarm: Questa funzione puo essere usata per definire il livello di
allarme per abilitare il beep.

Funzione Freq: Se la frequenza del campo €& nota, la funzione Freq
permette di ottenere una misura molto precisa del valore di campo sulla
frequenza scelta.

Funzione Bar : E’ usato per scegliere la scala lineare o logaritmica per la
barra analogica.

Funzione Filter: L'’EP-600/601/602/603/604 possiede un filtro passa basso
per ridurre il rumore durante le misure. Tale impostazione influisce
notevolmente sul consumo.

L'impostazione dei filtri permette la scelta tra i valori 28Hz, 8Hz, 4Hz,
3.2Hz e 2.3Hz ed esprime la frequenza alla quale il segnale e’ attenuato di
3dB. Ovviamente tale impostazione influisce sulle prestazioni:

0 Consumo (piu il filtro & stretto e piu la sonda consuma)

o} Risoluzione (piu il filtro & stretto migliore €& la risoluzione)

0 Rumore  (piu il filtro € stretto piu basso € il rumore)

Il filtro che ha la migliore reiezione a 50Hz & quello a 4Hz in quanto ha un
notch proprio a 50Hz di —80dB (contro ad esempio al —67dB del piu stretto
filtro a 2.3Hz).

Funzione Rate: Si hanno a disposizione 4 scelte: 5, 2, 1, 0.4 campioni al
secondo. Tale impostazione influisce notevolmente sul consumo.

Quando e presente I'EP-600/601/602/603/604, all'int erno della funzione
SET, al posto della riga di selezione “AutoOFF”, si ha a disposizione
la selezione del “Rate” che rappresenta la frequenz a di
campionamento della sonda.

Funzione Time: Questa funzione permette all'utente di impostare I'orologio
interno

Funzione Date: Questa funzione permette all'utente di impostare la data
del calendario interno

Settati i parametri, occorre impostare l'unita di misura (primaria o
secondaria) attraverso il tasto UNIT.

Per maggiori informazioni riguardo I'utilizzo delle singole funzioni
consultare il capitolo 3 di questo manuale.
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10.20.3 Visualizzazione Visualizzazione numerica dei valori di campo attraverso la modalita ABS/%,
numerica dei dati MIN-MAX/AVG o MIN-MAX/RMS.
misurati

10.20.3.1 Modalita ABS%  Nella modalita ABS%, il PMM 8053B mostra le tre componenti vettoriali del
campo misurato in valore assoluto o, premendo ancora una volta, in valore
percentuale rispetto al valore totale.
Il valore del campo totale visualizzato sara computato secondo la formula
espressa nel paragrafo 3.3.3.

10.20.3.2 Modalita Nella modalita MIN-MAX/AVG o MIN-MAX/RMS possono essere
MIN-MAX/AVG o Visualizzati i valori massimi e minimi misurati oltre al valore medio espresso
MIN-MAX/RMS  come media aritmetica (AVG) o come media quadratica (RMS) in base al

tempo scelto.

Prima di utilizzare la modalita MIN-MAX/AVG o MIN-MAX/RMS occorre
impostare tipo e tempo di media all'interno del menu SET:

Funzione AVG: Tutte le misure medie eseguite dal PMM 8053B saranno
fatte in funzione dellimpostazione AVG (media aritmetica) o RMS (media
quadratica). Per selezionare AVG o RMS usare il tasto in basso a destra
nella funzione SET. Entrambe le medie verranno eseguite in base al tempo
scelto.
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10.20.4 Visualizzazione
Grafica dei dati
misurati

10.20.4.1 Modalita PLOT

10.20.5 Memorizzazione
e Visualizzazione
dei dati misurati.

Nel modo PLOT il PMM 8053B acquisisce l'intensita di campo misurata
dal’EP-600/601/602/603/604 e la mostra in funzione del tempo.

Prima di utilizzare la modalita PLOT occorre impostare l'intervallo di tempo
visualizzato dal grafico tramite il menu SET:

Funzione PLOT T : Questa funzione ha lo scopo di verificare la stabilita del
campo in funzione del tempo offrendo una visualizzazione grafica e
semplice da interpretare.

Questo grafico non pud essere salvato o stampato.

Il tempo di scorrimento viene visualizzato nella finestra superiore del
display.

Tramite la funzione Data Logger il PMM 8053B €& usato come
memorizzatore di dati misurati con la sonda EP-600/601/602/603/604.
Contemporaneamente alle operazioni di memorizzazione, € possibile
abilitare la modalita di visualizzazione numerica o grafica del dato
attraverso le modalita sopraindicate.

Verificare che la data e I'ora interna del’l8053B s  iano corrette.

Prima di utilizzare la modalita Data Logger occorre impostarne la modalita
tramite il menu SET:

Funzione Logger: Esso pud acquisire dati e salvare i valori di campo per
lunghi periodi, memorizzando la data e I'ora di ciascun valore.

Una particolarita del collegamento con EP-600/601/6  02/603/604 ¢ nella
modalita Logger impostata come “Definibile Low Powe r’, anziché
usare il campionamento impostato con “Rate” esegue un solo
campione allo scadere di ogni memorizzazione rispar  miando cosi

notevolmente la batteria.

Funzione Log. End: Questa funzione determina quanto tempo sara
necessario per acquisire i dati.
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10.21 Uso dellEP600/601 Oltre che all’8053B, I'EP-600/601/602/603/604 pud essere collegata ad un

/602/603/604 con Personal Computer (attraverso convertitore ottico) per visualizzare i dati
PC misurati attraverso il software Win EP600.
Per maggiori informazioni, circa l'installazione, | a configurazione e

I'uso con Personal Computer, fare riferimento al ma  nuale operativo e
alla documentazione fornita con I'apparecchio.
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11 - Accessori

11.1 Introduzione Questa sezione fornisce le informazioni necessarie per installare ed usare
gli accessori del Misuratore di Campo Portatile PMM 8053B.
Sono incluse informazioni riguardanti l'ispezione iniziale, i requisiti di
alimentazione, le interconnessioni, 'ambiente di lavoro, il montaggio, la
pulizia, 'immagazzinamento e la spedizione.
Le seguenti indicazioni generali si applicano a tutti gli accessori.

11.2 Ispezione iniziale Ispezionare I'imballaggio per eventuali danneggiamenti.
Se l'imballaggio o il materiale antiurto sono danne ggiati, controllare

che il contenuto sia completo e che lo strumento no n abbia danni
elettrici o meccanici.

Verificare gli accessori con riferimento alla lista di controllo allegata
all'apparecchio.
Notificare qualsiasi danno rilevato al personale di trasporto e alla
NARDA.
11.3 Ambiente di lavoro L'ambiente operativo degli accessori, salvo diverse specifiche, deve

trovarsi nell’ambito delle seguenti condizioni:

Temperatura Da-10° a +40° C

Umidita < 90% relativa

Gli accessori devono essere immagazzinati in un ambiente pulito ed
asciutto, esente da polveri acidi ed umidita.
L'ambiente di immagazzinaggio deve trovarsi nellambito delle seguenti

specifiche:
Temperatura Da-20°a+70° C
Umidita < 95% relativa
11.4 Ritorno per Quando gli accessori devono essere restituiti alla NARDA per riparazione
riparazione per favore completare il questionario allegato a questo Manuale Operativo

completandolo con tutti i dati utili al servizio richiesto.

Per limitare il periodo di riparazione € necessario essere il piu specifico
possibile descrivendo il guasto. Se il problema si manifesta solo in
determinate condizioni dettagliare come riprodurre il guasto.

Se possibile € preferibile riutilizzare I'imballaggio originale, assicurarsi di
avvolgere I'apparecchio in carta pesante o plastica.

In caso contrario usare un imballaggio robusto, usando una quantita
sufficiente di materiale assorbente gli urti attorno a tutti i lati dello strumento
per assicurare la compattezza ed evitare movimenti all'interno
dellimballaggio.

In particolare prendere ogni precauzione per proteggere i pannelli frontali.
Completare I'imballaggio sigillandolo fermamente.

Applicare la scritta FRAGILE sul contenitore per incoraggiare maggiore
cura nella movimentazione.

11.5 Pulizia Usare un panno asciutto, pulito e non abrasivo per la pulizia degli
strumenti.
Per pulire gli strumenti non usare solventi, acidi, trementina,

acquaragia, acetone o similari per evitare danneggi  amenti.

Documento 8053BIT-30929-3.27 - © NARDA 2023
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11.6 Carica delle
batterie e
alimentazione degli
accessori del PMM
8053B

11-2

Tutti gli accessori del PMM 8053B dispongono di un sistema di
alimentazione autonomo dalla rete fornito o da batterie interne ricaricabili o
direttamente da altri dispositivi cui sono collegati.

| seguenti accessori sono alimentati da batterie interne ricaricabili:
EHP-50G
EHP-200A
EHP-200AC
OR-03

| seguenti accessori sono alimentati direttamente dal PMM 8053B:
8053-CAL
8053-RT
8053-ZERO
8053-8059 Adapter

I'USB-OC e I'8053-OC sono alimentati direttamente dalla porta del PC.

I PMM 8053B e gli accessori usano lo stesso modello di carica batterie
fornito in dotazione.

Il carica batterie 8053-BC puod essere usato sia con una frequenza di rete a
50 Hz che a 60 Hz con tensione da 100 a 240 V alternati.

Esso puo essere fornito con differenti adattatori alla rete di alimentazione in
accordo ai vari standard nazionali. Il connettore di rete & innestato sul
caricabatterie, per sostituirlo € sufficiente disconnetterlo e inserire il nuovo
connettore. Per ['ltalia viene fornito un adattatore a spina da 5 A.

E consigliabile completare un ciclo di carica completo prima di utilizzare gli
accessori, per avere la massima autonomia dalle batterie interne.

Connettere sempre il carica batterie alla presa di alimentazione prima
di connetterlo all'ingresso Charge degli accessori, esso e dotato di un
circuito interno di protezione che interrompe l'ero gazione di corrente
se viene rilevato un carico sull'uscita durante la connessione alla rete.

Carica batterie:

uscita: DC, 10 - 15 V, ~ 500 mA @
- — +
Connettore:

Al fine di preservarne le caratteristiche €& opportu no ricaricare
completamente le batterie prima di periodi di inuti lizzo
dell'apparecchio superiori a 4 mesi. Per periodi su periori  si
suggerisce una ricarica ogni quattro mesi.

Gli aggiornamenti del software e del firmware degli accessori sono
disponibili per il download al sito internet www.na rda-sts.it o
direttamente richiedendolo agli uffici commerciali NARDA.
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11.7

Introduzione

Specifiche principali

ORO03 Ripetitore Ottico Programmabile

Tutte le sonde del PMM 8053B possono essere usate con il ripetitore ottico
programmabile ORO03, che permettono di allontanare la sonda dallo
strumento realizzando un’estensione del collegamento per mezzo di una
fibra ottica, o di utilizzare la sonda all'interno di un ambiente schermato
mantenendo lo strumento all'esterno.

La Tabella seguente elenca le specifiche del’lORO03.
Le seguenti condizioni si applicano a tutte le specifiche:
La temperatura ambiente di utilizzo deve essere tra -10° e 40° C.

Tabella 11-1 Specifiche Tecniche del Ripetitore Ott

ico OR03

Specifiche generali
Uscita

Ingressi

Compatibilita
Batterie interna
Tempo di funzionamento

Tempo di ricarica
Alimentazione esterna
Autotest

Temperatura operativa
Temperatura di
immagazzinamento
Dimensioni (LxHxP)
Peso

Attacco treppiede

connettore per fibra ottica
(lunghezza fibra ottica 10 m con USB-OC)
(lunghezza fibra ottica 80 m con 8053-0C)

connettore Fischer per sonda

Connettore per carica batterie

con tutte le sonde del PMM 8053B

ricaricabili al NiMH (5 x 1.2 V)

> 48 - 72 ore (in funzione del sampling scelto)
10 Hz filter > 72 ore

20 Hz filter > 61 ore

40 Hz filter > 53 ore

80 Hz filter > 48 ore

<4 ore

DC, 10 15V, I =circa 300 mA

automatico durante I'accensione per tutte le funzioni e sul collegamento allo
strumento; verifica automatica di ogni singolo sensore a diodi della sonda
-10  +40°C

-20  +70°C

130 mm x 55 mm diametro
270 g
inserto filettato 4"

Accessori standard inclusi
Carica batterie

Cavo in fibra ottica (10 m)
Supporto per cavalletto
Supporto Software

Convertitore ottico

8053-BC
FO-10USB

WINORO3 (Rilasciato solo con OR03 — vedere manuale operativo del
WINORO3)
USB-OC

Per una misura piu accurata, con le sonde attive EP 333 ed EP201, &
consigliato impostare il filtro a 10 Hz sia nel’'80  53B che sul’ORO03.
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Installazione ed uso del

ripetitore ottico
PMM ORO03

Il ripetitore OR03 & corredato di batterie interne, che possono essere
ricaricate per mezzo del carica batterie fornito in dotazione (il caricabatterie
€ uguale a quello del PMM 8053B).

Il ripetitore ottico OR03 & alloggiato in un contenitore cilindrico di piccole
dimensioni, sulla parte piana superiore € installato il connettore della
sonda, sulla parte inferiore c’é il pannello per la connessione della fibra
ottica, fornita in dotazione, la vite per l'alloggiamento dell’estensione o del
cavalletto di sostegno, il connettore per il carica batterie, il pulsante di
accensione e il LED per il controllo del funzionamento.

Il ripetitore ottico pud essere acceso o spento premendo brevemente il
pulsante rosso denominato POWER.

Tenendo premuto il pulsante POWER per piu di 4 seco  ndi si forza lo
spegnimento hardware dell'apparecchio. In questo ca  so & necessario
attendere alcuni secondi prima di riaccenderlo.

Il LED bicolore denominato ON DATA si accendera fornendo le indicazioni
di funzionamento elencate di seguito:

All'accensione il LED rosso si illumina per circa ¥ secondo come test per
lo stesso; dopodiché si accendera con colore verde per circa 3 secondi
confermando il download del firmware. Viene quindi eseguito il test dei
diodi della sonda che dura circa 13 secondi.

Tabella 11-2 Stato del Led OR03

Velocita di
lampeggiamento

Colore
LED

Significato

Bassa

Verde

Comunicazione con 8053 in corso e corretta (con sonda inserita)

Bassa

Rosso

Comunicazione con 8053 in corso e corretta (senza sonda inserita)

Media

Verde

8053 sconnesso 0 comunicazione errata (con sonda inserita)

Media

Rosso

8053 sconnesso 0 comunicazione errata (senza sonda inserita)

Rapida

Arancio | Batteria sotto carica

Rapida

Verde

Carica batteria ultimata

Fisso

Verde

Calibrazione ripetitore in corso e diodi della sonda OK

Fisso

Rosso

Calibrazione ripetitore in corso e almeno un diodo della sonda aperto o
malfunzionante

11-4

Se il tentativo di comunicazione non va a buon fine il ripetitore ottico
ORO03 si spegne automaticamente dopo 15 minuti.

Per linstallazione inserire la sonda nell’apposito connettore superiore,
connettere la fibra ottica, fornita in dotazione, nel connettore denominato
OPTIC LINK facendo attenzione che la chiave di inserzione sia rivolta
verso l'esterno, e l'altro capo della fibra ottica nel connettore OPTIC LINK
del PMM 8053B.
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Istruzioni operative del
PMM ORO03

/
\

Il ripetitore ORO3 si collega e comunica con il misuratore PMM 8053B per
mezzo della connessione a fibra ottica; per attivare la connessione &
necessario impostare il PMM 8053B nel seguente modo:

1. La pressione del tasto funzione SET permette di entrare in una finestra
dove possono essere scelti i principali parametri e le principali
impostazioni di misura.

2. Posizionarsi su SERIAL

3. Selezionare OPTICAL

Per maggiori dettagli vedere il Capitolo 3 "Istruzioni Operative" del presente
Manuale ed il manuale specifico del’ORO03.

Questa impostazione permette al PMM 8053B di colleg arsi e di
riconoscere automaticamente il ripetitore ottico e la sonda utilizzata
attraverso la connessione a fibra ottica. Con quest  a impostazione la
connessione seriale via cavo (Wired) é disabilitata

Connettere 'OR03 al PMM 8053B con la fibra ottica in dotazione ed
accenderlo premendo il pulsante rosso POWER sul pannello.

Non tirare la fibra ottica trattenendola per il fl o, ma servirsi del
connettore per non danneggiare l'intestazione.

Porre la massima attenzione ad evitare che entrino sporcizia e altre
particelle nei trasduttori della fibra ottica.

Una volta terminata correttamente la connessione nel riquadro in alto a
sinistra, denominato Rep.ter, del PMM 8053B sara indicato il corretto

funzionamento del ripetitore ottico, lo stato di carica della sua batteria
interna, verra inoltre indicato il tipo di sonda collegata al ripetitore.

Legenda:
1. Pulsante di accensione/spegnimento;
2. Led indicatore del funzionamento;
3. Connettore del ricarica batterie (12V - 0,3A);

4. Vite di fissaggio del supporto;

/ V\‘\ 5. Connessione della fibra ottica.

Fig. 11-1 ORO03 Pannello
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11.8 USB-OC Convertitore Ottico-USB

Introduzione I'USB-OC e un accessorio del sistema PMM 8053B di misura di campi
elettromagnetici.
Esso converte i segnali di alcuni accessori del sistema, che hanno
solamente la connessione per mezzo della fibra ottica, in segnali

compatibili USB, permette quindi il collegamento alla porta USB di
qualunque Personal Computer dei seguenti accessori per I'aggiornamento
del firmware:

PMM ORO03 Ripetitori Ottici

PMM EHP-50G Analizzatore di campi elettrici e magnetici

PMM EHP-200A Analizzatore di Campo Elettrico e Magnetico

PMM EHP-200AC Analizzatore di Campo Elettrico e Magnetico

PMM 8053-GPS Sistema di rilevamento GPS integrato (fuori produzione)

L'USB-OC € indispensabile per eseguire l'aggiornamento del firmware
interno dei suddetti accessori per mezzo di un Personal Computer e del
relativo software di aggiornamento disponibile gratuitamente sulle pagine
del sito internet della NARDA all'indirizzo: www.narda-sts.it.

Installazione Inserire 'USB-OC nel connettore di una porta USB libera del PC,
connettere la fibra ottica proveniente dalla sonda o da altri accessori
rispettando la posizione della chiave di riferimento.

Considerato il bassissimo consumo del dispositivo, l'alimentazione
necessaria al’lUSB-OC viene prelevata direttamente dalla porta USB del
PC. Cio non rende necessaria alcuna manutenzione.

Tabella 11-3 Specifiche Tecniche USB-OC Convertitor e Ottico-USB

Lunghezza max fibra ottica 40 m (10m con 8053B, OR03 e EHP200A/AC)

Connettore USB Tipo A Maschio

Il collegamento del convertitore tramite HUB USB o una prolunga USB
potrebbe non funzionare. Collegare il convertitore direttamente a una
porta USB del Computer.

Legenda:

Vista frontale

Connettore Fibra Ottica

Vista posteriore

USB Tipo A Maschio

Fig. 11-2 USB-OC adattatori

Alimentazione I'USB-OC ¢ alimentato direttamente dalla connessione USB del PC.
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11.9

Introduzione

Installazione

PMM 8053-OC Convertitore Ottico-Seriale

I PMM 8053-OC €& un accessorio del sistema PMM 8053B di misura di
campi elettromagnetici.
Esso converte i segnali di alcuni accessori del sistema, che hanno
solamente la connessione per mezzo della fibra ottica, in segnali
compatibili RS-232, permette quindi il collegamento alla porta seriale di
qualunque Personal Computer dei seguenti accessori per I'aggiornamento
del firmware:
- PMM ORO3 Ripetitori Ottici

PMM EHP-50G Analizzatore di campi elettrici e magnetici

PMM EHP-200A Analizzatore di Campo Elettrico e Magnetico

PMM EHP-200AC Analizzatore di Campo Elettrico e Magnetico

PMM 8053-GPS Sistema di rilevamento GPS integrato (fuori produzione)

I PMM 8053-OC puod essere usato in alternativa al convertitore USB-OC
per eseguire l'aggiornamento del firmware interno dei suddetti accessori
per mezzo di un Personal Computer dotato di porta RS-232 e del relativo
software di aggiornamento disponibile gratuitamente sulle pagine del sito
internet della NARDA allindirizzo: www.narda-sts.it.

Inserire il PMM 8053-OC nel connettore di una porta seriale libera del PC,
connettere la fibra ottica proveniente dalla sonda o da altri accessori
rispettando la posizione della chiave di riferimento.

Considerato il bassissimo consumo del dispositivo, l'alimentazione
necessaria al PMM 8053-OC viene prelevata direttamente dalla porta
seriale del PC. Cid non rende necessaria alcuna manutenzione.

Tabella 11-4 Specifiche Tecniche Convertitore Ottic  0-Seriale PMM 8053-OC

Specifiche generali
Lunghezza max fibra ottica
Connettore RS 232

80m
9 pin DB9

Su alcuni modelli di PC, I'energia fornita al conne  ttore DB9, a cui
viene connesso I'8053-OC, potrebbe non essere suffi ciente a
garantire il corretto funzionamento con fibre di 80 m.

Su alcuni modelli di PC, l'energia fornita al conne  ttore DB9
potrebbe non essere sufficiente a garantire il funz  ionamento
dell’B053-OC. In questi casi occorre inserire '805 3-OC-PS tra il
convertitore e il PC.

Legenda:
Pannello frontale

1 — Connettore per fibra ottica

Pannello posteriore
1 — Connettore RS232 femmina DB9

Fig. 11-3 8053-0OC Pannelli

Alimentazione

L’ 8053-0OC ¢ alimentato direttamente dalla connessione seriale del PC.
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11.10 8053-0OC-PS Power Supply

Introduzione Il PMM 8053-OC-PS ¢ un accessorio del sistema PMM 8053B di misura di
campi elettromagnetici.

Su alcuni modelli di PC, I'energia fornita al connettore DB9 potrebbe non
essere sufficiente a garantire il funzionamento dell’'8053-OC. In questi casi
occorre inserire '8053-OC-PS tra il convertitore e il PC.

Installazione Collegare I'8053-OC-PS alla porta seriale del PC (o relativo cavo seriale) e
all’'8053-0OC. Alimentare I'8053-OC-PS con l'alimentatore fornito. Collegare
la fibra ottica all’8053-OC.

Table 11-5 Specifiche Tecniche 8053-OC-PS Power Sup ply

Connettori RS 232 9 pin DB9

Pannello frontale

Connettore DB9 M

Pannello posteriore

Connettore DB9 F
Pannello laterale
Connettore M di alimentazione

Fig. 11-4 8053-OC-PS Connettori

Alimentazione 8053-0OC-PS é alimentato attraverso un 230Vac - 9vdc Wall Adapter.
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Introduzione

Installazione

Funzionamento

PMM 8053-CAL Sonda di Calibrazione

I PMM 8053-Cal € un utile accessorio per il controllo del corretto
funzionamento del Misuratore Portatile di Campi Elettromagnetici PMM
8053B.

Esso verifica la lettura assoluta, I'efficienza della connessione, il sistema di
riconoscimento della sonda e il sistema di calcolo interno del valore totale
di campo.

Il PMM 8053-Cal viene fornito con il Certificato di Calibrazione.

Inserire il PMM 8053-Cal nel connettore della sonda rispettando la
posizione della chiave di riferimento.
Per un corretto funzionamento disabilitare sempre la funzione Freq.

Nella finestra in alto a sinistra sul
display del PMM 8053B apparira la
scritta CALIB che indica che il PMM
8053-Cal e stato correttamente
riconosciuto dallo strumento.

Il PMM 8053-Cal simula la presenza di una sonda collegata al PMM 8053B
generando tre valori di tensione di riferimento, che corrispondono a 57,7
V/m su ciascun asse.

Il valore di campo totale letto dal PMM 8053B, correttamente funzionante,
dovra essere :

+

Esso deriva da: V/M totali = m

Fig. 11-5 Esempio di display del PMM 8053B con PMM 8053-CAL
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Alimentazione Il PMM 8053-Cal & alimentato direttamente dal PMM 8053B.

Tabella 11-6 Specifiche Tecniche PMM 8053-CAL
Caratteristiche generali
Dimensioni (LxD): 59 x 18mm
Peso: 549
Alimentazione: 5V (dal PMM 8053B)
Connettore 8053: Fischer 12 poli, tipo sonde
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Introduzione

Installazione

Funzionamento

PMM 8053-ZERO Azzeratore

I PMM 8053-ZERO é un utile accessorio che consente di riazzerare
automaticamente gli offset dei tre assi sull’ 8053B o ORO03 indispensabili
per I'utilizzo del’EP-300 a bassi livelli di campo.

Esso verifica inoltre [l'efficienza della connessione, il sistema di
riconoscimento della sonda e l'offset dell'8053B o dellORO03.

Inserire il PMM 8053-ZERO nel connettore del Misuratore portatile e del
Ripetitore ottico rispettando la posizione della chiave di riferimento.

Nella finestra in alto a sinistra sul

|V Frobe display del PMM 8053B apparira la

z E E u scritta ZERO che indica che il PMM

8053-ZERO é stato correttamente
10.02.03 riconosciuto dallo strumento.

L'8053B supporta il PMM 8053-ZERO Azzeratore con il Firmware
versione 2.30 o superiore.

Prima di eseguire la procedura di riazzeramento, impostare la voce
FILTRO sul menu SET tenendo conto che piu basso ¢ il valore maggiore
sara la precisione dell'azzeramento.

Ogni volta che I'8053B riconosce il dispositivo “ZERO” inserito nel
connettore, inizia un conteggio alla rovescia che parte da 200 V/m. Lettura
dopo lettura il valore si abbassa sino a raggiungere 1.0 V/m dove vengono
valutati i valori misurati.

Quando il display visualizza “LOW” la prova € andata a buon fine, si puo
sostituire I'’Azzeratore con la sonda ed eseguire misure.

Qualora I'8053B fosse alimentato, per evitare di usare dati errati, il
conteggio viene bloccato a 200 V/m per poi riprendere ad alimentazione
tolta.

Il dispositivo pud essere inserito cosi come pud essere tolto in ogni
momento senza che si provochino errori. Infatti, il conteggio parte da 200
V/m ad ogni nuovo inserimento (e quindi consente allo strumento di
riassestarsi completamente) mentre annulla la procedura di
autoazzeramento non appena lo si tolga.

Fig. 11-6 Esempio di display del PMM 8053B con PMM 8053-ZERO
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Alimentazione Il PMM 8053-ZERO ¢ alimentato direttamente dal PMM 8053B.

Note particolari L’'ORO03, per poter eseguire la procedura, ha bisogno di essere collegato
obbligatoriamente ad un sistema di visualizzazione quale:

PMM 8053
8053SW02 + SB04
- WINO3

In mancanza di tale connessione, 'OR03 non effettua nessuna procedura
di AutoOFFSET.

Con il collegamento con WINO3, alla conclusione della procedura, si
leggera “0.00” anziché “LOW”.

Tabella 11-7 Caratteristiche del PMM 8053-ZERO - Az zeratore
Caratteristiche generali
Dimensioni (LxD): 59 x 18
Peso: 54 g
Alimentazione: 5V (dal PMM 8053B)
Connettore 8053: Fischer 12 poli, tipo sonde
Firmware PMM 8053B dalla versione 2.30
Firmware PMM ORO03 dalla versione 2.10
Dispositivo in dotazione Con EP-300
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Introduzione

Installazione e uso

PMM 8053-RT Tri%er

I PMM 8053-RT € un accessorio per il sistema di misura di campi
elettromagnetici PMM 8053B, esso consente di collegare un comando
esterno al PMM 8053B in modo da poter sincronizzare I'acquisizione, e
quindi registrare automaticamente il valore del campo all'interno di un
record.

Quando viene utilizzato il trigger 8053-RT la sonda di misura andra
collegata al PMM 8053B per mezzo della fibra ottica nel caso della sonda
EHP-50G, o per mezzo del ripetitore ottico OR03 per le altre sonde.

L'interfaccia 8053-RT €& montata, in tecnologia SMD miniaturizzata
allinterno di un connettore Fischer che andra collegato sul connettore delle
sonde del misuratore portatile PMM 8053B.

Considerato il bassissimo consumo del dispositivo, I'alimentazione
necessaria al PMM 8053-RT viene prelevata direttamente dal PMM 8053B.

Dal lato opposto al connettore € situato un jack bipolare: collegando i due
poli di tale jack tra loro si ha I'impulso che attiva I'acquisizione da parte del
logger sul PMM 8053B.

Per poter avere attiva tale funzione € sufficiente:

Porre la funzione di logger su manuale.

Avere I'apposita interfaccia (8053-RT) inserita nel connettore.
Avere un ripetitore (EHP-50G o ORO03) attivo.

Attivare il logger

In questo modo, ad ogni impulso si avra I'acquisizione del campo associato
al relativo istante (con la risoluzione di 1 secondo) esattamente come si
otterrebbe premendo il sotfkey “GET"; a tale riguardo & da notare che detto
tasto continua a funzionare parallelamente.

L'interfaccia accetta impulsi creati sia da contatti meccanici come relé reed
(tipici dei contatori lancia-impulsi) sia da uscite NPN Open-collector (tipiche
degli interruttori di prossimita o PROXIMITY SWITCH) ed € in grado di
catturare chiusure dell’ordine di 30ms.

Nel caso si renda necessario I'impiego di cavo schermato per realizzare il
collegamento con l'interfaccia 8053-RT, si tenga presente che la massa sul
jack & collegata al pin di sinistra guardando il connettore dall’alto (vedi
figura).

Le caratteristiche dell'impulso devono soddisfare le seguenti condizioni:

TON (contatto chiuso o PROXIMITY ON) >= 30ms.
TOFF (contatto aperto o PROXIMITY OFF) >= 350ms.
TCICLO (tempo totale TON+TOFF) >= 1000ms.
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Tabella 11-8 Caratteristiche del PMM 8053-RT Trigge r
Caratteristiche generali
Dimensioni (LxD): 60 x 18
Peso: 539
Alimentazione: 5V (dal PMM 8053B)
Connettore 8053: Fischer 12 poli, tipo sonde
Connettore trigger esterno: Jack bipolare maschio anti-inversione
Firmware PMM 8053B: dalla versione 2.08
Risoluzione del trigger: 1 secondo
Tempo di contatto chiuso: >=30ms
Tempo di contatto aperto: >=350ms
Istante di trigger: transizione da contatto chiuso a contatto aperto
Accessori in dotazione Connettore jack bipolare femmina volante

Connettore del PMM 8053-RT

Connessione PROXIMITY SWITCH

di massa &

Connettore visto dall'alto

Fig. 11-7 8053-RT Trigger Remoto

Alimentazione Il PMM 8053-RT e alimentato direttamente dal PMM 8053B.
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11.14 8053-8059 Adapter

Introduzione L'‘Adattatore 8053-8059 & un accessorio opzionale che permette di
utilizzare le sonde HP-1B-01, EP-1B-03, EP-1B-05, EP-1B-06, EP-1B-08 e
EP-4B-02 della stazione di monitoraggio AMB-8059 con il misuratore
portatile PMM 8053B.

Fig. 11-8 8053-8059 Adapter

Per le specifiche del’HP-1B-01, EP-1B-03, EP-1B-05 , EP-1B-06, EP-1B-
08 e EP-4B-02 fare riferimento al manuale dellAMB-8059.

Tabella 11-9 Specifiche Tecniche 8053-8059 Adapter

Dimensioni (LxD): 82 x 22 mm
Peso 95¢g

Legenda:
Vista frontale

Connettore 12 poli (lato PMM 8053B)

Vista posteriore

Connettore 8 poli (lato sonda)

Fig. 11-9 8053-8059 Adapter Connettori
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Alimentazione

Installazione

L'8053-8059 Adapter € alimentato direttamente dal PMM 8053B.

L'8053-8059 Adapter deve essere connesso con il PMM  8053B spento.

Inserire '8053-8059 Adapter nel connettore 12 poli del misuratore portatile
rispettando la posizione della chiave di riferimento. Collegare la sonda
all'estremita opposta dell’adattatore.

Per evitare danneggiamenti al connettore del’l8053- 8059 Adapter, la
chiave di inserimento, posizionata nella parte este  rna dell’accessorio
opzionale, deve essere posizionata rivolta verso la parte anteriore
dello misuratore portatile.

Inserire e sconnettere la sonda trattenendola sul ¢ onnettore.
Inserire od estrarre la sonda trattenendola per il supporto o per la
testina pud causare danneggiamenti.

L'8053B supporta l'adattatore 8053-8059 Adapter con il Firmware
versione 3.20 o superiore.

Gli aggiornamenti del software e del firmware sono disponibili per il
download gratuito al sito internet www.narda-sts.it o direttamente

richiedendolo agli uffici commerciali NARDA.

Terminata l'installazione possiamo accendere il PMM 8053B premendo il
tasto POWER e un beep prolungato confermera I'avvenuta accensione.

Verra avviata la routine di inizializzazione che mostrera sul display la
revisione e data del firmware, stato di controllo della tastiera,
autocalibrazione dello stadio di ingresso e controllo di integrita della sonda.

Una volta terminata la procedura lo strumento mostrera la finestra di menu

principale; il riquadro a sinistra mostrera il tipo di sonda collegata e la data
di calibrazione. Se non ci sono sonde connesse verra indicato NONE.

Fig. 11-10 Esempio finestra di menu principale con HP-1B-01
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Fig. 11-11 Esempio finestra di menu principale con EP-4B-02
Con [I'EP-4B-02, in modalita ABS, il PMM 8053B sosti tuira le
componenti vettoriali con le tre bande: bl (942 MHz ), b2 (1842 MHz) e
b3 (2140 MHz).

Per le indicazioni fornite dai vari riquadri e le i  struzioni operative fare
riferimento al resto del manuale.
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11.15

Introduzione

PMM TR-02A Cavalletto di sostegno

I PMM TRO2A & un accessorio opzionale per il sistema di misura PMM
8053B che permette un agevole sostegno per il PMM 8053B o altri
accessori tipo l'analizzatore PMM EHP-50G o il ripetitore ottico PMM ORO03
con relativi sensori durante le misure di campo.

Ciascuno di questi strumenti & dotato di una vite di fissaggio, generalmente
posizionata nella parte inferiore del contenitore, che permette, tramite lo
snodo PMM 8053-SN in dotazione al cavalletto, un facile e veloce
posizionamento.

| particolari costruttivi ed i materiali del cavall etto PMM TR-02A sono
stati appositamente selezionati per evitare che i s ensori e quindi le
misure effettuate vengano influenzate dal sostegno.

Il cavalletto € regolabile in altezza per mezzo dei piedi estensibili ed &
dotato di particolari piedini di appoggio che si possono adattare a tutte le
superfici per migliorarne la stabilita, c'é inoltre la possibilita di regolare
I'altezza del supporto centrale.

E corredato di una borsa di protezione di dimensioni contenute per un
agevole trasporto.

Tabella 11-10 Specifiche Tecniche del Cavalletto di  Sostegno PMM TR-02A

Specifiche fisiche

dimensioni di trasporto:
altezza minima:
altezza massima:

peso

capacita di carico:
attacco treppiede

3 gambe x 3 sezioni estensibili

76 x12x 12 cm

60 cm

180 cm

2,8 kg

10 kg

inserto filettato 1/4”

Particolare della testa di montaggio della colonna centrale di sostegno e relative regolazioni:

Rotella di
regolazione
apertura

\

Leva di fissaggio E possibile regolare I'angolo di apertura di
ciascuna gamba su tre differenti posizioni
_ per mezzo delle apposite rotelle di

l Rotella di regolazione:
regolazione apertura fissa di 20° indicatore di

apertura regolazione bianco visibile (come in

/ figura);
- apertura fissa di 45° indicatore di

regolazione rosso visibile;
apertura variabile: nessun indicatore
visibile.
Il sostegno centrale pud essere regolato e
fissato per mezzo dell'apposita leva di

Fig. 11-12 TRO2A Cavalletto di sostegno fissaggio.
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Particolare dello snodo di fissaggio allo strumento PMM 8053-SN:

altezza totale: 8 cm

peso: 160 g

Capacita di carico: 10 kg

Attacco al treppiede con filetto ¥4 “

Lo snodo regolabile permette di montare e fissare
facilmente lo strumento e di variarne I'angolazione in tutte
le direzioni per mezzo della manopola di bloccaggio.
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11.16 PMM TT-01 Supporto Telescopico in fibra

Introduzione PMM TT-01 é un accessorio opzionale del misuratore 8053B, che permette
di allontanare i sensori lontano dall’operatore e dallo strumento di misura. |
sensori devono essere montati sul ripetitore ottico OR03. L'analizzatore
EHP-50G ha gia il ripetitore interno.

Sulla punta del TT-01 € montata una vite che va avvitata sui ripetitori o
sugli analizzatori.

La progettazione ed i materiali usati sono stati se lezionati per
migliorare la qualita delle misure ed evitare le in terferenze
dell'operatore.

Tabelle 11-11 Specifiche tecniche del supporto tele  scopico TT-01

Specifiche
Diametro 32 mm
Minima lunghezza: 120 cm
Massima estensione: 420 cm
Peso 500 ¢

PMM TT-01 Supporto telescopico in fibra

La lunghezza del TT-01 puo essere
aggiustata a piacere.

Fig. 11-13 TT-01 Supporto telescopico in fibra
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Dettagli del montaggio:

Questa figura mostra un ripetitore ottico
montato in testa al TT-01.
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11.17 Altri Accessori

Il sistema di misura di Campi Elettromagnetici PMM 8053B & completato da
altri accessori disponibili su richiesta, quali: due diversi tipi di borsa di
trasporto per la protezione di strumenti e sonde dagli urti, dall'adattatore
per la ricarica e I'alimentazione dalla batteria a 12 V dell'auto e dal supporto
telescopico in fibra di vetro estensibile sino a 4 metri.
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11.18

Introduzione

Caratteristiche principali

Installazione ed uso del
magnetometro HP-01

HP-01 Magnetometro — Analizzatore di
Campo Magnetico

Il modello HP-01 e una sonda isotropica di campo magnetico in grado di
misurare da quello statico (DC) fino alle basse frequenze (1 kHz).

Lo strumento offre un’ampia gamma dinamica e consente la rilevazione
contemporanea sui tre assi X, Y, Z.

Esso comprende anche un potente analizzatore di spettro.

I HP-01 pud essere connesso ad un PC o al misuratore portatile 8053B.
Nel presenta capitolo € illustrato I'impiego abbinato all’'unita portatile 8053B.
Per maggiori dettagli sull'impiego del Magnetometro HP-01 si prega di fare
riferimento allo specifico Manuale, fornito insieme allo strumento.

Il HP-01 contiene una memoria non volatile dove sono memorizzati i dati di
calibrazione in frequenza e livello, ed un ripetitore ottico che permette la
connessione con dispositivi esterni tramite fibra ottica e quindi
elettricamente isolata.

L'analisi spettrale, elaborata dal processore DSP interno, pud essere
ricavata su diversi Span di frequenza e visualizzata sul PC.

E disponibile una funzione Marker per evidenziare specifiche misure di
frequenza ed intensita.

Il magnetometro e gestito da un microprocessore che governa tutte le
funzioni principali, dalla carica della batteria alla comunicazione seriale
all'unita DSP.

Il campo magnetico viene captato da tre sensori posti ortogonalmente sugli
assi denominati X, Y e Z; essi sono costituiti da elementi ad effetto Hall.

Un preciso convertitore analogico/digitale trasforma i segnali rilevati dai
sensori in dati numerici che vengono, quindi, elaborati dal DSP.

Il Magnetometro HP-01 €& corredato di batterie interne, che possono essere
ricaricate per mezzo del carica batterie fornito in dotazione (il caricabatterie
€ uguale a quello del 8053B).

Il HP-01 é alloggiato in un contenitore cilindrico di piccole dimensioni, sulla
parte piana superiore € installato la bacchetta contenente i sensori mentre
sulla parte inferiore c’e il pannello per la connessione della fibra ottica,
fornita in dotazione, la vite per lalloggiamento dell’estensione o del
cavalletto di sostegno, il connettore per il carica batterie, il pulsante di
accensione ed i LED per il controllo del funzionamento.

Per utilizzare la sonda:

- collegarla al 8053B, tramite la fibra ottica in dotazione,

- accendere il misuratore portatile 8053B, ed attendere la fase di awvio
iniziale,

- accendere la sonda premendo il pulsante Power per circa un secondo.

Per accendere il magnetometro HP-01 nella modalita d’'impiego
abbinato al 8053B & necessario premere e mantenere premuto il
pulsante Power fino a quando si accende il led gial lo ON; in quel
momento rilasciare il pulsante.
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Per utilizzare il misuratore con il magnetometro HP ~ -01 € necessario
che il firmware sia almeno la versione 3.18 o succe  ssiva.

Il firmware aggiornato puo essere scaricato dal sit o web Narda:
www.nharda-sts.it

Il magnetometro puo essere spento premendo brevemen  te il pulsante
rosso denominato POWER.

| due LED bicolori denominati ON e DATA si accenderanno fornendo le
indicazioni di funzionamento elencate di seguito:

All'accensione il LED ON si illumina giallo per circa ¥ secondo come
avvertimento di rilasciare il pulsante; dopodiché lampeggera di colore
verde per alcuni secondi ad indicare che € in corso il tentativo di stabilire
una connessione con I'8053B. Il led DATA lampeggia rosso fino a che non
sia stabilita una connessione col misuratore 8053B, dopodiché lampeggia
verde ad indicare che la comunicazione ¢é attiva.
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Istruzioni operative del
HP-01

Se il tentativo di comunicazione non va a buon fine , dopo circa 15
secondi il magnetometro HP-01 passa in modo slave ( predisposto per
la comunicazione con il PC) e poi si spegne automat icamente dopo 1
minuto in caso neppure il PC venga rilevato.

Durante la carica della batteria non € possibile ef  fettuare misurazioni.
Per attivare la sonda & necessario scollegare il ca  ricabatteria.

Per Tlinstallazione connettere la fibra ottica, fornita in dotazione, nel
connettore denominato OPTIC LINK, facendo attenzione che la parte piatta
del connettore nero sia rivolta verso l'esterno, e l'altro capo della fibra
ottica, spina bianca, nel connettore OPTIC LINK del 8053B.

Il ripetitore ottico interno al HP-01 si collega e comunica con il misuratore
8053B per mezzo della connessione a fibra ottica; per attivare la
connessione € necessario impostare il 8053B nel seguente modo:

4. La pressione del tasto funzione SET permette di entrare in una finestra
dove possono essere scelti i principali parametri e le principali
impostazioni di misura.

5. Posizionarsi su SERIAL

6. Selezionare OPTICAL

Per maggiori dettagli vedere il Capitolo 3 "Istruzioni Operative" del presente
Manuale ed il manuale specifico del magnetometro HP-01.

Questa impostazione permette al 8053B di collegarsi e di riconoscere
automaticamente il ripetitore ottico e la sonda uti lizzata attraverso la
connessione a fibra ottica. Con questa impostazione la connessione

seriale via cavo (Wired) é disabilitata.

Connettere il HP-01 al 8053B con la fibra ottica in dotazione ed accenderlo
premendo per circa un secondo il pulsante rosso POWER sul pannello.

Non tirare la fibra ottica trattenendola per il fl o, ma servirsi del
connettore per non danneggiare l'intestazione.

Porre la massima attenzione ad evitare che entrino sporcizia e altre
particelle nei trasduttori della fibra ottica.
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Una volta terminata correttamente la connessione nel riquadro in alto a
sinistra, denominato Rep.ter, del 8053B sara indicato il corretto
funzionamento del ripetitore ottico, lo stato di carica della sua batteria
interna, verra inoltre indicato il nome della sonda collegata.

Legenda:
Led Power;
Connettore di ricarica della batteria;

1
2
3. Pulsante accensione/spegnimento;
4. Connettore per fibra ottica;

Fig. 11-14 HP-01 Pannello
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12.1 Introduzione

12.1.1 Grandezze da
considerare

12.2 Misure dosimetriche

12.3 Misure di
esposizione

12.4 Caratteristiche delle
sorgenti

12.5 Strumentazione di
misura

12 - Misure di campi elettromagnetici

Le procedure ed i metodi di misura riportati si applicano a sorgenti di campi
elettromagnetici impiegate nei settori industriali, medicale, di ricerca,
domestico e di telecomunicazioni.

Le note informative riportate qui di seguito sono s tate tratte dalla
guida per la misura e la valutazione dei campi elet tromagnetici: CEl
211-6 e 211-7.

Le misure dei campi elettromagnetici a scopo protezionistico possono
essere di due tipi:

1) misure dosimetriche: servono per valutare I'energia assorbita
dall'organismo umano esposto alle radiazioni.

2) misure di esposizione: servono a valutare le grandezze che
caratterizzano il campo elettromagnetico cui I'organismo & esposto

Gli effetti biologici dei campi elettromagnetici sono legati alla quantita di
energia depositata all'interno di un sistema biologico durante I'esposizione.
Le grandezze fisiche correlate all’effetto biologico sono il SAR e la densita
di corrente indotta all'interno dell’organismo.

La prima delle due grandezze (I SAR) viene utilizzata in genere per
frequenze superiori a 10 MHz, mentre per valori di frequenze inferiori viene
utilizzata la densita di corrente.

Normalmente la misura dell'intensita dei campi elettromagnetici viene
effettuata in maniera indiretta utilizzando le seguenti grandezze che
caratterizzano un’onda elettromagnetica:

intensita del campo elettrico E (espressa in V/m);

intensita del campo magnetico H (espressa in A/m);

induzione magnetica B (espressa in mT), usata per campi ELF;

densita di potenza S (espressa in W/m2).
La scelta di una di queste tre grandezze dipende dalle caratteristiche della
sorgente e dal punto in cui si effettuano le misure.

Le principali caratteristiche delle sorgenti di campi elettromagnetici sono:
Tipologia del generatore di radiofrequenze, tipo di campo emesso,
potenza di uscita;

Frequenza operativa ed eventuali armoniche;
Tipo di modulazione e sue caratteristiche;
Tipologia dell'antenna;

Polarizzazione.

Le informazioni vanno considerate per tutte le sorgenti che influenzano il

campo di misura nel punto di interesse.

Le misure dei campi elettromagnetici possono essere effettuate in due
diverse modalita:
a banda larga con strumenti, che entro un certo intervallo, hanno una
risposta (sensibilita) indipendente dalla frequenza. Questi strumenti non
danno nessuna indicazione della frequenza della o delle sorgenti;
a banda stretta, con l'impiego di strumenti che danno l'indicazione
esatta della frequenza della sorgente.
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12.6 Requisiti generali

12.7 Sonde

12.8 Cavi

12.9 Unita di misura

12.10 Strumenti a larga
banda

12.11 Strumenti a banda
stretta

12.12 Tipologia degli
strumenti

Gli strumenti per la misura delle emissioni si dividono in due categorie:
misuratori diretti dei parametri E o H
misuratori dell'innalzamento della temperatura.

Lo strumento deve essere scelto dopo un’attenta ana lisi delle
frequenze da misurare e del valore del campo E o H.

| componenti base di uno strumento sono:

- la sonda, costituita dal suo sensore e trasduttor  e;

- i cavi di collegamento;

- 'unita di processamento e lettura.

Le sonde di misura devono generalmente rispettare le seguenti condizioni:
rispondere ad un solo parametro e non rispondere in maniera
significativa a componenti spurie (es. rispondere al campo elettrico E,
senza degradare la misura in presenza di campi magnetici). Cioé avere
un elevato grado di reiezione.
avere dimensioni tali da non perturbare sensibilmente il campo presente
sul sensore;
avere collegamenti dal sensore all’'unita di misura tali da non perturbare
in modo significativo il campo presente sul sensore;
deve essere conosciuto il comportamento delle sonde in funzione dei
parametri ambientali.

| cavi di collegamento devono:

servire al trasferimento del segnale dalla sonda all’'unita di misura;

non influenzare in modo sensibile la misura;

non accoppiare il segnale con la circuiteria e con i componenti di lettura;
Essi possono essere interni o mancare del tutto qualora il sensore sia
integrato nello strumento stesso o che il sensore venga collegato per
mezzo di fibre ottiche.

Le unita di misura e processamento devono:
trasformare i segnali provenienti dalle sonde in una delle grandezze
considerate
fornire I'indicazione in termini quantitativi
fornire i propri dati ad un PC per ulteriori analisi e registrazioni.

Questi strumenti sono costituiti dai seguenti elementi:

- il sensore di campo elettrico 0 magnetico;

- il trasduttore che trasforma la risposta del sensore in un segnale
proporzionale a E (o E2), o ad H o (H?);

- il cavo di collegamento (o meglio ancora la fibra ottica)

- l'unita di misura e processamento

Questo tipo di strumentazione € costituita da:

- il sensore che risponde all'intensita del campo elettrico 0 magnetico

- il trasduttore che trasforma la risposta del sensore in un segnale
proporzionale ai campi da misurare;

- il cavo di collegamento;

- I'unita di misura e processamento.

Tipicamente gli strumenti vengono suddivisi nelle seguenti classi:
1) a diodo

2) bolometrico

3) a termocoppia
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12.13 Strumenti a diodo

12.13.1 Risposte spurie

Normalmente questi strumenti sono costituiti da piccole antenne chiuse su
diodi singoli o multipli.
Gli strumenti possono essere di due tipi:

isotropici

non isotropici

Quelli isotropici sono costituiti da diodi multipli con relativi elementi
d'antenna configurati normalmente ortogonali fra loro al fine di sommare
tutte le componenti dell’'onda elettromagnetica e consentono di misurare il
valore del campo indipendentemente dalla polarizzazione e dalla direzione
del campo da incidente.

Quelli non isotropici usano normalmente un diodo in combinazione con una
piccola antenna (dipolo).

Questi strumenti non forniscono una unicita di lettura ma il valore letto
dipende dalla orientazione della sonda stessa. Perd0 possono fornire
un’indicazione  della  direzione della  polarizzazione  dell'onda
elettromagnetica.

| rivelatori a diodo hanno una regione di rilevazione lineare ed una
quadratica. A basse potenze di ingresso le tensioni d'uscita sono
proporzionali al quadrato del campo (E2 o H?) e quindi alla densita di
potenza. Al crescere dell'intensita del campo la risposta diventa prima
lineare fino raggiungere la saturazione.

L'unita di misura offre una misura proporzionale al quadrato del segnale
d’'ingresso e quindi della densita di potenza.

Questo strumento offre, ovviamente, anche la misura del campo elettrico o
magnetico ipotizzando una situazione di onda piana, condizione non
sempre vera. Normalmente questi strumenti di solito misurano il valore di
picco del segnale, benché forniscano il valore efficace (RMS).

In presenza di segnali modulati in ampiezza (AM), gli strumenti a diodo
indicano il valore medio dell'inviluppo della tensione e quindi &€ necessario
un idoneo fattore di correzione in funzione della natura di modulazione.

Gli strumenti a diodi, a seconda delle caratteristiche costruttive, possono
essere influenzati dalla temperatura circostante a meno di eventuali
tecniche di compensazione termica interna.

Variazioni dell'uscita con la temperatura circostante possono essere
dell’'ordine di 1/20 di dB/°C.

Quando si usano sensori a diodi, bisogna tener conto della presenza di
possibili effetti dovuti a segnali spuri quali:

Sorgenti Multiple . | diodi agiscono come rivelatori a legge quadratica
solo in presenza di piccoli segnali. In presenza di due o pit segnali
piuttosto forti lo strumento legge un valore piu alto di quello vero.

Modulazione pulsata . A livelli alti, la riposta del diodo cambia da una
legge quadratica a quella lineare. Pertanto in presenza di segnali pulsati
con basso fattore di utilizzazione (duty cycle), lo strumento & portato a
leggere un valore piu alto del livello medio reale. Questa considerazione
€ molto importante per applicazioni radar.

Sensibilita alla luce . | diodi Schottky, usati come rivelatori in alcune
sonde, sono sensibili alla luce e all'energia dell'infrarosso. In questi casi
e consigliabile effettuare la misura al riparo della luce diretta.

Agenti perturbanti . | sensori di campo sono influenzati dalla presenza
di infrastrutture metalliche o da altri corpi conduttori. Occorre pertanto
assicurarsi che tali corpi estranei siano sufficientemente lontani dal
sensore di misura.
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12.14 Strumenti a
bolometro

12.15 Strumenti a
termocoppia

12.16 Risposte spurie
dovute allo
strumento

12.16.1

12.16.2

12.16.3

12-4

Accoppiamento
dei cavi

Effetto
termoelettrico sui
cavi di
accoppiamento

Accoppiamento
fra sonda e corpi
conduttori

Questi strumenti misurano l'innalzamento della temperatura di un
termistore dovuto alla cessione di energia a radiofrequenza. Il termistore
viene normalmente inserito come uno degli elementi di un ponte elettrico.
Questo metodo € poco usato in quanto & estremamente sensibile alle
variazioni della temperatura ambientale.

Generalmente vengono impiegate delle termocoppie a film sottile come
elementi di rivelazione. Esse rispondono in maniera estremamente buona
secondo una legge quadratica proporzionale al quadrato del campo
elettrico. Le giunzioni calde e fredde sono cosi vicine che non vengono
influenzate dalle variazioni della temperatura esterna. La loro limitazione e
dalla difficolta di misurare segnali elevati in quanto vengono a crearsi dei
fenomeni di surriscaldamento interno della termocoppia stessa che
producono elevati errori di misura.

In questo paragrafo sono esaminate alcune situazioni costruttive ed
operative degli strumenti che possono portare a risultati di misura errati a
causa dell'effetto spurie.

A frequenze inferiori a 1 MHz, I'impedenza dei piccoli elementi a dipolo
aumenta notevolmente e l'ordine di grandezza della loro resistenza puo
awvicinarsi alla resistenza dei cavi normalmente usati per il collegamento
allunita di misura. | cavi possono allora diventare essi stessi elementi
captanti e quindi fornire un segnale RF all'unita di misura piu elevato del
valore reale. Questo effetto pud essere minimizzato orientando i cavi,
durante la misura, radialmente alla sorgente, cioé puntando la sonda verso
la fonte di energia. La soluzione costruttiva generalmente adottata e
raccomandata € l'uso di cavi rigidi di cui & noto il percorso. L'uso di cavi
flessibili non da misure riproducibili poiché una posizione errata del cavo
puo determinare la cortocircuitazione di alcune linee di campo. Attualmente
la soluzione piu adottata per collegare il sensore all’'unita di misura & per
mezzo di una fibra ottica.

| conduttori ad elevata impedenza non presentano in genere una resistenza
elettrica uniforme per la loro intera lunghezza. Eventuali differenze nella
resistenza hanno come conseguenza differenze nella dissipazione della
potenza, specialmente in presenza di elevati campi elettrici. La tensione
termoelettrica che si genera nelle giunzioni € tale da sfalsare la misura
reale.

Quando si e troppo vicini a superfici metalliche ci pud essere
accoppiamento diretto (capacitivo o induttivo) con gli elementi della sonda,
malgrado le loro piccole dimensioni. Tale accoppiamento non € relativo al
campo RF, oggetto della misura, ma spesso € dovuto ai campi a bassa
frequenza presenti, tipicamente quello a 50 Hz dovuto alle linee di
alimentazione.

Tenendo conto che i dipoli sensibili sono di circa 100 mm o meno,
l'incertezza della misura dovuto ai problemi di accoppiamento pud essere
contenuta a 1 dB se si mantengono le seguenti distanze fra la sonda e
qualsiasi superficie metallica:

300 mm per frequenze nell'intervallo 10 kHz + 100 kHz
250 mm per frequenze nell'intervallo 100 kHz + 3 MHz
150 mm per frequenze nell'intervallo 3 MHz +~ 10 MHz

100 mm per frequenze > 10 MHz
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12.16.4 Campi statici

12.16.5 Risposte fuori
banda

12.16.6 Calibrazione
della
strumentazione

12.17 Procedure di
misura

12.17.1 Preliminari

Gli elementi della sonda sono ad alta impedenza ed i circuiti d'ingresso
dell'unita di misura hanno un elevato guadagno. pertanto ogni movimento
meccanico della sonda pud aumentare o diminuire la lettura del campo da
misurare. E consigliabile posizionare il sensore in modo stabile.

Normalmente le frequenze fuori banda per le sonde di campi elettrici hanno
una piccola influenza sulla misura.

Diversamente, per le sonde di campo magnetico possono avere delle
frequenze di risonanza fuori banda che possono sfalsare in maniera
sensibile la lettura del campo.

Tutta la strumentazione utilizzata per le misure deve essere dotata di un
certificato di calibrazione in corso di validita. Un elenco di semplici
accorgimenti per il controllo funzionale é riportato nei paragrafi seguenti.

Le procedure di misura devono seguire un protocollo che consenta di
ottenere le maggiori informazioni nelle varie fasi, al fine di minimizzare:
i rischi per il tecnico addetto alle misure che non deve essere sottoposto
a campi pericolosi
gli errori di misura
le interferenze
i danni allo strumento

Prima di procedere ad una misura di campi elettromagnetici
potenzialmente pericolosi, € importante determinare il maggior numero
possibile di caratteristiche note delle sorgenti e le loro probabili
caratteristiche di propagazione.
Questa conoscenza permettera una migliore stima della distribuzione del
campo atteso ed una scelta piu adatta della strumentazione e delle
procedure di prova.
Il controllo della sorgente e delle sue caratteristiche puo includere i
seguenti dati:

- tipo di generatore e potenza generata

- frequenza o frequenze della portante (i)

- caratteristiche della modulazione

- polarizzazione dell'antenna trasmittente

- fattore d'uso (duty cycle), larghezza dell'impulso e frequenza di

ripetizione per trasmissioni impulsive

- tipo di antenna e sue proprieta (guadagno, dimensioni fisiche,

lobi di irradiazione ecc.)

- il numero di sorgenti incluso ogni segnale fuori banda del

sensore impiegato.
Nel valutare le caratteristiche di propagazione, bisogna tener conto:

la distanza tra la sorgente ed il punto di misura

esistenza di oggetti assorbenti, riflettenti o devianti tali da

influenzare l'intensita del campo da misurare
Con le caratteristiche sopra definite & possibile stimare l'intensita dei campi
da misurare e quindi procedere ad una misura utilizzando per primo la
sonda meno sensibile (per evitare il surriscaldamento della sonda stessa e
quindi danneggiarla), sostituendola successivamente con una sonda piu
sensibile.
Se il campo da misurare proviene da una sorgente intenzionale
(trasmettitore) &€ necessario valutare il lobo principale di irradiazione.
Se la misura viene eseguita per individuare possibile fonti di perdita, si
effettuano misure empiriche utilizzando inizialmente la sonda meno
sensibile operando ad una distanza fissa dalla sorgente e muovendo la
sonda stessa attorno alla superficie fonte di perdita.
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12.17.2 Campo vicino e
campo lontano

12.17.3 Prove funzionali
sugli strumenti di
misura

12.17.4 Campi perturbati

12.18 Misure di campo
lontano

Prima di iniziare la misura € necessario definire I'estensione della regione
di campo vicino e campo lontano relativi alla sorgente in esame.

Nella zona di campo vicino-reattivo (cioé prossimi all'antenna) le misure
dell'intensita di campo sono inficiate da grossi errori di misura.

Per distanze comprese tra | /2 e D2 /2| , dove D ¢ la dimensione piu grande
(altezza o larghezza) dell’antenna, inclusa ogni parte riflettente o direttrice,
il campo €& detto campo vicino-radiativo. In questo caso si devono misurare
separatamente le componenti elettriche e magnetico del campo da
valutare.

Dopo queste distanze, ci si trova in una zona di campo lontano dove pud
essere sufficiente valutare solo una delle due grandezze.

Alcuni semplici controlli funzionali consentono di effettuare delle misure con
una buona confidenza sui risultati ottenuti.

- Verificare il corretto funzionamento della sonda

- se la sonda é isotropica, controllare che la lettura sia indipendente
dall'orientazione della sonda

- cambiare la direzione dei cavi di collegamento del sensore se questi sono
flessibili

- se disponibile, confrontare le misure con un secondo strumento

- confrontare il risultato letto sullo strumento con un calcolo teorico
approssimativo

.- ripetere le prove dopo che il rilievo € stato accertato, per provare che non
ci siano stati inavvertitamente danni allo strumento durante I'uso.

I limiti di esposizione si riferiscono sempre a campi imperturbati; cioé senza
la presenza del corpo umano.
Pertanto € necessario effettuare le misure senza che l'operatore possa
perturbare il campo misurato.

Utilizzare sempre un ripetitore ottico ed una fibra ottica per allontanare il
sensore dall'unita di misura posseduta dall’operatore oppure gestire la
misura automaticamente con [l'utilizzo di un personal computer che
collezioni i dati forniti dall'unita di misura.

La misura delle intensita di un campo in condizione di onda piana
polarizzato linearmente, di cui sono conosciute la sorgente, la posizione, la
frequenza, e l'orientazione della polarizzazione, pud essere eseguita
usando uno degli strumenti sopra descritti, tenendo conto delle limitazioni
individuali che ogni apparato di misura puod avere.

La distribuzione temporale e spaziale delle misure deve descrivere
'andamento dei campi.

Nel caso vengano eseguite misure puntuali invece di monitoraggi continui,
devono essere esaminati almeno otto punti per lunghezza d'onda
uniformemente distribuiti.

Durante il montaggio o il fissaggio del’antenna o della sonda, bisogna
porre attenzione allo scopo di evitare riflessioni od alterazioni sul campo
dovute ai supporti delle strutture, o al corpo degli operatori. | cavi devono
essere, per quanto possibili, perpendicolari al campo elettrico onde evitare
errori di misura dovuto all’accoppiamento del campo con i cavi che
collegano la sonda all'unita di misura.
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12.18.1 Misure iniziali

12.18.2 Sorgenti multiple

12.18.3 Campi vicini
radiativi

12.18.4 Presentazione
dei risultati

Le misure iniziali devono essere effettuate ad una altezza di un metro da
terra, o 1 metro dal livello dei piedi, se I'area di interesse & al di sopra del
livello del terreno.

Se la sorgente radiante & un’antenna di potenza molto elevata, il campo
nelle vicinanze del terreno sara dipendente dall'altezza a causa delle
riflessioni del suolo. La misura di tali campi distribuiti nello spazio dovranno
essere misurate se di interesse. In caso estremo, pud essere necessario
effettuare misure dal livello di terreno sino ad una altezza di 2 metri, nei
punti dove potrebbero essere presenti persone

Quando si devono misurare campi emessi da pil sorgenti con
caratteristiche sconosciute, € necessaria una sonda isotropica a larga
banda. Dovendo considerare i fenomeni di onda stazionaria e l'interazione
di campi multipli, € necessario effettuare le misure nel volume dello spazio
della zona di interesse.

E bene usare un ripetitore ottico e qualora non sia possibile, assicurarsi
che i cavi di collegamento della sonda all'unita di misura siano ad alta
impedenza.

Questa soluzione eliminera errori dovuti alle riflessioni ed agli effetti di
captazione dei cavi.

I cavi metallici dovrebbero essere orientati perpendicolarmente al vettore
campo elettrico tenendo presente la difficolta di conoscere il corretto
posizionamento quando la polarizzazione sia sconosciuta.

La misura accurata di campi vicini dipende dalla disponibilita di una sonda
con un sistema di antenna elettricamente piccolo, poiché esistono elevati
gradienti nei campi vicini, e la risoluzione spaziale é critica.

Se la sonda & grande (es. di apertura effettiva pit grande di un quarto della
lunghezza d'onda del segnale misurato) misurera un campo mediato
spazialmente. Inoltre, un sistema di antenna piccolo produce una minima
perturbazione di misura del campo sotto esame.

A meno che non sia conosciuta la polarizzazione del campo, deve essere
usata una sonda isotropica.

| cavi, le mani degli operatori, e I'unita di misura possono essere fonti di
errore.

| risultati delle misure devono essere indicati in termini di campo elettrico E
e/o di campo magnetico H, rispettivamente in V/m a A/m. Se possibile, puo
essere indicata la densita di potenza dellonda piana equivalente,
dichiarando se essa sia stata derivata da una misura di campo elettrico o
magnetico.
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13 - 8053 Comandi di programmazione

13.1 Introduzione Il misuratore di campo PMM 8053B puo essere collegato al PC via cavo o
fibra ottica per essere comandato a distanza.
I comandi consentono di interrogare o programmare 1'8053B.

La comunicazione seriale tra PC e 8053B avviene in USB o in RS232
standard.

Baud 9600
Parity NONE
Length 8 bit
Bit STOP 1

I comandi hanno la seguente sintassi:
#00Command(parameters)* dove:

# = carattere di inizio della stringa;

00 = zero zero (00) sempre presente;

Command = stringa di comando;

(parameters) = parametro di settaggio (quando richiesto);
* = carattere di fine stringa.

Documento 8053BIT-30929-3.27 - © NARDA 2023
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13.2 Commandi

Sono disponibili i seguenti comandi

Comando Significato Esempio
#007?7T* Richiesta del campo totale. Esempio: #00?T*
La risposta contiene il Campo Totale Risposta: #nnnn*
misurato al momento della Richiesta. Il “nnnn” ¢& il valore del campo in
valore restituito tiene conto del fattore di notazione scientifica senza l'unita di
correzione se € stato precedentemente misura.
attivato. L'unita di misura non viene espressa ed
€ implicita con la sonda usata.
Esempio: #4.025*
#00?7X* Richiesta della componente X del Esempio: #00?X*
campo totale . Risposta: #hnnn*
Il valore restituito tiene conto del fattore di | “nnnn” & il valore del campo in
correzione se € stato precedentemente notazione scientifica senza l'unita di
attivato. misura.
L'unita di misura non viene espressa ed
€ implicita con la sonda usata.
Esempio: #1.25 e-2*
#00?Y* Richiesta della componente Y del Esempio: #00?Y*
campo totale . Risposta: #nhnnn*
Il valore restituito tiene conto del fattore di | “nnnn” & il valore del campo in
correzione se € stato precedentemente notazione scientifica senza l'unita di
attivato. misura.
L'unita di misura non viene espressa ed
€ implicita con la sonda usata.
Esempio: #2.846*
#00?Z* Richiesta della componenete Z del Esempio: #00?Z*
campo totale . Risposta: #hnnn*
Il valore restituito tiene conto del fattore di | “nnnn” & il valore del campo in
correzione se € stato precedentemente notazione scientifica senza l'unita di
attivato. misura.
L'unita di misura non viene espressa ed
€ implicita con la sonda usata.
Esempio: #2.847*
#OOV* Richiesta della versione firmware del Esempio: #00V*
PMM 8053 con feedback. Risposta: ##MM8053; 2.30 18/02/03*
#0O0v* Richiesta della versione firmware del Esempio: #00v*
PMM 8053 senza feedback NO feedback.
#00F nnn* Impostazione della frequenza di Esempio: #00F 102.5*
correzione e sua attivazione. Risposta: #00F102.5*
Dopo questo commando una stringa di
accettazione € inviato dall'8053 come Nota: & necessario lasciare un spazio
risposta di feedback. tra il carattere F ed il valore della
<nnn> rappresenta la frequenza in MHz. frequenza
Se il valore € al di fuori del range della
sonda il commando viene ignorato.
#00f nnn* Impostazione della frequenza di Esempio: #00f 102.5*
correzione e sua attivazione senza NO feedback.
feedback.
<nnn> rappresenta la frequenza in MHz. Nota: &€ necessario lasciare un spazio
Se il valore € al di fuori del range della tra il carattere F ed il valore della
sonda il commando viene ignorato. frequenza
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Servizio richiesto: Service needed:
Solo taratura Riparazione Riparazione & Taratura Taratura SIT Altro:
Calibration only Repair Repair & Calibration Certified Calibration Other:
Ditta:
Company:
Indirizzo:
Address:
Persona da contattare: Telefono:
Technical contact person: Phone n.
Modello: Numer o di serie:
Equipment model: Serial n.
Accessori ritornati con I'apparecchiatura: Nessuno Cavo(i) Cavo di alimentazione Altro:
Accessories returned with unit: None Cable(s) Power cable Other:
Sintomi o problemi osservati: Observed symptoms / problems:
Guasto : Fisso Intermittente Sensibile a : Freddo Caldo Vibrazioni Altro
Failure: Continuous Intermittent Sensitive to: Cold Heat Vibration Other

Descrizione del guasto/condizioni di funzionamento:
Failure symptoms/special control settings description:

Se l'unita e parte di un sistema descriverne la conf  igurazione:
If unit is part of system please list other interconnected equipment and system set up:




Suggerimenti / Commenti / Note:

Suggestions / Comments / Note:




